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Vorwort. 



\\t der vielseitigen Anwendung der Röntgenstrahlen ist ein ganz 
neuer Zweig der Elektrotechnik ins Leben gerufen worden, der sich 
infolge der zahlreichen Verbesserungen und Vervollkommnungen der 
betreffenden Apparate innerhalb weniger Jahre zu einer besonderen 
Röntgenstrahlen-Technik ausgebildet hat. 
H Vorliegende Schrift gibt zunächst eine allgemein verständliche, 
ausführliche Übersicht über die Entwicklung der Induktionsapparate, 
Funkeninduktoren und Unterbrecher, mit besonderer Berücksichtigung 
der Konstruktion und des praktischen Baues moderner größerer In- 
duktoren und deren Betrieb. 

In einem zweiten Abschnitt werden die Anwendung der Appa- 
rate zur Erzeugung der Röntgenstrahlen und die erforderlichen Neben- 
apparate eingehend besprochen. 

■ Den Schluß bildet eine kurze Abhandlung über Tesla-Apparate 
und Erscheinungen, weil diese einmal dazu berufen erscheinen, in 
einem Resonanzinduktorium die Entwicklung der Funkeninduktoren 
zu beschließen. 

■ Der dem Buche beigegebene Anhang, welchen Herr Dr. Schür- 
mayer zu übernehmen die Freundlichkeit hatte, gibt einen kurzen 
Überblick über die Grundzüge der medizinischen Röntgentechnik und 
dürfte namentlich dem dieselbe ausübenden Anfänger willkommen sein. 
Da die bedeutendsten Erfindungen und Konstruktionen auch der 
neuesten Zeit berücksichtigt wurden, so kann vorliegendes Buch 
nicht allein dem nichtfachmännischen Benutzer einer Röntgen-Etn- 
richtung zur Orientierung dienen, sondern auch, wie ich hoffe, dem 
Fachmann als Nachschlagebuch auf dem Funkeninduktoren- und 
Röntgenstrahlen-Oebiete nützlich sein. 

Berlin, im Dezember 1903. 

Der Verfasser. 
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Erstes KapiteL 

Einleitung. 



Obwohl es bis heute noch nicht gelungen ist, eine allgemein gültige 
"heorie der Funkeninduktoren aufzustellen, welche die Berechnung der 
günstigsten Verhältnisse bei der Konstruktion ermöglicht, und die empirische 
Methode bei dem Bau dieser Apparate noch vorherrscht, so sind doch, 
namentlich mit der Technik der Röntgenstrahlen, eine Reihe von Vervoll- 
j^kommnungen herbeigeführt worden, die in der mechanischen Durchbildung 
ier Induktoren, besonders in der Verminderung der Größe und des Ge- 
wichts derselben, bei gleichzeitiger Erhöhung des Nutzeffekts durch bessere 
Isolation, bestehen. Durch Verwertung der in der Transfomiatorentechnik 
gesammelten Erfahrungen haben die Funkeninduktoren den Charakter eines 
Laboratoriuminstrumentes verloren, sie werden in der Praxis vielseitig 
angewendet und genügen denselben Anforderungen, welche man an die 
Erzeugnisse der Maschinentechnik zu stellen gewöhnt ist. Durch die Ein- 
führung des Starkstromes und die Erfindung der Flüssigkeitsunterbrecher 
sind die Funkeninduktoren auf eine Leistungsfähigkeit gebracht worden, 
die man noch vor einem Jahrzehnt nicht für möglich gehalten hätte. Es Ist 
deshalb von allgemeinem Interesse, die Konstruktion der heutigen Funken- 
induktoren, der Unterbrecher und sonstigen Nebenapparate kennen zu 
lernen, um diese Kenntnis beim Betrieb derselben nützlich zu verwerten. 

Ehe wir jedoch auf die Konstruktion der in Frage kommenden Appa- 
rate eingehen, möchten wir einen kurzen historischen Rückblick geben, um 
auch dem Laien das Verständnis für dieselben zu erschlielien. 

In der langen Reihe bedeutungsvoller Arbeiten auf dem Gebiete der 
Elektrizität, die zu dem großartigen Aufschwünge der modernen Elektro- 
technik die Wege geebnet haben, leuchten einzelne Leistungen genialer 
Forscher besonders hervor, und unter diesen stehen wiederum die Arbeiten 
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von Michael Faraday obenan, den man mit Recht als den »Vater der 
Elektrotechnik« bezeichnet hat Er entdeckte nämlich (1832) jenen geheimnis- 
vollen Vorgang der elektrischen Induktion, der es uns ermöglicht, 
Elektrizität durch mechanische Kraft zu erzeugen, die menschliche Stimme 
durch einen Leitungsdraht nach entfernten Orten zu übertragen und gewal- 
tige Naturkräfte fem von ihrem Entstehungsorte in den Dienst der Mensch- 
heit zu zwingen. Die elektrische Induktion eines galvanischen Stromes ist 
es auch, auf der alle Funkeninduktoren, mit denen wir uns im folgenden 
beschäftigen wollen, beruhen, und es ist deshalb notwendig, uns das 
Wesen dieser Induktion klar zu machen. 

1. Elektroinduktion. 

Schickt man durch einen die Elektrizität leitenden Körper, z. B. einen 
Metalldraht, der in Form einer Spirale aufgewickelt ist, einen galvanischen 
Strom, so machen sich in der Nähe dieser Spirale elektromagnetische 
Wirkungen bemerkbar, die so lange anhalten, als der Strom die Spirale 
durchfließt. Von diesen elektromagnetischen Wirkungen soll hier zunächst 

nicht die Rede sein. Es zeigt sich aber noch 
eine zweite Klasse von Erscheinungen, die nur in 
den Momenten auftreten, in welchen der durch- 
fließende Strom sich ändert, also wenn er 
stärker oder schwächer wird, wenn er beginnt oder 
aufhört, oder wenn sich seine Richtung umkehrt; in 
allen diesen Fällen entsteht in einem benach- 
p. 2 harten Leiter, z. B. in einer zweiten, die erste 
nirgends berührenden Spirale, ein momentaner 
elektrischer Strom, den man Induktionsstrom nennt. Dieser Induktions- 
strom ist bei Stromschluß oder einer Stromzunahme des erregenden Stromes, 
den man auch Hauptstrom, induzierenden oder primären Strom zu nennen 
pflegt, diesem letzteren entgegengesetzt gerichtet (Fig. 1), bei Stromöffnung 
dem Hauptstrome gleich gerichtet (Fig. 2). — Je größer die Stromänderung 
im primären Stromkreise ist, oder je schneller diese Änderung erfolgt, desto 
kräftiger ist der Induktionsstrom, d. h. eine um so höhere Spannung besitzt er. 

2. Unterbrecher. 

Um in dem sekundären Stromkreise eine schnelle Aufeinanderfolge 
abwechselnd entgegengesetzt gerichteter Induktionsströme zu erhalten, hat 
man nur dafür zu sorgen, daß der primäre Strom sich schnell ändert. 
Während man in der Elektrotechnik bei den Transformatoren dies durch 
Anwendung von Wechselströmen erreicht, bedient man sich für den gleichen 





Einleihing. 



I 
I 



i 



0E 







I 



Zweck beim Betriebe von Induktionsapparaten fast ausschließlich unter- 
brochener Oleichslröme. 

Zur schnell aufeinander folgenden Unterbrechung der Oleichströme 
wendet man selbsttätige Unterbrechungsvorrichtungen an, kurz Unter- 
brecher- genannt, deren einfachste und älteste Form der Wagn ersehe 
Hammer ist (Fig. 3). 

Der Strom geht von ^ ~ 

der Betriebsbatterie durch 
die um einen Eisenkern ge- 
wickelte Primärspule in den 
Anker einer mit Platinkon- 
takt versehenen Blattfeder F 
und durch die Platinspjtze 
einer Stellschraube 5 zur 
Batterie zurück. Da beim 

Stromdurchgang durch die Spule der Eisenkern magnetisch wird, wird der 
Anker angezogen und dadurch der Strom an der Platinspitze der Stell- 
schraube unterbrochen. Nunmehr erlischt die Magnetisierung des Eisen- 
kerns, die Feder mit dem Anker geht in ihre frühere Lage zurück und der 
Strom wird von neuem geschlossen. Dieses Spiel wiederholt sich in Zeiten, 
die der Schwingungszahl der Feder entsprechen. 







Fig. 3. 
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3. Elektromagnetische Induktion, Induktionsapparat. 

Denkt man sich um die den Eisenkern umgebende SckunJärstrom. 

primäre Spule eine zweite, sekundäre Wicklung gelegt, 
so entstehen in dieser wechselstromartige Induktions- 
ströme, und der Apparat stellt den Grundtypus aller 
Induktionsapparate (Fig. 4) dar- seine Leistung würde 
aber eine sehr geringe sein, weil bei ihm noch einige 
wesentliche Punkte unberücksichtigt blieben. 



Primärstrom, 

Fig. 4. 
4. Selbstinduktion, Extraströme. 

Der primäre Strom erregt nämlich bei seinem Beginn und seinem 
Aufhören nicht nur in der sekundären Spulcnwickhmg Induktionsströme, 
sondern auch in den primären Windungen, da jede einzelne Windung 
der primären Spule induzierend auf die benachbarten Windungen wirkt. 
Man nennt dies Selbstinduktion und die dadurch hervorgerufenen Ströme 
Seibstinduktions- oder nach Faraday: Extraströme. 

Natürlich sind diese Extraströme, wie die Induktionsströme in benach- 
barten Leitern, beim Stromschlusse dem Hauptstrome entgegengesetzt ge- 

r 
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richtet, d. h. sie schwächen den beginnenden Hauptstrom, und sie 
sind dem abreißenden Strome gleichgerichtet, d.h. sie verstärken den 
Hauptstrom im Augenblicice seines Aufhörens. Es ist klar, daß 
diese, den Hauptstrom in seinen Änderungen verlangsamenden Selbst- 
induktionsströme, der Erzeugung kräftiger Induktionsströme in einer sekun- 
dären Wicklung hinderlich sein müssen. Beim B^inn des Hauptstromes 
läßt ihn der Extrastrom nicht plötzlich, sondern nur allmählich zur vollen 
Stärke ansteigen, und beim Abbrechen des Hauptstromes sucht ihn der gleich- 
gerichtete Extrastrom zu veriängern. Zur Erzeugung kräftiger Induktions- 
ströme ist aber, wie wir gesehen haben, eine möglichst schnelle Änderung 
notwendig. 

5. Kondensator. 

Um diese schädigenden Wirkungen der Selbstinduktionsströme abzu- 
schwächen, wird parallel zum Hauptstrome an der Unterbrechungsstelle 
ein Kondensator geschaltet Dieser Kondensator besteht aus genügend 
großen, zwischen Papierblätter gelegten Stanniolstreifen, die den Extrastrom 
aufnehmen. 

6. Vorgänge in einem Indulctionsapparat. 

Die Vorgänge in der Hauptrolle sind demnach beim öffnen und 
Schließen des Primärstromes wesentlich verschiedene. Während die Strom- 
stärke beim Schließen erst allmählich zu 
ihrer vollen Stärke anwächst, sinkt sie beim 
Öffnen des Hauptstromes fast plötzlich auf 
Null. Da nun die Spannung der Induktions- 
ströme von der Schnelligkeit der Haupt- 
stromänderung abhängt, so ist bei gleicher 
Elektrizitätsmenge der Verlauf des sekun- 

dären Öffnungsstromes auf eine äußerst 

j^ ""^ kurze Zeit zusammengedrängt, wog^^n der 

Pig 5 Schließungs- Induktionsstrom eine beträcht- 

lich längere Dauer besitzt. Daher hat der 
Öffnungs- Induktionsstrom (vergl. die Kurve, Fig. 5), als der schneller ver- 
laufende, eine bedeutend höhere Spannung und übt viel stärkere physio- 
logische Wirkungen aus als der Schließungs-Induktionsstrom. 

7. Eisenkern. 

Einen ferneren Einfluß auf das Entstehen kräftiger Induktionsströme hat 
der in der primären Spule anzubringende Eisenkern. Durch das Vor- 
handensein von weichen Eisenmassen wird die Induktionswirkung insofern 
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gesteigert, als zu der Wirkung des geschlossenen und geöffneten Haupt- 
stromes noch die induzierende Wirkung des Entstehens und Vergehens 
eines Elektromagneten in der sekundären Spule hinzukommt. Beide Induk- 
tionen finden gleichzeitig statt und beide erzeugen gleichgerichtete 
Induktionsströme, so daß sich dieselben verstärken. 

^M 8. Wirbelströme. 

^p Dieser nützliche Einfluß des Eisenkerns wird aber zum Teil durch 
eine andere, von ihm ausgehende schädigende Wirkung wieder aufgehoben. 
Auch in dem Eisenkern werden nämlich beim Öffnen und Schließen des 
Hauptstromes Induktionsströme hervorgerufen, sogenannte Wirbelströme. 
die den Eisenkern in umgekehrter Richtung zu den induzierenden Strömen 
umfließen (vergl. Fig. 6), somit das Anwachsen und Abfallen des primären 
Stromes und das Anwachsen und Verschwinden des Magnetismus verzögern, 
wodurch, wie wir gesehen haben, die Dauer der in der sekundären Rolle 





Fig. 7. 



Fig. 8. 



Fig. 9. 



entstehenden Induktionsströme verlängert, und zwar nicht die Menge, wohl 
aber die Spannung der Elektrizität in der sekundären Wicklung herabgesetzt 
werden würde. Um diese nachteilige Wirkung zu vermeiden, wird der 
Magnetkern nicht aus einem massiven Stück Eisen, sondern aus einer großen 
Anzahl dünner Stäbe, sei es aus Draht oder Blech, hergestellt (vergl. 
Fig. 7 und 8). Diese Stäbe müssen auf irgend eine Weise vor ihrer metal- 
lischen Berührung geschützt werden. Man überzieht sie mit Firnis oder 
Schellacklösung und legt zwischen die Blechstreifen Papier, um das Ent- 
stehen der Wirbelströme zu verhindern. Wird zur Wicklung der Spule 
eine Hülse mit Randscheiben benutzt, so muß diese aus einem nichtleitenden 
Material: Hotz, Pappe, Hartgummi oder Stabilit hergestellt werden, oder, 
wenn durchaus eine Metallröhre dazu verwendet werden soll, so muß diese, 
um Wirbelströme unmöglich zu machen, der Länge nach aufgeschlitzt 
werden (Fig. 9). 
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9. Prinzip der Transformatoren, Induktionsapparate und 
Funkeninduktoren. 



Die Spannung und Intensität der Induktionsströme in der sekundären 
Spule ist fernerhin abhängig von dem Verhältnis der Anzahl der 
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Windungen der sekundären Spule zur primären. Angenommen, es 
würde durch den Betriebsstrom in der primären Spule, in einem ihr ge- 
näherten, geschlossenen Drahtringe ein Strom von der elektromotorischen 
Kraft e induziert Ist der Widerstand im Ringe = ic, so ist nach dem 

g 
Ohm sehen Gesetz die Induktionsstromstärke in dem Ringe /^— . Denken 

wir uns nun den Drahtring der Länge nach in n gleiche Teile gespalten 

oder durch n Drähte vom Querschnitt - des ersten Drahtes ersetzt (vergl. 

Fig. 10), so ist in jedem dieser Ringe der Widerstand = /zh', die induzierte 

. / e 
Stromstärke - = — . Schaltet man nun diese n Ringe (vergl. Fig. 11) 
n nw ovo«,/ 

hintereinander, so bilden sie eine Drahtspule, und es 
addieren sich alle in den einzelnen Windungen in- 
duzierten elektromotorischen Kräfte = ne, während 
der Widerstand in demselben Verhältnis zunimmt 
== nnw = n-w. Die Stromstärke in dieser sekun- 
dären Spule wäre somit = ^- oder — , dies ist 

rrw nw 

Fig. 10. Fig. 11. ^^^^ _ i 

n 

Während also die Spannung des induzierten Stromes mit der Anzahl 
der Windungen in der sekundären Spule wächst, nimmt die Stromstärke 
in demselben Verhältnis ab. Das Produkt aus der elektromotorischen Kraft 
und der Stromstärke bleibt immer dasselbe. Man kann daher mit einem 
und demselben Stromkreise Induktionsströme von beliebig gesteigerter 
elektromotorischer Kraft erzeugen, wobei aber ihre Stromintensität in dem 
gleichen Verhältnis vermindert wird. 

Die in der sekundären Spule erzeugte elektromotorische Kraft ist dem 
Verhältnis der Windungszahl von primärer und sekundärer Spule direkt 
proportional. 

Da nun die Induktionsapparate dazu dienen sollen, die ihnen zuge- 
führte Energiemenge von großer Stromstärke und niedriger Spannung in 
die Form von geringer Stromstärke und hoher Spannung zu verwandeln, 
so wird ein solcher Apparat aus einer über ein Eisendrahtbündel gewickelten 
Spule aus wenigen Windungen eines dicken Drahtes, als Primär- 
spule, und einer darüber gewickelten sekundären Spule aus sehr vielen 
Windungen eines gut isolierten dünnen Drahtes bestehen müssen. 

Der primäre Draht muß dick sein, damit er dem Strom einen mög- 
lichst kleinen Widerstand entgegensetze, die Windungszahl gering, damit 
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die Selbstinduktion möglichst klein ausfalle, doch andererseits nicht zu 
gering, damit der Eisenkern noch genügend stark magnetisiert werde. 
In der richtigen Abschätzung dieser in entgegengesetzem Sinne wirkenden 
Verhältnisse besteht die Schwierigkeit der Konstruktion eines guten In- 
duktors. Dazu kommt die Rücksicht auf den Preis; denn die Spannung 
des Sekundärstromes ist zwar proportional der Windungszahl in der 
Sekundärspule, letztere aber nicht proportional mit den Kosten. Denn 
die äußeren Lagen erfordern wegen des größeren Umfanges bedeutend 
mehr Draht 'als die inneren, und der feine mit Seide besponnene Draht 
ist ziemlich teuer. Nicht in der Aufwicklung einer möglichst dicken Spule 
besteht die Kunst, einen Induktor von einer gewissen Schlagweite herzu- 
stellen, sondern im Gegenteil in der sparsamen Verwendung des 
Materials. 

10. Beurteilung der Leistungsfähigkeit von Funkeninduktoren. 

Es muß hier gesagt werden, daß es nicht angängig ist, die Leistungs- 
fähigkeit eines Funken Induktors nach seiner Schlagweite allein zu be- 
urteilen. Einen Dampfkessel beurteilt man hinsichtlich seiner Leistungs- 
fähigkeit nicht allein nach seinem Dampfdruck, sondern auch nach der von 
ihm erzeugten Dampfmenge; beide zusammen betrachtet, ergeben ein Bild 
seiner Leistung. Bei einem Wasserrade kommt es nicht nur auf die Höhe 
des Gefälles, sondern auch auf die pro Zeiteinheit herunterkommende Wasser- 
menge an. Genau so ist es bei einem Induktor: nicht allein auf die 
Spannung der Elektrizität, über welche die Schlagweite einen Anhalt bietet, 
kommt es an, sondern auch auf die gelieferte Stromstärke, d. h. ob der 
Apparat dünne oder dicke Funken gibt. Nur das Produkt aus Spannung 
und Stromstärke, oder die Energiemenge ist für die Beurteilung der 
Leistung eines_ Induktionsapparates maßgebend. 



IL Nutzeffekt von Induktoren. 



p ueis 

^m Theoretisch müßte die dem Induktor zugeführte Energie gleich der 
^^vom Induktor gelieferten Energie sein, wenn nicht unvermeidliche Ver- 
luste, hauptsächlich durch Verwandlung eines Teils der Energie in Wärme, 
eintreten würden. Daß diese Verluste möglichst klein seien, ist das bei 
^Kder Konstruktion zu erstrebende Ziel. Bei einem guten Induktionsapparat 
^" ist der Verlust an Energie verhältnismäßig gering, größere Verluste ent- 
stehen durch die notwendigen Widerstände und die Unterbrecher, durch 
welche der Nutzeffekt oft bis auf 25"*/(, herabgesetzt wird. 
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12. Einteilung der Apparate. 

Je nach dem Zweck, dem die Induktionsapparate dienen sollen, ist ihre 
Konshiiktion und ihre Größe sehr verschieden. Die kleinsten Apparate, 
die meist ärztlichen Zwecken dienen, sollen nur schwach gespannte Ströme 
liefern, sie besitzen deshalb keinen Kondensator und keine Vorrichtung zum 
Überspringen von Funken. Dies ist erst bei den größeren Apparaten 
der Fall, die man deshalb auch als »Funkeninduktoren« bezeichnet 
Diese liefern Elektrizität in ganz beträchtlichen Spannungen, so daß die 
Funken Entfernungen von 1 cm bis zu 1 m Entfernung in der Luft über- 
brücken. Diese hohen Spannungen machen dann eine äußerst sorgfältige 
Isolation an allen Teilen des Apparates, namentlich innerhalb der sekundären 
Spulenwindungen notwendig, und werden wir darauf bei den Beschreibungen 
der Apparate speziell eingehen. 



Zweites Kapitel. 

Physiologische Induktionsapparate. 



1. Zweck, allgemeine Angaben. 

Die kleinen Induktionsapparate dienen, wie bereits erwähnt, ärztlichen 
Zwecken und wird von ihnen nur eine geringe Spannung des Induktions- 
stromes verlangt Die primäre Spule besteht meist aus zwei Lagen oder 
100 bis 800 Windungen eines 0,6 bis 1 mm dicken Kupferdrahtes, der 
mit Baumwolle besponnen ist und 1 bis 5 Ohm Widerstand hat Die 
sekundäre Spule enthält 3000 bis 10000 Windungen eines 0,1 bis 0,2 mm 
dicken, doppelt mit Seide besponnenen Kupferdrahtes. Der Strom wird 
von 1 bis 2 Chromsäure- oder Salmiakelementen geliefert und erzeugt die 
Induktionsspule dann Spannungen von 10 bis 500 Volt 

Wir wollen die Einrichtung eines einfachsten Apparates dieser Art an 
einem Beispiel kennen lernen. 

2. Bau eines kleinen Induktionsapparates. 

Die kleinen Induktionsapparate geben einen verhältnismäßig niedrig 
gespannten Sekundärstrom und dienen zum Elektrisieren des menschlichen 
Körpers (Faradisation). Sie bestehen aus einer primären Spule mit Eisen- 
kern, einem Stromunterbrecher meist in Form des Wagnerschen Hammers 
(Fig. 3) und einer sekundären Spule. Ein solcher Apparat wird wie folgt 
aufgebaut: 

Aus */j bis 'j^ mm dicken Eisendrähten wird der Eisenkern her- 
gestellt Diese Drähte mfissen gut geglüht und genau gerade gerichtet 
sein. Beide Manipulationen lassen sich vereinigen, indem man ein 1 bis 
2 m langes Drahtende an seinem einen Ende aufhängt und am andern 
Ende mit einem Gewicht von etwa 2 kg belastet Mit einer Bunsen- 
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flamme macht man dann, von unten anfangend und langsam mit der Flamme 
steigend, den Draht glühend. Es ziehen sich dann alle Knicke und 
Biegungen aus dem Draht heraus, und man erhält nach dem Erkalten einen 
vollkommen geraden und zugleich gut geglühten Draht Diesen schneidet 
man in 72 mm lange Stücke, und zwar so viele, daß man davon ein 
12 mm dickes Bündel machen kann. Die einzelnen Stäbchen werden mit 
einer Auflösung von Schellack in QOgrädigem Spiritus (Tischlerpolitur!) ge- 
strichen und getrocknet. Nunmehr werden sie in eine Papierrolle von 
12 mm innerem Durchmesser und 60 mm Länge, die man durch Umwickeln 
eines mit Leim bestrichenen Papierstreifens um eine 12 mm dicke Holz- 
welle herstellt, geschoben. fl 

Auf diese Papierrolle mit Eisenkern windet man fest 52 Windungen ™ 

eines 0,6 mm dicken, mit Baum- 
wolle oder Seide doppelt um- 
sponnenen Kupferdrahtes in einer 
Lage und darüber eine zweite 
Pig 12. Lage, so daß beide Enden des 

Drahtes an einer Seite der Rolle 
zu liegen kommen. Die primäre 
Spule unseres lnduktionsap]jarates 
ist damit fertig, ihr äußerer Durch- 
messer wird 18 mm betragen 
(Fig. 12). 

Zur sekundären Spule wickelt 
man aus einigen Lagen geleimten 
Papiers eine zweite Hülse um 
einen 18 mm dicken Holzstab. 



1 
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Fig. 13. 



Fig. 14. 



Die innerste Lage wird nicht mtt Leim bestrichen, damit man die Hülse, 
nachdem sie getrocknet ist, von der Holzwelle abziehen kann. Die Dicke 
der Hülse in ihrer Wandung braucht nur 1 mm zu betragen. Auf die 
Enden dieser 60 mm langen Hülse leimt man Je eine 10 mm dicke, 50 mm 
im Durchmesser große, von hartem Holz gedrehte Scheibe. Man erhält 
dann eine Spule, wie Fig. 14 zeigt. Man kann sich diese Spule auch ganz 
von Holz drechseln, nur muß die Hülse recht dünnwandig sein. Auf 
diese Spule werden 120 m eines mit Seide besponnenen Kupferdrahtes von 
0,15 bis 0,2 mm Dicke aufgewickelt. Mit der Hand diesen Draht aufzu- 
wickeln macht Mühe, leichter ist dies auf einer Drehbank auszuführen. 
Man wickelt den Draht lagenweise und dicht aneinander. Zwischen je 
zwei Lagen kommt eine Hülle in Paraffin getränkten Postpapiers. Den 
Anfang des Drahtes, also das innere Ende desselben, führt man durch eine 



I 




Physiologische Induktionsapparate. 



n 



Johrung b (Fig. 14) nach außen umi befestigt es mit einer Klemmschraube. 
Das äußere Ende befestigt man an der Klemme auf der anderen Scheibe. 
Um die Drähle zu schützen, bringt man über denselben eine Hülle von 
schwarzem Lackleder oder Wachstuch an. Nun ist auch die sekundäre 
Spule fertig (Fig. 13/14). 

Es wird nunmehr die primäre Spule durch eine Bohrung in der Mitte 
eines 100 mm im Quadrat grolien Bretichens gesteckt und darin recht- 
winklig stehend an einem Ende befestigt. Dieses Brettchen wird mittels 
zweier Holzschrauben auf einem Orundbrett festgeschraubt, auf dem noch 
die Einrichtung eines Wagnerschen Hammers (vergl. Fig. 3) und zwei 
Polklemmen angebracht werden. Die eine Klemme wird mit einem Kupfer- 
draht mit der Platinkontaktschraube verbunden, die beiden Enden der 
primären Spule mit der Hammerfeder bezw. der andern Polklemme. In 
die Klemmen der Sekun- 
därspule werden biegsame 
Schnüre mit Kupferlitzen- 
einlage von etwa 1 m Länge 
befestigt, deren andere En- 
den zwei messingne Hand- 
haben tragen. 

Werden nun die bei- 
den Polklemmen auf dem 
Orundbrett mit den Polen 
eines Elementes verbunden, und ist die Stellschraube mit dem Platinkontakt 
so weil vorgedreht, dali sie das Kontaktstück der Hammerfeder berührt, 
so beginnt der Apparat mit summendem Geräusch zu arbeiten und man 
kann die Wirkung der sekundären Ströme gewahren, wenn man die 
beiden messingnen Handhaben getrennt in die Hände nimmt und die 
sekundäre Spule auf die primäre hinaufschiebt. Die Induktionsströme sind 
um so kräftiger, je weiter man die sekundäre Spule hinaufschiebt, sie werden 
schwächer, je mehr man sie davon abzieht. Um diese Verstellung und Ein- 
stellung der sekundären Spule besser bewirken zu können, ist es zweck- 
mäßig, auf dem Orundbrett zwei Führungsleisten anzubringen und die Se- 
kundärspule auf einem Schlitten zu befestigen, der zwischen den Leisten sich 
leicht verschieben läßt. Man hat dann einen Seh littenap parat, wie er in 
^WPig. 15 abgebildet ist und zuerst für physiologische Experimente von Du 
Bois-Reymnnd angewendet wurde. Am Schlitten ist ein Zeiger, auf der 
einen Leiste eine Skala angebracht, um die Induktionsstromstärke danach ein- 
stellen zu können. 



tt 



Fig. 15. 
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i. Ausgeführte Apparate. 

Einen solchen Apparat der Firma Reiniger, Qebbert 8t Schall in 
Erlangen zeig* Fig. 1 6. Häufig werden für denselben Apparat mehrere Sekun- 
därspulen (aus 0,1 bis 0,6 mm Draht) gefertigt, um die physiologische Wirkung in 
noch weiteren Grenzen variieren zu können. In Fig. 17 ist ein ähnlicher Appa- 
rat derselben Firma in der Totalansicht dargestellt. Bei ihm Ist die Sekundärspule 
nicht über die primäre verschiebbar, sondern fest auf dem Qrundbrett montiert. 
Die Primärspule ist in der auf der Hammerseite befindlichen Holzscheibe der fl 
Sekundärspule centrisch befestigt. Die Regulierung des Induktionsstromes 
wird hier durch den Dämpfer bewirkt. Dies ist ein dünnwandiges Metall- 
rohr, das über den Eisenkern oder in den Zwischenraum zwischen Primär- 
und Sekundärspule geschoben wird. 
Durch dieses geschlossene Metallrohr, 
in dem nunmehr Induktionsströme 
kreisen, werden die in der Sekundär- 





Fig. 16. 



Fig. 17. 



spule induzierten Ströme bedeutend geschwächt. Je weiter man daher den 
Dämpfer einschiebt, desto schwächer werden die gelieferten Induktionsströme. 

Diese Regulierung kann auch in der Weise erfolgen, daß man den 
aus einem Bündel Eisendrähte bestehenden Kern in die, natürlich auf ^ 
eine besondere Hülse oder ein Giasrohr gewickelte, Primärspule mehr H 
oder weniger tief einschiebt. Man kann in diesem Falle erkennen, 
welch außerordentlich großen Anteil der Elektromagnet an der Entstehung ■ 
der Induktionsströme hat. | 

Schließlich kann man eine Regulierung des primären Stromes auch da- 
durch bewirken, daß man die primäre Wicklung aus mehreren getrennten 
Lagen herstellt und davon nach Bedarf eine oder mehrere einschaltet. Diese 
Art der Regulierung wird selten benutzt, häufiger kommt sie bei der 
sekundären Wicklung zur Anwendung, worauf wir hei den betreffenden 
Apparaten noch zurückkommen werden. 

Die meisten Induktionsapparate werden so eingerichtet, daß sie außer 
der Benutzung des in der sekundären Spule erzeugten Induktionsstromes auch 
die Anwendung des Unterbrechungs-Extrastromes gestatten (vergl. 
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Fig. 18). Die sogenannten Badeapparate benutzen überhaupt nur diesen 
Extrastrom, sie haben gar keine Sekiindärspule und gehören daher eigentlich 
nicht hierher; der Vollständigkeit wegen mögen sie mit aufgeführt sein. 

Fig. 19 stellt einen solchen Badeapparat, von der vorher genannten 
Firma gebaut, vor. Die primäre Spule ist aus mehreren einzelnen Lagen 
eines etwa 0,6 bis 0,8 mm dicken Drahtes über einen Eisenkern gewickelt. 



Fig. 18. 
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Fig. IQ. 
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Fig. 20. 

Durch einen KurbeJschalter, der über Kontaktknöpfe gleitet, können eine oder 
mehrere Lagen hintereinander geschaltet werden. Von der Unterbrechiings- 
stelle des Stromes am Wagnerschcn Hammer sind Drähte nach den hinteren 
zwei Klemmen auf dem Orundbrette geführt, von wo der Extrastrom ab- 
genommen werden kann. 

In Fig. 20 ist ein Induktionsapparat abgebildet, wie ihn Richard 
Galle in Berlin liefert. Derselbe enthält die primäre und sekundäre Spule, 
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Hammerunterbrecher und Betriebselemente in einem Kasten eingebaut unc 
ist deshalb leicht transportabel. Die Regulienmg des Induktionsstromes er- 
folgt durch einen einschiebbaren Eisenkern. Vom sind drei Stöpsel kontakte 
angebracht, in die die zum Apparat beigegebenen Zuhehörap parate mittels 
biegsamer Leitungssch nitre angeschlossen werden können. Die Einrichtung 
ist derartig, daß man sowohl den primären Öffnungsstrom als auch den 
sekundären Indiiktionsstrom, sowie auch beide zugleich benutzen kann. Die 



Amfr.^^^ 



Fiy. 21. 

hierzu erforderlichen Verbindungen haben wir bereits aus der schematischen 1 
Zeichnung Ffg. 18 kennen gelernt. 

Einen Taschen-Induktionsapparat desselben Fabrikanten zeigt] 
Fig. 21. Derselbe enthält als Betriebsbatterie ein Trockenelement und be- 
sitzt zur Stromregulierung eine Schaltkurbel zur Einschaltung einer kleineren 
oder größeren Anzahl von Sekundärwindungen. Der Strom ist am schwächsten, 
wenn die Kurbel auf dem Kontakt 1 steht, auf Kontakt 8 am stärksten. 
Auch dieser Apparat gestattet die Anwendung des primären Öffnungsstromes 
(Stöpsel P) und des sekundären Induktionsstromes (Stöpsel 5), eventuell auch 
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die Benutzung des gemischten oder stärksten Stromes (Stöpsel in die End- 
löcher O), den der Apparat liefern kann. 

Als Nebenapparate werden zwei Leitungsschnüre, Hefte und Schwamm- 
hulsen, sowie ein Drahtpinsel und eine mit Leder bezogene Elektrode beige- 
geben. Letztere muß vor demi Gebrauch gut mit Wasser angefeuchtet werden. 

Anstatt den Stromunterbrecher, z. B. den Wagnerschen Hammer, direkt 




Fig. 22. 



mit dem Induktionsapparat zu verbinden und ihn von dem Elektromagneten 
der primären Spule zu betreiben, kann man denselben auch gesondert 
anbringen. Dies hat den Vorteil, daß eine Regulierung des primären oder 
sekundären Stromes auf den Unterbrecher keinen Einfkili ausübt, die Unter- 
brechungen somit unabhängig von der Stromregulierung gleichmäßig schnell 
bleiben. 

Mit einer derartigen Einrichtung ist der in Fig. 22 abgebildete trans- 
portable Induktionsapparat nach Spamer, der von Richard Galle in Berlin, 
Reiniger, Gebbert 6t Schall in Erlangen u. a. m. gebaut wird, versehen. 





gegen den Platinkontakt gedruckt wird (Fig. 23). MH diesem Hebel ist eine 
Stange von Afuininiuin starr verbunder, auf der sich ein Gewicht verschieben 
und feststellen läßt. Der Hebel mit dem Gewicht bildet somit ein Pendel, 
dessen Schwingungszahl sich durch Verschieben des Gewichtes verändern läßt. 

In Fig. 24 ist ein Schlittenapparat mit Pendelunterbrecher, wie 
er von Reiniger, Gebbert & Schall gebaut wird, abgebildet. Bei demselben 
ist auch noch der Eisenkern in der PH märspute verschiebbar. H 

Durch die in Fig. 25 angegebene Schaltung ist es möglich gemacht, 
daß nur gleichgerichtete Sekundärströme zur Benutzung gelangen. 





Physiologische Induktionsapparate. 



17 



Zu diesem Zweck ist außer der gewöhnlichen Kontaktschraube G noch 
eine zweite B über der Haminerfeder angeordnet und ein Stöpseiumschalter 
angebracht. Dadurch wird erreicht, daß in einem Falle während der Schließung 
des primären Stromes die Sekundärspute kurz geschlossen ist, so daß nur 
der Öffnungsstrom induzierend wirksam bleibt; im zweiten Falle aber 

■die Verbindung des einen Endes der Sekundärspule mit den entsprechenden 
Ableitungsklemmcn erst im Augenblicke des Stromschlusses erfolgt, so daß 

^nur die Schließungs-Sekundärströme zur Wirkung kommen können. 

f Fig. 26 zeigt einen 
derartigen Induktions- 
apparat für gleich- 
gerichtete Sekundär- 
ströme nach Dr. Lewan- 
dowski. Die sekundäre 
Spule ist als Schlitten, 
mittels Zahntrieb verstell- 
bar, der Eisenkern zum 
Herausziehen, der Unter- 
brecher mit Pendel. 

^P Faradimeter sind 
Induktions- Apparate mit 
Voltskala für die Sektmdär- 

Hspule. Voraussetzung für 
die Richtigkeit der Skala 
ist eine genau gleichblei- 
bende Stromstärke im pri- 
mären Stromkreise. Diese 



Fig. it). 



muß durch einen Rheostaten in Verbindung mit einem Amperemeter ein- 
reguliert werden, deshalb ist die Anwendung der Faradimeter umständlich 
und wenig gebräuchlich. 



4. Stromquellen für den Betrieb der Induktionsapparate. 

Zum Betriebe [der Induktionsapparate dienen: Primärelemente, Thermo- 
iulen, Akkumulatoren und Anschluß an Gleichstromcentralen. 

Von den Primärelementen kommen für diesen Zweck nur Chrom- 
iure-, Leclanche- und Trockenelemente in Betracht. 

a) Chromsäure-Tauchelemente sind wegen ihrer hohen elektro- 
motorischen Kraft und ihres geringen inneren Widerstandes besonders zum 
Betriebe von Induktionsapparaten geeignet. Sie können hierbei in zwei 
Ausführungsformen zur Verwendung kommen, nämlich als sogenannte 

Ruh Hier, Funkeninduktoren. 2 
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Spamerelemente oder als Grenetsche Flaschenelemente. Die besondere 
Konstruktion beider wird bedinget durch die Notwendigkeit, das Zink während 
des Nichtgebrauchs aus der Säure zu entfernen. 

Das Spamerelement (Fig, 27) besteht aus einem geschlossenen Glas- 
gefäB, das im Deckel zwei Löcher zur Aufnahme je eines Kohle- und 
Zinkstabes hat. Die Kohle ist mit Paraffin vergossen, das Zink kann 
herausgezogen und die Öffnung mit einem Gummipfropfen geschlossen 
werden, um die Säure beim Transport des Apparates nicht zu verschütten. 
Die Füllung erfolgt mit Chromsäure und reicht das Element zum Betriebe 



Fig. 27. 



Fig. 28. 



Fig. 29. 



eines Induktionsapparates auf zwei Stunden aus, dann muß es mit neuer 
Säure versehen werden. 

Das Grenetsche Flaschenelement (Fig. 28) trägt die Kohle fest 
an dem abnehmbaren Porzellandeckel, das Zink wird beim Nichtgebrauch 
in die Höhe gezogen, so daß es sich nicht mehr in der Chromsäure 
befindet, bleibt aber in der Flasche. Die Handhabung ist also bequemer 
als bei dem vorigen Element; im übrigen gilt bezüglich der Füllung 
das gleiche. 

b) Leciancheelemente (Fig. 29) haben geringere Spannung als die 
Chromsäiireelemente und werden deshalb immer mehrere hintereinander zu 
schalten sein. Zink und Kohle tauchen in Sahniaklösung, der 
ist durch Paraffin hergestellt und kann das Zink beim Nichtgebrauch 
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der Flüssigkeit bleiben. Sie halten langer vor als die Chromsaureelemente, 
auch bestellt bei ihnen nicht die Gefahr der vorbettropfenden starken Säure; 
sie werden bei stationären Apparaten gern angewendet, bei transportablen 
sind sie zu schwer. 

1 c) Trockenelemente haben eine etwas höhere Spannung als Leclanche- 
elemente. Bei nicht zu hohen Ansprüchen an die Stärke des Induktions- 
stromes genügt ein Element zum Betriebe des Induk- 
tionsapparates, doch empfiehlt es sich, deren zwei 
hintereinander zu schalten. Sie sind sehr bequem, 
infolge Fortfallens der Flüssigkeit sauber und zum 
Transport recht gut geeignet. Sie werden, nachdem 
sie erschöpft sind, fortgeworfen und durch neue 
ersetzt; sie halten jedoch recht lange vor, wenn sie 
nach dem Gebrauch nicht unnützerweise geschlossen 
bleiben, vielmehr ausgeschaltet werden. Recht brauch- 
bare Trockenelemente in viereckiger Form und vielen 
Größen liefern Siemens & Halske in Berlin nach 
Hellesens Patent (Fig. 30). 

d) Bei kleinen Taschen-Induktionsapparaten kom- 
tnen manchmal Quecksilbersulphatelemente zur Anwendung. In einem 
kleinen zweizeiligen Hartgummitrog befindet sich am Boden jeder Zelle 
eine Kohlen platte, über die mit geringem Abstand je eine Zinkplatte auf 
kleinen Hartgummistützeii gelagert ist Für den Gebrauch nimmt man 
die Zinkplatten heraus, schüttet auf die Kohle in jeder Zelle etwas Queck- 






Fig. 30. 




Fig. 31. 



silbersulphat und Wasser, so da(i die Zinkplatten beim Wiedereinlegen 
mit ihrer ganzen Fläche die Lösung berühren. Nach Gebrauch ist das 
Element auszuspülen und abzutrocknen. Fig. 31 zeigt einen mit diesem 
Element ausgerüsteten Taschen Induktionsapparat nach Oaiffe von Reiniger. 
Gebbert 6t Schall in Erlangen. 

1 e) Thermosäulen geben sehr konstanten Strom, sind bei Gasheizung 
sofort betriebsfähig, aber nicht transportabel und für Induktionsapparate allein 

2* 
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im Verhältnis zu teuer. Wir werden in einem späteren Kapitel auf dieselben 
zurückkommen. _ 

f) Akkumulatoren speziell für den Betrieb eines Induktionsapparates fl 
anzuschaffen empfiehlt sich nicht, da deren Ladung umständhch und un- 
verhältnismäßig teuer kommt. Sind solche aber für andere Zwecke bereits 
vorhanden, so sind sie zum Betriebe sehr wohl mit zu benutzen. Sie geben 
einen sehr gleichmäßigen Strom und sind sehr ausgiebig, für den Transport 
aber wenig geeignet. Sind dieselben in einen festen Kasten eingeschlossen 
und zugegossen, so sind meist mehrere hintereinander geschaltet. Beträgt 
die Spannung mehr als 6 Volt, dann muß vor den Induktionsapparat ein 
Widerstand geschaltet werden. 

g) AnschhiJJ an eine Qleichstromcentrale isl allen anderen 



Fig. 32. 

Betriebsarten vorzuziehen, da hierbei jede Sorge um die Stromquelle fort- 
fällt Es muß ein geeigneter Vorschaltwiderstand angewendet werden, der 
am einfachsten aus einer Glühlampe besteht. Außerdem ist zur Vermeidung 
starker Funken an den Unterbrecherkontakten ein Nebenschluß widerstand 
anzubringen. Fig. 32 zeigt eine derartige Anordnung zum Behieb eines 
Induktionsapparates im Anschluß an eine Qleichstromcentrale von Reiniger, 
Oebbert & Schall in Erlangen. 



5. Störungen an Induktionsapparaten. 

Wenn ein Induktionsapparat nicht funktioniert, so liegt der FehleF 
in den weitaus meisten Fällen an der Stromquelle. Man untersuche des- 
halb (mit einer elektrischen Klingel), ob das Element noch Strom liefert 
Um leicht transportabel zu sein, werden die Elemente sehr klein gemacht, 
so daß sie häufiger Neufüllung bedürfen. Ist die Chromsäure graugrün 
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geworden, so ist sie fortzugießen. Zuweilen wird auch vergessen, dem 
gelösten chromsauren Kali Schwefelsäure zuzusetzen. Kohlen, die schon 
lange im Gebrauch sind, müssen ausgewechselt werden. Die Beröhrungs- 
stelle zwischen Zink und der Klemme muß metallisch rein sein, eventuell 
schabe man sie mit einem Messer blank. 

Ist das Element in Ordnung, 'd. h. gibt es den nötigen Strom, so 
sehe man den Unterbrecher nach. Die Stellschraube mit dem Platinkontakt 
soll nie, ohne Ursache zu haben, verstellt werden; der Kontakt soll die 
Hammerfeder nur leicht berühren. Der Hammer selbst soll etwa 1 mm 
vom Eisenkern abstehen; tut er das nicht, so ist wahrscheinlich die Feder 
verbogen und muß vorsichtig in ihre Lage zurückgebogen werden, wozu 
der Hammer abgeschraubt werden muß. Sollten die Platinkontakte ver- 
brannt sein, was man an ihrer schwarzen Farbe erkennt, so müssen die- 
selben mit einem Stückchen Schmirgelleinwand blank gemacht werden. 

Gibt der Apparat keinen Strom, trotzdem alle diese Dinge in Ordnung 
sind, so könnten noch die Verbindungen oder die Spulen beschädigt sein. 
Dies kommt aber selten vor; höchstens wenn reichlich Säure darauf ver- 
schüttet wurde, könnten die Verbindungen oxydieren oder die Wicklungen 
durchfressen sein. 
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1. Zweck, allsremelne Angaben. 

Unter einem Funkeninduktor versteht man einen Induktionsapparat, de 
elektrische Ströme hoher Stromstärke und niederer Spannung in solche sehr 
hoher Spannung (10000 bis 1 Million Volt) verwandelt, so daß die in der 
sekundären Spule erzeugten Ströme eine mehr oder weniger große Luft- 
strecke in Form von elektrischen Funken zu überspringen vermögen. Bei 
den im vorigen Abschnitte behandelten Induktionsapparaten ist dies im all- 
gemeinen nicht der Fall; die bei ihnen erzielte Spannung ist, wie bereits 
erwähnt wurde, eine verhältnismäßig geringe. Das Hauptmerkmal für einen 
Funkeninduktor besteht in der zur Erzeugung der höheren Spannung not- 
wendigen größeren sekundären Windungszahl und der Anwendung 
eines Kondensators. 

In Fig. 33 ist ein kleiner Funkeninduktor im Längsdurchschnitt gezeichnet 
Wie man daraus ersieht, ist sein Bau im allgemeinen demjenigen der im 
vorigen Abschnitt erläuterten Induktionsapparate gleich. Der Eisenkern be- 
steht wie dort aus einem Bündel geglühter Eisendrähte oder dünner Bleche, 
die Primärwicklung aus zwei bis vier Lagen eines dicken, mit Baumwolle 
umsponnenen Kupferdrahtes und die sekundäre Wicklung aus vielen Lagen 
eines dünnen, mit Seide umsponnenen Drahtes; nur sind alle Dimensionen 
bei den Funkeninduktoren etwas größer als bei den Induktionsapparaten. 

Als Unterbrecher dient fast ausnahmslos der Wagnersche Hammer, 
doch würde sich dafür zweifellos der Vril-Unterbrecher, den wir später 
kennen lernen werden, besser eignen und in gewissen Fällen auch die 
einfachen Quecksilber-Unterbrecher anwendungsfähig sein. 

Die sekundäre Spule ist gegen die primäre nicht verschiebbar, sondern 
mit dem Eisenkern in gemeinsamen Spulenwänden befestigt, somit die sekun- 
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däre Stromspannung nur durch Veränderung der primären Stromstärke 
regulierbar. Mit den sekundären Klemmen ist ein verschiebbarer Entlader 
verbunden, zwischen dessen Spitzen die Funken überspringen, wenn die 
Spieße einander bis auf eine gewisse Entfernung genähert werden. Je 
größer die Entfernung ist, bei der noch Funken überspringen, desto größer 
ist die vom Apparat erzeugte Stromspannung. 



cr3i> 
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Fig. 33. 



2. Konstruktion und Bau des Kondensators. 

Der Funkeninduktor ist auf einem Holzkasten montiert, welcher den 
Kondensator enthält. Der Kondensator hat den Zweck, den beim Öffnen 
des Stromes entstehenden Extrastrom (vergL S. 3) aufzunehmen, wodurch 
der Primärstrom schneller abreißt und die Induktionsströme kräftiger werden. 
Außerdem werden dadurch die Unterbrechungsfunken zwischen Platinspitze 
und Hammerfeder bedeutend abgeschwächt, was zur Erhaltung der Kon- 
takte wesentlich beiträgt 

Der Kondensator, zuerst von Fizeau angewendet, besteht aus einer 
Anzahl Stanniolstreifen und paraffingetränkter Papierblätter, die abwechselnd 
übereinander geschichtet sind. Es ist bei der Herstellung nur gutes, festes 
und neues Schreibpapier zu verwenden, da jedes, auch das kleinste Loch im 
Papier ein Durchschlagen des Kondensators durch den Extrastrom zur Folge 
haben würde. Man überzeuge sich deshalb von der Dichte des Papiers 




durch Hindurclibltcken nach hellem Licht. Das Paraffin wird in eiii«^ 
Pfanne geschmolzen, jedes Blatt, nachdem es gut getrocknet worden ist, 
einzeln hineingelegt und nach dem Herausziehen abtropfen gelassen. Nach 
dem Erstarren des Paraffins darf kein Blatt geknickt oder sonstwie be- 
schädigt werden. Auf die genaue Einhaltung dieser Angaben kommt sehr 
viel an, wenn der Kondensator gut funktionieren soll. Die Stanniolstreifen 
werden 1 cm länger als die Papierstreifen, letztere dafür 2 cm breiter als 
die Stanniole geschnitten. Man legt die Stanniote so auf die Paraffinblätter 
daß auf drei Seiten ein freier Raum von 1 cm bleibt, auf der vierten Seite 
aber das Stanniol 2 cm übersteht. Dies Überstehen läßt man abwechselnd 
rechts und links erfolgen (vergl. Fig. 34). 

Es ist durchaus nicht einerlei, wie groß die Stanniolstreifen sind 

und aus wieviel Blättern der 
Kondensator zusammenge- 
setzt wird. Zu jedem Funken- 
induktor paßt nur eine ganz 
bestimmte Größe des Kon- 
densators, welche sich außer- 
dem mit den Betriebsverhält- 
nissen, wie z. B. Stromstarke, 
Unlerbrechungszahl etc. än- 
dert. Eigentlich müßte daher 
die Kapazität des Konden- 
sators variabel sein. Dies 
ist leider schwer ausführbar; 
man begnügt sich daher, be 
den kleineren Induktoren den 
Kondensator so groß zu machen, daß er für den zugehörigen Funken indiiktor 
bei mittleren Betriebsverhältnissen die besten Resultate liefert. Dies kann 
nur durch Ausprobieren gefunden werden und setzt man deshalb den 
Kondensator zusammen, während der Funkeninduktor unter normalen Ver- 
hältnissen im Betriebe gehalten wird. Die Funkenstrecke wird anfänglich 
mit der Vermehrung der Stanniolstreifen wachsen, sie erreicht bald ein 
Maximum und nimmt dann, bei einer weiteren Vermehrung der Blätter, 
wieder ab. Man wird also die beim Maximum der Funkenstrecke gefundene 
Anzahl Blätter für den Kondensator betbehalten. Einen ungefähren Anhalt 
gibt die nachstehende Tabelle, 

Hat man die richtige Größe des Kondensators ermittelt, so preßt man 
das Päckchen (z. B. unter einer Kopierpresse) fest zusammen und umwickelt 
es mit einem Streifen festen Packpapiers quer zu dem beiderseits vorstehen- 




Fig. 34. 
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ien Stanniol. Dieses wird zusammengelegt und nach einer von den beiden 
flachen Seiten auf das Packpapier gebogen. Es berühren sich dadurch 
sämtliche gradzahlige Stanniolstreifen auf der einen, sämtliche ungradzahligen 

, Stanniolstreifen auf der anderen Seite. 

f Durch darauf gelegte kleine Weißblechstreifchen, an welche ein Kupfer- 
draht angelötet wurde, werden die beiden Pole des Kondensators gebildet 
(Fig. 34). 

Derselbe wird zwischen zwei ebene, ringsum etwas größere Brettchen 
gelegt und diese durch Holzschrauben miteinander verbunden. Der so ge- 
schützte Kondensator kommt in das den Sockel des Induktionsapparates 
bildende Kästchen und werden die Poldrähte des Kondensators mit den 
Teilen des Unterbrechers, an denen die Unterbrechungsfunken entstehen, 
also einer mit dem Halter der Hammerfeder, der andere mit der Mutter der 
Stellschraube der Platinspitze, verbunden. Die Verbindung ist zweckmäßig 
durch federnde Kontakte so auszuführen, daß der Kondensator leicht her- 
ausgenommen werden kann. 



Tabelle über die Dimensionen kleiner Funkeninduktoren. 



' Funken- 
länge 

mm 


Grösse der 
Holzspule 

nim 
Länge Dicke 


Drahtbündel 

mm 
LiiiKc Dicke 


Wicklung 
Primär Sekundär 

Draht ca. m Draht ca. m 


Kondensator 

Zahl der Grolle der 
Stanniol- StaneJolblätter 
blättcr ram 


i ^ 


55 


30 


65 


10 


0,8 


3 


0,10 


350 


20 


lOOx 40 


■ ^ 


80 


40 


85 


12 


0,8 


4 


0.10 


400 


30 


140 X 70 


■ ' 


1O0 


50 


110 


14 


o,g 


5 


0,10 


500 


40 


160 X 80 


■ >"" 


120 


W) 


130 


16 


o,g 


5 


0,15 


600 


50 


200 X 90 


■ '' 


140 


70 


150 


17 


1,0 


6 


0,15 


1600 


60 


260 ;< 100 


■ 20 


180 


90 


100 


18 


1.0 


8 


0,15 


2500 


75 


300 >: 150 


~ 30 


210 


100 


220 


20 


1.0 


8 


0,20 


4000 


100 


360x180 


40 


260 


120 


270 


22 


1,2 


8 


0,20 


5000 


120 


420x200 


50 


320 


140 


330 


24 


1.2 


10 


0.20 


6000 


150 


500x250 


, 60 


320 


160 


330 


24 


1,2 


" 


0,20 


7000 ^ 


200 


500x250 
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^^^^h 3. Konstruktion und Wicklung der Induktionsrolle. 

^m Die primäre Spule wird aus zwei Lagen doppelt mit Baumwolle be- 
^sponnenen Kupferdrahtes hergestellt und mit zwei Lagen Paraffinpapier be- 
deckt Direkt darauf wird die sekundäre Wicklung angeordnet, und zwar 
lagenweise, die Windungen dicht aneinander liegend, möglichst gleichmäßig. 
Man wickelt aber den feinen Draht nicht in der ganzen Länge der Spule, 
sondern bleibt von jeder Seite S bis 15 mm ab. Bei den kleinsten Funken- 
induktoren, etwa bis zu 15 mm Schlagweite, genügt es, zwischen je zwei 
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Lagen Draht eine Lage Paraffinpapier zu legen, bei den größeren wird der 
Draht beim Aufwickeln durch eine Schale mit geschmolzener Isoliermasse 
unter einer Glasstange hindurchgezogen (Fig. 35). Diese Masse besteht aus 
gleichen Gewichtsteilen Harz (dieses ist zuerst zu schmelzen!) und Wachs, 
dem etwas venetianischer Terpentin zugesetzt wird, oder aus zwei Teilen 
Harz, einem Teil Wachs und einem Teil Paraffin. 

Der durch die heiße Masse gezogene Draht passiert eine mit Leder 
überzogene Klemme, die alle überflüssige Masse abstreift und in den Schmelz- 
ti^el zurücktropfen läßt. Die Drehung der Spule muß ganz gleichmäßig 
erfolgen, weil sonst der feine Draht leicht reißt.') Ist der Draht gerissen, 
so werden die beiden Bruchenden mit einem Stückchen grober Schmirgel- 
leinwand blank gemacht, zusammengedreht und verlötet. Das Löten erfolgt 

mit einem ganz kleinen 
Lötkolben mittels Zinn. 
Beim Löten darf kein 
säurehaltiges Lötwasser 
benutzt werden, weil 
^^ X y -^if w jL-^ sonst der Draht mit der 

' ™ ^™^ die Spule unbrauchbar 

werden könnte. Man 
bediene sich des Löt- 
fettes oder Kolopho- 
Fig. 35. niums. Zur Kontrolle 

darüber, ob der Draht 
auch intakt oder vielleicht zerrissen ist, bedient man sich eines Galvanometers, 
das mit dem Anfang des Drahtes auf der zu wickelnden Spule und dem 
Ende auf der Vorratsspule in einen Stromkreis eingeschaltet wird. Eine 
Isolation der einzelnen Lagen durch zwischengelegtes Papier ist im allge- 
meinen nicht nötig, vielmehr werden die einzelnen Lagen bei den kleineren 
Apparaten direkt übereinander gewickelt und kleben durch die Isoliermasse 
fest zusammen. Will man Papier dazwischen legen, so geschieht es mehr 
aus dem Grunde, immer hübsch gleichmäßige, volle Lagen zu bekommen, 
als wegen der besseren Isolation. Jede folgende Lage muß, wenn kein 
Zwischenlegepapier benutzt wird, immer etwas kürzer sein als die vorher- 




*) Bei einer etwas ungleichförmigen Geschwindigkeit (z. B. beim Wickeln auf 
einer Fußtrittdrehbank) empfiehlt es sich, die Vorratsspule nicht auf einen festen 
Dom, sondern einem starken Bindfaden, der durch die Bohrung der Spule gesteckt 
wurde, so aufzuhängen, daß die Spule etwas schaukeln kann, während sie sich 
um den Bindfaden dreht. 
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gehende, um ein Abgleiten des Drahtes über das Ende der Wicklung zu 

■ verhüten. Nach Beendigung des Wickeins wird das innere Ende des Drahtes 
an die eine obere Klemme der Sekundärspute geführt, das andere, äußere 
Ende an die andere. Nunmehr wird um die sekundäre Wicklung ein ge- 
rolltes Papier in einem Abstände von einigen Millimetern angebracht und 
der dadurch entstehende Zwischenraum, zugleich mit demjenigen zwischen 
Drahtrolle und Spulen rändern, voll Wachsisoliermasse gegossen. Die Isolation 
ist dann für die hierbei auftretenden Spannungen völlig ausreichend. 
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4. Pole der sekundären Spule. 

Es ist schon früher darauf hingewiesen worden, daß der durch den 
primären Öffnungsstrom induzierte Sekundärstrom infolge seines zeitlich 
kurzen Verlaufs eine viel höhere Spannung besitzt und viel kräftigere Wir- 
kungen auszuüben vermag, als der durch den Schließungsstrom induzierte. 
Bei den Funkeninduktoren ist dieser Unterschied infolge der Anwendung 
des Kondensators noch größer als bei den Induktionsapparaten derart, daß 
in den sekundären Entladungen zwischen den auf möglichst große Schlag- 
weite gestellten Entladern eigentlich nur der sekundäre Öffnungsstrom 
in die Erscheinung tritt und man es mit einem unterbrochenen Oleich- 
strom als Nutzstrom zu tun hat. Man nennt denjenigen Pol der sekundären 
Wicklung, von welcher der vom Öffnungsstrom induzierte Strom ausgeht, 
den positiven Pol der Sekundärspule«. 

5. Stromwender. 

Durch Umschaltung der Batteriedrähte an den Polklemmen des Appa- 
rates kann dei primäre Strom umgekehrt und somit auch der positive Pol 
der Sekundärspule gewechselt werden. Um diesen 
Polwechsel leichter bewirken zu können, bedient 
man sich der Stromwender oder Kommutatoren. 

Die einfachste Form eines solchen ist die in 
Fig. 36 abgebildete. Zwei Hebel sind um die 
Zapfen i' w drehbar, die mit dem positiven und 
n^ativen Pol der Betriebsbatterie verbunden sind. 
Beide Hebel sind durch eine Schiene aus isolieren- 
dem Material zwangsläufig verbunden und lassen 
sich aus der gezeichneten Stellung in die punktiert 
angedeutete Stellung drehen. In der gezeichneten 
Stellung geht der Strom von der positiven Strom- 
zuführung in den Zapfen v durch den linken 
Hebel zum Kontakt I in der Pfeilrichtung durch Fig. 36. 





28 



Drittes Kapitel. 



die Primärspule, und von ihr durch den Kontakt 2 und den rechten Hebel 
nach dem Zapfen iv und zum negativen Pol der Batterie zurück. Wird 
das Hebelpaar in die punktiert gezeichnete Lage gebracht, so läuft derfl 
positive Strom von der Batterie nach dem Zapfen i' und dem linken Hebel 
zum Kontakt 2, und in einer dem Pfeil entgegengesetzten Richtung 
durch die Primärspule zum Kontakt 3 und von da zum negativen Pol der 
Batterie zurück. Somit wird durch einfach« Verschieben des Hebelpaares 
der primäre Strom in seiner Richtung umgekehrt. 

Etwas komplizierter, aber dauerhafter und zugleich als Ausschalter 
dienend, ist der In Fig. 37 und 38 abgebildete Ruhjmkorffsche Strom- 
wender. Der positive Strom geht von der Betriebs hatte rie zur Klemme A 
und durch den Zapfen a und die Schraube v' in die auf einer Hartgummi- 
walze befestigte Messingschiene V, die sich in der Zeichnung unten be 
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Fig. 38. 




Fig. 37. 

findet. Dreht man das Kordelrad L im Sinne des Uhrzeigers um 90", so 
kommt die Messingschiene V mit der Feder B in leitende Berührung und 
der Strom geht von der Klemme B nach der Primärspule. Von dieser 
gelangt er nach der hinteren Feder C, von da in die Messingschiene V und 
die Schraube v, in den Zapfen b und die Klemme D. Von hier kehrt er 
zum n^;ativen Pol der Batterie zurück. 

Wird dagegen die Kordelschraube L um 180° gedreht, also in die der 
vorigen entgegengesetzten Lage gebracht, so wird df r positive Batteriestrom 
über Klemme A, Zapfen a, Schraube v', Schiene V nach der Feder C ge- 
langen und die Primärspule in der entgegengesetzten Richtung wie vorhin 
durchlaufen, um dann über B, Schiene V, Schraube v, Zapfen t und 
Klemme D nach dem negativen Batteriepot zurückzukehren. 

Dieser letztere Stromwender wird nur bei den größeren der hier be- 
handelten Funken Induktoren und bei den im nächsten Abschnitt zu be- 
trachtenden grolkn Funkeninduktoren angewendet. 
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6. Stromquellen. 

Als Stromquellen für den Betrieb kleiner Funkenibduktoren 
kommen die gleichen wie beim Betrieb der Induktionsapparate (vergl. S. 17 
bis 20) in Betracht. Am meisten sind Akkumulatoren im Gebrauch. 

7. Störungen und Fehler bei kleinen Funkeninduktoren. 

Störungen sind bei den kleinen Funkeninduktoren im allgemeinen 
seltener als bei den Induktionsapparaten und beschränken sich in der Haupt- 
sache auf den schlechten Kontakt des Hammerunterbrechers. Dag^en sind 
Beschädigungen in der Isolation der Spulen und des Kondensators, wenn 
sie vorkommen, meist viel schwererer Natur. Funkt der Unterbrecher stark 
und ist die Schlagweite kleinet geworden, so ist das ein Zeichen, daß der 
Kondensator durchschlagen ist Man kann dann während rdes |Beh-iebes das 
Überspringen der Funken im Apparatsockel hören. Man nehme dann den 
Kondensator heraus und untersuche ihn. Ist der Draht in der sekundären 
Spule gerissen oder die Isolation durchschlagen, so muß die Spule abge- 
wickelt werden, bis man die schadhafte Stelle gefunden hat Den abge- 
wickelten Draht wickle man stets auf eine Spule oder einen Haspel, denn 
wenn er in Unordnung gerät, ist ein Entwirren fast unmöglich. 
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1. Alicemeine Ancaben. Wicklung der sekundären Spule 
in einer Abteilung. 

Durch Vergrößerung der Dimensionen, namentlich aber durch Auf- 
wickiung eines sehr langen dünnen Drahtes in der sekundären Spule, 
suchte man die Spannung zu steigern, um möglichst große Schlagweiten zu 
erzielen. Dies geschah zunächst in derselben Weise, die wir bei den kleinen 
Funkeninduktoren kennen gelernt haben, nämlich so, daß man den Draht 
lagenweise über die ganze Länge der Spule, jede Lage also in Form eines 
hohlen Cylinders, wickelte. 

Ruhmkorff, ein deutscher Mechaniker in Paris, der 1848 zuerst in 
Europa Funkeninduktoren größerer Dimension herstellte, wendete diese Me- 
th^xle an, und findet sich wohl noch heute in manchem Laboratorium ein 
derartig hergestellter Apparat vor. Bei den kleineren Apparaten von 20 cm 
Funkenlänge besteht die Induktionsspule aus 33000 Windungen (15 km) 
eines 0,3 mm dicken, bei den größten von 45 cm Funkenlänge aus 200000 
Windungen (100 km) eines 0,2 mm dicken, mit Seide übersponnenen Kupfer- 
drahtes. Die einzelnen Lagen sind mit einer Schicht geschmolzenen Schellacks 
überzogen. Von dieser Art zu wickeln ist man längst abgegangen, und zwar 
aus folgendem Grunde: Wie wir gesehen haben (vergl. S. 6), summieren 
sich die in den einzelnen Windungen einer Drahtspirale induzierten Ströme, 
die Spannung wächst mit der Anzahl der Windungen. Nun befinden sich 
in einer Lage der sekundären Wicklung eines großen Induktors aber sehr 
viele hundert Windungen, und es wird somit zwischen der letzten Windung 
der zweiten Lage und der unmittelbar darunter liegenden ersten Windung 
der ersten Lage eine beträchtliche Spannungsdifferenz herrschen. Sie ist 
meist so groß, daß sie die isolierende Zwischenlage durchschlägt Ist aber 
erst einmal ein solches Durchschlagen zwischen zwei aufeinander folgenden 
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Lagen erfolgt, so ist dadurch der wirksame Teil der Induktionsspule um 

ISO viele Windungen, als beide Lagen enthalten, vermindert, wenn nicht durch 
die großen Energiemengen eine gänzliche Zerstörung der Spule eintritt. 
2. Wicklung der sekundären Spule in mehreren Abteilungen. 
Diese Isolationsschwierigkeil wächst, je größer die Induktionsspule wird, 
d. h. mit der Größe des Funkeninduktors. Man ging daher dazu über, die Sekun- 
därspulen der großen Funkeninduktoren aus mehreren einzelnen, kürzeren 
Spulen zusammenzusetzen. Poggendorff war wohl der erste, der auf diesen 
Ausweg hinwies. Die älteren Apparate dieser Art von Stöhrer, die eine 
vertikale Anordnung besitzen, sind aus drei Einzelspulen in der Sekundär- 



zusammengesetzt. Um in diesen drei Spulen, die in gleichem Sinne 
herumgewickelt sind, die Windungsrichtung beizubehalten, mußte das äußere 
Ende der unteren Wicklung mit dem inneren Ende der darüberstehenden 
Spule verbunden werden. Allein gerade diese Art der Verbindung brachte 
die Gefahr mit sich, daß eine ganze Spule außer Wirkung gesetzt wird, 
wenn der Verbindungsdraht nicht genügend isoliert ist. War aber schon 
die Isolation der beiden Drähte des Ruhmkorffschen Apparates, die mit 
der Spannungsdifferenz zweier Lagen nahe beieinander lagen, schwierig, 
so muß das bei den viel größeren Spannungsdifferenzen zweier Spulen 
auf fast unüberwindliche Schwierigkeiten stoßen. Stöhrer überwand diese 
Schwierigkeiten dadurch, daß er die aufeinander folgenden Sfiulen in 
verschiedenem Sinne herum aufwickelte. Ist die erste z. B. rechtsherum 
i;ewickelt, so ist die zweite linksherum, die dritte wieder rechtsherum 
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gewickelt. Wird nun das äußere Drahtende der ersten, rechtsherum ge- 
wickelten Spule mit dem äußeren Ende der zweiten, linksherum gewickelten 
Spule verbunden, so laufen die Drähte in beiden Spulen in gleichem Sinne 
um, es geht nur der Draht in der ersten Spule von innen nach außen und 
bei der zweiten von außen nach innen. Das gleiche ist bei der dritten 
Spule der Fall, wenn das innere Ende der zweiten Spule (links gewickelt) 
mit dem Inneren Ende der dritten (rechtsherum gewickelten) Spule verbunden 
wird. Somit läuft der Draht in der ganzen, aus drei Teilen zusammen- 



un 



Fig. 40. 



gesetzten Sekundärspute in gleichem Sinne, wie sonst, aber es bestel 
nicht mehr die Schwierigkeit der Isolation des Verbindungsdrahtes, denn 
ein solcher ist gar nicht mehr vorhanden. Allerdings müssen die einzelnen 
Spulen voneinander isoliert werden, aber das kann durch dazwischen ge- 
legte Scheiben aus Hartgummi, Glas, Glimmer etc. leicht bewirkt werden. Je 
größer eine Teilspute im Durchmesser ist, desto niedriger wird sie sein müssen, 
damit ein Spannungsausgleich innerhalb der Spule vermieden wird. Bei 
den größten Stöhrerschen Apparaten mit ca. 20 cm Funkenlänge bestand 
die primäre 'Spule aus fünf Lagen zu je 120 Windungen eines 2 mm starken 
Drahtes, die sekundäre Wicklung aus 37 000 Windungen (ca. 12 km) eim 
0,15 mm starken, mit Seide besponnenen Drahtes. 



hfl 





Große Funkeninduktoren. 



33 



In Flg. 39 ist ein auf diese Weise aufgebauter Funkeninduktor von 
PKeiser & Schmidt in Berlin dargestellt, der natürlich äußerlich nichts Be- 
sonderes aufweist; seine Bauart würde erst beim Auseinandernehmen und 
Abschmelzen der (solationsschiclit zu erkennen sein. Fig. 40 zeigt einen 
solchen auseinander genommenen Funkeninduktor englischen Ursprungs. 
Man sieht deutlich, daß die Sekundärspule aus vier Sektionen oder Teilspulen 
besteht, welche auf der teilweise sichtbaren Primärspule sitzen und durch 
Zwischenlagen von Pappe von ihr getrennt sind. Die einzelnen Teilspulen 
sind nicht durch Isolationsscheiben, sondern durch einen ziemlich breiten 
Luftraum voneinander getrennt. Diese Methode ist nur bei Apparaten 
empfehlenswert, bei denen es auf einen wohlfeilen Verkaufspreis abgesehen 
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ist, die Leistungsfähigkeit aber weniger in Betracht kommt. Will man schon 
Hartgummi-Isolationsscheiben vermeiden, so sollte wenigstens das Ausgießen 
der Zwischenräume mit Wachs-tsolationsmasse erfolgen. In der Tat stellen 
viele Finnen kleinere Funkeninduktoren auf diese Weise her, well die Wick- 
lung der Teilspulen dann fabriksmäßlg erfolgen kann. Zum Beispiel sind 
die heute viel verlangten Zündinduktoren für Motorfahrzeuge und Explosions- 
motoren so hergestellt. 

Fig. 41 zeigt einen derartigen Apparat aus der Fabrik von Dr. Max 
Levy in Berlin. Derselbe ist mit einem schnellschwingenden Hammer- 
Unterbrecher versehen. Außerdem ist noch ein zweiter Unterbrecher in 
Form eines Schleifkontaktes auf der Motorwelle vorhanden (vergl. Fig. 42), der 
den Primärstrom im geeigneten Augenblick schließt. Die hochgespannten 
Sekundärströme werden den Polen der Zündvorrichtung, die durch eine 

Ruhm er, Funkeninduhtoren. 3 
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Porzellanröhre in den Oasraum des Explosionscylinders geführt ist, zu- 
geleUet und bewirken dort durch ein starkes Büschel kräftiger Entladungs- 
funken eine absolut sichere Zündung des Oasgemisches. 

3. Wicklung: der sekundären Spule in dünnen Scheiben. 

Bei den größeren Funkeninduktoren ist man mit der Zeit zu immer 
niedrigeren Spulen ^übergegangen und wickelt heute bei großen Funken- 
induktoren die Spulen fast ausnahmslos in Form von dünnen Scheiben 
(Sektionen), die oft nur einige Millimeter dick sind, sogar nur eine Draht- 
stärke (0,2 mm) betragen können. Fig. 43 zeigt die Anordnung eines aus 
zahlreichen Sektionen aufgebauten Funkeninduktors nebst Schaltschema, 



Ü 









Fig. 43. 

4. Anfertigung einzelner Scheiben und Aufbau der Sekundärspule. 

Zur Herstellung der Sputensektionen für große Funkeninduktoren braucht 
man eine Vorrichtung; wie solche Fig. 44 veranschaulicht. Dieselbe besteht 
aus einer metallnen Scheibe 5', deren Durchmesser sich nach der Größe 
der herzustellenden Scheibe richtet. Die Nabe der Scheibe hat ein Ge- 
winde, mit welchem sie sich auf den Gewindezapfen einer Drehbankspindel 
aufschrauben läßt, so daß die Scheibe wie eine Planscheibe der Drehbank 
läuft. Im Mittelpunkt dieser Planscheibe sitzt eine Schraube mit Flügel- 
mutter. Durch letztere kann eine zweite Scheibe 5" gegen die Plan- 
scheibe gedrückt werden. Man fertigt sich nunmehr einen metallnen Ring t^M 
dessen Durchmesser dem Loch der anzufertigenden Spule, der, wie aus" 
Fig. 43 hervorgeht, etwas größer als der äußere Durchmesser des Hartgummi- 
rolires ist, entspricht und dessen Dicke gleich der Dicke der Spule ist 
Dieser Ring ist an seinem Umfange etwas konisch, damit er später aus der 
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Spule leicht herausgenommen werden kann; er wird zwischen die beiden 

Scheiben S' und S" gelegt und die Flügelmutter fest angezogen. Nun 

wird der Anfang des aufzuspulenden Drahtes von der passend angebrachten 

Vorratsspule (vergl. S. 26) abgezogen, unter dem Glasstabe der Pfanne mit 

geschmolzener Isoliermasse (vergl. Fig. 35) hindurchgezogen und durch die 

kleine Bohrung der Scheibe S" gesteckt. Nachdem noch die mit Leder 

bezogene Klemme zum Abstreifen der überflüssigen 

Isoliermasse um den Draht gelegt ist, setzt man die 

Scheibe in schnelle Rotation und der Draht wickelt 

sich in dem Zwischenraum beider Scheiben auf. 

Ist der Zwischenraum größer als I mm, so muß 

man den Draht etwas hin und her führen, damit 

die Wicklung möglichst gleichmäßig werde, bei 

sehr dünnen Sektionen läuft der Draht von selbst 

richtig. 

I Ist der Zwischenraum voll, so warte man, bis 

die Isoliermasse erstarrt ist, die Scheibe kann dann 

herausgenommen werden. Sollte die Scheibe an 

den Metallwänden festkleben, so erwärmt man 

letztere schnell mit einer Bunsenflamme und zieht 

sie unter drehender Bewegung ab. Ebenso wird 

ler Metallring entfernt. Man setzt den Apparat 

ieder zusammen und wickelt eine andere Spule. 

Bei allen Spulen ist die Drehrichtung die gleiche. 

Sind nun eine genügende Anzahl Spulen fertig- 

ellt, so prüfe man dieselben auf ihre Leitung, 

'ehe man sie zusammensetzt. 

Die Zusammensetzung der einzelnen Sektionen 
erfolgt durch Übereinanderlegen auf einem senk- 
recht stehenden Dom von passendem Durchmesser. 
Man fertigt sich aus Hartgummi. Mikanit, Preßspan 
oder mehreren aufeinander gepreßten Blättern paraffinierten Papiers passende 
Isolationsscheiben, legt zuunterst eine solche und darauf eine Drahtspule. An 

leser merke man sich dieUmlaufsrichtung des äußeren Drahtendes; es sei z. B. 

ieselbe, nachdem die Scheibe liegt, von oben gesehen, diejenige des Zeigers 
einer Uhr. Auf die Spule kommt nun eine Isolationsscheibe und darauf eine 
neue Sektion. Bei dieser muß das äußere Drahtende im entgegengesetzten 
Sinne der Uhrzeigerbewegung verlaufen. Ist dies nicht der Fall, so drehe 
man die Scheibe um, d. h. ihre obere Fläche nach unten. Nun kommt 
wieder eine Isolationsscheibe und darauf wieder eine Sektion, bei der der 
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Fig. 44. 
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Zweck blank gemacht, zusammengedreht und (ohne Anwendung von L 
Wasser!) mittels eines kleinen Lötkolbens mit Zinn verlötet. Die Verbiiidungs- 
stetlen der einzelnen Spulen werden nicht alle auf einer Seite der ganzen 
Rolle, sondern in Spiralform ringsherum verteilt, um die Punkte mit hoher ^ 
Spannungsdifferenz voneinander möglichst zu entfernen. f 

Die Verbindung der äuliereti Drahtenden hat keine Schwierigkeiten, 
die der inneren Enden nur dann, wenn die innere Öffnung der Spulen so 
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Wein ist, daß man mit der Hand nicht hineinkommen kann. In diesem 
Falle ist die vom Verfasser ersonnene Methode einer Wicklung von Wert, 
bei welcher je zwei aufeinander folgende Spulen aus ei neni Draht- 
ende hergestellt werden, die innere Verbindung und Lötung also ganz 
fortfällt. Die zu dieser Wicklung erforderliche Einrichtung ist von der vorhin 
beschriebenen etv,'as verschieden; sie ist in Fig. 45 bis 48 im Querscimitt 
gezeichnet. Die Scheibe und der Dekel sind so gebildet, daß sie zusammen- 
gesetzt einen Hohlraum einschlieHen. Dieser 
dient zur Aufnahme einer kleinen Hilfs- 
spule X, welche so groll ist, daß sie das 
zu einer Sektion nötige Drahtquantum auf- 
nehmen kann und sich auf den Dom d 
leicht aufschieben läßt 

Zunächst wird der Deckel D" abge- 
nommen, ein Holzröllchen h auf den Dorn 
gesteckt und darauf die Hilfsspule x mittels 
der Flügelmutter befestigt (Fig. 45). Von 
der Vorratsspule l'' wird nun die Hilfsspule 
voll Draht gewickelt, ohne ihn durch die 
heiße Isoliermasse zu ziehen. Ist die 
Hilfsspule voll, so wird sie, ohne daß 
der Draht abgeschnitten wird, vom 
Dorn d heruntergezogen, das Holzröllchen h 
entfernt und, nachdem 
auf die Scheibe D' 
eine Isolationsscheibe 
gelegt (mit etwas Iso- 
liermasse angeklebt) 
wurde, in die Höh- 
lung der Scheibe D' 
gesteckt und der 

Deckel D" mit dem konischen Ringe /?' darauf befestigt (Fig. 46). Der die 
Hilfsspule mit der Vorratsrolle verbindende Draht geht durch eine in der 
Scheibe D' und dem Ringe /?' angebrachte, in der Zeichnung angedeutete Nut 
(vergl. Fig. 48). Nunmehr kann die Sektion gewickelt werden, nachdem der 
Draht in die Isoliermasse und die AbsU-eichklemme gebracht worden ist. Ist 
die Sektion fertig, d. h. der Zwischenraum D' R' D" voll, so wird der Draht 
abgeschnitten. Nach dem Erstarren der Scheibe wird der Deckel D" ab- 
genommen, auf die gewickelte Drahtspule eine Isolationsscheibe gelegt, die 
Hilfsspule X herausgezogen und an die Stelle der Vorratsspule gebracht. 




Fig. 48. 





Fig. 47. 
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S. L'aicicten der sekuDdiren Spule. 

Himmtkr %nrd die zusanunengesetzle Spule mit IsoUcnnase umgössen, 
M> d>0 dK Marne nkiA aUcm die ganze Oberfläche der Spale 1 bis 2 cm 

und die Eodfüdieo je nadi Grö6e 5 bb 20 cm dick bedeckt, sondern auch 
jrffe in der Spule ehwi wwiMiid eu eii Lücken ausgefüllt werden. Damit auch 
alte LMikmen aus den Wicldu^eit herauskommen, erfolgt dss Ausgießen 

zweckmäßig im Vakuum. Man 
bringt zu diesem Zweck die mit 
einem Mantel von Pappe in einem 
Abstände von 1 bis 2 cm um- 
gebene und mit einem um ca. 
1 bis 2 cm kleiner im Durch- 
messer als die Sektionen haltenden 
Pappc>linder als Kern versehene 
Spule unter einen Rezipienten, 
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Ffg.49. 



der oben einen Tubus hat. Dieser wird mit einem Oummipfropfen ge- 
tcMoisen, durch den ein Olasrohr mit Hahn gesteckt ist Vom Glasrohr 
führt ein dickwandiger Gummischlauch in ein Gefäß mit geschmolzener 
und entlüfteter Is*:)liermasse. Ist der Rezipient gut luftleer, was durch stunden- 
lang« Pumpen mit einer Quecksilber-Luftpumpe erreicht wird, so öffnet 
man den Hahn und läßt die flüssige Isoliermasse in die Form treten, bis 
tie ganz d^mit gefüllt ist 

Eine derartig hergestellte Sekundärspule bietet die größte Sicherheit 
gegen da» Durchschlagen der Funken. Bei sehr großen Induktoren kann 
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man außerdem noch die Vorsicht gebrauchen, die Isolationsschichten nach 
den Enden der Spule hin, wo die Spannungsdifferenz am größten ist, dicker 
2u machen. Dies erfolgt beim Wickeln der Spulen dadurch, daß man in 
die mittelsten Spulen kleine Ringe einlegt und die Spulen mit großem Durch- 
messer wickelt, hingegen zu den nach außen hin liegenden Spulen Ringe 
von größerem Durchmesser anwendet, den Spulen selbst aber kleinere Durch- 
messer gibt Der Querschnitt einer solchen Spule hat dann das in Fig. 49 
gezeichnete Aussehen. 
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6. Das Hartgununlrohr. 

Die vergossene Sekundärspule wird auf ein Hartgummirohr geschoben, 
welches zur Aufnahme der Primärspule dient. Damit die Spannungen der 
sekundären Spule sich nicht durch die primären Windungen oder den 
Eisenkern ausgleichen können, ist nicht nur eine genügende Wandstärke 
des Hartgummirohres, sondern auch mindestens die doppelte Länge der 
sekundären Spule für das Hartgummirohr zu wählen. Die Wandstärke 
des Rohres wird nicht über 1 cm groß genommen und reicht ein solches 
Rohr für Funkeninduktoren bis 0,3 m Schlagweite aus. Für größere In- 
duktoren werden zwei, für die größten drei solcher genau ineinander 
piassende Röhren, die äußeren kürzer als die inneren, angewendet. Das 
Rohr hat an beiden Seiten Gewindeansätze, auf welchen scheibenartige 
Muttern aus Hartgummi die Spule von beiden Seiten einschließen. Mit 
diesen Muttern lagert die Spule auf passend ausgeschnittenen Unterlagen. 

Das Material, aus welchem diese Hartgummiröhren angefertigt werden, 
ist ein ganz bestimmtes, jedenfalls sehr gut gereinigter und völlig eisenfreicr 
Gummi. Um alle Luftblasen, die eine der hauptsächlichsten Ursachen des 
Durchschlagenwerdens dieser Isolierröhren bilden, im Material zu vermeiden, 
wird das Rohr nicht aus einer dicken Gummischicht hergestellt, sondem 
durch Vielfachübereinanderwickeln einer dünn ausgewalzten Gummiplatte 
über einen Dom. 

Andere Materialien, wie Stabilit, Glas, Porzellan etc., können wegen 
ihrer geringeren Isolationsfähigkeit zur Anwendung als Isolierrohr außer 
Betracht bleiben. Bei größeren Apparaten wendet man jedoch häufig außer 
dem Hartgummirohr eine Mikanit- oder Porzellanröhre an, die mit der 
sekundären Spule vergossen wird und das Hartgummirohr umschließt 



7. Die Primärspule. 

Die Primärspule der größeren Funkeninduktoren wird nicht direkt auf 
den Eisenkern, sondern auf eine besondere Hülse von Papier oder Hart- 
gummi mit 1 mm Wandstärke gewickelt, damit man den Eisenkern er- 
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Um für alle mögftdKn vorinMUMadea F9e l a twib Verhihnisse an- 
zuwenden, kann mn OMlHvre f*riiiil!i|Mlui nil vasAiedeaen Dnhistärken 
bcfUdlen und mit diesen nach Bedarf wecbMln . 

In neuester Zeit stdh man die Spulen io der Weise her, daß man dnen 
Draht mittlerer Didce benutzt und dxwNi 4 bis 6 L^cn wickeh, diese sind 
indessen nicht in dnem Ende, ^idmehr jede Lage fir sich in einem Ende 
iMigestdlt Durch passend angebcadile Siöpsd können mm die einzdnen 
tj^;en je nach Bedarf alle hmteresnander oder die panlM. oder auch 
gnippenwdse geschaltet werden. Es ist damit dassdbe cndcht, wie mit 
dner Anzahl auswechselbarer Spulen, und werden wir die Zwedanifii^keit 
dieser Anordnung später bei Besprechung der Unterbrecher kennen lernen. 

Die Primärspule wird in das Hartgummirohr angeschoben und dieses 
mit Hartgummideckdn verschlossen. Die Stromzufährui^sUcmmen sind 
an dnem dieser Deckd bdestigt 

8. Der Eisenkern. 

Der Eisenkern spidt bei den Funkeninduktoren eine herv-orragende 
Kolle, wie man aus der ganz bedeutenden Abnahme der Funkenstrecke 
fdien kann, sobald der Eisenkern aus der Primärspule herausgezogen wird. 
Es bildd der Eisenkern durch seine Magnetisierung einen Akkumulator für 
die durch den geschlossenen Betriebsstrom gdteferte Energie. Wegen der 
Selbstinduktion in der Primärspule einesteils, hauptsächlich aber w^jen der 
Magnetisierung des Eisenkerns, kann der Belriebsstrom nach erfolgtem 
Sdiliefien nicht sofort, sondern erst allmählich zu seiner vollen Stärke an- 
wadisen, die Stromarbeit wird in der Magnetisierung aufgebraucht, kommt 
aber bei der Slromöffnung wieder zur Wirkung. Weil sich diese Wirkung 
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in einer außerordentlich kurzen Zeit vollziehen muß, ist sie eine äußerst 
intensive. 

Es ist deshalb von der größten Wichtigkeit, den Eisenkern richtig zu 
dimensionieren und auf das sorgfältigste herzustellen. Hierzu bedarf es 
einer theoretischen Betrachtung über das magnetische Verhalten des Eisens. 

Besteht die Primärspule aus n Windungen und ist / die Stromstärke 

4 si n i 



Ampere, so ist die magnetomotorische Kraft /^= 



10 



1,257/1/. 



Diese magnetomotorische Kraft erzeugt in dem Eisenkern eine ge- 
wisse Anzahl Kraftlmien, die mit *P bezeichnet seien. Ist 
/ die mittlere Länge derselben, 
g der Querschnitt des Eisens in Quadratcentimetern, 
/i dessen Magnetisierbarkeit (Permeabilität), 

so ist der magnetische Widerstand (Reluctanz) /? ^^ — . 

ftq 

Die Gesamtzahl der magnetischen Kraftlinien in der Richtung der- 



P 
I 



selben ist demnach $ = - ^ 



F \,257nifig 



i 



somit gehen durch 1 qcm 



r 



des Eisens vom Magnetquerschnitt (genannt magnetische Induktion) 

1,257«/ 

— = ~ — j — fi Kraftlinien hindurch, d. h. die Anzahl der durch 

jede Flächeneinheit des Querschnitts vom Elektromagneteisen gehenden 
Kraftlinien, oder was dasselbe ist, die Stärke dieses Elektromagneten wird 

1,257/// 



um so größer sein, je größer die magnetisierende Kraft (N) 



l 



oder die Zahl der Amperewindungen pro Centimeter ist. — Mißt man die Mag- 
netisierung, welche durch verschiedene magnetisierende Kräfte erzeugt wird, 
so wird man finden, daß dieselbe nicht proportional mit der magnetisierenden 
Kraft oder den Amperewindungen ist, sondern daß sie anfänglich rasch, 
dann immer langsamer zunimmt, um sich schließlich asymptotisch einem 
gewissen Grenzwert zu nähern, der je nach der Beschaffenheit der ver- 
wendeten Eisensorte höher oder tiefer liegt. Die Permeabilität /.i ist also 
nicht konstant, sondern eine Funktion der Magnetisierung selbst, wie aus 
folgender Tabelle hervorgeht: 

Tabelle der Magnetisierung für ausgeglühtes Schmiedeeisen. 



Iioigcnucr 
I Tabeih 
>/ — | 1,66 



6,5 



8,5 I 12 



17 28,5 52 ! 105 , 200 350 



£f= 5000 mOO 10000 ItOOO 12000 13000; ]41X)0 15000 16000' 17000 18000 19000 



==3000 2250 2000 1692 1412i 1083! 823! 526l 308| IGl 



90 



54 
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Deaüidhtr geht dies noch aus der graphischen DameUui^ der Mag- 
netisienjng^kurven (Fig. 50) hervor, welche für deutsches und schwedisches 
Eiaen gehen. Die Kurve steigt zunächst steil an, macht dann plötzlich einen 
scharfen Bogen (Knie; und läuft dann annäherend horizontal. 

Wenn man ein Stück Eisen verschiedenemal einer gleich groBen 
magnetisierenden Kraft aussetzt, so wird doch die Anzahl der erzeugten 
Kraftlinien oder die magnetische Induktion verschieden groß aus&Jlen, je 
nachdem da.s Eisen sich schon in einem mehr oder weniger starken mag- 
netischen Zustande befunden hatte Bekannt ist z. B. die Eigenschaft des 
gehärteten Suhls, welcher seinen Magnetismus auch nach dem Erlöschen 
der magnetisierenden Kraft beibehält und somit durch spätere magnetisierende 
Kräfte entweder gar nicht oder nur unbedeutend verändert wird. Audi 
das weiche Eisen, welches durch die geringsten magnetisierenden Kräfte 

fast momentan beeinflußt wird, zeigt in seinem 
Verhalten die erwähnte, trägheitartige Eigen- 
schaft, welche man als Hysteresis- be- 
zeichnet Unterwirft man z. B. ein Stück weiches 
Eisen einem magnetischen Kreisprozeß, indem 
man die magnetisierende Kraft von einem ge- 
wissen Wert bis zu einem Maximum anwachsen, 
dann allmählich wieder abnehmen läßt, bis sie 
auf Null kommt, dann dieselbe darüber hinaus 
bis zu einem gleich großen n^;ativen Wert 
steigert, um sie dann allmählich wieder auf 
den Anfangswert zurückkehren zu lassen, und mißt man die Anzahl der 
erzeugten Kraftlinien (Größe der magnetischen Induktion B) für verschiedene 
Werte der magnetisierenden Kraft (//) oder für verschiedene Ampere- 
windungen, so erhält man zwei Magnetisierungskur\'en , die sich nicht 
decken (vergl. Fig. 51). 

Die von diesen beiden Kurvenzweigen eingeschlossene Fläche stellt 
die Arbeit dar, welche bei der Ummagnetisierung geleistet und in Wärme 
umgesetzt wird. Denjenigen Teil der magnetischen Induktion, oder diejenige 
Anzahl von Kraftlinien pro Quadratcentimeter, die noch im Eisen zurückbleibt, 
wenn die magnetisierende Kraft gleich Null ist, nennt man remanenten 
Magnetismus. Weiches Eisen besitzt die kleinste Hysteresis, also auch 
den kleinsten remanenten Magnetismus. 

Aber auch bei ein und derselben Eisensorte variiert die Hysteresis, Die- 
selbe ist am kleinsten, wenn die Länge der Eisenmassen in der Ki^ftlinien- 
richtung möglichst reduziert wird, so daß die entmagnetisierende Kraft der 
Pole möglichst groß und der Teil des Kraftlinienweges, welcher innerhalb 
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des Eisens verläuft, möglichst klein ist im Verhältnis zur ganzen Länge 
desselben. Lange Eisenstäbe haben also eine größere Hysteresis als kurze, 
bei denen die Kurvenzweige mehr zusammenfallen als bei ersteren. In Fig. 52 
sind die Verhältnisse für einen dünnen Eisenstab dargestellt, der in dem 
einen Falle das 300fache, im anderen Falle das 50 fache des Durch- 
messers zur Länge hat. Der Unterschied zeigt sich hauptsächlich in der 
Größe des remanenten Magnetismus, der beim kurzen Stabe 6"/(j, beim 
langen Stabe dagegen 85 "/o vom Totalmagnetismus beträgt. 

Diese Eigenschaften des Eisens sind von der grollten Bedeutung beim 
Bau des Eisenkerns für ein Indukloriuni, Soll die durch den primären Strom 
hervorgebrachte Magnetisierung der primären Stromstärke immer genau pro- 
portional sein und plötzlich möglichst steil abfallen, um hohe Spannungen 




Fig. 52. 



zu induzieren, so muß die Hysteresis möglichst klein sein- es dürfen also 
keine geschlossenen Eisenringe oder lange dünne Stäbe als Kerne verwendet 
werden, sondern verhältnismäßig kurze, offene Cylinder und wird man 
zweckmäßigerweise nicht über den 20 fachen Durchmesser als Länge hin- 
ausgehen, wobei die Länge im allgemeinen etwas größer sein muß, als die 
sekundäre Spule bezw. die Funkenlänge des Induktors. 

Außerdem ist das weichste Eisen für diese Zwecke am geeignetsten; 
am besten ist schwedisches Borgwikseisen, das sehr rein und so weich 
ist, daß man es mit dem Messer schneiden kann. 

Daß man zur Verhütung der Wirbelströme (FoucauHströme), die die 
magnetisierende Kraft schwächen, keinen massiven Eisenkern anwenden darf, 
vielmehr denselben aus Drahtstäben oder Blechstreifen zusammensetzt, ist 
bereits bei den Induktionsapparaten (vergl. S. 5) gesagt worden; ebenso, 
daß die Drähte alle gut geglüht und gerade gerichtet sein müssen. Vor 
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dem Zusammensetzen werden sie eiszeis zä SdxQack-Lack gestrichen, um 
ihre metallische Berührung zu ^-erfiüser ivergL S. lOi 

Man darf die Drähte aber auch !::cht zu dünn w-ihlcn, weil sonst die 
magnetische Sättigung des Kerns r^ i^^ ^ Im al^cmeinen verwendet 
man bei den größeren Apparaten 1 bis 2 rr.m dxJK. gerade geriditete, ge- 
glühte und in Öl oder heiäer Asche IjRgisan: abgciEählte Eisendrihte, die 
man in Bündel von 3 bis 10 cm DuTchir.esser zusammenfafit Die primäre 
Wicklung >fc-ird so eingerichtet, daß der Kern bis zum Knie der Magneti- 
sierungskurve, d. h. also et>»-a 10 000 Kraft: i:::en pro Quadratcentimeter, mag- 
netisiert wird. 

0. Der Kondensator. 

Ober die Her^dlungsweise eines Kondensators ist bereits auf S. 23 
bis 25 bei den kleinen Funkeninduktonen so ausführlich geschrieben worden, 
daß hier auf dieselbe nicht noch einnu! eingegangen zu werden braucht 
Auch ihre Unterbringung ist die gleiche. Sehr zweckmäßig ist es, auch die 
Kondensatoren aus mehreren übereinander liegenden Teilen herzustdloi, um 
sie durch einen Kurbelschalier. der über einzelne Koniaktstifte streift, in der 
Kapazität variieren zu können. Bei höherer L'nterbrechungszahl muß die 
Kapazität des Kondensator? im allgemeinen verkleinert bei höherer Betriebs- 
stromstärke muß sie vergrößen werden. 

Es ist bei den großen Funkenindukioren nötig, die Kondensatoren im 
Vakuum mit Isoliermasse zu umgießen. 

Bei .Anwendung der Flüssigkeits-lnterbrecher sind keine Kondensatoren 
erforderlich und stellt sich ein Funkeninduktor, der speziell für den Betrid) 
durch einen Hüssigkeits-L'nterbrecher bestimmt ist durch den Fortfall des 
Kondensators wesentlich billiger. 

Erv^ähnt mag hier noch sein, daß man in .\merika vidfadi überhaupt 
keine Kondensatoren an den Funkenindukioren verwendet Es werden dann 
mechanische oder magnetische Gebläse zum Löschen der Funken an den 
F'latin- oder Quecksilber-Unterbrechern benutzt 

10. Ausstattung. 

Die Enden der umgossenen sekundären Spule werden an etwas stärkere 
fJräht*: angelötet, und diese an die in der Wachsumhüllung oder den die 
Mrkundar': Spule begrenzenden Hartgummimuttem eingelassenen messingnen 
PoKtijck*: anj/elötet 

f^i*; s*:kundäre Spule erhält darauf einen Mantel von dünnem Hart- 
j^urnnii, d'-r mit korrespondierenden Löchern versehen ist und mittds einer 
dur'h difA^: L'kher gezogenen seidenen Schnur zusammengehalten wird. 
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Während bei den kleineren Funkeninduktoren die Polstücke in der 
Art ausgebildet sind, daß sie zwei mit Hartgummi umkleidete, herausnehm- 
bare Polsäulen aufnehmen, die die Entlader tragen, sind dieselben bei 
größeren Induktoren als Kugel klemiTien ausgebildet, die mit besonderen 
Ä Entladerstandem durch biegsame Kabel verbunden werden. Die Entlader 
bestehen aus zwei Metallstäben, von denen der eine in eine Spitze ausläuft, 
während der andere eine runde Messingscheibe trägt. Der Grund dieser 
verschiedenen Ausbildung liegt in der Polarität des Induktors. Bei der normalen 
Stellung des Stromwenders der primären Spule gehen die Funken von der 
Spitze als positiver Pol (Anode) zur Mitte der negativen Platte und man erzielt 

große Schlagweite. Springen die Funken 
bei kleinerer Schlagweite von der Spitze 
nach dem Rand der Scheibe, so befindet sich 
der Stromwender in der falschen Stellung. 




/^WA. 



Hg. 53. 



Fig. 54. 



Bei dem auf dem Induktor selbst angebrachten Entlader kann die Funken- 
länge durch Verschieben der Spitze variiert imtl die Schlagweite an einer 
an der Stange angebrachten Ccntimetereinteilung abgelesen werden. Bei 
den Funkenständern (Fig. 53 und 54) wendet man meist eine Schlitten- 
vorrichtung mit Skala an. Über die angegebene maximale Funkenlänge 
darf man einen Funkeninduktor wegen der Gefahr des Durchschlagens 
seiner Isolation nicht beanspruchen, 
^b Die fertig armierte Sekundärspule wird entweder mit den die Spule 
^P)^[renzenden Endbrettern oder besser mit den auf der Hartgummi röhre 
"aufgeschraubten Endmuttern mit Hitfe zweier Auflageböcke auf ein Grund- 
brett montiert, welches letztere erforderlichen Falles mit dem Kasten für 
Jen Kondensator vereinigt werden kann. 
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Auf dem Gnindbren «^enkc z«e Agaeeliiä U c niiu e u . ein Ausschalter 
and der Stronmender befestigt. Z«-ei±:niä>^ sa die Anbringung einer 
Schmelzsicherung, um die Primärepol« v:< L~b«rietii]^ zu schützen. 

Diese Teile können fortbleiben, wenn dteseiba mit dem Unterbrecher 
zusammen zu einem Apparat vereinigt sind; an dem Induktor bleiben dann 
nur die Zuführungsklemmen an die Primärfeitmig und die beiden Klemmen 
zum Kondensator. Ober die Schaltungen uird im S. Kapiid bcriclile l werden. 

11. Storunsen l»ei FunkeniadaktAr««. 

Sollte ein größerer Funkeninduktor schlechte Resuhale geben, so ver- 
fahre man folgendermaßen. Man kontrolliere zunichsi die StrxMnquelfe und 
den Unterbrecher; sind diese in Ordnung, so umersucfae man den Induktor 
in folgender Reihenfolge: 

1. Es ist an irgend einer Verbindung kein Kontakt; 

2. der Kondensator ist durchschlagen: 

3. die Sekundärspule ist falsch zusammengesetzt oder 

4. die Isolation der Sekundärspule ist beschädigt: 

5. die Isolation zwischen Primärspule und Seknindärspule ist sdndhaft- 

6. die Sekundärleitung ist zerstört, man bestimmt die Fdilerstdie durch 
Kapazitätsmessung und wechselt die schadhafte Spule g^;cn eine 
neue aus. 

12. Dimensionen ausgeführter Funkeninduktoren. 

In nachstehender Tabelle sind die Hauptmaße einiger ausgeführter 
F unken induktoren aufgeführt, die einen .\nhah für die Anfertigung 
solcher Apparate geben. Alle Maße sind in .Millimetern ang^nd)en. 



Schlagweite 

Durchmesser des Eisenkerns 

Län^^e des Eisenkerns 

Durchmesser der einzelnen Drähte . . . 
Durchmesser des blanken Primärdrahtes 
DurchmesserdesHartgummirohresaußen 
Wandstärke des Hartgummirohres . . . 
Innerer Durchmesser der Sekundärspule 
Äußerer Durchmesser der Sekundärspule 

Anzahl der Sektionen 

Dicke der einzelnen Sektionen 

Durchmesser des Sekundärdrahtes (blank; 

Kf^ndcnsator-Blalt/ahl 

(iröltc dcH Stanniols 



SO 



100 150 250 350 500 



15 
150 

1 

1 
32 

4 
36 
71 
15 

4 
0,1 
60 

60 



20 

200 

1,1 

1.2 

42 

6 

48 

89 

20 

3,5 

0,1 

70 

70 



25 
250 
1,2 
1,5 
53 

8 

61 

111 

34 

3 
0,1 
80 

90 



35 

400 

1.5 

2 

71 

10 

81 
150 

63 

2,5 

0,12 

100 

110 



Xl20 xl40 X180 x220 



45 
550 

13 

2,5 

89 

12 

101 

206 

100 

2 

0,15 

120 

150 

X300 



55 

800 

2 

3 

109 

15 

123 

290 

143 

2 

0,15 

140 

200 

x400 



Große Funkeninduldoren. 



47 



13. Drahttabelle. 
Für die zur sekundären Spule zu verwendenden Drähte dienen 

('"'""nde Angaben: 
Die Bespinnun^ ist durchweg doppelt (rechts und links gewickelt) 
mit Seide. 



Durctimesser 


Querschnitt 


Gewicht 


Länge 


Widerstand 


des blanken 




pro m 


pro kg 


pro ni 


Drahtes 


in qjinm 


in g 


in m 


in Ohm 


0,10 mm 


0,00785 


0,070 


14300 


2.215 


0.12 „ 


O.Ol 131 


0,101 


9900 


1,539 


0,15 „ 


0,01 767 


0,157 


6370 


0,985 


0,18 „ 


0,02545 


0,227 


4400 


0,684 


0,20 .. 


0,03142 


0,280 


3570 


0,554 



I 



Fig. 55. 

14. Ausgeführte Apparate. 

In folgendem sind noch spezielle Angaben über einige neuere Funken- 
induktoren von renommierten Firmen enthalten: 

1. Aligemeine Elektrizitäts-Gesellschafi in Berlin. 

Die Induktoren haben eine gefällige Form (Fig. 55); ihr Typus ist ge- 
kennzeichnet durch das über die Sekundärspule hinausragende Hartgummi- 
rohr und die Verlängerung des Eisenkerns zur Befestigung des später 
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zu beschreibenden Hammer- oder 
Quecksilber-Unterbrechers bei den 
kleineren Apparaten. Die größe- 
ren Typen werden ohne diese 
Ansatzstücke gebaut, well Platin- 
Unterbrecher dabei nicht in Be- 
tracht kommen. Der Eisenkern 
ist aus Spezial - Dynamoblechen 
hergestellt, die Sektionen der Sekundärspule keilförmig gewickelt Der Kon- 
densator ist in vier Abstufungen variabel. Fig. 56 stellt den Aufbau der 
kleinen Typen von 15 und 20 cm Funkenlänge, Fig. 57 denjenigen der grö- 
ßeren Apparate dar und enthält die folgende Tabelle die Hauptabmessungen, 
Gewichte und Preise dieser Apparate. 



Fig. 56. 




Fig. 57. 



Induk- 
tor- 


Maße in Millimetern 


Ge- 
wicht 


Preis 
in 


Type 


a b cde'f g h ikimn 


in kg 


Marie 


IS 


480 440 360 


160 230 350 - 


280 


125 70 340 


75 30 


22 


300 


20 


600 


470 365 


170 230 370 - 


280 


125 70 370 


80 30 


28 


350 


25 


700 


500 400 


180 270 450 500 


320 


120 70 420 


80 30 


34 


450 


30 


800 


560 420 


200 275 520 600 


320 


120 70 500 


90 30 


42 


550 


40 


1050 


700 450 


210 300 


640 


800 


340 


130-600 


100,30 


58 


800 


50 


ri50 


830 550 


220 300 


750 


850 


450 


140 700 


105 30 


70 


1200 


60 


1400 


900 630 


250 300 


840 


1050 


450 


140 800 


115 30 


103 


1650 


70 


1500 


1120 660 


266 350 


980 


HOO 


525 


165 - 940 


124 30 


140 


2200 



In folgender Tabelle sind Angaben über die Mindestspannung für die 
Induktoren enthalten, um mit einem Quecksilber-Unterbrecher der 18 mal 
in der Sekunde unterbricht und dessen Stromöffnungsdauer gleich der 
Stromschi ulJdauer ist, die maximale Funkenlänge zu erhalten. Die mittlere 
Stromstärke im Primärkreise beträgt dabei etwa 3 Ampere. Bei höheren 
Untcrbrechungszahlen wird man eine um mindestens 20"/(, höhere Be- 
triebsspannung verwenden müssen. 



4 

\ 
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Erforderl. 


Für Röntgenzwecke 


In- 


Fiinken- 


Mindest- 


geringste 


geeignete 


duktor- 


länge 


spannung 


Zellenzahl 


Type 


in cm 


in Volt 


der Akk.- 
Batterie 


Mindest- Zellen- 
spannung zahl 


15 


18 


12 


6 


16 


8 


20 


23 


14 


7 


16 


8 


25 


28 


16 ; 


8 


20 


10 


30 


33 


20 


10 i 


24 


12 


40 


43 


24 


12 


28 


14 


50 


54 


28 


14 


32 


16 


60 


65 


32 


16 


40 


20 


70 


75 


40 


20 


48 


24 



Für besondere Zwecke, z. B. bei wissenschaftlichen Arbeiten im Labora- 
lorium zur Wechselstrom - Transformation , ergeben diese Induktoren bei 
einem ungefähren Nutzeffekt von SO^f^ die in folgender Tabelle ange- 
gebenen Transformattons-Koeffizienten. Bei kurzen Versuchen kann bis zu 
einer sekundären Effektivstromstärke von 0,1 Ampere gegangen werden, bei 
längerer Versuchsdauer soll dieselbe 0,05 Ampere nicht übersteigen. 



In- 


Trans- 


Effektiv 


Effektiv- 


Strom- 


Leistung in 


duktions- 


formations- 


Spannung 


spannung 


stärke 


Kilowatt 


Type 


Koeffizient 


primär 


sekundär 


primär 


; cos ff 


15 


160 


Ö5 


10000 


10 


0,5 


20 


ISO 


75 


14000 


12 


0,7 


25 


210 


85 


18000 


14 


0,9 


30 


240 


100 


24000 


18 


1,2 


40 


300 


120 


36000 


26 


1,8 


50 


350 


150 


52000 


26 


2,6 


60 


420 


180 


76000 


30 


3,8 


70 


500 


220 


110000 


50 


5,5 



2. J. Carpentier in Paris fertigt Funkeninduktoren in der in Fig. 5Q ab- 
gebildeten Form. Die Umhüllung ist polygonartig aus poliertem Mahagoniholz. 

3. H. W. Cox in London liefert Induktoren, die mit allen Induktoren 
englischen Ursprungs die 
Eigentümlichkeit gemein- 
sam haben, daß das Hart- 
gummirohr wenig aus der 
Umkleidung vorsteht und 
in besondern Brettern seine Mg/ 
Auflage findet (Fig. 58). 
Diese Apparate liefern be- 
sonders intensive Funken. 

Ruhmcr, Funkeninduktorcn. Flg. 58. 
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folgende Sektionen. Auf die unterste Isolierscheibe a werden die Windun;; 
der ersten Lage mittels einer besonderen Maschine von außen nach innc 
in einer Ebene spiralig aufgeklebt. Auf die Windungen der ersten 
kommt eine weitere Isolationsscheibe ö, auf welche zunächst die inners4« 
Windungen der zweiten Lage direkt aufgewickelt werden. Die zweite Lagel 
wird aber in ihrem ferneren Verlauf durch mehrere eigentilmlich geformt 
Isolationscheiben r, d, e unterbrochen, derart, daß die Teile mit höhere 
Pötentialdifferenz weiter voneinander abstehen und durch die Dicke mehrere 
Isolationsscheiben getrennt sind, wie aus der Figur deutlich zu ersehen istj 



Fig. 65. 



Fig. 66. 

Auf den letzten Teil der zweiten Lage und die Scheibe e folgt nun 
wieder eine flache Isolationsscheibe /, auf die die dritte Windungslage nun 
wieder von außen nach innen gewickelt ist. Die Windungen dieser Lage 
entfernen sich mit zunehmender Drahtlänge von den einzelnen Windungs- 
tellen der zweiten Lage in entsprechender Weise, wie sich die letztere von 
der ersten Lage entfernt. Nun setzt sich die Wicklung in genau gleicher) 
Weise wie bei der zweiten Lage fort u. s. w. 

Die ganze Spule kann so unter vollkommenster Ausnutzung des 
Wicklungsraumes aus einem fortlaufenden Draht ohne Lötstellen ge- 
wickelt werden, wodurch die beträchtlichen Verluste durch Ausstrahlung 
den Verbindungsstellen der scheibenfönnig aufgebauten Spulen ganz fortfalle 




(vergl. Fig. 67). Zum besseren Schließen des magnetischen Stromkreises 
können noch zwei Polschuhe, ebenfalls von Eisenblechen zusammengesetzt, 
hinzugefügt werden, welche zwischen sich nur einen schmalen Abstand lassen. 
Der Widerstand der sekundären Spule beträgt bei 30 bis 35 cm Funken- 
länge nur 3200 Ohm. Der Kondensator ist abstöpselbar. Dieser in Fig. 68 
abgebildete Funkentransformator eignet sich speziell für hohe Intensitäten. 




i 




10. Dr. Max Levy in Berihi baut Funkeninduktoren bb zu 1 m 
In den Fig. 70, 72 und 73 sind solche \-on 15, 30 und 
90 tm Scfc l i g wcite dargestellt Die Har^mmiröhren sind auswechselbar. 
Die HanfHabmofungen «einer Apparate sind aus Fig. 71 
TilMie cnichtfidi. 



f I 



und folgender I 
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Fig. 72. 




sekundäre Spule besteht nur aus einer Sektion (600 Gramm 0,16 Draht), 
die in der Mitte der Primärspule durch Holzgestell und Glasplatten ge- 
tragen wird. Die primären Klemmen befinden sich oben, die sekundären 
seitlich, indem die Enden der Drähte durch seitliche Tuben durchgeführt sind. 
Infolge des niedrigen Widerstandes der sekundären Spule liefert der Apparat 
dicke Funken. Zu einer Schlagweite von 20 bis 25 cm ist eine Batterie von 
6 Volt Spannung erforderlich und beträgt der Stromverbrauch 3 bis 4 Ampere. 
14. Siemens & Halske, A.-G. in Berlin, liefern die Funkeninduktoren 
in der in Fig. 74 abgebildeten Form. Die Isolierung der Sekundärspule ist 
durch verhältnismäßig dickes Umgießen der Enden über das sonst übliche 
Maß ausgedehnt, so daß die Hartgummiröhre nur wenig daraus hervor- 
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ragt. Die Apparate sind sämtlich mit variabler Primärspule versehen, sowohl 
bei den Apparaten mit Kondensatoren, die sich für Quecksilber- Unter- 
brecher und Flussigkeits-Unterbrecher eignen, als auch bei den speziell für 

'f lüssigkeits-Unterbrecherbetrieb gebauten Apparaten ohne Kondensator. 

f 15. Außerdem liefern noch Funkeninduktoren: Boas in Berlin, Ducretet 
in Paris, Gaiffe in Paris, Koch in Chemnitz, Seifert & Co. in Hamburg, 
Voltohm, A--G. in Frankfurt a. M. 

I 15. Besonders große Apparate. 

In folgendem sollen einige Notizen über die größten der bisher 
gebauten Funkeninduktoren gegeben werden. 



Fig. 74. 



Ein bekannter großer Funkeninduktor ist derjenige des Polytech- 
lischen Instituts in London, der von Apps in London gebaut worden ist. 
'Derselbe ist 3 m lang, die Spule 60 cm dick. Der Eisenkern, bestehend 
aus 1,6 mm dicken Drähten, 1,60 m lang, 10 cm im Durchmesser, wi^ 
46 kg. Die Primärspule besteht aus zwölf Lagen eines 2,5 mm starken Drahtes 
6000 Windungen ^ 3450 m lang. 2,2014 Ohm Widerstand. Die Sekundär- 
spule wird aus einem 0,4 mm starken, doppelt mit Seide besponnenen 
Kupferdraht, dessen Länge 241 km beträgt, gebildet, und hat dieselbe einen 
Widerstand von 33 560 Ohm. Die Spule ist aus 200 Sektionen aufgebaut, 
jede derselben ist 3 mm dick. Zur Isolation dient ein 2,5 m langes, 
1,5 cm dickes Hartgummirohr. Bei einer Betriebsspannung von 100 Volt 
gibt der Apparat Funken von 75 cm Länge. 

Von demselben Fabrikanten rührtderSpottiswoodesche Funkeninduktor 
her. Er ist nicht so lang wie der vorher beschriebene, dafür aber dicker, 
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und besitzt zwei primäre Wicklungen sowie zwei Eisenkerne. Für lange 
Funken besteht der Eisenkern aus einzelnen Dralitstäben von 0,75 mm Durch- 
messer, 1,20 m Lange und 9 cm Bündeldicke; die Primärspule hat sechs 
Lagen ^^ 1344 Windungen eines 2,5 mm dicken Kupferdrahles = 2,3 Ohm 
Widerstand; sie ist 1,10 m lang und hat 10 cm äußeren Durchmesser. 
Für kurze, kräftige Funken, welche zu spektroskopischen Untersuchungen 
dienen sollen, besteht der Eisenkern aus gleich dicken Drahtstäben, ist 1,20 m 
lang und hat 10 cm im Durchmesser. Die Primärspule hat drei Lagen 
eines dicken Drahtes, jede Lage hat bezw. 0,18, 0,21, 0,23 Ohm Wider- 
stand; sie ist im ganzen 1,10 m lang und hat 14 cm äulieren Durchmesser. 
Die einzelnen Lagen können beliebig geschaltet werden. Die sekundäre 
Spule ist ] m lang bei 50 cm äulJerem, 25 cm innerem Durchmesser; sie 
besteht aus 341850 Windungen eines ca. 0,25 mm dicken Drahtes, der in 
vier Teilspulen gewickelt ist, von denen die inneren mit etwas dünnerem 
Draht als die äufieren gewickelt sind, um Ladungserscheinungen zu ver- 
mindern. Jede Teilspule besteht aus zahlreichen Einzelsektionen. 

Bei Anwendung der erstgenannten Primärspule liefert der Apparat, bei 
einer Betriebsspannung von ÖO Volt, Funken von 1,15 m Länge, bei Be- 
nutzung der zweiten Primärspule gibt der Apparat bei einer Betriebsspannung 
von 20 Volt 90 cm lange Funken. 

Ein anderer grofJer Funkeninduktor ist von Heinze in Boston für 
Professor John Trowbridge angefertigt worden. Derselbe ist nur in eine 
Umhüllung geschlossen, die sekundären Spulen nicht mit Isoliermasse um- 
gössen, so daß man sie leicht besichtigen und auswechseln kann. 

Der Eisenkern ist 1,25 m lang, 9 cm dick. 

Die Primärspule hat nur eine Lage eines 5 mm dicken Kupferdrahtes. 
Die Sekundärspule wird gebildet aus 140 Sektionen, die voneinander 
durch 3 bis 4 cm dicke Glasplatten isoliert sind. Jede Sektion besteht aus 
500 Windungen und beträgt der Oesamtwiderstand 246600 Ohm. Der 
Apparat liefert bei 110 Volt Betriebsspannung und 10 Ampere dicke Funken 
von 85 cm Länge. 

Einen der größten Induktoren, für 1,5 m Funkenlänge, fertigte 
Fr. Klingelfuß in Basel für die Weltausstellung in Paris 1900. Fig. 75 
gibt ein Bild dieses Apparates. 

Ein von derselben Firma gefertigter Funkeninduktor für 1 m Funken- 
länge hat folgende Hauptniaße: 

Der Eisenkern ist aus weichen Blechen zusammengesetzt, hat quadra- 
tischen Querschnitt von 55 cm Seite und ist 2 m lang. Sein Gewicht 
beträgt 85 kg. 
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Die Primärwicklung enthält 800 Windungen eines gut isolierten 
Kupferdrahtes von 0.03 qcm Querschnitt. 

Die Sekundärspule hat 86000 Windungen eines nach dem bereits auf 
IS. 51 — 52 ausführlich angegebenen Sy-stem fortlaufend gewickelten Drahtes. 
Der Kondensator hat eine Kapazität von 0,1 Mikrofarad. Die Betriebsstrom- 
[ stärke beträgt ca. 20 Ampere. 

Von Dr. Max Levy in Berlin wurde ebenfalls für die Pariser WcM- 
ausstdlutig ein Funkeninduktor von l m Schlagweite angefertigt Der 
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eiserne Primärkern hat eine Länge von 1,3 ni, ist 70 mm im Durchmesser 
und aus einzelnen Drähten von 1 ,5 mm zusammengesetzt. Die primäre Win- 
dungszahf beträgt 340 und ist dazu ein Draht von 3 mm Dicke verwendet 
Die Isolierung der Primärspuk von der sekundären ist durch drei über- 
einander geschobene Hartgummiröhren bewirkt, weil es leichter ist, drei 
schwächere Röhren, als ein starkes Rohr fehlerfrei herzustellen. Das Innen- 
rohr ist 1,860 m, das Mittelrohr 1,650 m, das Außenrohr 1,420 m lang. Die 
seitlich auf zwei Böcken und in der Mitte auf einer Hartgummistütze ge- 
lagerte sekundäre Spule besitrt einen äußeren Durchmesser von 360 mm. 
Sie enthäh ca. 100000 Windungen oder ca. 160 km mit Seide besponnenen 
KupferdrahL Der in einem Abstände von 320 mm von der sekundären 
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^^^1 Spule befindliche Kondensatorka^ten ist 1,610 m lang, 0,420 ni breit, 0,200 m 1 

^^^P hoch. Die wirksame Fläclie des Kondensators beträgt zweimal 30 qm. m 

^^^M Dieser Induktor war für eine Betriebsspannung von 110 Volt gebaut, 

^^^H wurde jedoch in Paris direkt an das 220 Voltnetz angeschlossen. 

^^^H In Fig. 76 ist eine graphische Darstellung der Abhängigkeit der Funken- 

^^^H länge von der Betriebsstronistärke für diesen Induktor g^eben, die für 

^^^H 1000 Unterbrechungen pro Minute gilt 

^^^P Neuerdings hat dieselbe Firma einen anderen Apparat für die gleiche 

^^^B Schlagweite gebaut, der folgende Daten aufweist: 

^^^1 Länge des Primärkerns 2,1 m, 60 kg Gewicht; 

^^^H Sekundärspule von HartguminiabschluHscheibe zu Scheibe 1,48 m; 

^^^V Durchmesser der Sekundärspule: innen 150 mm, autJen 360 mm, 20 kg 

^m sekundäres Kupfer. ^^^ 
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■ Fig. 76. Fig. 77. ■ 

jB Fig. 77 gibt die Abhängigkeitskurve der Schlagweiten und Betriebsstrom- 1 
stärke bei 1000 und bei 1500 Unterbrechungen in der Minute mittels Queck- 1 
stIberstrahl-Unterbrecher und 110 Volt Betriebsstromspannung. Mit einem 
Plättchen-Unterbrecher konnte bei 1 2 Ampere Stromstärke eine Funkenlänge 
1 von 93 cm erreicht werden. ■ 
^^K Von Queen & Comp, in Philadelphia sind für die Zwecke der 
^^^" Funkentelegraphie an die japanische Regierung zwei grolle Funkeninduktoren 
^1 geliefert worden. Der Eisenkern besteht aus Drahtstäben, ist 13 cm dick, 
^P 1,2 m lang und wi^ 110 kg, Die Sekundärspule enthält 160 km dünnen 
1^^ Kupferdraht, der in Sektionen gewickelt ist; sie ist des leichteren Transportes 
wegen in zwei Teilen hergestellt. Dieser Induktor gab bei 25 Volt und 
20 Ampere Funken von 1,20 m Länge. ■ 

Fig. 78 zeigt einen Funkeninduktor der A.-G. Siemens & Halske 
in Berlin, der auf der vom Elektrotechnischen Verein veranstalteten Aus- 
stellung elektrotechnischer Neuheiten 1902 im Betriebe vorgeführt wurde. 
Zum Betriebe diente ein Quecksilberstralil -Unterbrecher und lieferte der M 
Apparat bei 110 Volt Betriebsspannung und ca. 30 Ampere Stromstärke 
dicke Funken von 1 m Länge. 




^F Zunächst stellt er fest, daH die Funkenlänge der sekundären Spule in 
Hfileichem Verhältnis mit der Windlingszahl wächst, falls die Magnetisierung 
^Bdes Eisenkerns und die Größe des Kondensators während der Versuchs- 
reihe nicht geändert wird. 

Verwendet man statt der offenen, stabförmigen Magnetkerne nahezu 
geschlossene Kerne, wie es z. B. bei den Klingelfußschen Funkentrans- 
formatoren (vergl. S. 53) der Fall ist, so zeigt sich, daß die Induktionswirkung 



*) Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Basel. 1900. Bd. XIII, 



Heft 2 
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wächst, die Entladungsfunken werden nicht nur länger, sondern auch dicker. 
Die Ergebnisse sind in folgender Tabelle zusammengestellt: 

Tabelle I. 



Anzahl der sekund.Windungen 



6000 8000 10000 12000 14000 16000118000 20000 



Funkenlänge bei offnem Eisen- 
kern in Centimetem . . . . 

Funkenlänge bei fast ge- 
schloBnem Eisenkern . . . 



6 
7,5 



8,5 11 i 13,5 16 



12,5 17,5 



22,5 i 27,5 



18,5 21 
32,5 37,5 



23,5 
42,5 



Der Spalt beim Elekh-omagneten muß eine ganz bestimmte Breite haben, 
um die maximale Wirkung zu erhalten, er betrug 1 cm; bei ganz ge- 
schlossenem Eisen geht die Leistung erheblich zurück. 

Leider konnten mit einem Eisenkern von nahezu geschlossener Form 
die Beobachtungen nicht über 42,5 cm Funkenlänge for^[esetzt werden, 
weil sich sonst die auf beiden Schenkeln untergebrachten Spulenhälften der 
sekundären Spule mit ihren Windungen größter Potentialdifferenz derart 
näherten, daß die Entladung bei weiterer Steigerung der Spannung zwischen 
den beiden Spulen erfolgt wäre. Um obige Versuche machen zu können, 
waren die Spulen bereits mit einem flüssigen Isolator umgeben worden; 
die Beobachtungen für größere Funkenlängen als 42,5 cm wurden deshalb 
an einem ungeschlossenen, stabförmigen Elektromagneten fortgesetzt Diese 
Resultate erhält folgende Tabelle: 







Tabelle 11. 


Windungszahl 


20000 30000 40000 50000 60000 70000,80000184000 

! ■ 1 


Fimkenlänge in Centimetem 


23,5 


35 47,5 58,5 71,5 ' 83,5 , 96 , 100 

1 



Die dazu verwendeten Eisenkerne waren aus besten schwedischen Eisen- 
blechen von 0,5 mm Dicke hergestellt, sie hatten Quadratquerschnitt mit 
gebrochenen Ecken. Die Seite des Quadrats ist etwa ^/so ^^^ Länge des 
Eisenkerns. Ist der Querschnitt in Bezug auf die Länge sehr groß, z. B. 
die Quadratseite nur Vis ^^^ Kernlänge, so erhöhten sich die erreichbaren 
Funkenlängen um ca. 25 **/'q. 

Aus den Tabellen geht außerdem hervor, daß sich die zum Durch- 
schlagen einer gewissen Fun kenstrecke erforderliche Potentialdifferenz an 
den Enden der sekundären Spule schon mit einer beträchtlich kleineren 
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Anzahl von Drahtwindungen erreichen läßt, als bei den gewöhnlich im 
Handel vorkommenden Induktoren vorhanden sind. Zum Beispiel hat ein 
Carpentiersches Induktorium bei 45 cm Funkenlänge 153000 sekun- 
däre Windungen, während Klingelfuß dieselbe Schlagweite schon mit 
38000 Windungen erzielte. Allerdings setzen solche Spulen mit wenigen 
Windungen und hoher Potentialdifferenz ihrer Enden eine bedeutend bessere 
Isolierung voraus, was bei den Klingelfußschen Induktoren tatsächlich er- 
reicht ist. Damit die sonst übliche Hintereinanderschaltung der Teilspulen 
durch die Verbindungen ihrer Drahtenden und deren Spitzen Wirkung weg- 
falle, wickelt Klingelfuß sämtliche Teflspulen aus einem fortlaufenden 
Draht, wie wir auf S. 51 bereits kennen gelernt haben. 
I Der Verfasser geht ferner auf die Bedeutung des Extrastromes für die 
induzierte Spannung ein. Würde man die Spannung des zur Magnetisierung 
des Eisenkerns dienenden Stromes als die primäre Spannung voraussetzen und 
aus dieser, mit dem Verhältnis der Windungszahlen beider Spulen, die sekun- 
däre Spannung berechnen, so würde man finden, daß sich eine solche ergibt, 
die gerade hinreicht, einen Funken von einigen Millimetern, statt wie es in 
Wirklichkeit der Fall ist, einen solchen von vielen Centimetern zu erzeugen. 
Folglich müssen in der primären Spule viel höhere Spannungen herrschen, 
und zeigt Klingelfuß, auf die Spannungen des Extrastromes näher eingehend, 
daß dieselbe das 100 bis 200fache der Spannung des Erregerstromes betragen 
kann. Während nun der Magnetisierungsstrom nach erfolgter Unterbrechung 
rasch auf Null abfällt, was ein Verschwinden der magnetischen Kraftlinien 
zur Folge hat, kann der Extrastrom nach erfolgter Unterbrechung des 
Magnetisierungsstromes zwischen der primären Spule und dem Kondensator 
schwingen, wobei derselbe der Eigenperiode des Systems entsprechend oscilHert. 
Diesen Wechseln muß aber die Ummagnetisierung des Eisenkerns 
)lgen, und die dadurch hervorgebrachte schnelle Änderung des Magnet- 
feldes ist es, welche die außerordentlich hohen elektromotorischen Kräfte 
in der sekundären Spule induziert. Die schnelle Unterbrechung des Magne- 
tisierungsstromes dient also gleichsam nur als Anstoß und verhütet gleich- 
zeitig, daß der induzierte Extrastrom sich zwischen den Unterbrecherkon- 
takten ausgleicht; je schneller die Unterbrechung erfolgt, ein um so größerer 
Teil des Extrastromes wird übrig bleiben, um die Magnetisierungswechsel 
^^nd die dadurch bewirkte eigentliche Induktionswirkung her\'orzu bringen, 
^B Wegen der großen Bedeutung des Extrastromes hat Klingelfuß eine 
^Heihe von Spannungsmessungen desselben mittels eines parallel zum Kon- 
^Blensator geschalteten Funkenmikrometers angestellt. Während die Funken- 
Viängen am Kondensator vollständig proportional der Stromstärke zunehmen, 
wenn sich keine sekundäre Spule über der primären befindet, ist dies bei 
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übergeschobener Sekundärspule nicht mehr ganz der Fall. Dies liegt, wie 
wir später sehen werden, daran, daß die Spannung bei Funken mit größerer 
Stromstärke zunimmt, gleichgültig, ob die durchschlagene Strecke größer 
oder kleiner ist. ■ 

Schließt man aus der Länge der Funken am Kondensator auf die Spannung 
des Extrastromes, so ist letztere dem Magnetisierungsstrom nahezu proportional. 

Gleichzeitig geht daraus hervor, daß der primäre Extrastrom (bei gleicher 
Kapazität und gleicher Stromstärke) eine um so höhere Spannung haben 
wird, je weniger Windungen im sekundären Stromkreise vorhanden sind. 

Die Kondensatoren müssen daher eine um so stärkere Isolation haben, 
je kleiner die Windungszahl in der sekundären Spule ist, mit welcher eine 
gewisse Funkenlänge erreicht werden soll. 

Aus dem Verhältnis der Windungszahlen beider Spulen und der 
Spannung des Extrastromes ergeben sich folgende Werte: 



Werte: Funkenlänge . ! 10 
Spannung 107 



20 30 40 I 50 
156 183 '220; 267 



60 I 70 80 
323 387 473 



90 
618; 



Centinieter 
Tausend Volt 



die bei Anwendung verschiedener sekundärer Spulen untereinander und 
mit den Angaben anderer Beobachter übereinstimmen. 

Setzt man voraus, daH die magnetische Induktion bei den von Klingelfuß 
untersuchten Induktoren nicht über 10000 Einheiten betragen hat, so kann 
man als erste Annäherung bei der Abhängigkeit zwischen Magnetisierungs- 
strom und magnetischer Induktion eine direkte Proportionalität zwischen 
sekundärer Spannung und dem Magnetfelde annehmen. Anders verhält es ■ 
sich mit der Abhängigkeil zwischen Funkenlänge und Spannung, zwischen 
denen keine Proportionalität stattfindet. Auf diesen Umstand ist bereits hin- 
gewiesen, da die Spannung eines Funkens nicht allein von dem Wider- 
stände der durchschlagenen Luftstrecke, sondern auch von der Stromstärke 
des Funkens abhängt. Wird die Kapazität des Kondensators nicht ver- 
ändert und die Magnetisierung auf gleiche Höhe gebracht, so induziert das 
Induktorium, unabhängig von der Lunge der sekundären Funken, innerhalb 
der Belastungsgrenzen auf gleichbleibende Spannung — ein Gesetz, das 
mit dem für technische Transformatoren Ähnlichkeit hat. 

Schließlich untersucht Klingelfuß den Einfluß des Kondensators auf 
den primären Extrastrom. Er stellt fest, daß man mit jedem, auch einem zu 
großen Kondensator, eine bestimmte Funkcnlänge erzielen kann, wenn man 
nur den Betriebsstrom passend wählt. Die Spannung am Kondensator muß 
für die bestimmte Funkenlänge eine gewisse sein, derart, daß dieselbe, mit 
dem Verhältnis der Windungszahlen multipliziert, die für die geforderte 
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Funkenlänge im Minimum notwendig^e Spannung ergibt. Nun zeigt sich 
aber der merkwürdige Umstand ^ da(i die so erhaltenen Funken einer be- 
stimmten Schlagweite, bei Vergrößerung des Kondensators und gleichzeitiger 
Vermehrung der Stromstärke, immer dicker werden, was scheinbar im 
Widerspruch mit den früheren Ergebnissen steht, wonach ein Funke von 
konstanter Länge höhere Spannung hat, wenn die scheinbare Elektrizitäts- 
menge in der Entladung größer ist. Klingel fuß weist nach, daß Funken 
von scheinbar gleicher Dicke und gleicher Länge ganz verschiedene Spann- 
ungen haben können, und zwar eine niedrigere Spannung bei größerem 
Kondensator, eine höhere mit kleinerem Kondensator, wenn der Betriebs- 
strom unverändert gelassen wird. Dies Verhalten ist in der Eigenschwingimg 
des Systems begründet, welche man aus dem Abstände zweier aufeinander 
folgenden Funken einer ausgeblasenen Einzelentladung (Fig. 79} bestimmen 




Flg. 79. 

kann. Berücksichtigt man diese verschiedene Periode, so ergibt sich tat- 
sächlich, daJ5 Entladungen bei unveränderter Länge der Luftstrecke eine 
andere Spannung haben müssen, wenn der Betriebsstrom oder die Kapa- 
zität einseitig geändert wird. Dieselbe behält für verschiedene Betriebsstrom- 
^ktärken und Kapazitäten nur dann den gleichen Wert, wenn das Verhältnis 
Hvon Magnetisierungsstrom stärke zu dem Produkte aus Kapazität und Eigen- 
"periode des primären Stromkreises proportional ist. Mit Rücksicht auf diesen 
Umstand, daß in diesem Falle eine Spule zu ihrer höchsten Leistungsfähig- 
keit gebracht werden kann, ohne die Spannung in einer die Isolation ge- 
fährdenden Weise zu erhöhen, bezeichnet Klin gelfuß alsdann Kapazität 
und Betriebsstrom in Bezug auf die Spule im Normalzustand. 
■b Nur die im Normalzustande induzierte Spannung und die Größe des 
Grenzbercichs, innerhalb welcher der Normalzustand durch Veränderung 
der Magnetisierungsstromstärke und Kapazität hergestellt werden kann, gibt 
lein wahres Bild der Leistungsfähigkeit einer Spule. 
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Fünftes Kapitel. 

Die Unterbrecher für Gleich- und 
Wechselstrom. 



Die Stromunterbrecher, denen wir uns im folgenden Abschnitte zu- 
wenden, haben in letzter Zeit einen hohen Grad technischer Vollkommen- 
heit erreicht, so daß sie den meisten Anforderungen, welche man nach der 
bereits gegebenen Erklärung über die Wirkung eines Induktors an einen sol- 
chen Apparat stellen muß, genügen. Bei großer Gleichmäßigkeit und hoher 
Frequenz soll ein guter Unterbrecher exakt und vollständig Ströme hoher 
Stromstärke wie Spannung gleichmäßig gut unterbrechen und möglichst 
geräuschlos arbeiten — wenn letzteres auch auf die Wirkung des Induktors 
ohne Einfluß ist. 

Man kann die zahlreichen Unterbrecher einteilen in 

a) Platin -Unterbrecher, bei denen die Unterbrechung zwischen 
Metallen, vorzugsweise zwischen Platin und Platin erfolgt; 

b) Quecksilber-Unterbrecher, bei denen ein fester und ein flüssiger 
Leiter (Quecksilber) zur Anwendung kommt und 

c) Flüssigkeits-Unterbrecher, bei denen die Unterbrechung zwischen 
Metall und einem Elektrolyten — oder innerhalb eines Elektrolyten 
stattfindet. 

Einige dieser Unterbrecher sind sowohl für Gleichstrom als auch für 
Wechselstrom brauchbar, die meisten jedoch nur für Gleichstrom. 

Außerdem kann man die Unterbrecher auch danach unterscheiden, ob 
dieselben automatisch wirken oder einen besonderen Antrieb erfordern. 

1. Die Unterbrecher für Gleichstrom. 

a) Platin-Unterbrecher. 
Der einfachste Unterbrecher ist der nach dem Prinzip des Wagner- 
Neefschen Hammers konstruierte Platin -Unterbrecher, den wir bereits 
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besprochen haben (vergl. S. 3). Er läßt sich 
jedoch nur für kleine Induktoren bis zu etwa 
15 cm Funkenlänge anwenden und gibt nur 
15 bis 20 Unterbrechungen pro Sekunde. Um 
seine Frequenz zu erhöhen und die Unter- 
brechungen plötzlicher zu machen, hat man 
ihn in mehrfacher Weise abgeändert. Bei dem 
Deprez-Unterbrecher (Fig. 80) wird ein um 
seine Mitte schwingender Eisenanker durch Feder- 
kraft mit einem am Anker befestigten PlatinstiJck 
g^en ein zweites, verstellbar angeordnetes Stück 
gepreßt. Je stärker man die Stellfeder spannt, 
um so schneller und plötzlicher erfolgen die 
Unterbrechungen, doch darf die Federspannung 
der magnetischen Anziehung des Ankers nicht 
gleich kommen, weil sonst die Platinkontakte 

aneinander haften bleiben würden. Zum guten gleichmäßigen Funktionieren 
des Deprez-Unterbrechers ist es erforderlich, daß das an dem Eisenbalken, 
gegenüber der Unterbrechungsstelle befestigte Messingplättchen , welches 



Fig. 80. 




Ng. 81. 



magnetischen Schluß zwischen Anker und Induktorkern verhindern 
soll, nicht weiter als l mm vom Magnetkern entfernt sei. Man erreicht 
diese Einstellung leicht durch Drehen des Unterbrechers um die in der 
Säule steckende Achse. 





ng.S2. 



Die Wirkuneswdse des Dvcpez-UirfBfaredKrs ist die gleiche wie betm 
Hammer - UnkilNCcteT, udorii crfol^CB dK Sdbvn^(M^gcn vid sduuilcr 
(etwa 1 S bis 40 pro SAiiade) «nd der UaleAradMr «bdkt nit ge ri n ge re m 

r«g.8l zeigt 
mit De- 
pnz-LtaflBrtmciicr aus- 
gcrifeslBlcii ladulctof. 

In Ftg. 82 und 83 
ist dfe Anb rin g u ng eines 
i l— m- aDd eines De- 
prcz - üolei bf cchers an 
eacni Induktor von Fer- 
dinand Crnecke in 
Ekriin dargestdlL Durch 
Lösen der beiden Säulen* 
schrauben kann der eine 

Unterbrecher entfernt 
und durch den andern 
er s c l/t werden. 

Siemens & Halske 
in Berlin benutzen eine 
x^ertikale Anordnung des 
Deprez - Unterbrechers. 
Vkic Fig. 84 zeigt 

Fig. 85 stellt die eng- 
lische, von Apps kon- 
struierte Type des De- 
prez -Unterbnediers dar. 
H ist der an einer Blatt- 
feder F befestigte Ham- 
mer aus Eisen mit dem 
Platinkontakt P. DieStdl- 
schraube S. welche durch 
den Kontaktständer iso- 
liert hindurchgeführt ist, 
gestattet es, die Feder- 
spannung zu regulieren. 
Bei geringer Betriebsspannung (Akkumulatorenbetrieb) und Induk- 
toren bi* zu 30 cm Schlagweite wird sich die Anwendung des Deprez- 
Unterbrcchers überall da empfehlen, wo es auf hohe Frequenz an- 
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Fig. ?1 
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kommt, z. B. für Röntgenzwecke bei Beobachtungen mittels Fluoreszenz- 
schirms, zur Abkürzung der Expositionszeit bei photographischen Auf- 
nahmen u. s. w. 

Eine Modifikation desDeprez-Unterbrechers ist derVril-Unterbrecher. 
Derselbe bewirkt eine verlängerte Kontaktdauer, wodurch der Eisenkern des 
Induktors bis zur Sättigung magnetisiert werden kann. Es resultiert daraus 
wohl ein größerer Stromverbrauch, allein es ist auch die in der sekundären 
Wicklung induzierte elektromotorische Kraft eine bedeutend größere. Wie 
aus Fig. 86 zu erkennen ist, wird bei dem Vril-Unterbrecher eine besondere 
Feder F^ für das vibrierende Kontaktstück P angewendet. Die Armatur H 
kann sich ein Stück bewegen, ehe sie die vor ihr angebrachte Konlakt- 



mitnimmt, welch letztere nunmehr den Strom im Primärkreise 





^.^1, 



-3- 



Fig. 84. 



Fig. 85. 



Fig. 86. 



plötzlich öffnet. Durch die Schraube 5^ kann die Dauer des Kontaktes 
reguliert werden; je weiter man die Schraube 5j von dem Anschlagstück 
entfernt, um so länger ist die Zeit des Stromschlusses und um so plötz- 
licher erfolgt die Unterbrechung. Es ist damit ein Mittel in die Hand 
g^eben. um die Intensität der Entladung zu variieren, was besonders für 
Röntgenzwecke vom größten Wert ist, weil man so in einfachster Weise 
den Induktor dem Zustande der Röhre anpassen kann. Außerdem hat der 
Vril-Unterbrecher den Vorzug, daß sich die Platinkontaklstücke nur wenig 
erhitzen, nie kleben und sich weniger abnützen als bei den vorher be- 
schriebenen Platin-Unterbrechern. 

Bei kleineren Induktoren oder wenn eine geringere Unterbrechungs- 
zahl gewünscht wird, kann die Schwingungszeit der Hammerfeder durch 
eine an einer Verlängerungsstange angebrachte verstellbare Kugel herab- 
gesetzt werden, was kräftigere Entladungen zur Folge hat (Fig. 87 





Fig. 88 



Elektrizitäts-Oesellscliaft in Berlin (Fig. 88), Die Variation der Frequenz" 
wird hierbei durch eine Konterfeder erzielt, die der Hamnierfeder entgegen- 
wirkt und deren Schwingung durch Veränderung ihrer Länge verändert 
werden kann. Die Figur läßt die sehr einfache Befestigung eines derartigen 
Unterbrechers an dem Eisenkern des Induktors erkennen. Auch dieser Unter- 
brecher ist nur für kleinere Induktoren verwendbar. 




Die Unterbrecher für Oleich- und Wechselstrom. 



71 



Die Präzisions-Platin- oder Platin-Rapid-Unterbrecher werden 
zuweilen für größere Induktoren angewendet. Sie haben insofern eine 
Ähnlichkeit mit dem Vril - Unterbrecher, als das Abreißen des Kontaktes 
durch eine besondere, den Hammer tragende Feder erfolgt, so daß letztere 
bereits eine gewisse größere Geschwindigkeit hat. wenn das Abreißen erfolgt 
' Flg. 89 zeigt den von Dr. Max Levy in Berlin hergestellten Präzisions- 

Platin-Unterbrecher der in Verbindung mit einem Stromwender, Sichenmg, 
Anschlußklemmen etc. als besonderer Apparat ausgebildet ist, so daß er 



M*v.??.!;i., 



Fig. 90. 



jedem vorhandenen Induktoriiim paßt. Der Elekiromagnet des Unter- 
brechers wird mit der Primärspule des Induktors hintereinander geschaltet. 
Da bei höherer Spannung im Primärstrome die Platinknntakte leicht 
aneinander schweißen, so hat man die Bewegung des Hammers durch einen 
besonderen Elektromagnet und eine zur Speisung desselben dienende be- 
sondere Batterie erfolgen lassen. Letztere kann durch eine Abzweigung 
»von der Betriebsleitung ersetzt werden. 
Fig. 90 stellt einen derartigen Platin-Rapid-Unterbrecher von Max Kohl 
in Chemnitz i. S. dar, der noch für Induktoren bis zu 60 cm verwendbar ist 
Bei allen Platin -Unterbrechern ist eine Abnutzung der Kontakte unver- 
_meidlich. Um ein gutes Funktionieren dieser Unterbrecher herbeizuführen. 
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iit es nötig, die durch < 

Feflstridie wieder 
sind zu diesem 



Unlefbcw liamsf unken verbrannten Konf 
in Onlnuqg^ zu brii^;en. Die neueren 
Zweck mit auswcdiselbvai Kontakten 



/ 



durch einige 
Unterbrecher 
versehen. 

Eine mehr interesfiante als praktisch brauchbare Form des Plalin-Hammer- 
Unterbrcchers ist die in Fig. 91 abgebildete Konstruktion des Mac Farlan 
Mooreschen Vakuum - VHbrators. Der Hammer und Ptatinkontakt ist in 

einer evakuierten Glasröhre unterge- 
bracht, während sich der Elektromagnet 
außerhalb der Röhre befindet Durch 
die Evakuierung soll die Bildung von 
Unterbrechungsfunken vermieden und 
damit ein V«brennen der Kontakte 
ganz verhindert werden. Die Unter- 
brechungen erfolgen tatsächlich so plötz- 
lich, daß man gar keiner Sekundärspule 
bedarf, vielmehr den hochgespannten 
Extrastrom selbst zur Speisung von 
Oeißlerröhren benutzen kann. 

Die einfache Handhabung und der 
niedrige Preis haben den Platin-Unter- 
hrechem eine große Verbreitung ver- 
schafft. Sie sind zweckmäßig beim 
Betriebe kleinerer Induktoren und bei 
Benutzung von Batterieen oder Akku- 
mulatoren. Für Röntgenzwecke kommt besonders der Deprez- und der 
Vril-Unterbrecher in Betracht; letzterer hat namentlich in England viel An- 
wendung gefunden 






L«A 






Fig. 91. 



b) Quecksilber-Unterbrecher. 

Da die Platin-Unterbrecher für hohe Stromstärken und Spannungen 
nicht gut anwendbar sind, insofern als die starken Unterbrechungsfunken 
die Kontakte zerstören und eine exakte Unterbrechung des primären Stromes 
wegen des sich bildenden Lichtbogens nicht stattfinden kann, hat man ver- 
sucht, die Unterbrechung in Abwesenheit von Luft innerhalb eines isolieren- 
den Mediums stattfinden zu lassen. 

Bei einem Teil dieser Konstruktionen wird der eine Kontakt aus 
ruhendem Quecksilber gebildet, während der andere Kontakt aus einetn be- 
wegten Metall&tift besteht. Je nach der Art und Welse, wie der Metallstift 
bewegt wird, unterscheidet man: 



Igen ^ 
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1. einfache Quecksilber-Unterbrecher; 

2. Quecksilberwippen und 

3. Motor-Quecksilber- Unterbrecher. 
Ein anderer Teil dieser Konstruktionen benutzt das Quecksilber nur als 

stromschlieliendes Mittel zwischen einem feststehenden und einem rotierenden 
Metaltkontakt: 

14, Unterbrecher mit Gleitkontakten. 
Schließlich gehören hierher: 
5. Die Quecksilberstrahl-Unterbrecher, bei denen ein Queck- 
silberstraht die Leitung und Unterbrechung des Stromes bewirkt. 
1. Die einfachen Quecksilber-Unterbrecher werden von dem 
Eisenkern des Induktors selbst betätigt. Fig. 92 zeigt eine derartige An- 




H-.*j: 



fnung, wie sie von Max Kohl in Chemnitz hergestellt und in den Handel 
gebracht wird. Das in dem rechten Olasgefäß befindliche Quecksilber ist 
mit einer Schicht Petroleum oder Alkohol bedeckt, um die Funkenbildung 
2U verhindern, die Unterbrechung möglichst plötzlich und vollkommen zu 
machen. Beim Anziehen des Ankers hebt sich der Metalldraht aus dem 
Quecksilber heraus. Dieser Augenblick kann durch Höher- oder Tiefer- 
stellen des Gefäßes mit dem Quecksilber passend zur Stromschi uHdauer ge- 
wählt werden. Auf der andern Seite des Induktors ist außerdem ein Platin- 
Unterbrecher angebracht. 
B Ein anderer interessanter Unterbrecher dieser Art ist derjenige von 

Villard, welcher von Chabaud in Paris angefertigt wird. Bei diesem 
wird die vibrierende Bewegung des ins Quecksilber eintauchenden Metall- 
stiftes durch elektrodynamische Wirkung zwischen dem Strom und einem 
Stahlmagneten unterhalten. Bei dem kleinen Modell des Villardschen Unter- 
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brechers (Fig. 93). das für etwa 20 Unterbrechungen in der Sekunde berechne 
ist, ist ein Arm C an einer beiderseits festgeklemmten Blattfeder C befestigt 
Der Arm fülirt durch einen schmalen Späh eines ringförmigen Magneten D ■ 
und setzt sich in einem Nickeldralit fort, der in ein mit Quecksilber ge- 
fülhes Gefäft £ eintaucht. Fließt nun der Strom in passender Richtung, so 
ist er infolge seiner auf den Magneten ausgeübten Wirkung bestrebt, den 
Arm emporzuheben, wodurch der Nickeldraht aus dem Quecksilber giezogen 
und der Strom unterbrochen wird. Die Elastizität der Blattfeder bewirkt 
dann die Wiederherstellung des ursprünghclien Zustandes. Die Größe der 
Vibrationsausschläge kann man durch Drehen einer Schraube / und damit 
die Stromschtußdauer regulieren. Die Geschwindigkeit der Oscillationen 




Fig. 93. 



läßt sich durch ein am schwingenden Arm verschiebbares Gewicht M ver- 
ändern. Auf Grund dieser Anordnung läßt sich die Unterbrechung einer 
bestimmten Stromstärke entsprechend ziemlich genau regulieren, und es 
bedarf keiner anderweitigen Stromquelle zur Unterhahung der Vibrationen. 

Das große Modell (Fig. Q4) des Villardschen Unterbrechers beruht auf 
dem gleichen Prinzip, ist aber für schnellere Unterbrechungen bestimmt 
Die Blattfeder ist hier durch eine Stimmgabel ersetzt. Durch Drehung 
eines Griffes um ISO'* wird gleichzeitig der Stromkreis geschlossen und 
die Stimmgabel in Tätigkeit gesetzt. 

Die Bewegung des Kontaktstiftes erfolgte bei den bisher beschriebenen 
einfachen Quecksilber-Unterbrechern auf elektromagnetischem bezw. elektro- 
dynamischem Wege. Dieselbe kann natürlich auch auf andere Weise bewirkt 
werden. Ein Beispiel hierfür bietet der Grimseh Ische Quecksilber- 
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fnterbrecher, bei welchem die Bewegung durch Anblasen einer Zungen- 
pfeife mittels strömenden Wassers erfolgt. Der Unterbrecher besteht aus 

inem kreuzförmigen Otasrohr (Fig. 95), dessen oberer Schenkel O durch 
Einen Hahn verschlossen ist. Der untere kurze Schenkel hat an seinem 
unteren Ende einen Schlauchansatz B, der ebenfalls durch einen Hahn 

k geschlossen werden kann. Auticrdem ist an diesem Schenkel ein seithcher 
Ansatz D angebracht, durch welchen ein Stromzuleitungsdraht in das in 
aiesem Schenkel befindliche Quecksilber führt. In dem horizontalen Schenkel 
des Glasrohres ist mittels Stopfens eine Zungenpfeife G eingeführt, deren 
verlängerte Zunge H einen Platinstift / trägt, der in das Quecksilber im 
^unteren Schenkel etwas eintaucht. Wird nun durch einen aufgesteckten 




Fi^. 94. 



Gummischlauch der eine Schenkel E mit der Wasserleitung verbunden, so 
fließt bei schwacher Zuleitung das Wasser ohne weiteres durch die Pfeife 
ab, bei stärkerer Zuleitung aber wird mehr Wasser zugeführt als abfließen 
kann, es steigt das Wasser in den oberen Schenkel der Glasröhre und 
komprimiert die darin befindliche Luft. Afsbald fängt die Zungenpfeife 
an zu tönen. Man kann auf diese Weise die Unterbrechungszahl leicht 
auf 100 Schwingungen pro Sekunde bringen. 

Durch das beständig zu- und abfließende Wasser wird die Kontaktstelle 
immer kühl gehalten, so dalJ eine merkliche Abnutzung nicht vorhanden 
^Blst; außerdem werden die bei der Unterbrechung losgerissenen und teil- 
weise oxydierten Quecksilberteilchen immer gleich fortgespült, so daß die 
Quecksilberoberfläche stets metallisch rein bleibt. Das Niveau des Queck- 
silbers kann während des Betriebes durch Heben und Senken der Queck- 
silberflasche L reguliert werden. 



76 



Fünftes Kapitel. 



Die einfachen Quecksilber-Unterbrecher haben mit den im folgenden 
beschriebenen Unterbrechern den Vorteil gemein, daß die Stromschlußdauer 
gegen die Unterbrechungsdauer verhältnismäßig groß ist, so daß die Strom- 
stärke bis zu ihrem vollen Wert ansteigen kann, ehe die Unterbrechung 
eintritt; doch besitzen sie den Nachteil geringer Frequenz: ca. 15 bis 30 Unter- 
brechungen in der Sekunde. Um die Unterbrechungszalil zu erhöhen, sind 
zahlreiche Konstruktionen erfunden worden, deren hauptsächlichste wir 
im folgenden kennen lernen werden. Derartige Unterbrecher, die meist 
für größere Induktoren bestimmt und zum Teil recht kompliziert sind, hat 
man zusammen mit den erforderlichen Anschlußklemmen, dem Stromwender, 
einer Sicherung und dem Ausschalter als einen besonderen Apparat aus- 
gebildet. Bei den 




Fig. 96. 



2. Quecksilberwippen hat man durch Anordnung zweier Queck- 
silbergefäße die Unterbrechungszaht verdoppelt. Fig. 96 und 97 zeigt eine 
solche Quecksilbcrdoppelwippe von Dr. Max Levy in Berlin. Der 
Elektromagnet befindet sich in einem Holzkasten und tauchen die an einem 
zweiarmigen Hebel befestigten Kontaktsifte abwechselnd in die beiden 
Quecksilhergefäße. Die Unterbrechungszahl imd das gleichmäßige Eintauchen 
der Stifte kann durch die in Fig. 96 sichtbaren Kontaktfedern reguliert werden. 
Der Unterbrecher wird mit dem Induktor hintereinander geschaltet, bedarf 
also keiner besonderen Stromquelle. 




Fig. 97. 




Fig. 98 
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Die Quecksilberwippe von 
Siemens & Halske in Berlin ist 
der vorigen ähnlich konstruiert (vergl. 
Fig. 98). Bei dieser vibriert ein klei- 
ner Eisenanker zwischen den Polen 
eines Elektromagneten, normal zu 
den Kraftlinien desselben. Der Anker 
stößt in seinen äußersten Stellungen 
gegen Piatinkonlakte, wodurch der 
Stromschluß für den Elektromag- 
neten herbeigeführt wird. Dieser 
Unterbrecher bedarf zur Ingang- 
setzung eines Anstoßes und wird 
von einer besonderen Stromquelle 
(4 Trockenelemente!) gespeist. 

Die Unterbrechungen des Induktorstromes erfolgen in den neben dem 
Elektromagneten angeordneten Quecksilber enthaltenden Gefäßen, in welches 
die mit dem schwingenden Anker verbundenen Konlaktstifte abwechselnd 
eintauchen. 

Für größere Induktoren bürgern sich immer mehr die 

3. Motor-Quecksilber- Unterbrecher ein, denen wir uns nun- 
mehr zuwenden. Bei diesen wird ein vertikaler, geradegefiihrter Kontakt- 
stift durch einen kleinen Elektromotor, der von einer besonderen Strom- 
quelle oder vom Leitungsnetz gespeist wird, abwechselnd ins Quecksilber 
getaucht und aus demselben herausgezogen. Es ist wichtig, daß der 
Kontaktstift genau vertikal bewegt wird, weil sonst die Quecksilberoberfläche 
leicht unruhig wird, wodurch die Unterbrechungen unscharf werden würden. 

In Fig. 99 ist der Motor-Quecksilber-Unlerbrecher von Dr. Max 
Levy in Berlin abgebildet. Ein kleiner Elektromotor trägt auf seiner Achse 
eine kleine, mit einem exzentrischen Stift versehene Metallscheibe. Der Stift 
bewegt sich in einer Kulisse, wodurch dem damit verbundenen Kontakl- 
stift eine vertikale, auf- und niedergehende Bewegung erteilt wird. Die 
Strome uführung zum beweglichen Kontaktstift erfolgt durch eine spiraiig 
gewundene Kupferlitze, während dem Quecksilber der Strom durch einen 
gebogenen Kupferdraht von oben her zugeführt wird. Die über dem Motor 
angebrachte Glühlampe dient als Vorschaltwiderstand. Beim Antrieb dieses 
Unterbrechers durch eine besondere kleine Batterie wird an die Stelle der 
Lampe eine Bleisicherung gesetzt Die Einstellung des Kontaktstiftes wird 
durch die am Glase angebrachten Marken, die den Stand des Quecksilbers 
und der darüber stehenden Flüssigkeit angeben, sehr erleichtert. 








wird, daß der dort eintauchende, mit dem Kontaktstift leitend verbundene 

Stromleitungsbügel bei seiner Aufwärtsbewegung nicht aus dem Quecksilber 

herauskommt. 

Andere recht brauchbare Motor-Quecksilber-Unterbrecher sind die von 

W.A.Hirschmann in Berlin und der Allgemeinen Elektrizitäts-Gesell- 
schaft in Berlin herge- 
stellten; ersterer ist in 
Fig. 100 abgebildet. 

Der Motor-Queck- 
silber-Unterbrecher mit 
Taiichkontakt von Max 
Kohl in Chemnitz be- ■ 
steht aus einem kleinen 
Elektromotor, der mit- 
tels einer Exzenlerscheibe 
einen Platinstift schnell in 
ein teilweise mit Queck- 
silber gefülltes, eigen- 
tümlich geformtes Glas- 
gefäd eintaucht resp. 



Fig. 100. 
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herauszieht (vergl. Fig. 101). Auf der Grundplatte von Schiefer sind außer dem 
Motor und dem Quecksilbergefäß zwei Anschhißklemmen, ein Ausschalter für 
den Motor, zwei Anschlußklemmen für den Induktor und ein Stromwender 
angebracht Zwei Klemmen dienen zur Verbindung mit den entsprechenden 
Klemmen der Primärspule, zwei fernere zur Verbindung mit dem Kondensator. 
Die Konstruktion des Unterbreciiers ist mit Rücksicht darauf durchgeführt, 
daß möglichst wenige der Abnutzung unterworfene Teile vorhanden sind. 
Der Elekfromotor hat vollständig geschlossene Bauart und Kohlenbürsten, er 
läuft fast geräuschlos. Die stählerne Achse läuft in stählernen Lagerbuxeu. 



•2 
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Fig. 101. 
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Alle bewegten Teile sind aus Stahl und zum Teil gehärtet. Das Queck- 
silbergefäß läßt sich während des Betriebes hoch und tief stellen. Die 
Anzahl der Umdrehungen hezw. Unterbrechungen ist an dem Tachometer 
abzulesen. Der Kontaktstift ist mit drei Spitzen versehen, um die Funken- 
bildung auf ein Minimum herabzusetzen. In das Quecksilbergefäß werden 
etwa 2 cm hoch Quecksilber, und darüber bis zur Mitte der Kugel Petro- 
leum gegossen. Der Platinstift kann ausgewechselt werden. Um eine 
schädliche Amalgambildung zu vermeiden, soll der Kontaktstift während 
der Nichtbenutzung aus dem Quecksilber herausgezogen werden. 

Recht zierlich ist der Motor-Quecksilber-Unterbrecher der Voltohm- 
Gesellschaft in Frankfurt a. M, (Fig. 102), welcher leicht als Ersatz eines 
Platin-Unterbrechers genommen werden kann. Die Klemmen /Cj, K<, dienen 




mü den Säulen des jh^timwiciicii Pfatio4Jnlerbrvdias »qtwMwfc n wmkn. 
Die bd dea biiiler headmitbaitn Motor -Qnrrfcsflhw-UBtertwrcheni 
zu erzielende ün t erbre cfa m^saihl von 25 bis 30 pro Sekunde läßt sich 
durch Anwftadimg eines Doppdkontddes lekht tmlofipeln. Eine derartige 
Komtruktion (Fig. 103) wird von Ferdinand Ernecke in Berlin aus* 
gdöhrt Ein präzis gearbeiteter, gletdinifi^ lurf cnder Elektromotor trägt 
an beiden Enden setner Adise um 180* gegeuaiiawier vosetzte Kurt>dn, 
welche je einen Kupferstift auf- und abbew^en und zum abwechselnden 
Emtaudien in die Quecksilbergefäße bringen. Dadurch wird also bei jeder 
Umdrehung des Motors der Strom zweimal geschlossen bezw. unter- 
brochen. Wünscht man die höhere Frequenz nicht, so kann man den 
Motor langsamer laufen lassen und hat alsdann mindestens den Vorteil, 
dafi die Zeit jedes Stromschlusses eine längere wird. Zwei seitlich ange- 
bradite Klemmen vermitteln die Stromzuführung zum Motor, während auf 
dem Orundbrett die Anschlußvonichtung, bestehend aus sechs Klemmen und 
einem Sromwender, montiert ist. Die vorderen Klemmen werden mit der 
primären Spule des zu betreibenden Induktors, die mittleren Klemmen mit _ 
dem Kondensator desselben und die hinteren Klemmen mit der den In-I 
diiktor »pdsenden Stromquelle (Batterie) verbunden. Zwecks Füllung der 
Quecksilbergefäße bringt man die unteren Spitzen der Kontaktstifte auf 
gleiche Höhe, was durch Einstellen der Motorkurbetn in die Horizontale 
geschieht. Dann wird in beide Gefäße so viel Quecksilber gegossen, daAfl 
dcMen Oberfläche bis zur Mitte der unteren Einschnürung steht Nunmehr 
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werden die Quecksilbergefäße so in der Höhe verstellt, [daW die Spitzen 
der Kontaktstifte 3 bis 4 mm über dem Quecksilbemiveau stehen. Hierauf 
wird auf das Quecksilber so viel Petroleum gegossen, daß es bis zur Marke 
Mittelgefäß steht. 

Das Entleeren der Quecksilbergefäße erfolgt in der Weise, daß man 
zuerst die über dem betreffenden Gefäß befindliche Kurbel in ihre höchste 
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Ftjr. 103. 

Lage dreht, dann die untere große Kordelsch raube vollständig herausschraubt, 
die Messing^latte abnimmt und. während man das Qlasgefäß etwas gegen 
den Holzblock neigt und den Qewindestift aus der Fassung der halben 
Schraubenmutter herausnimmt, das Quecksilbergefäß schräg nach unten 
'ortzieht. Das Einsetzen erfolgt in genau umgekehrter Weise. Nach In- 
betriebsetzung des Apparates müssen die Gefäße passend eingestellt werden. 
Stehen die Gefäße zu hoch, so kann es vorkommen, daß man gar keine 
Unterbrechungen erhält, weil, ehe noch der eine Stift das Quecksilber ver- 
lassen hat, der andere Kontaktstift bereits eintaucht. Jede Änderung der 

huhmer, Funkeninduktoren. 6 





Fig. ll>4. 
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Fig. 105. 



Fig. 104 stellt den 
Er neck eschen Doppel- 
Quecksilberunlerbrecher 

in Verbindung mit einem 
von derselben Firma ge- 
fertigten Induktor von 
50 cm Schlagweite dar. 
Eine besondere Stel- 
lung nimmt der Motor- 
Quecksilbern nterbreciier 
von Mackenz je David- 
son, der von Cox in 
London in den Handel ge- 
bracht wird, ein (Fig. 1 05). 



Bei diesem ist die Achse des schräg gestellten Motors verlängert und treibt 
eine normal zur Achse befestigte_ Scheibe mit Kontaktstucken an, derart, daß 
dieselben nacheinander in das am Boden befindliche, mit Paraffinöl bedeckte 
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Quecksilber eintauchen. Der Unterbrecher ist mit einem kleinen Regulier- 
widerstände R für den Motor und mit zwei gekuppelten Ausschaltern S für 
!en Motor- und Induktorstronikreis ausgestattet. 

Eine besondere Gruppe der Motor- Quecksilber - Unterbrecher bilden 
die rotierenden 
B 4. Unterbrecher mit Gleitkontakten. Bei diesen wird Quecksilber 

nicht als stromschließendes Mittel, sondern nur zum Amalganiieren zweier zum 
Stromschluß dienenden Kupferflächen be- 
nutEt, von denen die eine um eine verti- 
kale Achse rotiert. Diese amalgamierten 
Kupferflächen, die stets mit neuen Queck- 
silbermengen in Berührung kommen, si- 
chern einen durchaus regelmäßigen Strom - 
I Schluß und ebensolche Unterbrechungen. 
Fig. 106 stellt einen Unterbrecher 
dieser Ail von W. A. Hirsch mann in 
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Fig. 107. 



Berlin in Totalansicht dar, während Fig. 107 die Hauptteile in ver- 
größertem Maßstabe erkennen läßt. Das Unterbrechergefäß enthält am 
Boden Quecksilber, über welchem sich eine Schicht Alkohol befindet. 
Wird die Achse D mittels des Schnurrades vout Elektrumotor M in Rotation 
versetz!, so kommt bei jeder Umdrehung der feststehende Kontaktkörper B 
mit den rotierenden Kontaktflächen A während einer Viertelumdrehung in 
BeriJhnmg, während i\^r zwischen den rotierenden Kupferflächen liegende 
Ausschnitt den Strom unterbricht. Je nach der Umdrehungsgeschwindigkeit 
des Motors lassen sich bis 60 Unterbrechungen in der Sekunde erzielen. 
Durch Verwendung eines solchen rotierenden Unterbrechers ist es mög- 

Ilich, die höchsten zulässigen Stromstärken zu verwenden und dabei doch 
»hsolut gleichmäßige, von keinen Zufälligkeiten im Quecksilberkontakt 
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abhängige Unterbrechungen zu erzielen. Die Rotationsachse ist im Gefäß 
exzentrisch angeordnet, inii so die Mitrotation der Flüssigkeiten und die 
mit ihr zusainrnenhängcndc Trichtcrbikliing, weiche zu Explosionen führen 
würde, zu venneiden. Den Stand der Alkohotmenge zeigt ein Schwimmer 
an, dessen Zeiger und Marivc sich in dem Glascylinder H befindet; bei zu 
niedrigem Stande mult Alkohol nachgefüllt werden. 

Auf einem ähnlichen Prinzip basiert der Kontakt-Trommel-Unter- 
brecher mit Bürsten kontakt von Max Kohl in Chemnitz. Wie aus Fig. 108 




Fig. 106. 

ersichtlich ist, besteht derselbe aus dem eigentlichen Unterbrecher und einem 
zum Antrieb dienenden Gleichstrommotor mit senkrecht stehender Achse, 
die beide auf einer gemeinschaftlichen Grundplatte montiert sind. Der 
Motor hat ein vollständig geschlossenes Gehäuse, ist mit Kohlebürsten 
ausgerüstet und sein Gang völlig geräuschlos; er wird für verschiedene 
Spannungen geliefert und beträgt der Energieverbrauch nur 60 Watt. Durch 
einen Strom regulator, den man zwischen die Stromquelle unu den Elektro- 
motor einschaltet, lälit sich die Umdrehungszahl des Unterbrechers in weiten 
Grenzen variieren. 

Der Unterbrecher selbst besteht aus einem cylindrischen, gußeisernen 
Gefäß, das durch eine Schieferplatlc abgedeckt wird. Diese wird an ihren 
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vier tcken durch Schrauben festgehalten. In der Mitte wird sie durch die 
senkrechte Hauptwelle durchsetzt, die in einem Kugellager läuft Ati ihrem 
oberen Ende trägt diese Welle zwei Schnurscheiben, von denen die eine 
zur Bewegungsübertragung vom Motor aus. die andere zu der weiter unten 
beschriebenen Quecksilber-Hebevorrichtung dient. An ihrem unteren Ende 
trägt die Welle eine Trommel von Stabilit, in die zwe nach unten zungen- 
förmig zugespitzte, aus amalgamiertem Kupfer bestehende Kontaktstücke so 
befestigt sind, daH sie mit der Welle in leitender Verbindung stehen. 
Auf der Trommel schleift eine Kupferbürste, die an einem Hohlcylinder be- 
festigt ist Diese durchsetzt den Schieferdeckel des Unterbrechers und eine 
darauf befestigte Hfdsc seitlich von der Hauplwelle, und läl^t sich mittels 
Triebes hoch und lief stellen, um nach Bedarf die Dauer des Kontaktes ver- 
ändern zu können. Um einen möglichst guten Kontakt zu erzielen, wird 
die Bürste durch eine oben auf dem Unterbrecher angebrachte, regulier- 
bare Feder an die Trommel angedrückt, aulkrdem fortwährend Quecksilber 
an die Kontaktstelle gepumpt Zu diesem Zweck ist die fiürste in ihrer 
ganzen Länge so durchbohrt, daß eine Verbindung tnit dem Innern des 
Cylinders beigestellt ist, an dem sie befestigt ist. In dem Cylinder aber 
befindet sich eine genau hineinpassende Schnecke, die an ihrer Spindel 
eine Schnurscheibe trägt und von der Hauptwelle aus angetrieben wird. 
Da das untere Ende des Cylinders in den tiefsten Teil des mit einem schrägen 
Boden versehenen Unterbrechergefäßes hineinragt und sich dort Queck- 
silber befindet, so wird letzteres durch die Schnecke in die Höhe gepumpt 
und gelangt durch die Durchbohrungen der Bürste zu der Kontaktstelle. 
Die eine Stromzuleitungsklemme ist direkt an dem guBeisernen Gehäuse an- 
gebracht und gelangt der Strom vom Gehäuse zum Quecksilber und die 
Kupferburste zum Kontaktstück und zur Hauptwelle. Letztere ist an ihrem 
oberen Ende tief gekörnt und diese Vertiefung mit Quecksilber angefüllt, in 
welches ein Kupferdrahtbügel hineinragt, der zur zweiten, auf der Schiefer- 
platte angebrachten Klennne führt. Zur Füllung des Unterbrechers sind 
1 kg Quecksilber und 1 '/,, Liter Petroleum erforderlich. Bei zwei vor- 
handenen Kontaktrücken beträgt die maximale Unterbrechungszahf 45 in 

__der Sekunde. 

P Zur gleichen Kategorie gehört auch der Unterbrecher mit rotierendem 
Gleitkontakt von Reiniger, Gebbert & Schall in Erlangen. Bei 
diesem wird an Stelle von flüssigem Quecksilber ein festes Amalgam benutzt. 
Auch wird die Regulierung der Kontaktfedern in etwas anderer Weise, mit 
Hilfe eines einzustellenden Schleifkontaktes erreicht. 

Die Motor-Quecksilber-Lfnterbrecher gestatten die Anwendung viel 
größerer Stromstärken als die Platinkontakt-Unterbrecher, sie sind daher für 
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ÜHltrbrcchangs- 
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sie daNKhldl 

UMEiiii eiJia , (JbiS slds erst 
durch 
oder doRli IMegcn dts SironweBders getcMosseii wird. 
CImmo Bittfi ongidcchrt beuu Offoai des Strocnes ent der Hauptstrom 
der Molor tusgcsdulMt vvd, aaderntrib fanni es] 
IckM WM h o m mt m , daß ätr Kontakt im U K cifa nüw r gcschfossen stefacn 
MdbC and öa »dir stariur Strom die Ptmmspnk des Induktors gcfiBmieL 
Ob^tkb dieser Umstand bei einiger VoRidit. oder wie beim Coxscben 
Vu t a b fKh tr, durch posMiide KoastndcticM venwedcn w ciütu kann, be- 
Iracblai dies doch viele ab einen UeineB Nadrtefl und ziehen einen der 
in folgendem besdiricbenen Quedsilberstrahl-Unterb o scfaer vor, zumal dies« 
geeignet sind, bedeutend grö6ere Ener]gicniengen bd noch vid höherer 
Frequenz zu unterbrechen. 

5. Die Quecksilberstrahl-Unterbrecher stdlen die vollkommensten 
aller mechanischen Unterbrecher dar. Den Qnindnpus bildet der von 
Boas konstruierte sogenannte Turbinen-Unterbrecher der Allgemeinen 
Elektrizitäts-Oesellschaft in Berlin. Bd demsdben (Fig. 109 und nO| 
wird mittds dner an vertikaler Achse befestigten kleinen Turbine Quecksilber 
vom Boden eines gußeisernen Behälters angesaugt und in Form eines feinen 
Strahles aus einer Düse zentrifugal herausgeschleudert. Dieser Quecksilber- 
itrahl trifft auf einen mit Ausspaningen versehenen Metallring. Hierdurch 
wird der Strom abwechselnd geschlossen und unterbrochen. Je nach der 
Zahl der Umdrehungen der Turbine und der Zahl der Aussparungen im 
konzentrischen Kontaktringe, läßt sich die Zahl der Unterbrechungen bis 
auf mehrere Hundert in der Sekunde stdgem. Das (etwa 2000 g be- ■ 
tragende) Quecksilber ist mit (etwa 1400 g) Alkohol so hoch bedeckt, 
daß sich die rotierende Düse noch unterhalb der Flüssigkeit befindet Die 
beiden schraubenförmigen Flügel, die in der Abbildung (Fig. 110) zu erkennen 
sind, haben den Zweck, die Quecksilbennasse am Mitrotieren zu hindern, i 
weil sonst der Turbine das anzusaugende Quecksilber entzogen würde. 
Eine unmittelbare Folge des bei diesem Unterbrecher angewendeten Prinzips 
ist die, daß das beabsichtigte oder zufällige Anhalten der Turbine ein so- ■ 
fortiges Öffnen des Stromkreises bewirkt. Es ist daher zulässig, daß der 
Speisestrom des Induktors am Ausschalter eher geschlossen wird, als wie 
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_ ^ die Turbine in Rotation 

fl^HUL ttt^M ^HHb gesetzt Der 

fHI^P^'v- ^SKs* ^^B9r ^^ 

'»_ r Regel so ausgefijhrt, 

dali bei normaler Ton- 
Fig. 111. renzahl ungefähr 100 

Unterbrt'chimgen in der 
Sekunxäe stattfinden. Durch Auswecliselung der Kontaktringe kann die 
Unlerbrechungszaht variiert werden (vergL Fig. lll). 

Gleichsam die Umkehrung des Boasschen Turbinen-Unterbrechers ist 
der Levy&chc Quecksilberstrahl-Unterbrecher (vergl. Fig. 112 bis 1 14). 
Bei ihm wird ein stillstehender Quecksilberstrahl gegen euien rotierenden 
cylindrischen Metaltcylinder, der mit Ausschnitten versehen ist, geschleudert. 
Der Strahl wird durch eine mit der Hauptwelle verbundenen Kapselräder- 
pumpe d erzeugt, spritzt aus der Düse/ gegen den Kontaktkranz g mit den 
daran befestigten, keilförmig zugeschnittenen Kontaktstücken /i. Durch Heben 
oder Senken der Düse mittels des Hartgummiknopfcs / kann die Strom- 
schi ulidauer, selbst während des Betriebes, geändert und so die Funkenlänge 
ohne Vertaiischung der Kontaktstücke verändert werden. Bei Bedarf können 
übrigens Kontaktstücke herausgenommen oder breitere Kontakte eingesetzt 
werden. Durch Verwendung von Petroleum anstatt Alkohol oberhalb des 
Quecksilbers ist jede Explosionsgefahr vermietlen, weil die Entflammungs- 
temperatur des Petroleums sehr hoch liegt. Durch das Glasgefäß sind 




Fij^. 112. 





Fig. 116. 



dings wird derselbe Zweck in anderer Weise mit Hilfe eines verstellbaren 
Schteifkontaktö erreicht. 
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Da die Qutcksilberstrahl - Unterbrecher keine hin- und her^jehenden 
Teile besitzen und bei der dadurch erreichbaren hoben Tourenzahl die 
Frequenz sich ohne Schwierti^keill bis zu mehreren hundert Unterbrechungen 
ro Sekunde steigern lälit, ferner Ströme beliebig hoher Spannung 
tnd Stromstärke angewendet werden können, auch die Unterbrechungen 
ihr regelmäßig und exakt erfolgen, so daß man die Induktionsapparate 
ationell ausnutzen kann, so wird man diese Unterbrecher überall da an- 
wenden, wo auf hohen Anschaffungspreis keine besondere Rücksicht ge- 
lommen werden muß. Dieselben arbeiten auch verhältnismällig ruhig und 
lind aus allen diesen Gründen für Röntgenzwecke sehr geeignet 



Fig. 1 17. 



Als Nachteil dieser, wie überhaupt aller Quecksilber-Unterbrecher, muß 
das Verschlammen des Quecksilbers bezeichnet werden, welches um so 
eher eintritt, je mehr Arbeit der Unterbrecher leistet. Man muß daher 
diese Unterorecher [öfter ausemander nehmen und reinigen, wobei auf die 
Giftigkeit des Quecksilberschlammes gebührend Rücksicht zu nehmen ist. 
Ein Verfahren zur Wiedergewinnung des Quecksilbers aus dem Schlamme 
ist am Schluß dieses Abschnittes angegeben. 

Ehe wir die mechanischen Unterbrecher verlassen, dürfte es angezeigt 
sein, etwas näher auf die Anwendung und Bedeutung hoher Betriebsspan- 
nungen einzugehen. 

Nach den bereits früher erörterten Prinzipien hängt die in der sekun- 
dären Spule des Induktors erzeugte elektromotorische Kraft hauptsächlich 
von der Magnetisierung des Eisenkerns ab. Wegen der Selbstinduktion 
ilcr Primärspule nimmt die Stromstärke und damit die Magnetisierung des 
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Eisenkerns nicht plötzlich nach erfolgtem Stromschluß, sondern erst tiacr 
Verlauf einer gewissen Zeit den höchsten Wert an. In Fig. 118 ist die 
zeitliche Zunahme der Stromstärke, welche nach der bekannten Gleichung: 



l 




Fig. 118. 



Flg. IIQ. 



erfolgt, worin E die elektromotorische Kraft, W den Widerstand, L die Selbst- 
induktion des Stromkreises bezeichnet und e = 2,71828 . . . ist, schematisch 
dargestellt. Man sieht daraus, 
daß die Stromstärke und dem- 
entsprechend auch die Magne- 
tisierung des Eisenkerns erst 
nach Verlauf einer längeren Zeit 
einen höheren Wert annimmt. 
Unterbricht man den Strom erst in diesem Moment, so wird man in der 
sekundären Spule bedeutend gröiiere elektromotorische Kräfte erzielen, als 
wenn man den Strom bereits vorher, als der Magnetismus noch nicht so 
hoch gestiegen war, unterbrochen hätte. Regulieren wir z.B. den Levyschen 
Quecksilberstrahl -Unterbrecher in der Weise, daß die Kontaktdauer nur */ioo 
Sekunde beträgt, so nutzen wir die Magnetisierung des Eisenkerns im 
Induktor nur in sehr geringem Made aus (Fig. UQ). Würde uns die so 
erzielte induzierte elektromotorische Kraft zu gering erscheinen, so können 
wir entweder die Unterbreclumgszahl vermindern, indem wir den Motor 
langsamer laufen lassen — oder aber wir heben die Düse in die Höhe. 
In beiden Fällen wird die 
Zeitdauer jedes einzelnen 
Strom Schlusses verlängert, die 
Entfaltung des Magnetismus 
begünstigt und damit die 
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Fig. 121. 
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FiV. 120. Induktions-Wirkung erhöht 

(Fig:. 120). 

Kann man aber bei einer bestimmten Unterbrechungszahl die Strom- 
schlußdauer nicht mehr verlängern, so muß man zu einer höheren Betriebs- 
spannung übergehen. Der Stromanstieg erfolgt dann bedeutend schneller 
und der Abfall der Magnetisierung ist ein größerer (Fig. 121). M 

Während man nun bei den bisher beschriebenen Platin-, einfachen ■ 
Quecksilber- und Mütor-Quecksilber-Unterbrechem hohe Spannungen wegen 
der starken Funkenbildung nicht anwenden konnte bezw. durch Energie 
verzehrende Widerstände herabsetzen mußte, kann man mittels der Queck- 
siJberstrahl-Unterbrecher dem Induktor Spannungen bis zu 250 Volt direkt 
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ohne Vorschaltwiderstand — zuführen. Das ermöglicht natürlich, un- 
beschadet der völligen magnetischen Sättigung des Eisenkerns, eine sehr 
hohe Unterbrechungszahl, und das Resultat ist eine überraschend starke 
Leistung des Induktors. Außerdem aber kann man bei dieser Art Unter- 
brecher sehr leicht vom Starkstrombetrieb zu Batteriebetrieb (und umgekehrt) 
übergehen, indem man nur die Stromschlußdauer vergrößert (bezw. ver- 
ringert), ohne die Unterbrechungszahl zu verändern. 

^K c) Ftüssigkeits-Unterbrecher. 

Auf gänzlich anderen Prinzipien beruhen die Flüssigkeits-Unterbrecher, 
welche die heute bekannten, höchst erreichbaren Unterbrechungszahlen 
1000 bis 2000 pro Sekunde erzielen lassen. Bei diesen Unterbrechern wird 
eine enge Flüssigkeitsbrücke durch den starken Stromdurchgang in Dampf 
verwandelt und, da Wasserdampf den Strom nicht leitet, dadurch der Strom 
unterbrochen. Durch Kondensation des Dampfes, durch die ihn umgebende 

I Flüssigkeit wird die Stromleitung wieder hergestellt und das Spiel beginnt 
»on neuem.*) 
I Man kann zwei Arten von Flüssigkeits-Unterbrechern unterscheiden: 
I. solche, bei denen die Unterbrechungen zwar innerhalb der Flüssig- 
I keit, aber an der einen Elektrode selbst erfolgen, und 

2. solche, bei denen die Unterbrechungen innerhalb der Ftüssigkeit, 
aber gelrennt von den Elektroden, erfolgen. 
I. Der Grundtypus der ersten Art ist der Wehnelt- oder Stift- 
Unterbrecher, häufig auch eicktrolytischer Unterbrecher» genannt, well 
man zuerst irrtümlich glaubte, den hierbei beobachteten 
Unterbrechungsvorgang durch stattfindende Elektrolyse er- 
klären zu können. In seiner einfachsten Form, in der er 
auch heute noch vielfach Anwendung findet, besteh! er in 
der Hauptsache aus einem mit verdünnter Schwefelsäure 
gefüllten Qlasgefäß (Fig. 122). in welches zwei sehr ver- 
schieden große Elektroden eintauchen. Die aus einer Blei- 
platte gebildete große Elektrode wird nnt dem negativen Pol, 
ilie aus einem dünnen Platinstift bestehende kleine Elektrode 
mit dem positiven Pol verbunden. Der Platinstift kann 
in einer Glasröhre eingeschmolzen oder durch eine Dichtung verschiebbar 
ingeordnet sein. Schaltet man diesen Unterbrecher in einen Stromkreis, 
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Fig. 122. 



nVergl. A. Wehnelt, Annalen der Physik. N. F. Bd. 68, S. 233 bis 272. 1899. 
H.Th.Simon. ebenda S. 273 bis 293. E. Ruhmer, Elektrotechnische Zeitschrift XX. 
S 456 bis 458. 1899. E. Klupathy, Annalen der Physik. 4. F. Bd. 9. S. 147 bis 
161 1902, 
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der eine nicht zu kleine Selbstinduktion besitzt, z. B. in den pri 
Stromkreis eines Induktoriums, und erhöht die Spannung auf 30 bis 6i 
so geht die Sauerstoffentwickhins bei plötzlicher Stromstärkeverminderung 
in die von einer eigentümlichen gelbrötlichen Lichterscheinung und einem 
stark knatternden Geräusch begleitete Unterbrechungserscheinung an der 
Platinspitze über. Diese Unterbrechungen sind auBerordentlich exakt und 
vollkommen und besitzen hohe Frequenz. Letztere ist von der Selbst- ■ 
induktion im Stromkreise abhängig, und zwar nimmt sie mit abnehmender 
Selbstinduktion zu. Bei zu geringer Selbstinduktion setzen die Unter- _ 
brechungen ganz aus und der Ptatindraht fängt an zu glühen. f 

Die Unterbrechungen sind so 
plötzlich und vollständig und der 
dadurch bewirkte Abfall der Strom- 
stärke bezw. der Magnetisierung so ■ 
rapide, daH der Kondensator des In- 
duktoriums ganz in Fortfall kommen 
kann. Das bedeutet eine wesentliche 





Fig. 123, 



Fig. 124. 



Vereinfachung und Verbilligung des Instrumentariums. Außer durch Verän- 
derung der Betriebsspannung und durch die Veränderung der Selbstinduktion ' 
im Stromkreise, kann die Stromstärke und damit die Unterbrechungszahl auch 
durch Veränderung der Größe der aktiven Platinanode reguliert werden. \c 
größer die Stromdichte an der aktiven Elektrode, um so höher ist die Frequenz- 

Um bei älteren Induktoren, die eine zu geringe Selbstinduktion der 
Primärwicklung besitzen, den Wehnelt-Unterbrecher anwenden zu können» 
schaltet man vor den Unterbrecher einen besonderen induktiven Vorschalt-j 
widerstand. ^ 

Fig. 123 zeigt den Wehnelt-Unterbrecher in einer der ersten Formen ^ 
in welcher er von Ferdinand Ernecke in Berlin hergestellt und in d« 
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Handel gebracht wurde. Er besteht aus einem viereckinen Olasgefäß mit 
HartgummJdeckel, an letzterem ist die negative Elektrode, eine Bleiplatte, an- 
gebracht und mit einer Klemme verbunden. Die aktive Elektrode ist seitvi'ärts, 
dicht über dem Boden des Gefältes, eingeführt und die Länge des Platin- 
stiftes ist verstellbar. Zur Füllung genügt eine Mischung von 1540 ccm 
Wasser und 150 ccm Schwefelsäure. Die Leistung dieser Konstruktion ist 
recht zufriedenstellend, besonders wenn auf die Dichtung des Piatinstiftes 
eine etwas größere Sorgfall verwendet wird. In der von der Fabrik an- 
fänglich gefertigten Weise war diese Dichtung mangelhaft, und ging miw 
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Fig. 125. 



Fig. 126. 



deshalb später zur Einführung des Platinstiftes von oben über. Die neuere 
Erneck esche Konstruktion zeigt diesen Mangel indessen nicht mehr. 

In Fig. 124 ist die Ausführimgsform zu erkennen, welche Siemens tt 
Halske in Berlin diesem Unterbrecher gegeben hat. Durch den Deckel 
ist ein Porzellanrohr geführt, das einen verbleiten Kupferstift mit daran ge- 
lötetem Platindraht enthält. Das obere Ende dieses Metallstiftes trägt ein 
Schraubengewinde mit Kordelmutter, mittels der man den Platinstift aus 
<lem Porzellanrohr mehr oder weniger lang herausschieben kann. Die 
l^thode wird durch einen breiten Bleistreifen gebildet, der spiraiig um 
die Porzellanröhre gewickelt i.st. Die Dichtung zwischen dem Platinstift 
"■^d dem Porzellanrohr ist natürlich noch unvollkommener als bei der 
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Erneckeschen alten, ersten Konstruktion; eine Folge davon ist, daß beim 
Arbeiten des Unterbrechers Flüssigkeit in das Porzcllanrohr getrieben wird. 
Ein seitliches Ansatzrohr mit feiner Öffnung soll zum Ausgleich der Niveau- 
differenz dienen. 

Ähnlich konstruiert ist der 
Wehnclt-Unterbrecher von Max 
KohJ in Chemnitz, mit sehr 
grolkm Gefäß (Fig. 125), und 
der von Carpentier in Paris 
(E«g. 126). 

Kohl empfiehlt zur Füllung 
des Unterbrechers ein Mischungs- 
verhältnis von 1 Schwefelsäure : 20 
Wasser (vom spezifischen Ge- 
wicht 1.06). 

Da sich die Flüssigkeit beim 
Betriebe des Unterbrechers erhitzt, 
so würde sie beim Dauerbetrieb 
schließlich bis zum Siedepunkt ge- 
langen, und da alsdann keine Kon- 
densation der gebildeten Unter- 
brechuiigsdampfblase stattfinden 
könnte, mülite der Unterbrecher 
aussetzen. Um diese übermäßige 
Erwärmung des Elektrolyten zu 
verhindern, haben Siemens & 
Halske in Berlin einen Weh-_ 
nelt-Unterbrecher mit konti< 
n uierl icher Kühl vorrichtunj 
in den Handel gebracht. Dil 
Kühlvorrichlimg besteht auseiner 
Bleigefäß mit seitlich angesetzfei( 
Bleikühlschlange, welches ml 
verdünnter Schwefelsäure gefüll 
wird und die beiden am Deck< 
befestigten Elektroden aufninnnt. Dieses Bleigefäß hängt in einem größer 
mit Wasser gefüllten Behälter (Fig. 127 und 128), der eventuell an dl« 
Wasserleitung angeschlossen werden kann. 

Da die größeren Funkeninduktoren der früheren Bauart, mit denil 
Wehnclt-Unterbrecher betrieben, keine befriedigende Leistung ergaben, meist 
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noch eines induktiven 
Vorschaltwiderstandes 
bedurften, so ging man 
bald dazu über.Spezial- 
induktoren für den 
Betrieb mittels Weh- 
nelt-Unterbrecher zu 
bauen. Da hierbei ein 

Kondensator entbehrt 
werden kann, so fehlt 
an diesen Induktoren der 



Fig. 129. 



Kondensatorkasten, was als äußerliches Kennzeichen gelten kann. Natürlich 
sind die Wicklungen der primären und sekundären Spulen den beim 
Wehnelt-Unterbrecher vorkommenden Stromverhäitnissen angepaßt. 

Fig. 12Q zeigt einen derartigen Funkeninduktor von 40 cm Schlag- 
weite von Max Kohl in Chemnitz, der in Verbindung mit dem ersten Modell 
des von Ferdinand Ernecke in Berlin hergestellten Wehnelt-Unterbrechers 
die in Fig. 130 und 131 abgebildeten kräftigen Funkenentladungen erzeugt. 

Wegen des starken Geräusches, den der Wehnelt-Unterbrecher im Be- 
trirf)e verursacht, ebenso wegen der unangenehmen Gasentwicklung, ist es 
in vielen Fällen (z. B. in Krankenzimmern, Operationssälen etc) vorteil- 
haft den Unterbrecher außerhalb des Arbeitszimmers, in welchem sich der 
Induktor befindet, aufzustellen. Um für diesen Fall die etwas umständ- 
liche R^xiliemng der Stiftlänge zu vermeiden, hat man Wehnelt-Unter- 
brecher mit mehreren Stiften von verschiedener Länge konstruiert, 





welche durch einen an einem Tableau angebrachten Schalter abwechselnd 
oder gleichzeitig betätigt werden können. In Fig. 132 ist ein solcher 
Unterbrecher von Max Kohl in Chemnitz dargestellt, der drei Stifte von 
verschiedener Länge enthält, und in Fig. 133 und 134 zwei mehrteilige 
Wehnelt-Unterbrecher von Siemens & Halske in Berlin abgebildet, 
die einen dünnen und zwei starke bezw. drei dünne und drei starke Platin- 
stifte enthalten. — 

Um eine gute Regulier- 
fähigkeit des Unterbrechers 
nach Funkenlänge und Unter- 
brechungszahl (insbesondere 
für Röntgenzwecke, bei harten 
und weichen Röhren) zu er- 
zielen, ist außerdem eine Pri- 
märspute im Induktor mit 
veränderlicher Selbstin- 
duktion erforderlich. Zu 
diesem Zweck wird die 
Primärspule so eingerich«fl 
tct, daß, je nach Bedarf, 
die einzelnen Drahtlagen 
mittels eines Umschaltersfl 
parallel, oder hinterein- 
fig. 1J2. ander, oder gruppenweisi 
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Fig. 133. 



geschaltet werden können. Man kann dann, in Verbindung mit einem 
[mehrteiligen Unterbrecher, die Leistung des Induktors den jeweiligen Erfor- 
lemissen (Zustand der Röntgenröhre) anpassen. (Schaltung nach Dr. Walter 
>nd Dr. Albers-Schönberg 

In Hamburg.)*) Tr . HT, 

Diese Einrichtung hat zu- ^lüJii 

jleich den Vorzug, daß man 
Jenseiben Induktor sowohl mit 
[einem Wehnelt- als auch mit 
feinem Quecksilberstrahl-Unter- 
)recher betreiben kann. 

Reiniger, Gebbert & 
Schall rüsten ihre größeren 
[Induktoren mit einem Drei- 
fach-Umschalter (Fig. 135) 
aus, ebenso Max Kohl in 
Chemnitz (Fig. 136). 

Schaltet man alle Draht- 
lagen hintereinander (Stöpsel 
für weiche Röhren), so erhöht 
sich die Selbstinduktion der 
Spule, die Unterbrechungen 
erfolgen langsamer und die 
Funken länge des Induktors 
wird stark vermindert. Benutzt 
man nun im Unterbrecher 
einen sehr kurzen Platinstift, so 
erhöht dies dieUnterbrechungs- 
zahl unter gleichzeitiger Ver- 
minderung der Stromstärke, 
und der Induktor ist mit 
dieser Schaltung zum Betriebe 
weicher Röntgenröhren vor- 
züglich geeignet 

Schaltet man die Draht- 
lagen in zwei Gruppen (Stöpsel für mittel weiche Rühren), so vermindert sich 
die Selbstinduktion der Spule, die Unterbrechungen erfolgen schneller, die 





Fig. 134. 



*) Vergl. S. Walter, Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen. Bd. IV, 
Heft I. S, 46 If. 1900. 
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Für harte Röhren schaltet man mit dem entsprechenden Stöpsel alle 
Drahtlagen parallel, die Selbstinduktion der Spule ist dann sehr gering, die 
Unlert>rechungen werden schnell und die Funkenlänge des Induktors er- 
reicht ihr Maximum. Durch Verlängerung des Platinstiftes im Unterbrechet 
venninderl man die Zahl der Unterbrechungen unter gleichzeitiger Erhöhung 
der Stromstärke. 




Fig. 136. 



Die 'großen Induktoren werden sogar mit einer vierfachen Schaltung 
der primären Spule versehen, Fig. 137 zeigt einen derartig eingerichteten 
Induktor (mit 60 cm Funkenlänge von Max Kohl in Chemnitz, und folgende 
TabclJc lÜHt die große Regiilicrfähigkeit desselben bei verschiedenen Längen 
des Platinstiftcs und unter Benutzung eines Strom regulators erkennen: 
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Es ist die Schaltung 

»Maximalieistung» 

zu verwenden. 



Vom Widerstand war */, 

ausgeschaltet. 

Stromstärke In der ! Funken- 
Primärspule länKo 



Der Widerstand war ganz 
ausgeschaltet. 

Stromstärke in der Funken- 

Primärspulc linge 



I 



3 Amp. 



500 mm 



3—4 Amp. 



550 nun 



Uini die Umschaltung, die bei großen Induktoren recht kompliziert 
werden kann, zu erleichtern, hat man die Schaltapparate und feiner abge- 
stuften Regulierwiderstände in einem fahrbaren Schalttisch oder einer Wand- 
schalttafel vereinigt, so daß man von einer Stelle aus alle Kombinationen 
zwischen den verschiedenen Platinelektroden des Weh nelt- Unterbrechers 
und den verschiedenen Abteilungen der Primärwicklung bewirken kann. 
Wir werden in einem folgenden Abschnitt hierauf noch zurückkommen; 
zunächst wollen wir noch auf einige andere Konstruktionen des Wehnelt- 
Unterbrechers eingehen. 



tfiVTvi 



D. R. P. anpm. 
Fig. 138. 




In Fig. 138 ist ein Wehnelt-Unterbrecher mit der Hirsch mann sehen 
Anordnung der Platinelektrode dargestellt. Dieselbe ist scheibenförmig und 
liegt zwischen zwei Porzellanflächen, von denen die untere einen kleinen 
festen Porzellankegel abschließt, während die obere Fläche das Ende eines 
Porzellanrohres bildet, das eine im Centrum der Platinplatte liegende Ab- ■ 
leitung hindurchtreten läßt, die oben aus dem Porzetlanrohr herausragt 
Letzteres wird durch einen metallischen Halter getragen, der es ermöglicht, 
daß mittels einer Metall brücke und einer Schraube der untere Porzellankörper 
fest gegen die Platinplatte gepreßt wird, welche von dem Porzellan röhre 
mittels des Ableitungsdrahtes getragen wird. Die sorgfältig bearbeiteten 
Platinflächen und die geschliffenen Porzeil an flächen gestatten, bei ausreichen- 
dem Druck einen vollkommenen dichten Abschluß der Scheibenflächen gegen 
die Flüssigkeit zu erzielen, derart, daß nur der Rand der Scheibe mit der 
Flüssigkeit in Berührung steht. 

Die Platinplatte hat einen Durchmesser von 7 bis 8 mm und wird 
zum Zwecke der Veränderung der Intensität für die einzelnen Unter- 
brecher in verschiedener Dicke: 0,3 bis 1 mm hergestellt. Fig. 139 zeigt 
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einen derartigen Fl üssigkeits- Unterbrecher mit drei verschieden großen 
Platinelektroden. 

Cox in London bringt ebenfalls eine neue Form des Wehnett-Unter- 
brechers auf den Markt. Bei seiner Konstruktion besteht die Kathode aus 
einem gekrümmten Bleirohr, welches die aus einem Kupferdraht gebildete 
und mit einem Isoliermaterial bekleidete Anode umschließt, so da(J nur 
der am Ende des Kupferdrahtes angelötete Platindraht hervorragt. Die 
Frequenz wird durch eine kleine Glasröhre reguliert, die (durchaus nicht 
dicht anliegend) mehr oder weniger weit über den Platindraht geschoben 
wird. Dieser Unterbrecher soll recht gut arbeiten, wenig Geräusch machen 
und nicht so schnell ermüden. 




Fig. 139. 



Fig. 140. 



Eine weitere Modifikation des Weh nelt- Unterbrechers ist die in Fig. 140 
dargestellte Konstruktion von Dessauer in Aschaffen bürg. Die Anode ist 
hierbei erheblich starker als bei den früher beschriebenen Konstruktionen 
(etwa 2 bis 3 mm im Durchmesser) und besitzt eine verhältnismäßig große, 
ebene Endfläche; sie ist centrisch in einem aufrecht angeordneten, cylindrischen 
Porzellanrohr von etwa 15 mm äußerem Durchmesser angeordnet. Mittels 
einer Mikrometerschraube läßt sich die Anode in dem Porzellanrohr auf- 
und abschieben. Da sich die untere Anodenftäche stets mehr oder weniger 
tief innerhalb des Porzellanrohres befindet und überdies allmählich in ver- 
tikaler Richtung verschoben werden kann, so bleibt stets vor der stumpf 
endenden Anode eine mehr oder weniger lange Flüssigkeitssäule von ge- 
ringem Querschnitte vorgeschaltet. Durch die Erwärmung und schließliche 
Verdampfung dieser in der Röhre befindlichen Ftüssigkeitsmenge wird der 
Unterbrechungsvorgang befördert. Die Frequenz ist in den weitesten 
Grenzen regulierbar. 
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Ähnlich wirkt auch der von Watson and Sons 
in London konstruierte Coddsche Flüssigkeits- Unter- 
brecher, den Fig. 141 darstellt. Bei ihm bewegt sich 
der Platindraht in einer feinen Glasröhre. 

Während der Wehnelt-Unterbrecher von der Strom- 
richtung abhängig ist, insofern die Platinelektrode stets 
Anode sein muß und für Röntgen zw ecke eine grolie 
RcguHerbarkeit erfordert, die sich nur durch veränder- 
liche Primärspulen, durch Anwendung verstellbarer oder 
mehrerer Kontaktstifte erreichen läßt, was immerhin eine 
ziemliche Komplikation und Verteuerung der Anlage 
Fig. 141. ^nr Folge hat, besitzt die andere Art der Ftüssigkeits- 

Unterbrecher, deren Grundtypus der ■ 

2. Caldwell - Simonsche Loch - Unterbrecher ist, die eben ge- 
nannten Übelstände nicht Sein Betrieb ist von der Stromrichtung un- 
abhängig; er besitzt eine genügende Regiilierbarkeit, der starke Platin- 
verbrauch des Stift-Unterbrechers oder irgendwelche Abnutzung findet nicht 
statt. Derselbe ist auch noch bei Spannimgen bis zu 250 Volt verwendbar, 
während der Wehnelt-Unterbrecher nur bis zu 150 Volt benutzt werden 
kann. Sein einziger Nachteil dem Wehnelt-Unterbrecher gegenüber be- 
steht darin, daß seine Frequenz im allgemeinen etwas niedriger ist und 
daß er bei sehr geringer Unterbrechungszahl nicht ganz so regelmäßig 
unterbricht. 

Der Unterbrechungsvorgang findet bei den Loch -Unterbrechern an 
einer beliebigen Stelle zwischen den beiden Elektroden, an einer Ein- 
schnürungsstelle des Elektrolyten durch ein Diaphragma aus isolierendem 
Material statt. 

Der Simon-Unterbrecher besteht bei der Siemens & Halske- 
schen Ausführungsform (Fig. 142) aus einem Glasgefäli, in dem zwei 
Bleielektroden in verdünnter Schwefelsäure hängen. Beide Elektroden sind I 
durch ein cylinderförmiges, unten halbkugelartig abgerundetes Porzellan- 
Diaphragma getrennt. Das Diaphragma hat am Boden ein oder mehrere 
kleine Löcher, und hängt von der Große bezw. Anzahl dieser Löcher 
die Betriebsstromstärke und Unterbrechungszahl ab. Bei der älteren Aus- ■ 
führungsform besaß das Porzellan-Diaphragma innerhalb des Gefäßes eine 
seitliche Öffnung, welche den Zweck hatte, die beim Arbeiten des Unter- 
brechers im inneren Gefäß hochsteigende Schwefelsäure nach dem äußeren ■ 
Gefäß zurücklaufen zu lassen. Da ein solches Überlaufen aber zu einem 
Kurzschluß, unter Umständen sogar zu einer Explosion der im Gefäße sich 
ansammelnden Gase führen kann, ist das Übertaufloch bei dem neueren 
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Moddl (Fig. 143) oberhalb des Deckels angebracht und so der Übelstand 
zum größten Teil beseitigt. 

Eine ähnliche Konstruktion weist Campbell Swintons Modifika- 
tion des Caldwell-Unterbrechers auf. Bei demselben kann die Lochgröße 
und damit die Stromstärke bezw. die Unterbrechungszahl mittels eines 
konischen Glasstiftes, der verstellbar ist und in das Loch geschoben wird, 
r^[ullert werden. 

Um das recht unangenehme Steigen der Schwefelsäure in dem inneren 
Gefäße und die daraus resuHierende Unregelmäßigkeit der Unterbrechungs- 
zahJ zu beseitigen, konstruierte Verfasser seinen 





Fig. 143. 

Plättchen -Unterbrecher. Das Steigen der Säure im inneren Rohr 
h\ nämlich seine Ursache in der ungleichen Größe bezw. dem ungleichen 
Inhalt der beiden Gefäße. Der Plättchen-Unterbrecher besteht deshalb aus 
wei inhaltlich und der Form nach ganz gleichen, halbcylindrischen Por- 
»llangefaßen AA (Fig. 144), welche mit ihren flachen Seitenwänden an- 
einander gelegt und durch Schrauben B B, die durch seitliche Ansätze 
gesteckt sind, zu einem cylindrischen Doppelgefäß verbunden werden. In 
den Zwischenwänden befinden sich kreisförmige, größere Löcher C, durch 
wdche beide Gefäße nach dem Zusammensetzen kumm unizieren. Durch 
ein dazwischen gelegtes dünnes Porzetlanplättchen (Fig. 145), welches in 
Seiner Mitte eine oder auch mehrere runde, beiderseits konisch versenkte 
Öffnungen hat, wird die Kommunikation beider Gefäße noch mehr verengt 
öit Dichtung erfolgt mit Gummischeiben und bietet keinerlei Schwierig- 
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keiten. Die Auswechselung eines solchen Plättchens zum Zwecke ää- 

Veränderung des Durchgargsquerschnittes kann innerhalb einiger Minuten 
erfolgen. Die Piättchen sind der Abnutzung nicht unterworfen, die Löcher 
darin mit großer Genauigkeit und in jeder beliebigen Größe geschliffen. 
^^^^ Der Unterbrecher wird in mehreren 

Größen und Ausführungsformen her- 
gestellt. Bei dem kleinen Modell ist 
mit dem Deckel des Gefäßes eine eigen- 
tümlich geformte Kühlschlange aus Por- 
zellanrohr fest verbunden, welche beim 
Abheben des Deckels aus dem Unter- 
brecher mit herausgezogen wird. An 
diesem Deckel sitzen ferner, mit den 
Polklemmen befestigt, die beiden Blei- 
elektroden, deren untere, der Unter- 
brechungsöffnung benachbarte Enden 
zu kreisförmigen Scheiben ausgebildet 
sind, um den inneren Widerstand des 
Unterbrechers nach Möglichkeit herab- 
zusetzen und dadurch den Nutzeffekt 
zu erhöhen (vergl. den Querschnitt 
Fig. 146). 

Oben, dicht unter dem Deckel, 
tragen die Elektroden Isolatoren zum 
Zwecke, die aufspritzenden Schwefel- 
säurebläschen vom Decket abzuhalten, 
um so die Bildung von Nebenschlüssen 
und Qleitfunken zu verhindern. 

Eine praktische Neuerung sind hier- 
bei ferner die aus nichtleitendem und 
schwefelsäurebeständigem Material her- ■ 
gestellten Polklemmen und Zusammen- 
halteschrauben. Bei der neueren Form _ 
des Plättchen -Unterbrechers (in Fig. 144 und 147 abgebildet) sind f 
die Elektroden nicht mehr am Deckel des Gefäßes, sondern seitlich und 
gänzlich unter dem Schwefelsäurenivcau liegend angebracht. Nebenschlösse 
und die Explosionsgefahr durch Gleitfunken sind hierdurch völlig aus- 
geschlossen. ■ 

Eine Zwischenstellung zwischen der Siemens 6i Hai sk eschen und 
der soeben beschriebenen Form des Loch - Unterbrechers nimmt die 




Fig. 144. 
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Fig. 145. 



Fig. 146. 



he Konstruktion desselben ein. Derselbe behält das Siemens 
& Halskesche Diaphragma bei, versieht dasselbe aber an seinem unteren 
Ende mit einer Vorrichtung zur Anbringung und zum Auswechseln von 
Einem Porzellan plättchen , wie solche bei dem Plättchen - Unterbrecher 
*An Wendung finden. Diese Kon- 
struktion besitzt natürlich genau 
dieselben Nachteile wie jene von 
Siemens & Halske, die vorhin 
/ahnt wurden. 

Die Loch-Unterbrecher besitzen, 
wie schon hervorgehoben wurde, 
eine große Regulierfähigkeit. Es 
können die Verhältnisse so abge- 
stimmt werden, daß durch allei- 
nige Benutzung eines Re- 
gulierwiderstandes, mit einer 
einzigen Lochgröße und nur 
einer Selbstinduktion, eine z. B. für 
Röntgenzwecke völlig ausreichende 
Regulierung erzielt wird, wie dies 
mit einem Plättchen -Unterbrecher 
auf der Naturforscher - Versamm- 
lung 1901 in Hamburg konsta- 
tiert wurde,*) so daß er bis zu 
einem ziemlich hohen Grade der 
Vollkommenheit allen in der Praxis 
vorkommenden Fällen genügt. 
\ Die Loch-Unterbrecher eignen 
sich für Spannungen von 70 bis 
250 Volt und ihr Stromverbrauch 
ist ein verhältnismäßig geringer. 
In Fig. 148 sind die an acht ver- 
schiedenen Induktoren mit Schlag- 
weiten von 1 5 bis 70 cm gemesse- 
nen Stromstärken (bei 110 Volt Betriebsspannung) sowie die dabei benutzten 
Lochweiten graphisch aufgetragen. 

Die Flüssjgkeits-Unterbrecher zeichnen sich im allgemeinen durch ihre 
Einfachheit und Billigkeit, durch den Fortfall jeder Reinigung, die Mög- 

I •) Vergl. Bericht der Prüfungskommission in »Fortschritte auf dem Gebiete 

der Röntgenstrahlen'. Bd. V, Heft 1, S. 79. 190L 



Fig. 147. 



108 



Fünftes Kapitel. 



lichkeit, den Induktor mit sehr hohen Unterbrechungszahlen stark auszu- 
nutzen — was besonders für Röntgenzwecke zur Erzielung ruhiger Fluo- 
reszenzbiider und abgekürzte Expositionszeit wichtig ist — aus. Durch 
den Fortfall des Kondensators wird der Preis des Induktoriums wesentlich 
verbilligt 

Zu ihren Ungunsten spricht die geringe Ökonomie, indem der größte 
Teil der Stromenergie im Unterbrecher nutzlos in Wärme verwandelt wird, 
sodann ihr starkes Geräusch und die Entwicklung übel riechend»' Gase. 
Aus den letzten beiden Gründen stellt man die Unterbrecher zweckmäßig 
in einen Nebenraum. Die Anzahl der Unterbrechungen und die Leistung 
ist abhängig von der Belastung des sekundären Kreises. 
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Im allgemeinen wird es sich empfehlen, die Flüssigkeits- Unterbrecher 
bei Netzanschlüssen (70 bis 250 Volt), die Quecksilberstrahl -Unterbrecher 
dagegen bei Akkumulatorenbetrieb anzuwenden. In den Fällen, wo es 
auf R^elmäßigkeit der Unterbrechungen ankommt, wird man die Queck- 
silberstrahl-Unterbrecher, in den Fällen, wo hohe Unterbrechungszahlen er- 
wünscht sind, wird man die Flüssigkeits-Unterbrecher vorziehen. 



2. Unterbrecher für Wechselstrom. 

Da ein Wechselstrom seine Intensität und Richtung periodisch ändert, 
so müßte derselbe nach den auf S. 2 auseinander gesetzten Prinzipien 
schon allein, ohne Zwischenschaltung eines Unterbrechers, zum Betrid^e 
eines Induktors verwendet werden können. Dies ist in der Tat der Fall und 
findet in der Praxis bei den technischen Transformatoren für Licht- und 
Kraftströme eine ausgedehnte Anwendung, um Wechselströme von einer 
bestimmten Spannung in Wechselströme anderer Spannung zu verwandeln. 
Der in der sekundären Spule induzierte Strom besitzt dann natürlich auch 
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Charakter des Erregerstromes, d. h. er ist ebenfalls ein Wechselstrom. 
Für viele physiialische Zwecke hat das keinerlei Nachteile, im Gegenteil, 
oft ist es sogar erwünscht, einen Induktor direkt mit Wechselstrom zu 
speisen. Infolge des langsamen Anstieges und Abfalles der Stromstärke ist 
die Induktionswirkung aber eine viel schwächere, d. h. die in der sekun- 
dären Spule des Induktors erzielte Spannung ist eine bedeutend geringere 
s bei unterbrochenem Strom, während die Stromstärke in gleichem Ver- 
hältnis größer ist Bei der drahtlosen Telegraphie und bei Teslaexperimenten 
wendet man die Speisung von Induktoren mittels Wechselstrom sehr häufig 
an, da man dabei die sehr viel größeren Energiemengen in der sekundären 
Spule des Induktors leichter erhält als mittels des Oleichstrom-Unterbrechers. 
Für Röntgenzwecke ist es dagegen erforderlich, die Röhren mit mehr oder 
minder stark ausgeprägtem Gleichstrom zu betreiben und ist es zu diesem 
Zweck bei vorhandenem Wechsel- 
stromanschluß am vorteilhaftesten, 
mittels eines Wechselstrom-Oleich- 
stromumformers (vergl. diesen be- 
sonderen Abschnitt) den Wechsel- 
strom in Gleichstrom zu ver- 
wandeln und letzteren dann zum 
Betriebe des Induktoriums in der 
früher beschriebenen Weise zu be- 
nutzen. — Eine derartige Anlage 
ist aber ziemlich kostspielig im 
Anschaffungspreise, so daß man 
in vielen Fällen Wechselstrom - 

Unterbrecher anwendet. Bei denselben wird nur eine Phase des 
Wechselstromes benutzt (vergl. Fig. 149), die andere soviel wie möglich 
unterdrückt. Um einen hohen Induktionseffekt zu erzielen, muß der Strom 
auf dem Gipfel der gleichnamigen Phasen, also in dem Augenblicke der 
höchsten Stromentfaltung unterbrochen werden. Im allgemeinen erfordern 
also die Wechselstrom-Unterbrecher eine sehr genaue Einstellung, und ihr 

P Nutzeffekt ist ein niedriger. 
' Man kann die Wechselstrom-Unterbrecher in mechanische und Flüssig- 
ketts-Unterbrecher gruppieren. 

ka) Mechanische Wechselstrom-Unterbrecher. 
Hierhin gehört der Wechselstrom-Platin-Unterbrecher von Max 
Kohl in Chemnitz, der etwas ausführlicher behandelt werden soll. Bei ihm 
wird durch einen synchron schwingenden Anker der in die primäre Spule des 
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fnduktors geleitete Wechselstrom während jeder Periode einmal^ und zwar im 
Maximum der Stromkurve unterbrochen. Der polarisierte Anker wird durch 
einen Elektromagnet, der in einen zweiten Stromkreis des gleichen Wechsel- 
stromes geschaltet ist, in mit den Phasen des Wechselstromes synchrone 
Schwingungen versetzt Die Einstellung der Unterbrechung auf den Moment 
des Maximums der Stromstärke erfolgt durch eine Regulierschraube. In 
Fig. 150 ist der K oh Ische Wechselstrom-Unterbrecher schematisch dargestellt 
Schließt man mit Hilfe des Ausschalters A den Strom des Elektromag- 
neten E, so wird der polarisierte Anker G jedesmal dann angezogen, wenn 
die Polarität der Spule der des Ankers entgegengesetzt ist Der Anker 



Fig. 150. 

wird daher mit den positiven oder den negativen Phasen des Wechsel- 
stromes in synchrone Schwingungen versetzt Durch die Schwingungen 
des Ankers wird die Kontaktfeder M mitbewegt, und es wird der an der 
Feder befindliche Platinkontakt von der Kontaktschraube / entfernt und 
der Strom unterbrochen. Bei der Rückschwingung wird der Kontakt wieder 
hergestellt. Die Einstellung der Unterbrechung auf das Maximum der 
Stromstärke erfolgt durch die Stellschraube /, während die Eigenschwingung 
des Ankers, der Pcriodenzahl des Wechselstromes entsprechend, durch die 
Schraube L mit Elfenbeinstift reguliert werden kann. Die Klemmen B^B, 
dienen zur Stromzufühnmg für den Funken induktor, D ist ein Stromwender, 
P/* werden mit der Primärspule des Induktors, /C/Cmit dem Kondensator 
verbunden. Dieser in Fig. 151 dargestellte Wechselstrom-Unterbrecher be- 
darf einer sehr sorgfältigen Einstellung, doch wird derselbe von der ihn 
liefernden Firma richtig eingestellt geliefert. Der Anschluß an das Leitungs- 
netz erfolgt, wenn kein Schaltbrett zur Verwendung gelangt, nach dem im 
Kapitel VIH gegebenen Leitungsschema. 
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Der Unterbrecher läßt demnach die eine Phase des Wechselstromes 
die Primärspuie des Induktors passieren, ohne sie zu unterbrechen, in- 
folgedessen sie natürlich nur sehr schwach induktiv wirid, während die 
andere Phase im Maximum der Stromstärke unterbrochen wird und stark 
induzierend wirkt; es ist daher von vornherein klar, daß dieser Unter- 
brecher, wie überhaupt alle Platin- Wechselstrom -Unterbrecher, recht unÖko- 
nomisch wirken muß, Die Funkenlänge ist durchschnittlich um 5'7o kleiner 
aJs bei einem Quecksilber- Unterbrecher, weil die Unterbrechung, in der 
Luft erfolgend, nicht exakt ist Derartige Unterbrecher kommen daher nur 
Ibei kleineren Induktoren, etwa bis zu 20 cm Funkenlänge in Betracht 







Fig. 151. 



Der auf S. 73 bis 74 beschriebene Villard-Chabaudsche Stimm- 
gabel-Unterbrecher kann auch mit Wechselstrom betrieben werden. 
Stimmt man nämlich die Stimmgabel auf die Periodenzaht des Wechselstromes 
ab, so wird der mit der Stimmgabel verbundene, durch den Spalt des 
ringförmigen Magneten führende Arm während einer Phase in das 
Quecksilber eintauchen, während er in der andern Phase die entgegen- 
gesetzte Richtung einschlägt. Daher wird während jeder Periode nur 
eine Unterbrechung stattfinden. Die Bewegung der Stimmgabel erfolgt 
zweckmäßig durch einen besonderen, aus demselben Leitungsnetze ent- 
nommenen Zweigstrom, während der Speisestrom durch ein besonderes 
Quecksilbergefäß fließt (Fig. 152). Die von dem Leitungsnetz abgezweigte 
Leitung speist einen kleinen Transformator (Fig. 153), dessen Sekundärwick- 
lung mit dem Unterbrecher verbunden ist Der transformierte Strom fließt 
beständig durch denjenigen Teil der Stimmgabel, der von dem Magneten 
umschlossen ist Da aber der Strom in seiner Phase in Bezug auf den 
primären Strom verschoben ist, so ist es möglich, eine solche Regelung 
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zu erzielen, daß das Schließen des primären 
Stromkreises bei Beginn der PKase, die Unter- 
brechung dagegen im Maximum der Phase 
erfolgt. 

Da dieser Unterbrecher die eine Phase 
vollständig unterdrückt, arbeitet er ökonomi- 
scher als der vorhin beschriebene. Ein gleiches ist bei den durch einen 
Synchronmotor angetriebenen Quecksilberstrahl -Unterbrechern der Fall. 

Fig. 154 zeigt die äußere Ansicht des Turbinen - Quecksilber- 
Unterbrechers für Wechselstrom der Allgemeinen Elektrizitäts- 
Gesellschaft in Berlin. Der Unterbrechungsapparat ist genau derselbe 
wie bei dem früher beschriebenen Turbinen - Unterbrecher für Gleichstrom. 
Der Motor ist hier über dem Unterbrecher angeordnet und mit der 
Turbinenwelle gekuppelt; er wird beim Anlassen durch ein Handrad 
in synchronen Lauf mit dem Betriebswechselstrom gebracht. Um den 
Stromschluß und die Unterbrechung in den richtigen Zeitmomenten be- 
wirken zu können, ist das Polgehäuse des Motors drehbar gelagert. 
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Die mechanischen Unterbrecher für Wechselstrom sind in der Unter- 
brechungszahl von der Periodenzahl des Wechselstromes abhängig, dieselbe 
beträgt somit meist 50 in der Sekunde. Daß die Unterbrechungszahl nicht 
beliebig veränderlich ist, muß als ein Nachteil der mechanischen Wechsel- 
strom-Unterbrecher angesehen werden. 

b) Flüssigkeits-Unterbrecher für Wechselstrom. 

Für kleinere Induktoren ist der Weh nelt-Unterbrecher ohne weiteres 
auch bei Wechselstrom anwendbar, da er nicht nur als Unterbrecher, sondern 
^eichzeitig als Stromrichter wirkt. Er unterbricht nur die positiven Phasen, 
läßt dagegen die negativen Impulse durch, ohne sie zu unterbrechen. Dies 
ist allerdings eine Stromverschwendung. Bei größeren Induktoren sind 
außerdem die Schließungsfunken zu stark ausgeprägt und müssen deshalb 
bei Anwendung für Röntgenstrahlenerzeugung durch Einschaltung von 
Funkenstrecken oder Drosselröhren in den sekundären Stromkreis (vergl. 
KapHd X, Abschnitt 2) vermindert werden. Schließlich ist der Platinverbrauch 
beim Wechselstrombetriebe ein recht beträchtlicher, man wendet daher von 
vornherein dicke Stifte an. 

Auch der Loch-Unterbrecher ist bei Wechselstrom anwendbar, 
jedodi unterbricht er in beiden Sh-omphasen und ist aus diesem Grunde 
für Röirigenzwecke nicht ohne weiteres geeignet. Soll er nur eine Strom- 
phasenreihe unterbrechen, so muß man ihn mit einer Strom-Gleich- 
richtevorrichtung kombinieren. 

Eine solche Gleichrichtevorrichtung beruht auf der Ventilwirkung einer 
Alitminiunielektrode. Die einfachste Vorrichtung dieser Art besteht aus 

mit verdünnter Schwefelsäure gefüllten elektrolytischen Zelle, welche 

BId- und eine Aluminiumplatte als Elektroden enthält Eine solche 
Zelle besitzt eine scheinbare Polarisationsspannung von ca. 20 Volt (Grätz 
& PoUak 1897), welche nach den Untersuchungen von Streintz der 
Bildung eines Übergangswiderstandes durch eine sich bildende, schlecht 
leitende, dünne Oxydschicht zuzuschreiben ist. Durch geeignete Wahl der 
Elektrolyten kann man derartige Gleichrichtezellen herstellen, welche bis 
zu mdireren Hundert Volt polarisieren. Verfasser dieses hat seinen Plättchen- 
Unterbrecher (vergl. S. 106) in der Weise modifiziert, daß an Stelle der 
Schwefelsäure ein anderer Elektrolyt und an Stelle der einen Bleielektrode 
eine Aluminiumelektrode verwendet wird. Der Plättchen-Unterbrecher unter- 
bricht dann nur in der einen Phase und bildet gleichsam eine Gleich- 
richtezelle in sich selbst, so daß er ohne weiteres auch zu Röntgen- 
zwecken bei Wechselstrombetrieb benutzt werden kann. Diese Form des 
Unterbrechers funktioniert bei hohen Betriebsspannungen (220 Volt) sehr 

Rabmer, Fnnkenfaiduktoren. 8 
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gut. Will man einen gewöhnlichen, mit Schwefelsäure gefiilHen Loch-Unter- 
brecher benutzen, so muß man eine oder mehrere besondere üleichrichte- 
zellen vorschalten. Verfasser dieses hat derartige Zellen konstruiert und 
ausgeführt, die sich recht gut bewährt haben. Dieselben bestehen aus 
mehreren parallel geschalteten Blei- und Aluminiumplatten, die sich in einem 
Olasgefäli mit geeigneten Salzlösungen befinden. Nur diejenige Stroniphase 
wird durchgelassen, bei welcher die Aluminiumelektrode Kathode ist 

Ähnlich konstruiert ist der N od on sehe Oleichrichter. Derselbe be- 
steht aus einer cylinderförmigen Eisenelektrode, die durchlöchert ist und 
in ihrem Innern einen aus einer Zink-Aluminiumtegierung bestehenden 
Cylinder enthält Beide Elektroden befinden sich in einem Gefäß mit einer 
gesättigten Lösung von Amnioniumphosphat Dieser Gleichrichter polarisiert 
bis zu 140 Volt 




I 
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Fig. 155. 



Durch geeignete Schaltung mehrerer Gleichrichtezellen kann man auch 
beide Phasen des Wechselstromes ausnutzen. Fig. 155 zeigt eine dies- 
bezügliche von Grätz angegebene Schaltung. Für Wechselstrom braucht 
man vier, für Drehstrom sechs Gleichrichtezellen. 

Hierher gehört endlich auch der Grisson-Gieichrichter, der häufig 
in Verbindung mit Röntgeneinrichtungen nach Dr. Walter und Albers- 
Schönberg zur Anwendung gelangt. 

Die RegTulierbarkeit der Flüssigkeits-Unterbrecher bei Wechselstrom ist 
etwas geringer als bei Gleichstrombetrieb, Gegenüber den mechanischen 
Wechselstrom-Unterbrechern besitzen sie den Vorteil der Einfachheit in Kon- 
struktion und Betrieb, auch ist die Unterbrechungszahl nicht wie bei den 
mechanischen Wechselstrom-Unterbrechern ausschließlich gleich der Wechsel- 
stromperiodenzahl, sondern kann ein Vielfaches derselben betragen, da jede 
Phase mehrere Male unterbrochen werden kann. Für Röntgenzwecke 
genügen die Flüssigkeits-Unterbrecher in Verbindung mit Oleichrichtczellen 
recht hohen Anforderungen. 
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Ehe wir diesen Abschnitt verlassen, mögen noch einige Angaben 
über die 

Reinigung des Quecksilbers 

folgen, welche bei den Quecksilber-Unterbrechern von Nutzen sein könnten. 
Das mit Petroleum oder Parraffinöl verschlammte Quecksilber wird zunächst 
mit Benzin, dann mit heißer Sodalösung gut ausgewaschen. Dann spült 
man mit Wasser nach und trocknet es mit Fließpapier. Schließlich wird 
es durch einen reinen Lederlappen gepreßt Das mit Alkohol verschlammte 
Quecksilber wird nur mit Wasser ausgewaschen, dann mit Fließpapier ge- 
trocknet und durch Leder gepreßt. 

In dem folgenden Abschnitte wenden wir uns den zum Betriebe eines 
Induktors dienenden Stromquellen zu. 
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1. Tauchbatterien. 

Cberail da, wo ein elektrischer Anschluß an eine Licht- oder Kraft- 
centrale nicht vorhanden ist und die Gelegenheit zum Laden von Akku- 
mulatoren fehlt, muß man sich mit der Erzeugung des dektrisdien Stromes 
mittds Primärfoatterie behdfen. Derartige Fälle sind verhähnisnüßig sdten 
und möge daher dieser Fall nur kurz erörtert werden. Es können hiert)d 
nur diejenigen Elemente Verwendung finden, welche große Energiemengen 
zu liefern imstande sind, und eignen sich deshalb zum Betriebe eines 
Induktors fast ausschließlich nur die Chromsäure - Tauchbatterien. Die 
[Nutzung der Flüssigkdts-Unterbrecher ist von vomherdn ausgeschlossen 
und kommen, mit Rücksicht auf die nur geringen Energiemengen und 
hohen Stromkosten, zum Betriebe nur die Platin-Unterbrecher, Quecksilber- 
Unterbrecher und günstigsten Falles die Motor-Quecksilber-Unterbrecher in 
Betracht 

Die Chromsäureelemente bestehen aus Kohle und Zinkplatten, die in 
eine Lösung von doppdchromsaurem Kali eintauchen. Die Kohle bildet 
den positiven, das Zink den negativen Pol des Elementes. Bei Nicht- 
benutzung werden die Platten aus der Flüssigkeit herausgenommen. Eine 
dazu besonders bequeme Vorrichtung an einer Batterie von 20 Elementen, 
wie sr^lche Max Kohl in Chemnitz lidert, zeigt Fig. 156. 

Die Flüssigkeit zum Füllen der Batterie stellt man sich her, 
Indem 70 g pulverisiertes saures chromsaures Kali allmählich in 80 ccm 
Schwddsäure von 1,836 spezifischem Gewicht eingetragen und in einer 
Kcibschalc gut verrieben werden. Dieser Mischung wird 0,85 Liter Wasser 
vorsichtig in dünnem Strahl zugesetzt Man erhält so 1 Liter Füllflüssigkeit 
S^ibald diese L(>sung dunkelgrün geworden ist und nicht mehr wirkt, muß 
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sie, nachdem die Batterie ^t gereinigt wurde, erneuert werden. Die Kohlen 
sind mit heißem Wasser abzuwaschen, die Zinke neu zu anialgamieren, die 
Kontakte blank zu machen. Bei einer solchen Batterie beträgt die Spannung 
pro Element anfänglich 2 Volt, jedoch sinkt sie bei Stromentnahme infolge 
eintretender Polarisation auf 1,6 Volt und darunter, so daß man nur auf 
eine mittlere Spannung von 1,5 Volt rechnen darf. Hieraus folgt die zum 
Betriebe des Induktors nötige Anzahl von Zellen. Die Größe der Zellen 
r richtet sich nach der Stromstärke und Betriebsdauer des Induktors. 

In jedem Falle ist eme solche Primärbatterie nur ein Notbehelf, sie ist 
jeder anderen Stromquelle im Punkte der Kosten, der Bequemlichkeit und 
Betriebssicherheit unterlegen und wird nur dann anzuwenden sein, wenn 
keine andere Elektrizitätsquelle zu haben ist. 



fe=J&_ 



Fig. 136. 



2. Akkumulatoren. 

Die Akkumulatoren bilden eine bequeme und zuverlässige Stromquelle 
für den Betrieb von Funken Induktoren. Da eine Akkumulatorenbatterie 
durch zu starke Beanspruchung leidet, so wird es zweckmäßig sein, die 
Batterie möglichst groß zu nehmen. Je größer die Platten des Akkumulators 
sind, um so größer ist die maximale Stromstärke, welche dem Akkumulator 
entnommen werden kann. Unter der Kapazität eines Akkumulators versteht 
man das Produkt aus der maximalen Entladungsstromstärke und der Dauer 
der Entladung. Diese von den Akkumulatorenfabriken angegebene maximale 
Entladungsstromstärke sollte nie überschritten werden, andernfalls fällt die aktive 
Masse aus den Platten leicht heraus und die Lebensdauer des Akkumulators 
wird sehr verkürzt Für den Betrieb von Induktoren können'die einzelnen 
Akkumulatoren, zu einer Batterie verbunden, in einem gemeinsamen Holz- 
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kästen untergebracht sein, der mit Traggriffen und Polklemmen versehen 
ist. Die Platten stehen in mit verdünnter Schwefelsäure (chemisch rein) 
vom spezifischen Gewicht 1,2 gefüllten Gläsern oder Gefäßen von Zelluloid. 
Letztere sind wegen ihrer grötJeren Haltbarkeit für transportable Batterieen 
vorzuziehen. Jede Zelle hat eine Spannung von etwa 2 Volt Sinkt die 
Sfiannung bis auf 1,75 Volt, so nuili mit der Entladung innegehalten, der 
Akkumulator neu geladen werden. Zur Kontrolle der vorhandenen Spannung 
ist daher ein Voltmeter (vergl, Fig. 157 und 158) unentbehrlich. Im Falle 
der längeren Nichtbenutzung inutl die Batterie stets geladen aufbewahrt 
werden, verdunstetes Wasser ist durch destilliertes Wasser zu ersetzen, so 

daß die Platten stets ganz von der 
Flüssigkeit bedeckt sind. 

In Fig. 159 ist eine Akkumu- 
latorenbatterie von Ferd. Ernecke 



Fig. 157, 




Stromquellen, 

m Berlin abgebirdet. Dieselbe enthält vier hintereinander geschaltete Zellen, 
besitzt also eine Klemmenspannung von ca. 8 VoU. 

Das Laden einer Akkumulatorenbatterie erfolgt unter Benutzung eines 
Vorschaltwiderstandes am besten 

a) von einer Gleichstrom-Anlage aus. Fig. 160 gibt eine schema- 
tische Darstellung der Schaltung^weise. Die Plus- und Miniiskteinmen der 
Akkumulatorenbatterie werden mit den gleichnamigen Polen des Leitungs- 
netzes verbunden und die Stromstärke unter allmählicher Ausschaltung von 
Wideretand erhöht, bis das in den Stromkreis eingeschaltete Amperemeter 
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Fig. 161. 



Fig. 160. 
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Fig. 162. 



Fig. 163. 



<li« von der Fabrik angegebene Ladestromstärke zeigt. Im allgemeinen ist 
^ der Batterie dienlicher, wenn mit niedriger Stromstärke geladen wird, 
natürlich dauert dies dann länger. Weil? man nicht, welches der positive 
Pol der Speiseleitung ist, so kann man dies mit Polreagenzpapier leicht er- 
"^itteln: der negative Pol färbt das Papier rot. Den gleichen Zwecken 
dient der in Fig. 161 abgebildete, mit Flüssigkeit gefüllte Pol finden 

Die Ladung ist beendet, wenn in den Zellen eine lebhafte Gasent- 
wicklung stattfindet und eine Spannung von 2,5 Volt in jeder Zelte erreicht ist. 
An Stelle eines Regnliervorschaltwiderstandes (Fig. 162) und Ampere- 
'"eters kann man auch eine passende Anzahl Glühlampen benutzen (vergl, 
%163); dieselbe richtet sich nach der vorhandenen Netzspannung, der 
Anzahl der zu ladenden Akkumulatoren und ihrer normalen Ladestromstärke. 
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In Fig. 164 ist eine Schalttafel zum Laden von Akkumulatoren mit 
kombiniertem Volt- und Ami>ercnieter nach Ferdinand Ernecke in Berlin, 
und in Fig. 165 ein Lampenrheostat von Dr. Max Levy in Berlin abgebildet 
b) Auch mit Wechselstrom können Akkumulatoren geladen werden. 
Man bedient sich dazu eines der im vorigen Kapitel beschriebenen 
mechanischen oder Fl iissigkeits- Gleichrichters. Auch der hierzu besonders 

konstruierte Gleichrichter von Koch in 
Chemnilz kann dazu benutzt werden. Der- 
selbe besteht aus einem mechanischen Unter- 
brecher, der dem auf Seite 1 10 beschriebenen 
Koh Ischen Wechselstrom -Unterbrecher ähn- 
(ich ist. Der polarisierte Anker scliwingt bei 
geeigneter Oestallung synciiron zur Phase 
des Wechselstromes und der durch den Kon- 
takt O geleitete Wechselstrom gleicher Phase 
wird innerhalb jeder Periode einmal geschlos- 
sen und unter- 
brochen. Da 
diese Schließ- 
ung und Öff- 
nung, infolge 
der Selbstinduk- 
tion in den 
Unterbrecher- 
spulen , der 
Hysteresis des 
Eisens und der 
mechanischen 
Trägheit der 
Ankermasse, 
nicht mit dem 
Augenblicke 
welchem die Wechselstromspannung durch 
Koch in den Erregerweg, in Serie mit 





Fjg. 164. 



Fig. 165. 



zusammenfallen würden, in 
ihren Nu II wert geht, schaltet 
den Unterbrecherspulen, einen Kondensator, dessen Kapazität so gewählt 
ist, daß nicht allein die Selbstinduktion der Spulen unschädlich gemacht, 
sondern auch der Erregerstrom in seiner Phase der Hauptstrom phase so 
viel vorauseilt, als die Hysteresis des Eisens und Trägheit der Ankermasse 
dies erfordert. Die Unterbrechungen erfolgen dann genau im Moment 
des Durchgangs des Hauptstromes durch seinen Nullwert und die Unter- 



I 
I 







Stromquellen. 

jungsfunken 'verschwinden gänzlich. Der Apparat fietert somi 
sierenden Gleichstrom. Um diesen Gleichstrom zum Laden von Akkumulatoren 
zu benutzen, sind die Unterbrecherschenkel mit einer zweiten Bewicklung ver- 
sehen, deren Enden an die Pole der zu ladenden Batterie so angeschlossen 
werden, dafi die Spannung der Batterie der induzierenden Wirkung des 
Wechselstromimpulses in Laderichtung entgegenwirkt. Bei geeigneter Dimen- 
sionierung dieser sekundären Bewicklung wird erreicht, daß nur der Spannungs- 
überschuß des Wechselstromimpulses gegenüber der Battertespannung kon- 
taktschlieliend wirkt, wodurch eine vollkommen automatisclie Regulierung des 
Unterbrechers auf Batteriespannung und ein vollkommen funkenloser Kontakt 
für alle Betriebsspannungen erreicht 
wird. DieSchließungs- und Öffnungs- 
momente liegen genau in den Zeiten 
Ider Spannungsgleichheit von Batterie 
und Wechselstrom. Die Kapazität 
wurde relativ klein bemessen und die 
somit erzielte überschüssige Strom- 
voreile im Erreger durch eine Spule 
mit variabler Selbstinduktion auf das 
geeignete Maß zurückgeführt. Nähert 
sich die Klemmenspannung der Batterie 
der Wechselstrom-Mittel Spannung, so 
■werden die Schliefiungszeiten den 
Öffnungszeiten gegenüber sehr kurz 
tind der Anker beginnt eine stark hin- 
Icende Bewegung auszuführen. Hier- _. .^ 

gegen fand sich ein Mittel in einer 
\ vor die ganze Einrichtung geschalteten Drosselspule mäßigen Potentials. 

In Fig. 166 ist ein derartiger Koch scher Gleichrichter scheniatisch dar- 
gestellt. Von der Wechselstromquelle T, die durch den doppel pol igen Schatter 
/y abgeschattet werden kann, führt die eine Leitung durch die Hauptstrom- 
drosselspule D nach dem Dreikontaktschalter 5, der sie gleichzeitig an den 
positiven Pol der zu ladenden Batterie S und an die Utrterbrecherbewicklung 
W^ anschließt Gleichzeitig legt der Schalter S die sekundäre Schenkel- 
bewicklung des Unterbrechers an die Klemmen der Batterie. Der andere 
Wechselstromleiter führt durch den Anlasser/? zum Ankerlager L, von da durch 
den Anker A und Unterbrecherkoniakt C zum negativen Pole der Batterie, 
Die sekundäre Schenkelbewicklung führt mit ihren Enden unter Vorschaltung 
des Widerstandes W^ durch die variable Selbstinduktion P zu den Errreger- 
spulen und zur Wechselstromquelle zurück. 
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c) Wenn die Getegariieit 
zum Laden der Akknmuhtocen 



m etncT Oleich' oder WecInelstrQniqudle fehlt, so kann man sidi zu diesem 
Zwttk einer Thermosiute bedienen. Diese basiert auf der Tatsache, daß 
an der ÜSMcflc zweier verschiedener Metalle ein elelctiischcr Strom entsteht, 
•obafd die LdMdle erwärmt wird. Durch die gleichzeitige Eru-ärmung 
dncr gröüeren Anzahl solcher Lötstellen kann man eine zum Laden von 
Akkumulatoren paiaende Stromspannung und Stärke erhalten. 

f>ie Ouelcher»chc Thermosäule (Fig. 168) besteht aus 66 Elementen 
.entwickelt eine nutzbare Klemmenspannung von 4 Volt, bei einer Strom- 





daßafso keinerlei übler Geruch, Rauch oder Rufi mit in den Kauf genommen 

werden muß. Beim Laden werden die einzelnen Akkumulatoren natürlich alle 

parallel geschaltet und ist dazu ein Pacliytrop recht nützlich, der so eingerichtet 

sein kann, daß, wenn die Walze auf Parallelschaltung der Akkumulatoren 

steht, die Thermosäule eingeschaltet ist, letztere aber ausgeschaltet wird, sobald 

die Pachytropwalze die Akkumulatoren hintereinander schaltet. Die Ladung 

geht nur sehr langsam von statten, da jedoch die Thennosäule keinerlei Auf- 
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Fig. t7a 

gegen alle anderen Stromquellen die größte Bequemlichkeit, Gleidimißig- ' 
Icctt und Billigkeit Um die Spannung auf das zum Betriebe des Induktors 
erforderliche Maß herabzusetzen, wendet man R^ulierwiderstände oder 
rotierende Umformer an. Letztere bestehen aus einem Elektromotor für hohe 
Betricbs&pannung und einer damit gekuppelten. niedrig\oltigen Dynamo 
und sind natürlich bedeutend ökonomischer als die Widerslände, dafür aber 
höher in den Anschaffungskosten. Da es neuerdings mit den Quecksilber- 
strahl- und Müssigkeits- Unterbrechern möglich geworden ist, die Induktoren 
mit Strömen von 110 bis 220 Volt Spannung zu speisen, so können wiffl 
von den Umformern absehen und uns auf den am häufigsten vorkommenden 
Fall beschränken. 
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fhr v«rbreit« ist der Nebenschluß-Widerstand <Fig. 170). Der 
Starkstrom ist durch einen genügend großen Widerstand geschlossen, 
im Nebenschlußkreise ist außerdem ein zweiter regulierbarer Widerstand 
eingeschaltet, um innerhalb der abgenommenen Spannungsgrenzen noch 
eine feinere Stromstärkeahstufung erzielen zu können. Ein solcher Ab- 
zweigwiderstand von Ferdinand Ernecke in Berlin ist in Fig. 171 
dargestellt. Derselbe ist mit zwei Kurbeln versehen und gestattet damit, die 
Spannung der Centrale derart herabzusetzen oder abzuzweigen, daß für die 
Induktorzuleitung 40 bis 5 Volt übrig bleiben. Dies geschieht mit der 
rechlsliegenden Kurbel, durch die linke können gleichzeitig die Strom- 
stärken von etwa 15 Ampere bis auf 4 Ampere verändert werden. Es 
eignen sich diese .•Xbzweigwiderstände hauptsächlich für die Benutzung von 
Platin- und Quecksilber-Unterbrechern, wenn diese durch den Strom einer 
Centrale betrieben werden sollen. Bei den Netzen mit 200 Volt Spannung 
und mehr müssen derartige Abzweigwiderstände auch bei Benutzung eines 
Wehnelt-Unterbrechers angewendet werden. 

In einigen Fällen, wo es darauf ankommt, dem Induktor sehr große 
Energiemengen zuzuführen (Tel^:raphie ohne Draht, Teslaexperimente etc.), 
kann es empfehlenswert sein, Netzgleichstrom vorher in Wechselstrom um- 
zufomien, um mit letzterem dann den Induktor zu speisen. 

Man kann dazu einen Oleichstrom-Wechselstrom-Umformer 

anwenden, bestehend aus einem Gleichstrommotor, auf dessen Achse sich 

außer dem Kollektor zv^ei Schleifringe befinden, die mit zwei diametral 

K gegenüberliegenden Punkten der Ankerwicklung in Verbindung stehen und 

" von denen der Wechselstrom abgenommen wird. 

Bei dem Grtsson -Gleichstrom- Wechselstrom-Umformer der 
Allgemeinen Elektrizitäts-Oesellschaft in Berlin wird der gleiche 
Zweck auf andere Weise erreicht. Fig. 1 72 zeigt eine schematische Darstellung 
dieses Umformers. Die Primärwicklung des Induktors P hat außer ihren 
beiden Endklemmen Pj und P^ noch eine dritte Klemme P^j, welche mit 
tler Spulenmitte in Verbindung steht Zunächst gelange nun der Gleich- 
strom in den Kreis P, Pj, und bleibe so lange geschlossen, bis darin ein 
bestimmtes Strommaximum erreicht ist. Dann wird außerdem noch der 
Strom P. P, geschlossen. Da beide Spulen in entgegengesetztem Sinne 
§^ewickelt erscheinen, beide aber einen gemeinsamen Eisenkern haben, so 
wird letzterer in entgegengesetztem Sinne magnetisiert und durch die 
Stromschließung P, Pg im ersten Stromkreise eine elektromotorische Kraft 
erzeugt, die dem Strom in Pj Pj entgegengesetzt gerichtet ist und ange- 
nähert zu Null werden läßt. In diesem Moment wird der Stromkreis P, P^ 
unterbrochen, worauf der Strom in P, Pj schnell zum Maximalwert ansteigt. 
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Um diese abu'echsdnden Schaltungen in beiden Stromkreisen zu bewirken, 
ist eine Kontakt\'orrichtung in Fonn eines doppdten C>ynamokoIldctOTS vor- 
handen. Sie bestdrt aus zwei gegeneinander x-ersetzten Kontakträdem (7^ £/«, 
die voneinander isoliert auf einer gemeinschaftlidien Wdle angd>radit sind, 
einerseits kontinuierliche Stromzuführungen B, B„ andererseits eine gemein- 




Fig. 172. 

same Schleifbürste ß^ besitzen, die abwechselnd auf den Lamellen t/j f/, 
schleift oder zeitweise beide miteinander verbindet. Eine Funkenbildung am 
Kollektor ist ausgeschlossen, da ja der Gleichstrom nie unterbrochen wird. 
Dieser Umformer liefert nicht etwa pulsierenden Gleichstrom, sondern Wechsel- 
strom, dessen Amplitude zwischen weiten Grenzen verändert werden kann. 
Der Antrieb erfolgt durch einen kleinen Motor, und kann durch dessen 
Umdrehungsgeschwindigkeit die Periodenzahl von 15 bis 100 in der Sekunde 
variiert werden. 
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Mit Hufe dieses Umformers ist es möglich, ganz bedeutende Strom- 
Lrken dem Induktorium zuzuführen und wird jeder normale Induktor durch 
Anbringung der Klemmenverbindung P^ für diesen Umformer verwendbar. 

H Auf viel einfachere Weise hat Verfasser dieses, das gleiche Ziel erreicht. 
Er benutzte einen Motor-Quecksilber-Unterbrecher mit Doppelwechselkontakt 
und einen Induktor mit zwei primären, im entgegengesetzten Sinne ge- 
schalteten Wicklungen. Stellt man die Quecksilbergefäße des Unterbrechers 
(vergl. S. 81) so ein, daß der eine Kontaktstift bereits in das Quecksilber 
eintaucht ehe der andere Stift es verlassen hat, und reguliert die Tiefe des 
Eintauchens passend, so kann man leicht erreichen, daß die Stromöffnung 
in beiden Stromkreisen im Momente einer sehr geringen Stromstärke er- 
folgt was an den minimalen Öffnungsfunken zu erkennen ist. Der in der 

j sekundären Spule des Induktors alsdann induzierte Strom hat den Charakter 

I eines Wechselstromes. 

^M 4. Wechselstrom- oder Drehstromcentralev 

^P Der Anschluß an eine Wechselstrom- oder Drehstromcentrale ist in 
den meisten Fällen demjenigen an eine Gleichstrom centrale gleichwertig. 
Nicht nur, daß man den Induktor direkt mit Wechselstrom speisen und 
ihm so eine bedeutende Energie zuführen kann, wie wir solches im vorigen 
Abschnitt gesehen haben, so kann man auch den Wechselstrom in Ver- 
bindung mit einem Unterbrecher, z. B. dem Loch-Unterbrecher (vergt. S- 104 
bis 108 und S. 113), zum Betriebe eines Induktors mit Vorteil benutzen. 

In allen diesen Fällen erhält man natürlich auch in der sekundären 
Spule des Induktors einen Wechselstrom. 

Für spezielle Zwecke, z. B. für Röntgenröhren, ist das unerwünscht und 
man wird sich alsdann eines Umformers bedienen müssen. Dieser besteht 
aus einem Wechselstrom- oder Drehstrommotor, der mit einer Gleichstrom- 
dynamo gekuppelt ist. Zur Inbetriebsetzung des Wechselstrommotors ist ein 
Anlaßwiderstand erforderlich, der Drehstrommotor bedarf eines solchen nicht 
Zur R^;ulierung der Leistung der Dynamo dient ein Nebenschi uBwiderstand. 
In Fig. 173 ist ein derartiger rotierender Umformer von Siemens & Halske 
in Berlin abgebildet. Sein Betrieb erfordert keinerlei Wartung, und ist der 
Nutzeffekt ein sehr hoher. Man kann auch Motor und Dynamo in eine 
Maschine vereinigen, doch geschieht das verhältnismäßig selten. 

Eine zweite Möglichkeit, den im Netz vorhandenen Wechsel- oder 
Drehstrom in Oleichstrom zu verwandeln, liegt in der Anwendung der be- 
reits beschriebenen Wechselstrom - Unterbrecher in Verbindung mit Gleich- 
fichtem (vergl. S. 113); von ersteren sind die Flüssigkeits-Unterbrecher in 
diesem Falle die einfachsten. 
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sich durch die Automobifindustrie die Explosionsmotoren konstruktiv 
sehr entwickelt haben und die Preise solcher Motoren sich verliältnismäßig 
[niedrig stdien, ist ihre Anwendung in den vorhin erwähnten Fällen wohl 
in Erw^img zu ziehen. Fig. 174 zeigt eine derartige Anlage mit einem 
l Pfendekrah-Benzinmotor mit elektrischer Zündung, wie er von Max Kohl 
in Chemnitz geliefert wird. Der Betrieb der Dynamomaschine, welche eine 
Spannung von 65 Volt entwickelt, erfolgt durch Riemenbetrieb. 
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Rubmer, Fnakcnmduktoren. 




Außer der Stromquelle, dem Unterbrecher und dem Induktor sind zur 
Vervotlkommnung eines Instrumentariums noch einige Nebenapparate er- 
forderlich, auf die wir im folgenden kurz eingehen wollen. 

Zunächst sind Meßapparate für die Kontrolle der elektrischen Energie 
nach Spannung (Volt) und Stromstärke (Ampere) erforderlich. 

1. Der Spannungsmesser (Voltmeter) ist nur beim Batteriebetriebe 
(vergl. S. 118) und bei Umformern erforderlich; beim Anschluß an das 
Leitungsnetz einer Centrale, deren Betriebsspannung bekannt und ziemlich 
konstant ist, kann er entbehrt werden, 

2. Der Stromstärke messer {Amperemeter) zeigt den jeweiligen 
Stromverbrauch an und bietet gleichzeitig eine Kontrolle für die Bean- 
spruchung des Induktors, er sollte daher nirgends fehlen. 

Die Fig. 175 und 176 zeigen zwei derartige Instrumente; Fig. 175 

von Ferd. Ernecke in Berlin in 
Standform und Fig. 176 von der 
Allgemeinen Elektrizitäts- 
Gesellschaft in Berlin in Schalt- 
tafelform. 
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3. Die Regulierwiderstände dienert zur Regelung des Stromzuflusses. 
Es kommen davon im allgemeinen zwei zur Anwendung, der eine zur 
Regulierung der Geschwindigkeit des Motors vom Unterbrecher, der andere 
zur Regulierung des Speisestromes. 

In Fig. 177 ist ein Gleitwtderstand der Allgemeinen Elektrizitäts- 
Gesellschaft in Berlin abgebildet, wie er sich zur Regulierung der Touren- 
zahl des zum Betriebe des Motor-Quecksilber- oder Turbinen-Unterbrechers 
dienenden Motors eignet. 



Flg. 177. 



Fig. 178. 
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Fig. 179. 



Fig. 178 und 179 stellen einen Speisestrom-Regulator derselben Firma dar, 
der h1r alle Spannungen zwischen 16 und 220 Volt ausreicht. Dieser Wider- 
stand enthält insgesamt 40 Ohm, die sich auf 37 Kontakten, durch Drehen 
einer Kurbel von links nach rechts, bis auf Ohm abstufen lassen. An 
der linken Seite ist ein fester Anschlag g angebracht, der das Abgleiten der 
Kurbel von den Kontakten verhindern soll, an der rechten Seite dagegen 
l>efinden sich zwei mit Gewinde versehene Metall platten, in welche Anschlag- 
bolzen (// und i) eingeschraubt werden können. Beim Betriebe mit Span- 
nungen von 110 bis 220 Volt soll sich der Anschlagstift stets in der 
Metallplatte h befinden, so dali für die Kurbel nur der Weg von g bis h 

9* 
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übrig bleibt. Der zwischen h und i liegende Widerstand kann dann nichT 
ausgeschaltet werden und dient als Sicherheit für etwa eintretenden Kurz- 
schlulJ. Bei niedrigen Spannungen und Akkimuilatorenbetrieb(l6 bis 40 Volt) 
ist der Anschlagstift in / einzusetzen, so daß die Kurbel nun über den ganzen 
Kontaktkranz bewegt werden kann. 

Die Stromzuleitung ist mit den Klemmen a und b, die Leitung zum 
Induktor mit den Klemmen c und d zu verbinden. Durch den Dosen- 
ausschalter A wird der Strom eingeschaltet oder unterbrochen. Die Siche- 
rung S schützt den Widerstand und die angeschiossenen Apparate vor 
Überlastung (15 Ampere). Um auch bei einer Lichtanlage von 110 Volt 
Spannung den Induktor mit niedrigerer Spannung betreiben zu können, 
werden die beiden ersten Konfaktplatten c und / mit einer (abnehm- 
baren) Brücke verbunden, es wird dadurch ein Nebenschluß hergestellt, 
von dem sich durch Bewegimg der Kurbel ein Strom von beliebig ge- 
ringerer Spannung für den Unterbrecher abzweigen läßt (vergl. S. 125). 




Fig. 180. 



Man wird also den Widerstand so lange ohne die Brückenverbindung be- 
nutzen, als die Herabsetzung der S[)annung nicht dringend erforderlich ist 
Macht sich dies durch zu starkes Feuern am Unterbrecher bemerkbar, so 
wird man die Brücke einsetzen. Bei Akkumulatoren betrieb soll die Brücke 
nie eingesetzt werden. Der Widerstand ist in aufrechter Stellung anzu- 
bringen, damit die Widerstandsspulen durch den Luftzutritt gut gekühlt 
werden. 

Wie bereits bei den Unterbrechern angeführt wurde, können die In- 
duktoren bei Anwendung von Quecksilberstrahl- und Flüssigkeits- Unter- 
brechern direkt vom Leitungsneti gespeist werden und ist in diesen Fällen 
ein Abzweigwiderstand nur in den seltensten Fällen erforderlich. Der Loch- 
Unterbrecher kann selbst bei 220 Volt Netzspannung direkt an das Netz 
angeschlossen werden, beim Weh nelt- Unterbrecher, zumal bei kleineren In- 
duktoren (bis zu 50 cm Schlagweite), ist dies nicht mehr angängig. 

4. Für diesen Fall baut Max Kohl in Chemnitz die in Fig. 180 abgebil- 
dete Drosselspule, welche vor den Induktor geschaltet wird. Die Spule 
ist aus besponnenem Kupferdraht um einen unterteilten Eisenkern gewickeh 
und befindet sich in einem gefälligen, aus perforiertem Blech hergestellten 
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Gehäuse. Die beiden Enden der Wicklung sind zu zwei auf der einen 
Stirnseite des Gehäuses angebrachten Klemmen geführt, an welche die 
Stromleitungsdrähte angeschlossen werden. Der Eisenkern ist in ein Hart- 
gummirohr eingeschlossen und herausziehbar, wodurch die Selbstinduktion 
verändert werden kann. 

I Aber auch mit niederen Spannungen, zumal wenn das Induktorium 

nicht speziell für den Betrieb mittels Weh nelt- Unterbrechers eingerichtet 

wrden ist, empfiehlt sich oft die Einschaltung einer Spule mit Selbst- 
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Fig. 18Z 



Induktion. Der Regulierwiderstand wird für diese Fälle in der Art aus- 
geführt, daß ein Teil desselben stark induktiv ausgebildet ist Derartige 
Regulierwiderstände werden von Ferdinand Ernecke (Fig. 181) und 
Dr. Max Levy (Flg. 182) in Berlin hergestellt. 

5. Eine große Übersichtlichkeit und bequeme Handhabung gewähren 
Schalttafeln, welche alle diejenigen Hilfsapparate, die zum Betriebe, zur 
Regulierung und Sicherung des Stromes für den Induktor nötig sind, ent- 
halten. Dieselben werden bei stationären Einrichtungen als Wandtableau 
ausgebildet, bei transportablen aber am besten horizontal eingebaut und 
enthalten, neben dem Widerstände für den Unterbrechermotor und dem- 
lenigen für den Speisestrom des Induktors, die Ausschalter, Sicherungen, 
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Fig. 184. 



Stromwender, das Volt- 
iiiid .\mperemeter und 
die nöti^jen Verbindimgs- 
kiemmen für die Leitun- 
ijen zum Unterbrecher und 
Induktor. Diese Schalt- 
tafeln werden sowohl für 
AkkumuJatorenbetrieb, ats 
auch für den Anschiiili 
an das Leitungsnetz einer 
elektrischen Centrale her- 
gestellt. 

Fig. 183 zeigt eine 
derartige Schalttafel für 
Batteriebetrieb mit Pla- 
tin- Unterbrecher, Doppel- 
wippe oder Motor-Queck- 
silber - Unterbrecher, wie 
sie Dr. Max Levy in 
Berlin liefert, und Fig. 
184 eine Schalttafel von 
Reiniger, Gebbert & 
Schall in Erlangen für 
Anschluß an eine Gleich- 
stromcentrale. In Fig. 185 
ist eine Schalttafel für 
Betrieb mittels Akkumu- 
latoren und in Fig. 186 
eine solche für Netzan- 
schluß, beide Formen von 
Max Kohl in Chemnitz, 
abgebildet. 

Sehr elegant ist die 
Universalschalttafel 
der Allgemeinen Elek- 
trizitätsgesellschaft in 
Berlin ausgeführt. Die- 
selbe kann sowohl für den 
Anschluß an ein Leitungs- 
netz mit 1 ] oder 220 Volt 
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Spannung, für Gleichstrom 
oder Wechselstrom als auch 
für niedrigere Spannungen bei 
Akkunnilatorenbetrieb benutzt 
werden. Aus Marmor auf Eisen- 
rahmen hergestellt, besitzt diese 
Schalttafel Voltmeter und Am- 
pcremeter, einen Widerstand 
für den Induktor zur Regu- 
lierung der Stromstärke und 
einen Widerstand für den Motor- 
Unterbrecher zur Veränderung 
der Tourenzahl, ferner einen 
Stromwender, Ausschalter für 
alle Stromkreise und doppel- 
seitige Anschlußklemmen, so 
daß zwei Apparate zu gleicher 
Zeit in Betrieb gesetzt werden 
können. Diese Schalttafel ist 
[in Fig. 187 abgebildet. 

Eine vereinfachte Form 
derSchalttafel fürWechsel- 
strom von der gleichen Firma 
stellt Fig. 188 dar. Sie ist 
schmal gebaut, um in einen 
Schrank eingebaut werden zu 
können, doch kann sie auch 
ohne solchen angewandt wer- 
den. Der Widerstand für den 
Unterbrecher ist hier als über- 
flüssig fortgelassen, die Ein- 
richtung aber sonst so getroffen, 
I daß die sämtlichen Apparate 
^m einschließlich Stromwender auf 
H der Tafel vereinigt sind. 
^P , Noch bequemer ist der In 
Fig. 189 abgebildete Schalt- 
Ulclschrank von Dr. Max 
Levy in Berlin, denn er ent- 
hält außer allen Nebenapparaten 
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Fig. 186. 




Fig. 187. 



Die Schalttafeln für Flössigkeits-Unterbrecher zeichnen sich 
vor den bisher beschriebenen durch gröBere Einfachheit aus. Die in 
Fig. 190 dargestellte Schalttafel von Max Kohl in Chemnitz trägt auf der 
Marmorptatte einen zweipoligen Ausschalter, eine zweipolige Bleisicherung 
mit Stöpseln für 30 Ampfere, ein Gleichstrom- Amperemeter bis 40 Ampere, ■ 
eine Stöpseldose mit 2,5 m Doppelleitungskabel und einen hinter der 
Marmortafel liegenden Stromregulator, 
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Stromabnahmestöpsel mit Schnur sowie der bereits vorher beschriebene, 
untenstehende induktive Regulierwiderstand vorhanden. 

In Fig. 192 ist eine große Schalttafel derselben Firma dargestellt, die 
neben dem Betrieb mittels Flüssigkeits-Untcrbrechere auch für den Betrieb 
mittels Platin- oder Quecksilber-Unterbrechers beim Anschluß an eine Licht- 
leitung von 110 Volt geeignet ist. Dieselbe enthält einen Abzweigwiderstand, 





Etwas fvöSa- wenlai (fieSchalt- 
tAfelB fär des ■ehrteiligen 
Wehaelt-Untcrbreclier. Fig. 193 
■K (kmtiec KohlsdK Sdult- 
aid ffar, dk fifa- da Amdanfi an 
110 Von Gtätktittm nnd den Be- 
IncD wn CBMB dreAcBigcfi Unter- 
breche- und mit dnon Motor-Qucck- 
sUbcr-UmetbredMr beredmel ist 

Sehr hooqiKziert werden die Schalt- 
tafeln für den Betrieb mttteis mehr- 
teiligen Wehnelt-Unterbrechers 
und variabler Selbstinduktion 
der primären Spule des Induktors. 
Dieselben sind derart eingerichtet daß 
auf der Marmorplatte alle notwen- 
digen Schaltapparate und Meßinstru- 
mente angebracht sind, damit man 
von dieser einen Stelle aus alle die- 
jenigen Schaltungen herstellen kann, 
die bei dem mehrteiligen Wehnelt- 
Unterbrecher und den verschiedenen 
Abteilungen der Primärspule vor- 
kommen. 

Bei dieser Art Schalttafeln von 
Siemens & Halske in Berlin 
(Fig. 194) sind drei Kombinationen 
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vorgesehen: für volle Fun- 
kenlänge, normalen Rönt- 
genbetrieb und Dauer- 
betrieb. Falls diese drei 
Kombinationen nicht ge- 
nügen, baut dieselbe Firma 
auch Schalttafeln, die bis 
zum sechsteiligen Weh- 
nelt-Unterbrecher erA'eiteri 
werden können. Für die 
Wahl einer der betreffen- 
den Abteilungen ist ein 
Pach^-trop vorhanden. 
H Diese größeren Schalt- 
tafeln unterscheiden sich 
von den gewöhnlichen da- 
durch, daß Unterbrecher 
und Primäru'icklung ge- 
trennte Schalter haben, so 
daß z. B. bei sechsteiligem 
Wehndt-Unterbrecher und 
sechs Schaltungen der Pri- 
märspulen des Induktors 
36 Kombinationen mög- 
lich sind. 

An Stelle der Schalt- 
tafeln sind auch Schalt- 
tische im Gebrauch, die 
fahrbar eingerichtet sind, 
und auf ihrer Platte alle 
Nebenapparate übersicht- 
lich angeordnet tragen. 
Ein solcher Schalttisch von 
Seifert in Hamburg mit 
Walter - Schaltung ist in 
Fig. IQ5 dargestellt. Ähn- 
lich sind die Schalttische 
der Firma Siemens dt 
Halske in Berlin. Sie 
enthalten die Apparate für 







Fig. 193. 




Fig. 196. 



Wo keine Schalttafeln vorhanden sind, müssen die einzelnen Instrumente 
besonders verbunden werden und soll hierzu im folgenden Abschnitt eine 
Anleitung gegeben werden. 



Achtes Kapitel. 

Zusammenschaltung der Apparate. 



Zur Verbindung der einzelnen Apparate untereinander nehme man der 
vorhandenen Maximalstromstärke entsprechend starke Drähte. Kupferdrähte 
von 2 mm Durchmesser, mit guter Isolation versehen, werden in den 
meisten Fällen genügen. Sehr passend sind überklöppelte Lichtleitungsdrähte, 
auch Kabel von Kupferlitzen lassen sich verwenden. 

Die einzuklemmenden Enden müssen gut blankgeschabt sein. Ob- 
gleich die Schaltungen, nach dem in den vorigen Kapiteln Gesagten sich 
dgentlich von selbst verstehen, soll doch im folgenden noch eine kurze 
Zusammenstellung erfolgen. Wir unterscheiden dabei die Verbindungen 
der Apparate bei Anwendung von Akkumulatorenbetrieb und bei Netzanschluß. 

1. Akkumulatorenbetrieb. 

Die einfachste Verbindung findet bei Anwendung der automatischen 
Unterbrecher statt, weil diese meistens mit dem Induktor zusammen mon- 
tiert sind. Man schaltet dann die erforderliche Anzahl Akkumulatoren 
hintereinander und die äußersten Polenden direkt, ohne Anwendung eines 
R^ulierwiderstandes, an die Klemmen des Stromwenders bezw. Induktors. 
Vorteilhaft ist die Zwischenschaltung einer Sicherung, da solche sowohl 
die Stromquelle als auch den Induktor vor zu großer Belastung schützt. 
Die Batterie kann außerdem zur Beleuchtung dienen, was namentlich beim 
Ari)eiten mit Röntgenapparaten sehr erwünscht ist. Durch den Stromwender 
wird die richtige Stromrichtung ermittelt (vergl. Fig. 197) und dann Spitze 
und Platte auf die größtmögliche Funkenlänge auseinander gezogen. 

Vollkommener ist die Einrichtung, wenn außer der Sicherung noch ein 
R^lierwiderstand sowie die Instrumente zur Bestimmung der Spannung 
und Stromstärke eingeschaltet werden. Das Voltmeter erhält einen besonderen 
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Ausachaher (mv^. Ftg, I9d)i Hat nsm acii voa dem rkbügen FnBfctioiiiem 
der Apparate überreagt m kann der Wrderataad affm ä JiB t h aBgcsdaltet 
werden. 

Wird der am Induktor angebrachte Unterbrecher durch einen 
anderen ersetzt, äo kömKn zwei fälle e uiue ae u : 

Wird der Unterbrecher mit dem piimäieu Stromkreise des Induktois 
hintereinander geschaittt. so tritt er ohne wcöcrcs an die Sldle des ent- 
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Fig. 197. 
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Fig. 198. 



Flg. 199. 



f ernten selbsttätigen Unterbrechers, indem ersterer an die Stromführungs- 
säulcn geschaltet wird (vergl. dazu auch Fig. 199). Etwas komplizierter wird 
die Schaltung, wenn der mit dem Induktor hintereinander geschaltete, be- 
sondere Unterbrecher einen eigenen Stromwender besitzt Dieser Unter- 
brecher hat dann sechs Anschlußklemmen. Der Betriebsstrom wird den 
beiden Klemmen des Stromwenders am Unterbrecher zugeführt Zwei der 
Klemmen werden mit der Primärspule und die letzten zwei Klemmen mit 
dem Kondensator des Induktors verbunden, indem man je eine Primär- 
und Kondensatorklemme kurz schließt und mit zwei Drähten mit den 
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Klemmen des abgeschraubten Induktor-Unterbrechers verbindet. Der Strom- 
wender am Induktor wird kurz geschlossen (vergl. hierzu auch Fig. 200). 
I Wir kommen dann zu den Einrichtungen, bei denen der Induktor und 
Unterbrecher getrennte Apparate sind. Am einfachsten ist dann wieder die 
Verbindung, wenn der Unterbrecher z. B. ein rotierender Quecksilber-Unter- 
brecher zum Ersatz des abgenommenen Induktor-Unterbrechers dienen soll 
und keinen eignen Stromwender besitzt. Die dann nötige Schaltung ist in 
Fig. 199 veranschaulicht. 

Hat der gesonderte Unterbrecher aber einen Stromwender, so sind an 
ihm vier Paar Klemmen vorhanden. Das eine Paar dient zur Betätigung 
des Unterbrechers, das zweite Paar zur Speisung des Induktors, das dritte 




Fig. 2ü0. 




Fig. 2ÜI. 

zur Verbindung mit der Primärspule und das vierte zum Anschluß des 
Kondensators. Diese Schaltung zeigt Figur 200; der Stromwender am 
Induktor ist kurz geschlossen. 

Alle größeren Induktoren besitzen keinen Unterbrecher, auch keinen 
Stromwender, sondern nur zwei Klemmen zum Anschluß der Primärspule 
und sofern ein Kondensator vorhanden ist, noch zwei Klemmen für den 
Kondensator. Die Schallung ist dann der vorigen ähnlich und in Fig. 201 
angegeben. Ein Regulierwiderstand ermöglicht es, die Tourenzahl des 
Motors in weiten Grenzen zu verändern. 

Es wurde bereits früher erwähnt, dafi in dem Falle eines durch eine 
idere Batterie betriebenen Unterbrechers erst dieser in Gang gesetzt 
^iwrden muH, ehe der Hauptstrom eingeschaltet wird, und umgekehrt bei 
der Außerbetriebsetzung. 
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Ein Ausschalter, wie er in der Zeichnung angedeutet wird, ist nicht 
unbedingt notwendig, weil man den Stromwender als Ausschalter benutzen 
kann, aber er ist jedenfalls bequem, da man dann den Stromwender in 
seiner richtigen Lage belassen kann. 

2. Starkstrombetrieb. 

Wir kommen nun zu den Einrichtungen bei Anschluß an das Netz 
elektrischer Centralen. Bei diesen können Platin- und einfache Quecksilber- 




Fig. 202. 




Fig. 203. 
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Unterbrecher nicht direkt angeschlossen werden, man wendet dann einen 
Nebenschlußwiderstand (vergl. Kapitel VI, Abschnitt 3, Seite 124 u. 125) an. 
Fig. 202 veranschaulicht eine derartige Schaltung unter Benutzung eines 
Abzweigwiderstandes für einen Induktor ohne Stromwender, und einen eben- 
falls von der Lichtleitung aus getriebenen Motor-Unterbrecher. Auch hier 
darf der Strom für den Induktor nicht eher geschlossen werden, als bis der 
Motor in Bewegung ist, nur bei den Quecksilberstrahl-Unterbrechem , bei 
welchen im allgemeinen auch kein Nebenschlußwiderstand erforderlich ist, 
ist diese Vorsicht nicht nötig (vergl. Fig. 203, Schaltung für direkten Netz- 
anschluß). 
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Sehr einfach gestalten sich die Verbindungen bei Anwendung eines 
Flüssigkeits-Unterbrechers. Der Induktor wird mit dem Unterbrecher 
und einem Widerstand in Serie geschaltet Beim Wehnelt-Unterbrecher 
(Fig. 204) ist darauf zu achten, daß die Platinspitze mit der positiven 
Klemme der Lichtleitung verbunden und ein Regulierwiderstand mit ge- 
nügender Selbstinduktion genommen wird. Ein Kondensator ist nicht 
erforderlich, die Klemmen eines 
etwa am Induktor vorhandenen 
Kondensators werden nicht an- 
geschlossen. 

Für mehrteilige Weh nelt- 
unterbrecherundvariableSelbst- 
induktion der Primärspulen wer- 
den die Schaltungen entsprechend 
komplizierter. 

Fig. 205 zeigt das Schema einer Einrichtung mit Walterschaltung 
(vgl. S. 98 u. 99) unter Benutzung eines dreiteiligen Wehnelt-Unterbrechers, 
wie solche in der auf S. 140 abgebildeten Schalttafel der Firma Siemens 
& Halske in Beriin ausgeführt wird. Durch einen Kombinationsschalter 
können drei verschiedene Schaltungen zwischen den verschiedenen Platin- 
stiften des Wehnelt-Unterbrechers und den verschiedenen Abteilungen der 
Primärspule hergestellt werden. 




Fig. 204. 
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Fig. 206 zeigt das Schema des großen Schalttisches derselben Firma 
(vgl. S. 139 u. 141), bei dem Unterbrecher und Primärwicklung getrennt 
geschaltet werden können. 
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Fig. 206. 

lnFig.207 ist schließlich dasSchaltungsschema für den Kohlschen 
Wechselstrom-Unterbrecher gegeben, der auf Seite 109/111 beschrieben 
worden ist. Vom Leitungsnetz werden zwei Stromkreise abgezweigt, der 
eine für den Elektromagneten des Unterbrechers, der zweite für den Betrieb 
des Funkeninduktors (Klemmen Jj. /,). In den Stromkreis des Elektromag- 
neten wird ein Bogenlampen-Transformator T und ein Bogenlampen-Vorschalt- 
widerstand geschaltet, um dem Netz weniger Energie zu entnehmen. In 
den Funkeninduktorstromkreis wird ein Strom regulator geschaltet, um mit 

verschiedenen Stromstär- 
ken arbeiten zu können. 
Ist der Wechselstrom- 
unterbrecher mit dem 
Leitungsnetz und dem 
Funkeninduktor richtig 
verbunden, so wird der 
Strom für den Elektro- 
magneten geschlossen. 
Der bewegliche Anker A 
wird, wenn er nicht von 
Fig. 207. allein in Schwingungen 
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gerät, mit dem Finger angeschnellt. Vibriert der Anker, so schlielit man mit 
dem Stromwender den Strom für den Fimkenindiiktor. Sind am Induktor Spitze 
und Platte für die Funkenstrecke nicht angebraclit, so hat man vorher die 
sekundären Klemmen mit einem besonderen Funkenständer zu verbinden. Man 
stelle die Funkenstrecke zunächst nur auf etwa '/.j der maximalen Schlagweite. 
Die Funken müssen von der Spitze nach der Mitte der Scheibe springen; 
springen sie nach dem Rande der Scheibe, so ist die Strom richtimg mittels 
des Stromwenders umzukehren (vergl. Fig. 197). Nimmehr kann man die 
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Hntfemung zwischen Spitze tmd Scheibe, unter gleichzeitiger Vermehrung 
Jer Stromstärke, vergrößern, indem man den Widerstand im Stromzuführungs- 
kreise ausschaltet. 

Ähnlich der soeben beschriebenen Schaltung ist diejenige für den auf 
S.1 1 1 , 1 1 2 beschriebenen Vi 1 1 a r d-C h a h a u d sehen Wechselstrom -Unterbrecher. 

Es ist von großem Wert, daß die Apparate handlich und übersichtlich 
angeordnet werden. Wer dieselben nicht nur vorübergehend, sondern öfter 
txler gar beständig benutzen will, wird sich dieselben deshalb auf einem 
litsonderen, womöglich fahrbaren Tisch, f'iill oder Schrank anbringen. Für 
einen solchen Fall können die in folgendem abgebildeten Einrichtungen als 
Vorbild dienen. 




Fig. 209. 

Ahnlich ausgeführte Instrumententische werden von den Firmen: 
Dcssaucr in Asch äffen bürg, Ferd. Ernecke in Berlin und Max Kohl 
In Chemnitz geliefert. 

Einfacher werden diese histrumentarientische bei Starkstromanschluß. 
Fig. 209 zeigt eine derartige Einrichtung von Max Kohl in Chemnitz zum 
Anschluli an eine Oleiclistromlichtanlage, bei welcher der Induktor sehr 
zweck iiiättig unter dem Tische installiert ist. 
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Beliebt ist auch die Pult- oder Schrankforni, wie solche in Fig. 210 
dargestellt ist und von W. A. Hirsch mann in Berlin gebaut wird. Der 
Induktor ist hierbei oben, auf dem Schranke aufjjesteil», in seinem unteren 
Teile sind die Akkumulatoren oder die für den AnschluiS an eine Leitung 
erforderlichen Widerstände untergebracht. Im oberen Teil befinden sich 
auf der einen Seite des geteilten 
Raumes der Unterbrecher, das 
Amperemeter und eine Vorrich- 
tung zur Änderung der Kapa- 
zität des Kondensators, auf der 

anderen Seite die verschiedenen 

Ausschalter, Stromwender und 

R^lierwiderstände für Induktor 

und Unterbrecher. 

Ahnlich konstruiert sind die 

Schränke von Dr. Max Levy in 

Berlin und Reiniger, Qebbert 

8t Schall in Erlangen, die in 

Fig. 211 und 212 abgebildet sind. 

Neben diesen Einrichtungen seien 

auch noch diejenigen in Wand- 

'afelform erwähnt, wie sie von der 

Allgemeinen Elektrizitäts- 

Oesellschaft in Berlin (Fig. 213), 

Dessauer in Aschaffenburg 

(Fig. 214) und W. A. Hirsch- 

mann in Berlin (Fig. 215) her- 
gestellt werden. 

Sehr einfach werden die 

Instrumentarien bei An- 
wendung eines Flüssigkeits- 

^-'nterbrechers. Fig. 216 zeigt 

die Anordnung von Dr. Max 

Uvy in Berlin. Der Funkeninduktor ist mit einem Regulierwiderstand, 

Atnperemeter, Sicherung und Anschlußklemmen auf einer gemeinsamen 

Onjndplatte montiert. Der zugehörige Plättchen - Unterbrecher kann in 

önem Nebenraum untergebracht und mit dem Instrumentarium durch eine 

Doppellitze verbunden werden. 

Ahnlich diesem ist die in Fig. 217 dargestellte Anordnung von Dessauer 

in Aschaffen bürg. 
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Tragbare oder fahrbare Inslrnoientarien 
Anecke in KrankeHhäiwci p , sowie bei da* Tek^gniikic 
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Kisten mit Griffen leichter tnnsportabd g ea ad rt zu wer 
Derartige Einnchtungcn Kcfeni Cox in Loodcw, Dessauer in Ascha: 
bai]g. Max Kohl in CSiemnitz, Dr. Max Levy ia Berlin. Rosen b 
Watson in London und Volt -Ohm in München (Fi 





Neuntes Kapitel. 

Experimente mit Funkeninduktoren. 



Wird ein Funkeninduktor in Tätigkeit gesetzt, so gehen zwischen den 
mit den sekundären Polen verbundenen Entladern hellblaue Funken über. 
Um eine möglichst groiJe Schlagweite zu erzielen, ist es vorteilhaft, den 
bereits beschriebenen Entlader anzuwenden, d.h. die negative Polspitze mit 
einer runden Messingscheibe zu vertauschen. Über die normale Funken- 
länge hinaus, wo starke Büschelentladungen auftreten, die man besonders im 
Dunkeln gut beobachten kann, und die eine starke Ozonisicrung der Luft 
bewirken, sollte man die Funkenstrecke nicht erweitern, weil dies dem 
Induktor leicht schaden kann. Bei der maximalen Funkenstrecke schlagen 
nur die von der primären Stromöffnung induzierten Funken über; verkleinert 
man die Funkenstrecke wesentlich, so gehen auch die Schlieikingsfunken 
über» die Funken werden kräftiger und zahlreicher und erscheinen dem Auge 
schließlich als eine gelbe bis gelbrote Flamme. Besonders bei sehr hoher 
Unterbrechungszahl des primären Stromkreises macht die Entladung den 
Eindruck eines kontinuierlichen Flammenbogens. Dieser Flammen bogen 
besteht aus zwei Teilen, einem hell leuchtenden, blauen Liclitstreif in der 
Mitte, umgeben von einer gelben, weniger leuchtenden, flammenartigen 
Aureole. Man kann die Trennung beider dadurch hervorbringen, daH 
man die Entladung zwischen den Polen eines kräftigen Elektromagneten 
vor sich gehen lälit. Der helle Lichtstreif wird dadurch nicht geändert, 
die lichtschwache Aureole dagegen wird zu einer halbkreisförmigen Scheibe 
zusammengedrückt, deren Ebene auf der Verbindungslinie beider Pole 
senkrecht steht. Dafi aber der gelbe Ffammenbogen kein kontinuierlicher 
I Strom ist, sondern ebenfalls aus einzelnen Ertladungsfunken zusammen- 
gesetzt wird, kann man deutlich erkennen, wenn man in die Entladung 
von der Seite kräftig hineinbläst, oder indem man die Entladung in einem 
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dem Fianimenbogen kineniatographische Aufnahmen macht. Verfasser hat 
viele derartige Aufnahmen des Entlad unj|sf!ammenbogens bei einem mit 
Flüssigkeits- Unterbrecher betriebenen Induktor gemacht, imi so die Unter- 
brechungen zu zählen, Von einer gewissen Unterbrechungszahl an kann 
man dabei die überraschende Tatsache feststellen, daH sich die einzelnen, 
aufeinander folgenden Unterbrechungsfimken in derselben Bahn bewegen. 
Jeder überspringende Funke sucht sich nämlich den, wenn auch nicht 
kürzesten, so doch am leichtesten zu passierenden Weg aus. Nun leitet 
aber erwärmte Luft besser als kalte, und somit wird feder folgende Funke 
einen ihm vom vorhergehenden Funken angewärmten Luftkanal vorfinden 
und diesen einschlagen. 

Im allgemeinen ist die Anzahl der Funkenentfadungen gleich der An- 
zahl der Unterbrechungen im primären Stromkreise, jedoch kann man bei _ 
sehr kräftigen Entladungen bei jeder primären Stromunterbrechung mehrere I 
Funken in der sekundären Entladung nachweisen, die langsam schwächer 
werden. Fig. 79 zeigte eine derartige, durch Abblasen des Funkens erhaltene, 
geschichtete Einzelentladung aus einem Induktorium von Klingelfuß in 
Basel. Diese Vielfachfunken folgen sehr viel schneller aufein9nder als die ■ 
vorher erwähnten, von mehreren aufeinander folgenden Unterbrechungen 
herrührenden Einzelfunken, verlaufen aber ebenfalls in parallelen Linien von 
prachtvoller Zeichnung. Nach der Klingelfußschen Theorie, die wir im ■ 
IV. Kapitel, Abschnitt 16 kennen gelernt haben, beruhen diese mehrfachen, 
in der Intensität rasch abnehmenden Funken auf elektrischen Schwingungen 
im primären Stromkreise und geben ein ausgezeichnetes Mitte! an die 
Hand, die Schwingungszeit des aus Selbstinduktion und Kapazität gebildeten 
primären Systems vom Induktor zu berechnen. 

Schaltet man parallel zu ilcn sekundären Klemmen eines Induktors eine 
Leydner Flasche, so wird in ihr die Elektrizität bis zu einem gewissen I 
Grade angehäuft, ehe ein Überspringen des Funkens zwischen den Entladern 
erfolgt. Letztere müssen dabei näher aneinander, mindestens auf die Schlag- 
weite der Flasche gestellt werden. Diese Funken sind dann zwar viel 
kürzer, aber sehr viel kräftiger, sehr hell und von lautein Knall begleitet ■ 

Die sehr bedeutende mechanische Kraft solcher Entladungsschläge kann 
man an dem Durchschlagen von Ola.splatten zeigen, ein Experiment, welches 
vorzüglich dann gelingt, wenn man auf die zu durchschlagende Mitte der 
Glasplatte beiderseits einen spitzen Metallstab durch Siegellack aufkittet. 

Die Entladungsfunken sind sehr reich an den chemisch wirksamen blauen, 
violetten und ultravioletten Strahlen, zumal bei Anwendung von Elektroden 
aus Aluminium, Kadmium etc., sie werden deshalb oft als Ersatz des Bogen- 
lichts für therapeutische Zwecke (Finsenbestrahhmg) angewendet. Man läßt 
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sie zu diesem Zweck innerhalb einer mit einem Quarzfenster versehenen 
Kapsel überspringen, welche auf die zu behandelnde Körpersteile ge- 
drückt wird. 

In physikalischer Hinsicht geben die starken Funkenentladungen ein 
gutes Mittel zur Untersuchung von Metallspektren ab. 

Besonders interessant sind die Funkenentladungen in Röhren mit ver- 
dünnten Gasen. Der positive Pol erscheint von einem purpurroten Licht- 
schein, der beinahe bis zum n^^ativen Pol reicht, umgeben; letzterer ist von 
einem tiefblauen Licht eingeschlossen, das von der Elektrode durch einen 
dunklen Zwischenraum getrennt ist Die rote Lichtgarbe erscheint in einer 
Reihe abwechselnd heller und dunkler Schichten, die zur Röhrenachse 
senkrecht stehen. Obgleich man glauben könnte, daß die Röhre kontinuierlich 
leuchtet, ist dies doch nicht der Fall, vielmehr tritt das Leuchten stoßweise 
den Unterbrechungen im Hauptstrom des Induktors entsprechend, auf. Dies 
kann man in einfacher Weise dadurch zeigen, daß man die Röhre rotieren 
läßt Die Röhre hat während der Zeit von einer Unterbrechung zur andern 
ihren Ort verändert und so sieht man einen vielseitigen Stern ( Gassi ot- 
schen Stern), eine ganz prachtvolle Erscheinung. 

Um die Röhre nicht jedesmal auspumpen zu müssen, kann man die- 
selbe auch zuschmelzen und erhält dann eine immer zum Gebrauch fertige 
Röhre. Gcißler in Bonn stellt solche nach ihm benannte Röhren von 
verschiedenen, farbig fluoreszierenden Glassorten, mit den verschiedensten 
Oasen und Flüssigkeiten gefüllt, in sehr interessanten Formen her, die sehr 
preiswert sind. 

Das .Aussehen einer solchen Geißlerschen Rohre ist je nach der 
Luftverdünnung in ihr, ein sehr verschiedenes. Wird während des Funken- 
durchganges der Dnick in der Röhre durch fortgesetztes Auspumpen erniedrigt, 
so dehnt sich das bläuliche Glimmlicht am negativen Pole immer weiter 
aus, das positive rote Licht geht zurück. Eki sehr starker Evakuierung 
(1 Millionstel Atmosphäre und darunter) endlich sind nur noch die von 
der Kathode ausgehenden Strahlen vorhanden, diese folgen aber nicht mehr 
den etwa in der Röhre vorhandenen Krümmungen, wie es bei Röhren mit 
mäßiger Luftverdünnung der Fall ist, sondern sie pflanzen sich geradlinig 
fort Treffen sie dabei auf die Glaswand der Röhre, so tritt an diesem 
Punkte ein lebhaftes Fluoreszieren des Glases ein. Diese teilweise unsicht- 
baren Kathodenstrahlen strahlen von jedem Punkte der Kathode in einer 
zu ihrer Oberfläche nomialen Richtung aus; gibt man daher der Kathode 
die Form einer Kugelkalotte, so werden die Kathodenstrahlen in einem 
Brennpunkte — dem Mittelpunkt der zugehörigen Kugel ^ vereinigt. Hier 
werden dann hohe Wärmewirkungen erzielt, so daß z. B. ein dort an- 
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gcbfadilcs Ptatinbledi m dem Brennpunkte durchschmSzL Daß die Strahlen 
aadi laedianisdie Wirfaii^en ausüben, kann man an leicht bewc;glkfaen 
Sd uu i df ädem, Windmülilcnflügeln etc sehen, die in den Röhren ai^ebrxht 
werden können. Mit derartigen Experimenten haben sich namentlich Hittorf 
(1869). Crookes (1879) und Lenard (1896) beschäftigt, und weisen die 
Ergebnisse darauf hin, daB es mit ungeheurer Geschwindigkeit (ca. lOOOCX) km 
in der Sekunde) fortgeschleuderte materielle Teilchen, Atome des Kathoden- 
materials sein müssen, welche die mit den Kathodenstrahien verknüpften 
Erscheinungen hervorbringen. Von diesen hochinteressanten Erscheinungen 
ist praktisch die Tatsache am bedeutungsvollsten geworden, daß beim Auf- 
treffen der Kathodenstrahien auf feste Körper eine neue Strahlenart entsteht, 
die unter dem Namen „X"-Sfrahlen von Dr. v. Röntgen in Würzburg (1896) 
zuerst beschrieben worden ist Diese Strahlen, mit deren Erzeugung und 
Anwendung wir uns im folgenden Kapitel etwas ausführiicher be- 
schäftigen wollen, haben sehr merkwürdige Eigenschaften: sie sind für 
unser Auge unsichtbar, wirken aber sehr stark auf eine photographische 
Emulsionsplatte; sie durchdringen eine dicke Aluminiumplatte wie gewöhn- 
liche Lichtstrahlen eine Fensterscheibe, durch eine gut durchsichtige Glas- 
scheibe aber dringen Röntgenstrahlen fast gar nicht hindurch. Die Röntgen- 
strahlen können weder reflektiert, noch gebrochen werden, daher kann 
man sie weder in einem Brennpunkte vereinigen, noch durch Prismen 
zcriegen. Sie sind auch im Gegensatze zu den Kathodenstrahien magnetisch 
nicht ablenkbar. 
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1. Rönts^enröhren. 

Bei den anfänglich zur Erzeugung der Röntgenstrahlen verwendeten 
Röhren entstanden die Röutgenstralilen durch Auftreffen der Kathoden- 
strahlen auf die Glaswand der Röhre. Die so erzeugten Röntgenstrahlen 
waren nur schwach, man mulite die von den Kathodenstrahlen getroffene 
Glasfläche ziemlich groß nehmen, weil bei zu starker Vereinigung der 
Kathodenstrahlen die Glaswand glühend wurde und dem äulkreii Luft- 
druck nicht stand hielt Es war ein guter Gedanke, die von den Kathoden- 
strahlen getroffene Fläche von Platin zu machen und ins. Innere der Röhre 
zu verlegen. Platin erzeugt mehr Röntgenstrahlen als Glas, ist auch hitze- 
beständiger, so daß die von der hohlspiegelartigen Oberfläche der Kathode 
ausgehenden Kathodenstrahlen auf dem Platinblcch mehr in einem Punkte 
vereinigt werden können. Die von diesem Punkte ausgehenden Röntgen- 
strahlen wirken nicht nur stärker, sondern ergeben aucli schärfere Schatten- 
bilder. 

Die Grundform aller heutigen Röntgenröhren bildet somit eine Kugel 
von Glas, mit seitlichen, die Elektroden enthaltenden Rohrstutzen. Die Anode 
besteht meistens aus einer Atuminiumplatte, die Kathode aus einem Hohl- 
spi^el, ebenfalls aus Aluminium. Die Platte aus Platin, auf welche die 
Kathodenstrahlen auffallen, wird Antikathode- genannt, sie befindet sich in 
der Glaskugelmitte und ist mit der Anode leitend verbunden, um die Zer- 
stäubung der Antikathode zu vermindern (Fig. 220). 

Diese Röntgenröhre wird mit der sekundären Funkenslrecke des In- 
duktors so geschaltet, dali die Platte mit der Kathode, die Spitze mit der 
Anode der Röhre verbunden ist (vergl. Fig. 221). Die Funkenstrecke des 
Induktors, auf ihre maximale Schlagweite eingestellt, lasse man der Röhrcn- 
einschaltung parallel bestehen, damit etwaige Überspannungen sich hier ent- 
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laden können. Wächst z. B. u-ährend längeren Betriebes da- Widerstand 
in der Röhre, so kann die Entladung über die Funkenstrecke erfolgen und 
wird so weder die Röhre, noch die Sekundärwicklung des Induktors ge- 
fährdet Bei richtiger Einschaltung erscheint die Röhre zur Hälfte hellgrün 
leuchtend, zur Hälfte bleibt sie dunkel. Beide Hälften sind scharf getrennt, 
die grüne Hälfte liegt über der Platin-Antikathode. Sollte diese eben an- 
gegebene Beleuchtung nicht eintreten, so ist die Stromrichtung falsch und 
lege man dann den Stromwender um. Den falschen Zustand längere Zeit 
bestehen zu lassen, ist nicht ratsam, weil die Platinantikathode dann Kathode 

ist und das Platin zerstäubt, wodurch 
die Lebensdauer der Röhre sehr ver- 
kürzt wird. Nach richtiger Einstellung 
der Stromrichtung kann die Strom- 
stärke im Induktor durch allmähliches 
Ausschalten von Widerstand so weit 
erhöht werden, daß die Platin- Anti- 
kathode eben zu glühen beginnt. 

Um die Röhren für starke Bean- 
spnichung haltbar zu machen, hat man 
die Antikathode aus einem dicken Metall- 
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stück hergestellt und die reflektierende Fläche schräg gestellt. Der Platin- 
spiegel ist an einem dicken Metallrohr, das die Wärme ableiten soll, be- 
festigt (Röhre (Fig. 222] von Gundelach in Gehlberg). 
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Fig. 222. 

Die Dr. Max Levysche Kontraströhre (Fig. 223) ist im wesent- 
lichen dadurch gekennzeichnet, dal5 die Antikathode aus einem metalli- 
schen und einem nichtmetallischen, isolierenden Material zusammengesetzt 
ist. Ersteres dient zum Auffangen der Katliodenstrahlen und Emission 
der Röntgenstrahlen, letzteres hat einen doppelten Zweck: zunächst leitet 
es die Wärme der Platinplatte schlecht ab, so dall diese in lebhaftes 
Glühen gerät und so viel kräftigere Röntgenstrahlen aussendet. Dieses 
Glühen des Platinbleches mußte früher sorgsam vermieden werden, weil 
die Erwärmung der Antikathode sich auf die sie tragenden Metallteile fort- 
pflanzte und aus diesen die bei der Evakuierung nicht entfernten Gase aus- 
trieb, wodurch die Röhre unwirksam wurde. Dieser Übelstand wird durch 
die hintergelegte Isolierscheibe, welche schlecht wärmeleitend ist, selbst aber 
die höchsten Temperaturen verträgt, beseitigt, denn Oase gibt sie selbst 
im weißglühenden Zustande nicht ab. Ihr fernerer Zweck ist, als Wärme- 
reservoir für die Antikathode zu dienen, wozu sie sowohl durch ihre Masse 
als auch Wärmekapazität vortrefflich geeignet ist. So schön dieser Gedanke 
auch ist. so kann doch die Dr. Levysche Kontraströhre nur bei Platin- 
oder mechanischen Quecksilber- Unterbrechern , allenfalls auch noch bei 
Quecksilberstrahl -Unterbrechern und nicht zu hohen Betriebsspannungen 
angewendet werden. Bei Verwendung der Flüssigkeits- Unterbrecher und 
direktem Netzanschluß wird die Antikathode binnen kurzer Zeit so heiß, 
daß das Platin flüssig w^ird und herablropft. Für solche Fälle muß auf 
Röhrenkonstruktionen mit besonders guter 
Wärmeableitung von der Antikathode zu- 
rückgegangen werden. Man hat Rohren, 
bei denen die Antikathode an einem 
Kühlwasserbehälter angebracht, andere, 
bei denen sogar fließendes Wasser zur 
Kühlung benutzt wird. Fig. 223. 

II* 
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Fig. 224 zeigt die Dr. Levysclie Kontraströhre mit Wasserkühlung; 
Fig. 225 die Hirschmannsclie RJVhre mit Wasserkühlung. 

Bei den Röhren^ die durch füeHendes Wasser gekühlt werden sollen. 




L 



Flg. 227. 



ist möglichst die Verbindung des Wasser zufülirenden Schlauches mit der 
Wasserleitung zu vermeiden. Eine solche Einrichtung wird vielmehr in 
der in Fig. 226 abgebildeten Weise (Röhre [Fig. 227] und Einrichtung nach 
Ferdinand Erneckc in Berlin) erfolgm müssen. 
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Stelle von Wasser kann zweckmäßig auch blondes Harzöl ver- 
wendet werden, wie dies von der Allgemeinen Eleklrizitäts-Gesell- 

^m Schaft in Berlin für ihre diesbezüglichen Röhren (Fig. 228) empfohlen wird. 

V Während bei den bisher beschriebenen Wasserkühlröhren die Anti- 

kathode über den geschlossenen Kühlbehälter hinöbergeschoben und das 
Platinblech so von dem Kühlwasser durch die Glaswand des Reservoirs 
getrennt war, hat C. H. F. Müller in Hamburg neirerdings eine Röhre für 
hohe Beanspruchung konstruiert, bei welcher die Antikathode den Boden 
des Kühlwasserbehälters selbst bildet (Fig. 229). Die Kühlung ist in diesem 

^Fall, wo das Wasser die Rückseite des Antikathodenplatinbleches direkt 
berührt, eine viel wirksamere, als bei den oben beschriebenen Röhren mit 
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Fig. 228. 



Flg. 229. 
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indirekter Kühlung. Die Antikathode besteht aus einem Platintopfe, der 
Antikathodenträger aus einem Olasgefälie, welches vor Benutzung der Röhre 
bis zu etwa drei Viertel seines Inhalts mit Wasser zu füllen ist. Durch An- 
ordnung eines gläsernen Schutzniantels utn die Antikathode zur Verhütung 
vagabondierender Strahlen ist diese Röhre zu einer der besten und brauch- 
barsten der bisher existierenden Röntgenröhren geworden. Allerdings ist 
der Preis dieser Röhre ein ziemlich hoher, was in der glastechnischen 
Schwierigkeit ihrer Herstellung begründet isL 

Das Vakuum in einer Röntgenröhre ist auf ihre Wirkung vom größten 
Einfluß. Die Luftverdünnung ist unter allen Umständen eine außerordent- 
lich hohe, allein innerhalb ganz enger Grenzen sich haltende Schwankungen 
in dieser Verdünnung verändern den Charakter der Röhre vollständig. Röhren 
mit sehr hohem Vakuum geben flaue, kontrastlose Bilder {helle Knochen, 
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helles Fleisch!), besitzen aber Strahlen von großer Durchdringungskraft: 
Röhren mit etwas zu geringer Verdünnung geben kontrastreiche Bilder, 
haben aber geringe Durchdringungskraft. Erstere nennt man harte , letztere 
- weiche Röhren. Ob eine Röhre hart oder weich ist, kann man von ■ 
vornherein an der Länge der überspringenden Funken an der parallel 
geschalteten Funkenstrecke des Induktors sehen; eine harte Röhre hat infolge 
der hohen Luftverdünnung einen größeren Widerstand als eine weiche, bei 
ersterer werden also längere Funken auf der parallel geschalteten Funken- 
strecke überspringen als bei einer weichen. 

Übrigens ändert sich der Widerstand jeder Röntgenröhre während ihrer 
Benutzung, so daß eine anfänglich gut arbeitende Röhre nach kurzer 
Benutzung schlechte Bilder liefert. Dies hat zwei ganz verschiedene Ur- 
sachen. Die eine beruht darauf, dali beim Gebrauch einer Röhre kleine, 
an der Glasfläche oder den Elektrodenteilen fest anhaftende Luftbläschen, 
die bei der Evakuierung nicht entfernt werden konnten, sich losreißen — 
oder daß in den Metaltteilen okkludierte Luft durch die Erwärmung aus- 
getrieben wird. In beiden Fällen sinkt der Grad der Luftverdünnung, 
die Röhre wird zu weich. Die andere Ursache wirkt genau entg^en- 
gesetzt. Durch das Auftreffen der Kathodenstrahlen auf die Antikathode, 
vielleicht bei der Entstehung der Kathodenstrahlen an der Kathode selbst, 
werden Metallteitchen losgerissen und durch sie wird Luft absorbiert, d. h. fl 
der Luftverdünnungsgrad der Röhre steigt. Beide Ursachen arbeiten sich 
entgegen, es hängt vnn Zufälligkeiten ab, ob eine Röhre beim Gebrauche 
härter oder weicher werden wird. Nun ist man in neuerer Zeit dazu 
übergegangen, die Röntgenröhren beim Auspumpen zu erwärmen, um die 
am Glase haftenden Luftbläschen zu entfernen, man läßt auch beständig 
Strom durchgehen, um die okkludierten Gase zu vertreiben, und stellt so b 
gleichmäßig gute Röhren her, die im allgemeinen beim Gebrauche nicht fl 
mehr weicher werden — das Härterwerden ist dagegen bis jetzt unver- 
meidlich geblieben. 

Jede Röntgenaufnahme sollte aber mit einer gerade passenden, jeden- 
falls aber nicht zu harten Röhre gemacht werden, Die Expositionszelt wird 
dann zwar etwas länger ausfallen, man wird aber eine gute, kontrastreiche 
Aufnahme erhalten. 

Es sind mehrere Methoden angegeben worden, um hart gewordene 
Röhren zu regenerieren. 

Die Voltohm -Gesellschaft bringt eine Röntgenröhre mit Doppel- 
kugel in den Handel (Fig. 230). Kathode und Antikathode befinden sich 
in der einen, die Anode in der zweiten Kugel. Bei Herstellung der Luft- 
verdünnung wird nur die eine Kugel erhitzt, so daß die spätere Erwärmung 
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durch den Induktionsstrom, die nur in der anderen, größeren Kugel stattfindet, 
eine Verschlechterung des Vakuums nicht herbeiführen kann. Die kleinere, 
nicht erwärmte Kugel besitzt somit einen Luftvorrat durch an den Glaswänden 
anhaftende Luhblasen. Wird diese Luft beim Gebrauch durch Anwärmen los- 
gelöst, so dringt sie in die andere Kugel, um das durch Verstäubung der 
Elektroden herabgesetzte Vakuum wieder auf den Normalzustand zu bringen. 
Siemens & Halske benutzen eine Vakuum-Reguliervorrichlung, 
die darin besteht, daß gewisse Stoffe (Phosphor, Ätzkali u. dergl.) Gase 
absorbieren, sie bei Erwärmung aber ab- 
geben. Eine Vergrößerung des Druckes 
kann dann leicht durch Erwärmen des in 
einer Glaskugel mit Rohransatz enthaltenen 
Stoffes durch Erwärmung der Kugel von 
außen mit einer Spiritus- oder Bunsen- 
flamme bewirkt werden. 




Fig. 230. 



Fig. 231. 
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Besser ist die Methode, die C. H. F. Müller in Hamburg bei seiner 
Universalröhre mit selbsttätiger Regulierung des Vakuums an- 
wendet (vergL Fig. 229 u. 231). Bei ihr wird die Erwärnuing der Gas ab- 
gebenden Substanz durch die Erwärmung bewirkt, welche die Entladungs- 
ströme besitzen. An die eigentliche Röntgenröhre ist eine Nebenröhre mittels 
eines kurzen Rohrstutzens angesetzt, in welchem sich eine mit einer Glimmer- 
platte bedeckte Kathode befindet, die ein bestimmtes Gasqiiantum abgibt 
und dadurch die Härte der Röhre herabsetzt, sobald der Strom dieser Ka- 
thode zugeführt wird. Der Vorteil dieser Methode gegenüber derjenigen 
mittels der oben angegebenen Chemikalien besteht darin, daß die Gase 
dauernd ausgeschieden bleiben und nicht nach kurzer Zeit wieder resor- 
biert werden. Das Hindurchleiten des Stromes durch die Nebenröhre 
erfolgt dadurch, daß man die mit der Kathode verbundene und In einem 
Scharnier drehbare Messingstange der Kathode der Hauptröhre bis auf 
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einen bestimmten Luftabstand nähert. Soll die Röhre zu Beckenaufnahmen 
dienen, so muß dieser Abstand 10 bis 11 cm betragen, bei Handaufnahmen 
nimmt man 5 bis 7 cm. Dalf dit; Regulierung stattfindet, erkennt man 
daran, dali zwischen der Antikathode der Hauptröhre und der Spitze der 
Messingstange Funken übergehen. Die Herabsetzimg des Härtegrades 
kann man dadurch beschleunigen, dali man den negativen Pol des 
Induktors direkt mit der Kathode der Nebenröhre verbindet und somit den 
Strom in seiner vollen Stärke hindurchschickt; zu diesem Zweck trägt der 
Messingstab eine Öse. Dabei ist indessen ratsam, mit mälJiger Stromstärke 
zu beginnen, da der Vorgang nur 2 bis 3 Sekunden dauert und man 
Gefahr läuft, die Röhre zu weich zu machen. Der größte Vorzug dieser 
Einrichtung besteht darin, dali die Regutiervorrichtung auch während des 
Betriebes der Röhre wirkt; sobald die letztere Neigung zum Härterwerden 
zeigt, springen sofort einige Funken auf die in geeignetem Abstände be- 
findliche Messingstange über, wodurch der Härtegrad wieder automatisch 
auf die richtige Höhe gebracht wird. Man kann deshalb mit dieser Röhre 
die längsten Expositionen und Durchleuclitungen bei vollständig gleich- 
bleibendem Härtegrad erzielen. 

Auch bei der oben beschriebenen Voltohmröhre mit Doppelkugel ist eine 
auf denselben Prinzipien beruhende Reguliervorrichtung angewendet (Fig. 230). 
Eine andere Methode, die von Dr. Max Levy und W. A. Hirsch- 
mann angewendet wird, besteht darin, daR der Röhre von außen eine 
beliebige Menge Luft zugeführt werden kann; so viel 
natürlich nur, daß das durch Luftverbrauch in der Röhre 
vergrößerte Vakuum wieder auf den normalen Zustand 
gebracht wird. Fig. 232 ist eine Abbildung der Levy- 
schen Röhre, bei der eine künstliche Undichtigkeit durch 
einen gut verkitteten Schliff bewirkt werden kann. Diese 
Röhre ist nur für starken Gebrauch bestimmt, weil 
andernfalls zu viel Luft von außen eindringt. 

Bei der Hirschmannschen Röhre erfolgt der Luft- 
zutritt durch ein Kapillarröhrchen, welches durch die 
Schraube V (Fig. 233) und ein Ventil geöffnet und ge- 
schlossen werden kann. 

Ein anderes Mittel beruht auf elektrostatischen Prin- ■ 
zipien. Die Erhöhung des inneren Widerstandes der 
Röhren wird nämlich zum Teil durch die elektrostatische Ladung des Glases 
hervorgerufen. W. A. Hirsch mann beseitigt diese Ladung^ indem er von 
außen einen leitenden Belag A auf die Anode legt. Die sehr harte Röhre 
arbeitet dann sofort wieder normal (Fig. 234). 
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Die verbreitetstc und wohl beste Vorrichtung zum Weichermaclien iiart 
gewordener Röntgenröhren ist die von Villard angegebene. Sie beruht 
auf osmotischer Wirkung. Die Metalle der Platingruppe haben nämlich die 
Eigenschaft, bei Weißglut Wasserstoff diffundieren zu lassen. Wird daher 
in einem Ansatzrohr der Röntgenröhre ein Platin- oder Palladiiimdraht 
eingeschmolzen, der ins Innere der Röhre hineinragt, so dringt, wenn der 
Draht durch eine Spiritusflamme vorsichtig erwärmt wird, Wasserstoff in 
die Röhre und ermäßigt das Vakuum in derselben. Diese Regenerierung 
kann behebig oft erfolgen. Eine derartige Reguiiervorrichtung besitzt bei- 
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Fig. 233. 



Fig. 234. 
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spTelsweise die in Fig. 224 gezeichnete und bereits beschriebene Kontrast- 
röhre mit Wasserkühlvorrichtung von Dr. Max Levy in Berlin. 

Viele Röhren besitzen auch eine Vorrichtung zum Härtermachen, die 
dann zur Anwendung kommt, wenn die Röhre durch falsche Behand- 
lung zu weich geworden sein sollte, oder wenn es sich bei voMständtg 
normaler Behandlung beispielsweise darum handeln sollte, unmittelbar nach 
einer Handaufnahme eine Beckenaufnahme zu machen. Man kann zwar 
bei jeder Röhre das Vakuum dadurch erhöhen, daß man die Stroni- 
richtung umkehrt. Dadurch wird, wie wir gesehen haben, die Platin- 
Antikathode zur Kalhode, und die von ihr abstäubenden Teile absorbieren 
[.einen Teil der Luft, indem sie sich als ttunkler Niederschlag an den Glas- 
wänden ansetzen. Ein Vorteil für die Röhre ist das aber nicht. 
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Die in Fig. 22Q und 231 abgebildete Müll ersehe Universalröhre besitzt 
eine besondere Vorrichtung zum Hartmachen. Man verbindet den positiven 
Pol des hiduktors niclit wie gewöhnlicii mit der Antikathode, sondern mit , 
der spiralförmigen Elektrode der Nebenröhre, wobei aber darauf zu achten ist^fl 
daß die Messingstange nicht mit der Kathode der Hauptröhre in Verbindung 
stehe. Schattet man dann den Strom in der Richtung wie früher ein, so 
wird das Metall, aus welchem die spiralförmige Elektrode besteht, in sehr 
starkem Grade gegen die Glaswanditng der Nebenröhre zerstäubt und bindet 
nun in dieser veränderten Lage sofort einen Teil des Gasinhaltes der beiden 
Röhren. Die Zeitdauer, welche diese Bindung beansprucht, richtet sich 

ganz nach dem Grade der Weichheit der 

Röhre; ist diese sehr weich und soll sie 

/'--flEr"'^ Irl besonders hart werden, so kann dies bis 

. - _ ^ zu fünf Minuten dauern. Sodann wird der 

^L \f^ ■■^ Leitungsdraht wieder zu der Anode der 

^^^^^~f U ,\y)'| Hauptröhre hinübergelegt und die Röhre ist 

^ • J^ 'Mv ' zur Beckenaufnahme fertig. Selbstverständ- 

■ ^S^^s»i_ ^"JF lieh ist dabei, daß die obige Manipulation 

zu wiederholen ist, wenn die einmalige Um- 
legung des positiven Leitungsdrahtes nach 
der Spiral igen Elektrode hin noch nicht den 
genügenden Erfolg hatte und daß anderseits, 
wenn die Röhre durch eine zu lange Be- 
nutzung dieser Elektrode zu hart geworden 
sein sollte, dieselbe durch Anwendung der 
früher beschriebenen Reguliervorrichtung so- 
fort wieder weicher gemacht werden kann. 
Eine ähnliche Ausführungsform zum Härtemiachen zeigt die in Fig. 235 
dargestellte Röhre von W. A. Hirsch mann. Will man die Röhre entlüften, 
so trennt man die Verbindung zwischen Antikathode und Hilfselektrode und 
läßt den Strom einige Sekunden hindurchgehen. Die zerstäubten Elektroden- 
teile absorbieren dann etwas von der Luft und das Vakuum wird verbessert. 
Bei der Gundelach-Dessauerschen Röhre (Fig. 236) erfolgt die Re- 
gulierung des Härtegrades in ganz anderer Weise. Durch eigenartige Anord- 
nung der mit der Antikathode gewöhnlich leitend verbundenen Anode läßt 
sich erreichen, daß ein und dieselbe Röhre ohne Veränderung des Vakuums 
ganz verschiedene Strahlen aussendet, je nachdem man die Antikathode 
allein oder mit der Anode gemeinschaftlich als positive Zuleitung benutzt 
Im ersteren Falle sendet die Röhre durchdringungskräftigere Strahlen aus 
als im letzten Falle. 
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Fig. 235. 
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Behufs R^^lierung der Röhre bringen Gundelach-Dessauer 
zwischen die Antikathode und die Hilfsanode einen r^ulierbaren Funken- 
streckenwiderstand an, dessen Größe durch Drehen an einem isolierten 
Griff verstellt werden kann. Ist die Funkenstrecke groß gestellt, so erhält 
die Antikathode allein Strom und die Röhre wirkt hart; ist die Funken- 
strecke sehr klein resp. gleich Null, so ist die Röhre weich und sendet 
stark chemisch wirkende Strahlen aus. Zwischen beiden Grenzen läßt sich 
während des Betriebes jede Zwischenstufe mit größter Feinheit einstellen. 
Außerdem ist an dieser Röhre die Antikathode von einem Glasrohr um- 
geben, um durch die durch die Kathodenstrahlen erfolgende statische 
Ladung der Glasröhre eine Abstoßung und Konzentration des Kathoden- 
strahlenbündels zu einem gradlinig durch die Achse der Glasröhre zur Anti- 




kathode führenden Strahl herbeizuführen. Die Ausgangsstelle der X-Strahlen 
ist daher mehr punktförmig als sonst, und damit wird die Schärfe der 
Bilder nicht unwesentlich erhöht. 

Die Regulierröhre nach Dr. Wehnelt, die von Reiniger, Gebbert 
& Schall in Erlangen in den Handel gebracht wird und deren Härtegrad 
von Hand beliebig eingestellt werden kann, benutzt als Regulierprinzip 
die Erscheinung, daß durch Änderung des dunklen Kathodenraumes eine 
Änderung des Röhrenwiderstandes und damit der Qualität der ausgesandten 
Strahlen bewirkt werden kann. 

Die Konstruktion der Röhre (Fig. 237) ist derart, daß sich innerhalb des 
Kathodenhalses ein verschiebbarer Glascylinder befindet, der den Kathoden- 
spi^el mehr oder weniger überdeckt und dadurch den Röhrenwiderstand 
ändert. 

Die Verschiebung des Glascylinders erfolgt durch leichtes Klopfen an 
die Röhre. Als großer Vorteil dieser neuen Röhre wird angeführt, daß 
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das Vakuum der Röhre durch die RegiiUeruug nicht verändert wird 
diese selbst in so weifen Grenzen möglich ist, dalt die Röhre sowohl für 
Hand- als auch für Beckenaiifnahnien verwendbar ist. 



Wl 



Fig. 237. 



Endlich sei noch die Wcltrekord-Duplex-Röntgenröhre (Fig. 238) von 
C H. F. Müller in Hanibnri,^ erwähnt, die sich dadurch auszeichnet, daß 
sie ebenfalls ohne jede Vakuumsreg^ulierimg ohne weiteres zwei verschiedene 
Strahlenarten, nämlich sowohl harte als weiche Röntgenstrahlen liefern kann. 
In derselben sind, wie die Abbildungen zeigen, zwei Kathoden von un- 
gleicher Form angebracht, und hierdurch allein ist es erreicht, daH man bei 
Benutzung der einen Kathode harte, bei Anwendung der anderen Kathode 
weiche Röntgenstrahl eti erhält. Als Anode dient in beiden Fällen die 
Antikathode. 

Demnach kann man also die eine Seite der Rühre direkt für die 
Durchleuchtung starker Körperteile, die andere Seite dagegen ohne weiteres 
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Fig. 238. 

für dünne Objekte verwenden. Ferner dürfte aber auch bei der therapeu- 
tischen Benutzung der Röntgenstrahlen, je nach Art der zu bestrahlenden 
Affektion, diese Doppelseitigkeit der Röhre von groBeni Vorteil sein, inso- 
fern sie in den meisten Fällen eine genauere Einregulierung der Röhre auf 
eine bestimmte Härte ersparen wird. 
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Um jedoch eventuell auch dies lefatere zu ermöj{h"chen, ist schließlich 
an der Röhre auch noch die bereits beschriebene Müll ersehe Vorrichtung 
zur automatischen R^ulierung des Vakuums angebracht 

Durch längeren, fortgesetzten Gebrauch wird schließlich jede Röntgen- 
röhre unbrauchbar. Man kann sie zwar von neuem auspumpen, aber 
meist lohnt diese Mühe nicht, weil sich an der Innenseite ein Niederschlag 
von zerstäubtem Elektrodenmaterial angesetzt hat, der die Strahlen zu sehr 
absorbiert Die zu wählende Größe einer Röhre richtet sich im allgemeinen 
nach der Funkenlänge des Induktors. In den meisten Fällen werden In- 
duktoren von 15 bis 25 cm Funkenlänge angewendet Röntgenspezialisten, 
große Krankenhäuser, Kliniken etc. benutzen Induktoren von 40 bis 75 cm 
Schlagweite. Die Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft in Berlin fertigt 
die Röhren in sieben Größen und empfiehlt dieselben für folgende In- 
duktoren zu benutzen: 
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Kugeldurchmes&cr der Röhre 
Funkenlänge des Induktors . 
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Es empfiehlt sich, lieber eine zu große, als eine zu kleine Röhre 
zu verwenden. Größere Induktoren als mit 75 cm Funkenstrecke sind 
ira allgemeinen unnötig, da sie nicht voll ausgenutzt werden können. 
Ihr Vorteil würde höchstens auf den intensiven Einzelenlladungcn und 
der längeren Lebensdauer der immer härter werdenden Röhren beruhen. 
Auch hat die Größe des Induktors keinen wesentlichen Einfluß auf die 
Güte der Durchleuchtungsbildcr, diese sind in viel höherem Grade von 
der Güte der Röhre und der Beherrschung der photographischen Technik 
abhängig. 

Naturgemäß ist die Regulierfähigkeit kleiner Apparate eine außerordent- 
lich viel geringere als diejenige größerer Induktoren. Da man bei letzteren 
viel feinere Abstufungen bei der Zumessung der Funken für die Röhre er- 
zielen kann, so werden die Röhren außerordentlich geschont, während bei 
kleineren Induktoren die Röhren auf Kosten ihrer Lebensdauer außerordentlich 
beansprucht werden. 

Als Unterbrecher kommen hauptsächlich die Quecksilberstrahl- und 
die Flüssigkeits-Unterbrecher in Betracht, w^en der Ruhe des Fluoreszenz- 
bildes und der kürzeren ExposJtionsdauer. 

Die Quecksilberstrahl-UiUerbrecher besitzen eine gute Regulierfähigkeit 
in Bezug auf Funkenlänge, Unterbrechungszahl und Stromschlußdauer, un- 
abhängig voneinander imd von der sekundären Belastung durch die Röntgen- 
röhre. Bei Anwendung des Weh nelt- Unterbrechers empfielilt sich die An- 
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Schaffung eines solchen mit mehreren Stiften und einer Primärspule mit 
veränderlicher Selbstinduktion (vergl. S. 98 bis 102). ■ 

Die Benutzung eines Loch-Unterbrechers ist bei allen Spannungen zu-f 
lässig und gestattet sich damit auch die ganze Einrichtung am einfachsten. 
Man kann mit einer einzigen Lochgröße und nur einer Primärwicklung 
eine genügende Regulierung durch bloße Benutzung eines Reguiierwider- 
Standes erreichen (vergl. S. 107). I 

Wird der Induktor direkt von einem Netz mit 110 oder 220 Volt 
betrieben, so macht sich, besonders im letzteren Falle, der ScliüeBungsfunken 
recht unangenehm bemerkbar. Besonders ist dies bei weichen Röhren, die, 
wie wir gesehen haben, sonst recht vorteilhaft sind, der Fall. Der durch 
den Schluß des Stromes induzierte Sekundärstrom ist natürlich dem Öffnungs- 
strome entgegengesetzt gerichtet und wirkt auf die Lebensdauer der Röhre 
genau so schädlich wie eine falsche Strom richtung. Am stärksten tritt dieser 
Übelstand bei Anwendung eines Wehncit-Unterbrechers bei Wcchselstrom- 
betrieb liervor. Man erkennt den Durchgang des SchlielUmgsfunken an 
einer Röntgenröhre leicht daran, daß die grünteuchtende Hälfte derselben 
nicht gleichmäßig grün, sondern mit Schattcnftguren durchsetzt ist. Am 
einfachsten werden die Schließungsfunken dadurch von der Röhre fern- 
gehalten, daß man ihr eine Funkenstrecke vorschaitet, die von dem 
stärkeren Öffnungsstrome ohne Schwierigkeit übersprungen wird, für die ■ 
schwächeren Schließungsströme aber ein unüberwindbares Hindernis bildet 




Fig. 239. 



Die Firma Siemens & Halske in Berlin hat zur Beseitigung der 
schädlichen Schließungsinduktionsfunken, besonders bei Anwendung eines ■ 
Wehnelt-Unterbrechers bei Wechselstrombetrieb, einen Funkenmesser mit 
drei Elektroden konstruiert (Fig. 239), derart, daß die eine Funkenstrecke 
der Röhre vor, eine zweite der Röhre parallel geschaltet ist. Die vorge- 
schaltete veränderliche Funkenstrecke ist in einem Rohr etwas abgedichtet 
eingeschlossen, um das störende Geräusch und Licht der überspringenden 
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Funken zu dämpfen und die Belästigung durch Ozonbildung möglichst zu 
vermindern. Fig. 240 zeigt das Schaltungsschema einer Röntgeneinrichtung 
mit zweiteiligem Wehnelt-Unterbrecher zum Anschluß an ein Wechselstrom- 
netz von 65 bis 125 Volt unter Benutzung der dreiteiligen Funkenstrecke. 
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Fig. 240. 
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2. Drosselrdhren. 

Da die Anwendung einer Funkenstrecke immerhin einige Unannehmlich- 
keiten mit sich bringt, so hat man die dieser anhaftenden Übelstände durch 
die Konstruktion von Drosselröhren (Fig. 241) zu vermeiden gesucht. 

Dieselben beruhen auf der von Puluj 
festgestellten Tatsache, daß elektrische Ent- 
ladungen in einem Vakuumrohr, das eine 
freie und eine eingeschlossene Elektrode 
enthält, nur von der eingeschlossenen zur 
freien Elektrode hin erfolgen, wahrschein- 
lich, weil sich dem Strom in entgegen- 
gesetzter Richtung ein größerer Widerstand entgegenstellt. Die Drossel- 
röhre, die zweckmäßig auch eine Regeneriervorrichtung enthält, wird der 
RÖn^enröhre vorgeschaltet, derart, daß die freie Elektrode an die Röntgen- 
röhre angehängt wird. 




Fig. 241. 




3. Mechanische Vorrichtung zur Unterdrückung der 
SchliefiunKsinduküoasf unken. 

Eine Vorrichtung, welche die Sdiliefiungshinken auf mechanischem 
W^c unterdrückt, ist in neuerer Zeit von Retniger, Oebbert flt Schall 
in Erlangen konstruiert worden; diesdbc ist aber nur bei Benutmng eines M 
Quecksilberstrahl-Unlerbrechejs anwendbar. Sie besteht darin, daß der sekun- ■ 
däre Stromkreis während des Verlaufs des primären Schliefiungsstromes 
geöffnet ist und erst kurz vor der Stromöffnung, also dann« wenn das J 
magnetische Feld auf seinen Maximalwert gekommen ist und einen kon- 
stanten Wert besitzt, geschlossen wird. Umgekehrt wird der sekundäre 
Stromkreis bereits vor der primären Stromschließung geöffnet, nachdem die 
oscillatorischen Schwingungen des Kondensators auf ein Minimum ali^e- 
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Flg. 242. 

klungen sind, für die Röntgenröhre also nicht mehr in Betracht kommen 
Die Vorrichtung selbst ist, wie aus der Abbildung (Fig. 242) ersichtlich ist,, 
durch Winkelräder und eine Welle aus isolierendem Material direkt mit 
dem Quecksilberstralil-ÜJiterbrecher gekuppelt und besteht aus einer, auf 
der senkrechten Welle sitzenden Eboni Ischeibe, welche an ihrer Peripherie 
ebensoviele Metallsegmente trägt, als der Unterbrecher Flügel besitzt. Die 
Mctallsegmcnte sind sämtlich mit der Achse leitend verbunden, von der die 
Leitung weiter zu der einen Außenklemmc führt. Die andere Klemme steht 
in direkter Verbindung mit einer Metallbürste, welche federnd an der Peri- 
pherie der vorerwähnten Scheibe anliegt. Berührt die Bürste eins der 
Mclallsegmente, so ist der sekundäre Stromkreis geschlossen, liegt sie auf 
Ebonit, so ist er unterbrochen. ■ 

Die Einstellimg der Unterbrechirngsvorrichfung für den sekundären 
Strom, in Bezug auf den Unterbrecher für den primären Strom, muß nun 
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so erfolgen, daß die Bürste auf der Ebonitscheibe grade anfängt, ein Metall- 
segment zu berühren, wenn ein Flügel des Unterbrechers im B^jiff steht, 
den Quecksilberstrahl abzuschneiden, und umgekehrt, muß der Kontakt 
zwischen Bürste und Metalls^[ment bereits aufgehoben sein, wenn der 
Flügel im Unterbrecher den Quecksilberstrahi nicht mehr hindert, auf den 
Metallteller zu treffen. Sind diese Bedingungen erfüllt, so sind natürlich 
die Schließungsfunken für die Röntgenröhre nicht mehr vorhanden. Die 
Isolation der ganzen Vorrichtung gegen Erde ist vorzüglich und die 
aktiven Teile derselben laufen unter Petroleum oder Alkohol. 

4. Stative für Röntgenröhren. 

Beim Gebrauch faßt man die trockene und von Staub sorgfältig be- 
freite Röntgenröhre mit einer Klammer aus Holz oder anderem, nicht- 
leitenden Material an dem cylinderischen Teile derselben und verbindet die 
Elekh-oden in der bereits erörterten Weise mit dem Induktor. Die Klammem 
selbst müssen durch ein Stativ gehalten werden, das so eingerichtet sein 
soll, daß man die Röhre in jede gewünschte Lage bringen kann. 

Man hat Bodenstative und Wandstative, erstere sind jedenfalls bequemer 
und allgemeiner anwendbar. 

Fig. 243 ist ein Bodenstativ von Max Kohl in Chemnitz, bei welchem 
durch eine einzige Schraube die Feststellung und Lockerung des die 
Klemme tragenden Armes bewirkt wird; das Stativ ist äußerst stabil und 
doch von mäßigem Gewicht. Mit der Klemme können alle vorkommenden 
Größen der Röntgenröhren eingespannt werden. 

Die Fig. 244 zeigt ein ähnliches Stativ von Dr. Max Levy in Berlin, 
Fig. 245 ein Wandstativ der Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft 
in Berlin, wie es bei beschränktem Räume zur Anwendung gelangt. 

Zur Verbindung der Röhre mit dem Induktor benutzt man bi^^same 
Leitungsschnfire mit sehr guter Isolation (Hochspannungskabel). Dieselben 
müssen so angeordnet werden, daß selbst bei der größten Spannung im 
Induktor kein Überspringen von Funken zwischen den Leitungsschnüren, 
oder von diesen nach der Röntgenröhre stattfinden kann. Durch solche 
nach der Röhre überspringende Funken könnte die Röhre leicht durch- 
schlagen werden, wodurch sie völlig unbrauchbar wird. Um die Leitungs- 
schnüre in angemessener Entfernung von der Röhre zu halten, ist auf dem 
die Klemme tragenden Stiel eine verstellbare Leiste angebracht. 

Die Röntgenstrahlen werden entweder zur Durchleuchtung (Radioskopic) 
oder zur photographischen Aufnahme (Radiographie) verwendet. 
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I. Radioskopie. 

5, F|uoresz<;nzschirme. 

der Radioskopie wird der zu durchleuchtende Gegenstand zwischen 
die Röntjrenröhre und einen Fluoreszenzschirm gebracht. Derselbe be- 
steht aus einem, über einen Holzrahmen gespannten Karton papierbogen, 
der mit einer Schicht Bariumplatincyanür bedeckt ist. Die unserem Auge 
unsichtbaren Röntgenstrahlen verwandeln sich beim Auftreffen auf diesen 
Schirm in von unserem Auge wahrnehmbare Lichtstrahlen. Man bringt 
den zu durchleuchtenden Gegenstand oder Körperteil in eine Entfernung 
von 10 bis 15 cm an die Röhre und hält den Schirm, mit der fluores- 
zierenden Schicht nach dem Beobachter hin, dicht an den Körper heran. 
An den von den Röntgenstrahlen getroffenen Stellen leuchtet der Schirm 
hell auf, Fleischteile markieren sich nur wenig, Knochen erscheinen, je nach 
ihrer Dicke, mehr oder weniger dunkel; doch kann man die Tätigkeit des 
Herzens, die Auf- und Niederbewegung des Zwerchfeläes beim Atmen noch 
recht gut erkennen. Natflriich muß solche Beobachtung in einem absolut 
dunklen Räume vorgenommen werden, da das Auge von etwa vorhandenem 
Tages- oder künstlichen Licht viel zu sehr geblendet wird, um die ver- 
hältnismäßig schwachen Fluoreszenzlichter wahrzunehmen. 

Um ein Verbrennen der Fingernägel und Hände des Beobachters zu 
verhüten, werden die Leuchtschirme neuerdings mit Schutzvorrichtungen 
versehen. Dieselben bestehen z. B. nach dem Vorschlage von Dr. Patzelt 
aus schalenförmigen, mit Griffen versehenen Mctallstücken, die an dem 
Holzrahmen des Leuchtschirmes angeschraubt werden. 
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6. Fluoroskope. 

Zu einer provisorischen Untersuchung im unverdunkelten Räume kann 
man sich der Fluoroskope oder Kryptoskope bedienen. Dieselben be- 
stehen aus einem lichtdichten Geliäuse, dessen Boden durch einen Fluores- 
zenzschirm gebildet wird. Diesem gegenüber befindet sich eine Öffnung 
zum Hineinsehen, deren Ränder sich möglichst dicht an das Gesicht an- 
legen sollen und deshalb meist mit Pelzwerk bekleidet sind. Fig. 246 zeigt 
ein solches Kryptoskop. Fig. 247 ein ebensolches zum Transport zusammen- 
I^bares. 

Da die Röntgenstrahlen von der Antikathode ausgehen und sich grad- 
linig fortpflanzen, so ist jedes Bild, das von einem Gegenstande auf dem 
Fluoreszenzschirm entsteht, eine Centralprojektion , gleichsam ein Schatten- 
ild des Gegenstandes auf dem Schirme. Da die Strahlen divergieren, so 
erscheint das Bild auf dem Schirm stets grölicr als der Gegenstand selbst 
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ist, und die auRenliegcnden Partien in einem größeren Maßstabe als die in 
der Mitte, d. h. das Bild ist etwas verzerrt. Es ist deshalb g;ar nicht leicht, 
die wirlcliche Lage, z. B. einer Gewehrkugel in der Brust, zu bestimmen, 
auch wenn man die Durchleuchtung in zwei aufeinander senkrecht stehenden 
Richtungen vornimmt. Leichter ist dies mit einem Apparat für stereos- 
kopische Röntgenbilder auszuführen. 



Fig. 246. 



Fig. 247. 



7. Stereoskopische Röntgenbilder. 

Die Theorie des stereoskopischen Sehens verlangt, da(i die beiden 
Bilder, welche auf der Netzhaut unserer Augen vom betrachteten Objekt 
entstehen, unter sich verschieden sind, d. h. zwei Central Projektionen von 
zwei verschiedenen Fluchtpunkten darstellen. Nun können zwar wegen 
der Unsichtbarkeit der Röntgenstrahlen die geforderten zwei Bilder nicht 
wie sonst von unseren Augen selbst erzeugt werden, man kann aber zwei, 
in einem gewissen horizontalen Abslande befindliche Röntgenröhren ab- 
wechselnd aufleuchten lassen und so die erforderlichen zwei differierenden 
Central Projektionen desselben Gegenstandes auf dem Fluoreszenzschinne er- 
zeugen. Man kann ferner durch einen einfachen Mechanismus bewirken, 
daß Jedes Auge nur das eine, ihm zugedachte Bild zu sehen bekommt. 
Erfolgt dann der Wechsel der Bilder sehr schnell, so werden wir, infolge 
der Trägheit unseres Gesichtssinnes, beide Bilder — jedes mit einem 
Auge — gleichzeitig zu sehen glauben, d. h. wir sehen nur ein Rönt- 
genbild, dies aber körperlich. 

Einen Apparat dieser Art stellen Reiniger, Qebbert & Schall in 
Erlangen her, indem sie eine Röntgenröhre mit zwei um Augenabstand von- 



H 

len I 



I 




Röntgenstrahlen -Technik. 



181 



einander entfernten und metallisch miteinander verbundenen Antikathoden 
(Fig. 248) benutzen und durch eine unter Petroleum rotierende, mit einem 
Quecksilberstrahl-Unterbrecher zwangsläufig verbundene Kontaktvorriclitung 
die hochgespannten Ströme eines Induktoriums in der Weise zuführen, 
daß Röntgenstrahlen abwechselnd von den beiden Antikathoden ausgehen 
(Fig. 24Q). Mittels einer ebenfalls mit dem Unterbrecher gekuppelten Blende 
wird daiin bewirkt, daß jedes Auge des Beobachters nur das von der ent- 
sprechenden Antikathode auf dem Schirm erzeugte Schattenbild zu sehen 
bekommt 
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Die Einstellung des Stroboskops niuli derart sein, daß mit dem Auf- 
leuchten des rechten Teils der Antikathode das Gesichtsfeld des linken Auges 
und mit dem Aufleuchten der linken Antikathode das Feld des rechten 
Auges vom Beschauer zur Durchsicht frei wird, was durch Verstellen eines 
Differentialgetriebes am Stroboskop während des Betriebes vorgenommen 
werden kann. 

Diese UmschaUevorrichtung zur direkten stereoskopischen Wahrnehmung 
von Durchleuchtungen kann aucli zur Unterdrückung des Schließungsstromes 
bei einfachen Röntgenröhren benutzt werden. Man braucht zu diesem 
Zweck nur die Ableitungskicmmen, die mit den Bürsten der Vorrichtung 




bÜKcls bei beiden Stromstölien durch die einfache Röhre geht. Der in den 
liiduictor hineingeschickte Effekt wird also in jedem Fall voll ausgenützt. 

Ähnlich ist das Caid well sehe Röntgen Stereoskop (Fig. 250), bei 
welchem ein Loch -Unterbrecher und zum Betriebe Wechselstrom ange- 
wendet wird. Die Röhre hat zwei Antikathoden uiut die Blende wird 
durch einen kleinen Synchronmotor bewegt, der von derselben Wechsel- 
stromquelle wie der Induktor gespeist wird, daher synchron mit den Ent- 
ladungen in der Röhre den abwechselnden Durchblick gestattet. 

Wenn auch infolge der Benutzung von nur einer Röhre die Intensität 
beider Bilder ziemlich gleich wird, so ist doch die Haltbarkeit einer solchen 
Doppelröhre nur eine geringe, weil für die eine Antikathode der Entladungs- 
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In Fig. 251 ist dieser Apparat schematisch dargestellt. 

J^J^ sind zwei Funlteninduktoren von etwa 30 cm Schlagweite, welche 
zum wechselweisen Betriebe der Röhren R^ R„ dienen. Dieser Wechsel 
wird erreicht durch das Einsetzen zweier voneinander isolierter Ringe Sj S., 
mit je zwei Zähnen in den S. 86 bis 88 beschriebenen Turbinen-Unterbrecher. 
Jeder Ring steht mit der primären Wicklung eines Funkeninduktors in Ver- 
bindung, derart, daH bei einer Umdrehung des Unterbrechers beide Funken- 
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Induktoren zwei Stromstöße in wechselnder Reihenfolge empfangen, d< 
Richtnng durch die angeordneten Stromwender W^ \K\ eingestelU werden 
kann. Somit entstehen auch bei jeder Umdrehung des Unterbrechers jefl 
zwei Röntgenbilder in den Punkten ß, B., des Fluoreszenzschirnies F vom 
Gegenstände G, und zwar in abwechselnder Reihenfolge. — Durch ein 
Winkelräderpaar wird die Drehung des Unterbrechers auf die horizontale 
Welle a, von dieser mittels des Differentialgetriebes ä auf die biegsame 
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Fig. 251. 

Welle b und schließlich auf das Stroboskop s übertragen. Eine Über- 
setzung findet hierbei nicht statt, vielmehr haben die Unterbrecherwelle und 
das Stroboskop genau die gleiche Winkelgeschwindigkeit. 

Das Stroboskop s besteht aus einem um seine Längsachse drehbaren 
Rohr, das in der Entfernung der Augenachsen in zwei aufeinander recht- 
winklig stehenden Richtungen durchbohrt ist. Rotiert dieses Rohr vor den 
Augen, so wird abwechselnd für das rechte und linke Auge der Durch- 
blick frei. Damit dies in den gleichen Momenten erfolge, in welchen auf 
dem Fluoreszenzschirm die Bilder entstehen, kann die biegsame Welle mit 
dem Stroboskop mittels des Differentialgetriebes ä um einen beliebigen 
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Winkel gedreht werden. Der stereoskopische Anblick, oder die Vereinigung 
beider Bilder zu einem körperlichen Effekt, wird natürlich nur dann ein- 
treten, wenn man das von der rechts liegenden Röhre entworfene Bild 
mit dem linken Auge, das von der linken Röntgenröhre mit dem rechten 
Auge zu sehen bekommt. Die Einstellung des Strnboskops erfolgt am ein- 
fachsten nach Inbetriebsetzung des Apparates durch direkte Beobachtung der 
Bilder durch das Stroboskop und allmähliche Verschiebung der Phase 
desselben durch das Wendegetriebe. 

Fig. 252 gibt ein Bild des Unterbrechers nebst dem damit verbundenen 
Stroboskop zu dem von der Allgemeinen Elektrizitäts-Qesellschaft 
in Berlin hergestellten stereoskopischen Röntgenapparate. Dieser Apparat 
eignet sich vorzüglich dazu, die Lage von Fremdkörpern im menschlichen 
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Körper festzustellen. Bei sehr starken Objekten, die schwer durchleuchtet 
werden können, leidet die Klarheit des Effektes am Mangel an Details 
im Bilde. 

Der einzige Nachfeil derartiger Apparate ist ihv sehr hoher Preis, der 
einer Verbreitung derselben hindernd im Wege stehen dürfte. Da aber 
die Bestimmung der Lage von Fremdkörpern vor operativen Eingriffen von 
grörtter Wichtigkeit ist. ebenso vergleichende Messungen an inneren Organen 
bei ein und derselben Person vorgenommen werden müssen, um zahlenmäßige 
Veränderungen an den zu untersuchenden Organen festzustellen, so ist ein hierzu 
geeigneter billiger Meltapparal von nicht zu unterschätzender Bedeutung, 

8. Meßstative. 

Ein solches MeRstativ (Fig. 253 und 254) nach Dr. Aug. Hoff- 
mann in Düsseldorf wird von Max Kohl in Chemnitz hergestellt. Das- 
selbe besteht aus einem viereckigen Rahmen, welcher sich zwischen zwei 
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Hierdurch wird erreicht, daß das Stativ fest und unverrückbar steht. Der 
bewegliche Rahinen trägt auf allen vier Seiten Schienen aus Messing, auf 
denen hakenförmige, die Schienen umfassende Messingschieber gleiten. Je 
zwei gegcnüberhegende Schieber sind durch einen mittels einer Spiralfeder 
straff jjfcspannten, 1,5 mm starken Stahldraht verbunden. Von diesen ver- 
schiebbaren Drähten sind in horizontaler und vertikaler Richtung je drei 





An der Seite des Stativs sind an den beiden senkrechten Säulen starke 
Holzleisten angebracht, an denen einerseits ein Halter für den Leuchtschirm, 
andemteils ein solcher für eine photographische Kassette drehbar und ver- 
schiebbar angebracht sind. Leuchtschirm und Kassette lassen sich an den 
Haltern durch Einhängen an Zapfen leicht befestigen. 
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Jede der senlcrechten Säulen ttigt ferner auf der Patientenseite 
Stützen, ähnlich den Kopfstützen der Photographen, mit denen der Patient 
in seiner Stellung festgehalten werden kann. Der obere Querpfosten trägl 
dnen verschiebbaren Arm, an dem stdi der Röntgenröhrenhaher befindet. 

Bei der Untersudiung stellt oder setzt sich der Patient ganz dicht vor 
den Meßrahmen, den man in die passende Höhe bringt. Hinter den Me({- 
rahmen bringt man den Leuchtschirm, mit der Schichtseite dem Beschauer 
zugekehrt Vor den Patienten, in emem Abstände von 50 an vom Leucht- 
schirme, kommt die Röntgenröhre. Verdunkelt man nun das Zimmer, so 
sieht man auf dem Fluoreszenzschirme in dem Schattenbilde des Körpers 
die kreuzweise gespannten Drähte sich als dünne Linien scharf abzeichnen. M 
Da Rahmen sowie Leuchtschirm vom Stativ getragen werden, so hat man 
beide Hände frei und kann, indem man je zwei auf den Schienen gleitende 
Schieber faßt, jeden Draht auf einen beliebigen Punkt einstellen. Durch 
zwei sich kreuzende Drähte läßt sich ein Punkt genau markieren, durch 
vier Drähte ein Organ, z. B. das Herz, umrahmen. Dadurch, daß man 
einen ferneren Draht auf einen bestimmten Punkt des Körpers einstellt, 
kann man die Lage des Organs im Körper mit einiger GenauigkeK be- 
stimmen. 

Wenn die Durchleuchtung nicht mit genügender Sicherheit Aufschluß 
gibt, so kann man die Kassette an Stelle des Leuchtschirmes bringen und 
im photographischen Bilde durch die Linien Messungen ausführen. Bei 
vergleichenden Messungen müssen natürlich die Bedingungen, unter denen 
die Durchleuchtung oder die photographische Aufnahme erfolgt sind, genau 
dieselben sein, namentlich gilt dies von dem Abstände der Röhre von der 
Platte bezw. dem Leuchtschirm. 

Dieser Apparat gestattet wohl vergleichende Messungen, gibt aber über 
die wahre Größe und Lage des Objektes ungenügende Anhaltspunkte, weil 
bei der stattfindenden Centralprojektion das Bild größer erscheint und eine 
beträchtliche Verzeichnung aufweist Zur Ermittelung der wahren 
Größe ist eine rechtwinklige Paral!elprojekUon erforderlich. Um eine 
solche zu erreichen, ist dafür zu sorgen, daß der Röntgenstrahl eine Tan- 
gente an das zu projizierende Objekt darstellt, d. h. da(i die Strahlen, stets 
zueinander parallel bleibend, auf den Schirm treffen. Eine Vorrichtung, 
welche diesen Zweck erfüllt, ist die an dem vorhin beschriebenen Meß- 
stativ von Max Kohl anzubringende Zeichenvorrichtung. 

Diese besteht in der Hauptsache ans einem Doppelarm, der einerseits 
die Röntgenröhre, andererseits den Zeichenstift trägt, und der drehbar und ■ 
verschiebbar angeordnet ist, so daß sich die Rühre und der Stift parallel 
zur Ebene des Leuchtschirmes beliebig, aber zwangi»!äufig verschieben lassen 
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Fi(. 253 Mid 256 vigtn doca ÜiiiürhiB, Orthographisches 
Zcichenstativ yii rt i ■ Appanl, wie er vm dtr Altgemeinen 
Clektrizitits-Gesellscbaft in BcHin geiert^ winL Die Verbindung 
<ks Ltatlinhiiimi L (Fig. 257), der g le i chze iti g den Zö ch en süft trägt, 
mit der RdiitguM dhi i iit dadaitii bcwwfct, diß der I eiMJitniuiui an einen 
Sttfakohr A befertigl ist, wekiies mit emem zweüeB SttUrohr B zu 
einem rechten Winke! fest verbanden ist. derart, daß das Rohr B sich 
parallel zu dem Zeichenstif) befindet, «reidier den Uetnen Leuchtschirm L 
in seiner Mitte durchsetzt Mit einer Kkmnnmier ist auf dem Stahlrohr B 



y~v 



T- 



f «K» A 
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Fig. 257. 



ein drittes Stahlrohr C verschiebbar und festklemtnbar angeordnet. Das« 
Rnlir C trägt die ebenfalls verschiebbare Klaue zum Einspannen der Rönt- 
genröhre, Die Verschiebbarkeit der Klaue /C dient dem Zwecke, den Aus<^ 
gangspunkt der Röntgenstrahlen tatsächlich in die Verlängerung der Achse 
des Zeichenstiftes zu legen; oberflächlich kann diese Einstellung nach dem 
AugenmaH geschehen, geringe Fehler sind ohne Einfluii auf die Genauig-fl 
keil des gezeichneten Bildes. Um aber doch eine genaue Einstellung des 
Ausgangspunktes in die Achse des Zeichens' iftes zu ermöglichen, d. h. um 
mit genau senkrechtem Röntgenstrahl zu arbeiten, ist dem Ap(?arat ein 
kleines Visierrohr beigegeben, das in die Fiihrungshülse des Zeichenstiftes 
eingcset/t werden kann. Die Parallelverscliiebung in jeder beliebigen 
Richtun>^ wird dadurch bewirkt, daß das Gebilde um zwei zueinander 
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parallele Achsen, und zwar um das Spitzenla^er D und die Konusachse E 
drehbar ist. Gj und O, sind Ausgleichgewichte. An einer Säule /^ die 
zur Lagerachse E rechtwinklig steht, wird mittels Universal klammer H der 
Halterarm J des Zeichenbrettes Z festgeklemmt, auf dessen Fläche ein Stück 
Zeichenpapier durch seitlich angebrachte, herausklappbare Schienen leicht 
befestigt werden kann. Der Zeichenstift wird durch die Überschubhülsen 
an seiner Führungshülse mit Bajonettverschluß festgemacht und durch eine 
Spiralfeder sanft gegen die Papierfläche gedrückt. Das Rohr B ist dabei 
in der Spannmutter M derartig festzustellen, daß der Schirm sich in un- 
gefähr 1 cm Abstand vor der Zeichenfläche bewegt. Das gesamte bis- 
her beschriebene Gebilde ist nun um die Achse N im Kopf der Trage- 
säule P drehbar und durch eine Flügelmutter O in jeder La^e festklemmbar. 
Die schwere Grundplatte Q trägt an ihren vier Ecken Rollen, welche den 
Apparat leicht verschiebbar machen. Durch die Drehachsen der Rollen 
hindurch gehen Klemmschrauben /?, durch deren Anziehen die Rollen 
entlastet und der Apparat auf die Schraubenspitzen festgestellt wird. 
[ Die Abbildungen Fig. 238 und 25Q erläutern den Gebrauch des 

Apparates für vertikales und horizontales Zeichnen. — Dieser Apparat soll 
außer zum Zeichnen 
der Organe in ihrer 
wahren Form und 
Größe auch noch zur 
Bestimmung der Tie- 
fenlage von Fremdkörpern verwendet 
werden, und zwar dadurch, daß man 
den auf dem Fluoreszenzschirm sicht- 
baren, infolge der Centralprojektion 
vergrößert erscheinenden Körper mit 
einem Maßstabe mißt und mit der 
gezeichneten wahren Größe ver- 
gleicht. Aus diesen beiden Maßen 
tuid dem Abstände des Objekts 
vom Leuchtschirm ließe sich aller- 
dings die Tiefe eines Fremdkörpers 
annähernd berechnen, genau aus 
dem Grunde nicht, weil die zur 
Berechnung dienenden Dreiecke zu 
spitzwinklig sind. In folgendem 

sind dafür bessere Methoden an- 

g^eben. i\^. lo^. 



^i 
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Letztere Fabrik liefert auch einen, Punktograph benannten, sehr ein- 
fachen ApparaJ nach Dr. Rosenthals Angabe, der zur Bestimmung des 
Ortes (Tkfc) eines Fremdkörpers, z. B. einer im Oberschenket sitzenden 
Oewehrkuge!, dienen kann. Der Apparat (Fig. 260) besteht aus zwei langen, 
»chmalen Stäbchen, an deren Enden Metallringe sitzen. Diese werden auf 
beiden Seiten des Schenkels aufgelegt und so verschoben, daß beide Metall- 
ringe nur ein Bild auf dem Leuchtschirm geben, d. h. deren beide Schatten 
»teil decken imd in der Mitte den Schatten des Fremdkörpers zeigen. Durch 
einen Druck auf den Knopf des Apparates wird in der Mitte der Ringe 
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je ein farbiger Punkt aa^ auf die Haut gemacht, und es ist klar, daß die 
Kugel auf der Verbindungslinie dieser beiden Punkte liegen muß. Ver- 
schiebt man nun die Röhre um eine beliebige Strecke, so läßt sich der 
Körper abermals in die Ringe fassen und man erhält zwei neue Farbe- 
marken bby Der gesuchte Körper muß nun in dem Schnittpunkte der 
Verbindungslinien oo, mit bb^ li^en, und einem geübten Cliirqrgen wird 
es in den meisten Fällen nicht schwer fallen, den Körper zu treffen. 
Bezeichnet d die Dicke des Körperteils, e die Entfernung der beiden vorderen 
Punkte a — b und / die Entfernung der beiden hinteren Punkte fl, ^,, so 

ed 
beträgt die Tiefe des Fremdkörpers unter der vorderen Oberfläche = 

fd 

nur unter der Voraussetzung, daß die vordere und hintere Oberfläche des 
Körperteils eine Ebene sei und beide parallel liegen, ein Fall, der beim 



unter der hinteren Oberfläche 



Diese Formeln gelten freilich 



M 



Fig. 260. 
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menschlichen Körper kaum eintreten kann. Es können somit die berechneten 
Tiefen bloß angenäherte sein, doch kommt eine geringe Abweichung nicht 
in Betracht. 

Das von Dr B. Donath angegebene, von Ferdinand Ernecke in 
Berlin konstruierte und zu beziehende Meßstaliv gibt genaue Resultate, 
und zwar lassen sich damit folgende Fragen befriedigend lösen: 

1. Unter welchem Punkte, senkrecht zur Fläche des Leuchtschirmes, 
ist der Fremdkörper, Knochensplitter etc., zu finden? 

2. Wie groß ist derselbe? 

3. In welcher Entfernung vom Leuchlschirm, senkrecht unter dem 
ad I ermittelten Punkte, liegt derselbe? 

4. Wie groß ist die Entfernung zweier Körper voneinander, auch 
wenn dieselben hintereinander liegen? 

Die Konstruktion dieses Apparates ist eine sehr einfache und besteht 
derselbe (Fig. 26 1 ) im wesentlichen aus einer in Millimeter geleilten Schiene, 
auf welcher sich eine Röntgenröhre entweder zugleich mit einem kleinen 
Leuchtschinn oder ohne denselben verschieben läßt Diese Schlitten- 
Vorrichtung ist an einem schweren eisernen, am Fußboden zu befestigenden 
Stativ angebracht, an dem sie sich auf und nieder, sowie nach allen Winkeln 

Riihnicr, Funkeninduktorcn. 13 
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Ott VflMMIfBHy 



Hft. mi so da- 



des <■ 



Bei den Mcwigoi wird wie foi^ 

Zur Beantwortung der Frage I «ofL Fig. 262. 




Die RöH^gcarölne wini mit 
ZavfenZ^cr 



dyidicSkriaiC Aidbriliode 
des Leodit- 
_ M euer 

EbcM BcgcB. 
der Index / so 
dafi eine durch ihn und die 
AntDcatbode gedidile Lini« 
a — b zvS der Skah K mög- 
lichst senkrecfat steht Be- 
findet sich nun ein Fremd- 
Icörper F zwischen Röhre 
und Schinn, und wird die 
Vorrichtung so verschoben, 
daß der Sdutlen des Fremd- 
körpers in die Visieröffnung 
des am Leuchtschirm ange- 

X brachten Index BUIt, so muß 

sich der Körper offenbar ge- 
nau hinter der Visieröffnung. 
^^^^ und zwar senkrecht zum 

^^^^■^^ Leuchtschirm, in der Rich- 
v~_ ^B^^^^^^ tung nach der Antikathode^ 

der Röhre hin befmden. ■ 

Zur Beantwortung 
der Frage 2: Die Schlitten- 
vorrichtung wird mit dem 
Leuchtschirm erst auf den 
einen, dann auf den andern Rand des Schattens eingestellt und die Strecke 
am MaHstab abgelesen. Durch Drehen der Skala in jeder behebigen 
Richtung kann die Größe des Körpers in allen seinen Dimensionen be- 
stimmt werden. 

Zur Beantwortung der Frage 3: Röhre und Leuchtschirm werden 
getrennt. Die Röhre bleibt an ihrem Ort, während der Schirm, unter 
Umdrehung desselben, an dem Zapfen Z^ (Fig. 263) befestigt wird. Die 
Röhre wird nun zunächst dem Schirm g^enüber gebracht und das 





ng. 261. 
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Objekt so dazwischen gehalten, daß der Schatten etwa auf die Mitte des 
Schirmes föllt Wird die Röhre um einen beliebigen Betrag nach rechts 
verschoben, so wandert der Schatten nach links. Dann verschiebt man 
<len Index am Leuchfechirm ebenfalls so weit nach links, bis der Schatten 



■I.P.Ir.j. I 'I I {1 I 1. |. 



n 
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Fig. 262. 
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Fig. 263. 

^urch den Indexfaden halbiert wird (_/'). Die Zahlen an den Skalen bei 
D und /' werden abgelesen und notiert. Hierauf folgt eine beliebige 
Verschiebung der Röhre nach links (etwa 20 bis 30 cm) und wiederum 
Notieren der 2^ien bei D, und /. D — D^ ergibt die Verschiebungs- 
strecke a; y* — J die Verschiebungsstrecke b des Index auf dem Leucht- 
schirm. Nun messe man noch die Entfernung d der Antikathode vom 

13» 




Mmm 



kä 



ltti<"H'*i' « i ■^r0 so CPM «eso uMmi, IjM «nftt 

Zmr BcM C wot f g d«r Frage 4: Lksoi ^eKtqptr 
to trtteS^ ack die fiace ndi 2, i iir w ■■■ aid« dl 

MoM^ bd f md wc dcwm ^IriiwBf drs Okifils ganadM «cnicB. so 

Licgn die Korpa- gmde kn^ereiMBder. so Iobb fnr ieden derselben 
T kl CTbcs tii iM Mi^ nadi 3. g e uu cl a werden: beide so eriuhene Zahlen 
I, ug e b« dK EalfcnMiq; beider. Die Genauigkeit 
bcto^ bei kicfam OfaiefcleH 1 bis 2* ^; bei scbwier^cn 
etwa 3 bi» 4*«. 



II. Radiographie. 

9. KasseUen. 

In allen den Fällen« wo es sadt dantm handelt, das von den Röntgen^ 
ilrahlen erzeugte Bild daaernd zu fixieren, oder wenn es sich um die Durch 
leuditung sehr dichter und starker Körperteile handeh, wind die Radiographie 
anzuwenden sein. Dieselbe erfolgt durch photographische Auhtahme. Die 
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Fig. 264. 
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heute gd>räuchlichen Trockenplatten sind auch für Röntgenstrahlen empfind- 
lich. Zur Aufnahme eines Bildes müssen die Platten in einen dünnen, 
gleichmäßig dicken, für gewöhnliches Licht undurchlässigen Umschlag 
eingeschlagen sein, wozu sich z. B. schwarzes Papier eignet Dieses 
primitive Verfohren führt abo* leicht zum Bruch der Platten und bedient 
man sich deshalb mit Vorteil einer eigens für Röntgenaufnahmen gefertigten 
Kassette. Fig. 264 zeigt die Dr. Levysche Universalkassette, welche 
in zwei Größen hergestellt wird, deren jede für mehrere Plattengrößen 
eingerichtet ist 

Da es sich bei der Röntgenphotographie um Schattenbilder eines 
Körpers handelt sind photographische Apparate nicht nötig, auch gar nicht 
anwendbar, da sich die Röntgenstrahlen durch Objektive nicht zu einem 




Fig. 265. 

Bilde vereinigen lassen. Es bedarf daher auch keiner Einstellung der 
Platten, vielmehr werden diese, mit der lichtempfindlichen Schicht nach dem 
Objekt hin, dicht an dasselbe gehalten und die Röntgenröhre auf der anderen 
Seite des Objektes in geeigneter Entfernung von demselben angebracht. Die 
Mitte der Platte soll möglichst senkrecht von den Röntgenstrahlen getroffen 
werden (Fig. 265). Es wurde bereits früher darauf hingewiesen, daß die 
welchen, kontrastreichen Röhren die intensivsten und chemisch wirksamsten 
Strahlen aussenden, daher werden solche Röhren auch die besten Resultate beim 
Photographieren geben. Was die Expositionszeit anbetrifft, so ist dieselbe 
natürlich von der Unterbrechungszahl, von der Wirksamkeit und Belastung 
der Röhre, sowie ihrer Entfernung vom Objekt und der Platte abhängig; die 
in folgender Tabelle genannten Expositionszeiten beziehen sich auf eine weiche, 
bei mittlerer Unterbrechungszahl mit mäßiger Stromstärke betriebene Kontrast- 
röhre, die sich in dem in der ersten Kolumne angegebenen Abstände von 
der Kassette befindet (Mitte Röntgenröhre bis Vorderkante der Kassette): 
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10. Tabelle der Expositionszeit in Sekunden. 



Aufnahmen von 


Abstand in 
Centimetern 


Quecksilber- 
Strahl- oder 
Flüssigkeits- 
Unterbrecher 


Platin-Unter- 
brecher 


Hand 

Arm, Fuß . 

Schulter, Schlüsselbein, Hals, Brust- 
bein, Oberschenlcel 

Schädel 

Hüftgelenk 

Becken ... 


25 
35 

40 
45 
50 
60 


ö 

40 
45 
90 

120 


30 
60 

100 
120 
180 
2S0 



(1. Härteskalen. 

Um möglichst kontrastreiche Bilder des mit Röntgenstrahlen zu durch- 
leuchtenden Körperteiles zu erhalten, muß man, wie wir gesehen haben, 
die Härte der Röntgenröhre dem Durchlassungsvermögen der in Frage 
kommenden Teile so weit als möglich anpassen. Die einfachste Beurteilung 
des jeweiligen Härtezustandes der Röhre geschieht nach dem Aussehen des 




Fig. 266. 

auf dem Fluoreszenzschirm entworfenen Handbtldes des Beobachters, ein 
Verfahren, das zwar recht zuverlässig, aber auf die Dauer nicht unge- 
fährlich ist. Um die Durchdringungsfähigkeil der Strahlen in anderer 
Weise zu bestimmen, bediejit man sich eines Skiameters. Dieses ist ein 
Fluoroskop, vor dessen Leuchtschirm ein System numerierter Stanntolblätter 
angebracht ist. Fig. 266 zeigt ein derartiges Instrument von Max Kohl 
in Chemnitz. Der Leuchtschirm von 12 cm im Quadrat wird durch 
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Quadrate in 16 Felder geteilt, auf deren jedem eine Zahl aus Blei be- 
festigt ist Diese Zahlen erscheinen hei Durchleuchtung absolut dunkel. 
Die einzelnen Quadrate sind mit einer steigenden Anzahl starker Stanniol- 
blätter belegt: Nr. l bleibt frei, Nr. 16 enthält 15 Stanniolblätter übereinander, 
die eine Oesamtdicke von 0,65 mm haben. Bei der Durchleuchtung heben 
sich diejenigen Bleizahlen ab, deren zugehörige Stanninldicke von den 
Strahlen der Röhre durchdrungen wird, die höheren Zahlen bleiben unsichtbar. 
Je höher demnach die noch erkennbare Zahl ist, desto größer ist das Durch- 
dringungsvermögen der Strahlen. Da hierbei der Abstand der Röhre vom 
Leuchtschirm von wesentlichem Einfluß ist, so ist an dem Instrument vor 
dessen Leuchtschirm ein trichterförmiger Kasten angebracht, dessen Öffnung 
man direkt an die Röhre anlegt. Beim Vergleich mehrerer Röhren unter- 
einander hat man auf den verschiedenen Durchmesser der Glaskugeln 
Rücksicht zu nehmen, indem man den Skiameter immer in gleiche Ent- 
fernung vom Platinreflektor der Röhre bringt. Allerdings muli man berück- 
sichtigen, daß die Fluoreszenzwirkung und die photographische Wirkung 
einer Röhre nicht identisch sind; mit der wachsenden Leistung einer Röhre 
steigern sich diese Wirkungen ungleich, so datt z. B. die photographische 
Wirkung einer harten Röhre, die also recht stark durchdringende Strahlen 
erzeugt, viel kleiner ist als die einer weichen, wenig durclidringungsfähige 
Strahlen erzeugenden. Insofern ist also das Skiameter nicht maßgebend 
für die Expositionszeit; und man muH mit ihm nicht bloß die Durch- 
dringungsfähigkeit der Strahlen, sondern auch die Kontrastwirkung der 
Röhre kontrollieren, indem man den Helligkeitsunterschied zwischen dem 
hellsten und dunkelsten Feld beobachtet. Für die photographische Auf- 
nahme starker Körperteile, wie Brustkorb und Becken, werden harte Röhren 
nicht zu entbehren sein, aber selbst die durchdringendste Röntgenröhre 
ohne Kontrast wird immer Fehlaufnahmen geben. 

Neuerdings hat Dr. Walter ein verbessertes Skiameter angegeben, 
welches gestattet, eine genauere Härtebestimmung vorzunehmen. Diese 
Waltersche Härteskala') besteht im wesentlichen aus einer allseitig mit 
dünnem Holz umkleideten Bleischeibe, durch deren mittleren Teil acht 
kreisrunde Löcher von je 6 mm Durchmesser und je 10 mm Abstand 
geschlagen sind. Diese Löcher sind mit Platinblcchen bedeckt, deren Dicke 
in der in Fig. 267 angegebenen Reihenfolge von 0,005 mm für Nr. 1 bis 
0,64 mm für Nr, 8 in geometrischer Progression zunimmt. Hierdurch 
wird erzielt, daß man einerseits mit einer kleineren Anzahl von Feldern 



•) Vgl. Dr. B.Waller, Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen. 
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auskommt, andererseits die Bestimmung des Härtegrades von der Belastlti 
der Röhre scheinbar unabhängiger ist. 

Eine Röntgenröhre ist nun um so härter, je mehr von diesen Platin- M 
blechen ihre Strahlung zu durchdringen vermag; sie hat also beispielsweise 
die Härte 6, wenn man auf dem hinter den Löchern angebrachten Leucht- 
schirm sechs helle Kreise erkennen kann. Dabei ist zu beachten, dali man 
eine solche Härtemessung stets erst nach längerem Aufenthalt (5 bis 10 Min.) 
in einem nur schwach erleuchteten Zimmer vornehmen darf, und daß man 
auch während der Messung selbst jedes fremde Licht vom Auge fernhalten 
muß. Das Licht der Röhre selbst deckt der Bleischirm des Instruments 
von selbst ab, wenn man das letztere, wie vorgeschrieben, der Glaskugel 
der Röhre bis auf einige Centinieter nähert Dabei ist das Instrument 

natürlich so zu halten, daß die Röntgenstrahlung 
der Röhre die sämtlichen Löcher der Skala frei 
passieren kann. 

Femer greife der Beobachter das Instrument 
stets an dem oben auf der Holzbekleidung an- 
gebrachten Metallrohr an, da dann seine Hand 
durch die im Holze verborgene Bleischeibe 
gegen die Strahlung der Röhre geschützt ist. 
Um auch seine Augen und sein Gesicht gegen 
die durch die Löcher der Skala selbst hin- 
durchdringende Strahlung zu schützen, ist hinter 
dem Leuchtschirm eine Platte aus Bleiglas 
angebracht, das selbst für die härtesten Röntgenstrahlen fast vollkommen 
undurchlässig ist. 

Zur Zählung der auf dem Leuchtschirm sichtbaren Kreise braucht man 
die Augen nicht bis dicht an das Metallrohr des Instrumentes heranzuführen, 
sondern kann aus der bequemeren Entfernung der deutlichen Sehweite be- 
obachten. 

Bei sehr häufiger Anwendung des Instrumentes innerhalb weniger 
Stunden ist der Leuchtschtrm desselben ab und zu etwas hin und 
her zu schieben, da sonst das Barium- Piatincyanir immer an denselben 
Stellen bestrahlt werden und seine Empfindlichkeit daselbst leiden würde. ■ 
Durch Lösung der Führnngsschraube läßt sich der Schirm erforderlichen 
Falles auch ganz herausziehen und von der entgegengesetzten Seite her 
einschieben. 

Diese Walt ersehe Härteskala wird in der in Fig. 268 wiedergegebenen 
Ausführungsform von Rieh. Seifert & Co. in Hamburg in den Handel 
gebracht. 
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Endlich ist in neuester Zeit eine neue derartige Skala von Ben o ist 
*!n Paris angegeben worden, welche eine völlig einwandfreie, von der Be- 
lastung der Röhre unabhängige Härtebestimmung gestattet Diese Härteskala 
beruht auf der ungleichen Änderung der Transparenz verschiedener Körper 
bei Veränderung der Qualität der Röntgenstrahlen. Bei der Benoistschen 
Skala sind um eine in der Mitte angebrachte 0.11 mm dicke Sitberblech- 
platte zwölf aus I bis 12 mm dickem Aluminiumblech bestehende Sekioren 
angeordnet Die Härte der Röhre wird nun in der Weise gemessen, daß 
auf einem hinter der Skala gehaltenen Leuchtschirm die Nummer desjenigen 
Aluminiumsektors bestimmt wird, welcher die gleiche Durchlässigkeit wie 
die mittlere Silberscheibe zeigt, 
was an der gleichen Helligkeit 
der den betreffenden Schichten 
entsprechenden Teile des Leucht- 
schirmes erkannt wird. Die Än- 
derung der Entfernung des In- 
struments von der Röhre oder 
die Variierung der Röhrenhellig- 
keit ändern nichts an den An- 
g»ben des Instruments, da die 
in Frage kommenden Felder des 
Benoistschen Instruments beide 
in demselben Maße heller oder 
dunkler werden. 

Walter hat diese Benoist- 
sche Skala in der Weise modf- Fig. iüS. 

fiziert, daß er die Abstufungen 

derselben mit denen seiner Härteskala in Übereinstimmung brachte. Der 
Benoist-Waltersche Härtemesser besitzt dementsprechend unter Beibehal- 
tung des mittleren 0,1 1 mm dicken Silberblechs eine sechsstufige Skala, 
und zwar nimmt die Dicke des Aluminiumblechs nicht mehr, wie bei dem 
ursprünglichen Instrumente nach einer arithmetischen Reihe erster, sondern 
rach einer solchen zweiter Ordnung zu. 

Der durch diese Verbesserung erreichte praktische Fortschritt besteht 
in der gleichmäßigeren Helligkeitsabstufung zwischen den in Betracht kom- 
fienden Aluminiumfeldern bei allen Röhrenhärten, während dieselbe früher 
bei den weichen Rohren viel zu stark und bei den harten dagegen viel 
zu schwach war. 

Fig. 269 zeigt eine von Reiniger, Oebbert & Schall in Erlangen 
in den Handel gebrachte Benoist-Waltersche Härteskala mit Kry-ptnskop. 
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MiWlerirf rendilos- 
soL Dus lasirancnt ist mit 
SdntzgTÜf zur Verhütung 
von Hant^'crbrmtningcn 
Der Letichlsdiinn 
ist v o schiebh T angeordnet, 
um dne E ire iid ung der ak- 
tiven Salze zu vermeiden. 

12. Radiometer. 

Neben den Härteskalen seien die zur Bestimmung der Intensität resp. 
Quantität der Röntgenstrahlen konstruierten Radiometer erwähnt M 

Zunächst sei an dieser Stdie des vom Verfasser konstruierten und von 
Dr. Max Levy in Berlin in den Handd gebrachten Röntgen-Radio- 
meters gedacht, das zur Messung der photographisch bezw. therapeutisch 
wirksamen Energiestrahlung einer Röntgenröhre dienen kann. Dasselbe 
basiert auf der verhältnismäßig kräftigen Einwirkung von Röntgenstrahlen 
auf nach einem besonderen Verfahren hergestellte Selenzellen. Letztere sind 
in ein lichtdichtes Kästchen eingeschlossen und ändern ihren Widerstand 
bei Röntgenbestrahlung, Ihre Widerstandsänderung, die an einem empfind- 
lichen Milüamperemeter leicht abgelesen werden kann, gibt ein MalJ für 
die Intensität der Strahlung. Das Instrument zeichnet sich dadurch aus, daß 
die Ablesung objektiv erfolgt. 

Neuerdings beschreibt Dr. Guido Holzknecht einen neuen Apparat 
zur Bestimmung der Quantität der von einer Röhre ausgehenden Röntgen- 
strahlung;*) er benutzt bei demselben die Eigenschaft gewisser Salze, sich 
beim Auftreffen von Röntgenstrahlen zu färben, wobei die Tiefe der 
Färbung mit der im Salz absorbierten Lichtmenge parallel verläuft. 



•) VrI. Wiener klinische Rundschau 1902, Nr. 35. 
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Besonders für therapeutische Zwecke ist das Chromo-Radiometer. so 
[«nnt Holzknecht seinen Apparat, von Wichtigkeit, da man an einer 
'Normalskala durch eine entsprechende Menge eines solchen Salzes, die 
man neben die zu bestrahlende Stelle auf die Haut legt, die Wirkung 
kontrollieren kann, 
indem man die Be- 
strahlung so lange 
iortsetzt, bis die 
richtige Färbung er- 
reicht isL Ob man 
dann mit starker 
oder schwacher In- 
tensität, mit naher 

oder weiter Licht- 

quelle arbeitet , ist f ig, 270. 

für die Erreichung 

der richtigen Dosierimg gleichgültig. Der aus einer Mischung von chemisch 
reinem Natriumsulfit und Natriumchlorid hergestellte Reagenzkörper und 
die aus einer Reihe solcher Reagenzkörper mit stufenweise zunehmender, 
im Tageslicht unveränderlicher bläu lieh -grüner Färbung bestehende Standard- 
skaJa (vgl. Fig. 270) dienen also der exakten quantitativen Bestimmung der 
von der Haut absorbierten RÖntgenlichtmenge. 



13. Patlententische- 

Bei den Aufnahmen von Körperteilen ist es zweckmäßig, dieselben 
aufzulegen. Für Hand- und Armaufnahmen wird ein verstellbarer Tisch 
angewendet, wie er in Fig. 271 abgebildet ist. Die Platte kann gekippt 
werden und trägt zweckmäHigerweise gleich das Röhrenstativ. 





Fig. 271. 



Fig. 272. 





dem Kopf und Rücken etwas höher legen zu können. Der Kassettenhalter 
ist so eingerichtet, da[i man die Kassette sowohl über dem Patienten, als M 
unter dem Tisch anbringen kann, hn ersten Falle befindet sich die Röntgen- 
röhre unter dem Tisch. 

Bei den grotien, liarten Röntgenröhren, wie sie zur Aufnahme von ■ 
Becken oder Brustkorb angewendet werden, sendet nicht nur die Platin- 
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■ Antikathode, sondern die ganze Röhre wirksame Röntgenstrahlen aus, welche 
den Strahlenkegei der Antikathode durchkreuzen und dadurch verschwom- 
mene Bilder erzeugen. 

_^ 14. Bleiblenden. 

" Um diese Strahlen abzuhalten, wird eine Blende von Bleiblech ange- 
wendet, die einen Ausschnitt von der Größe besitzt, dafi nur der Strahlen- 
kegel der Antikathode hindurchgehen kann. Auch die durch Auftreffen 
auf andere als den zu durchleuchtenden Körper, entstehenden diffusen 
Röntgenstrahlen, müssen durch Blei platten möglichst unschädlich gemacht 
werden. Diesem Zweck dient der in Fig. 273 abgebildete Tischaufsatz, 
der von Max Kohl in Chemnitz gefertigt wird. Derselbe besteht aus 
einem 60 cm breiten, 30 cm hohen Holzkasten und besitzt zwei halbkreis- 
förmige Ausschnitte, um einen Menschen unter denselben legen zu können, 
Dieser Kasten ist im Innern vollständig mit 2 mm starkem Bteiblech aus- 
geschlagen. Im Deckel ist ein quadratisches Loch von 40 cm angebracht, 
auf welches die Blende zu stehen kommt. Auch in die Kassette kommt 
eine Bleieinlage unter die photographische Platte. Diese Vorrichtung schützt 
gleichzeitig den Photograph ierenden. 



I 



15. Kompressionsblenden. 

In besonders schwierigen Fällen, z. B. bei der Untersuchung auf Nieren- 
iind Gallensteine, deren Gelingen bei den früheren Verfahren zumeist von 
der Grölie und dem spezifischen Gewicht der Steine abhing, weil Sti'ine 
von nur mäßigem Umfang 
und geringer Dichte sich 
auf der photographischen 
Platte n'cht oder kaum aus- 
prägen, hat sich die neuer- 
dings von Dr. Albers- 
Schoenberg in Hamburg 
konstruierte Kompres- 
sionsblende (Fig. 274) 
sehr gut bewährt. Die 
Blende, in Form eines Roh- 
res, wird dem Patienten auf 
den Leib gepreßt, wodurch 
einmal der von den Rönt- 
genstrahlen zu durchdrin- 
gende Teil des Körpers 




Fig. 274. 
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wesentlich dünner gemacht, andererseits die zu untersuchende Körperstelle 
festgelegt wird. Der Apparat besteht im wesentlichen aus einem das Blenden^ 
röhr tragenden Mdallrahmen auf einem Holzgestell, das eine Versenkung ziif 
Aufnahme der phülographischen Platte enthält. 

Die Untersuchung mit diesem Apparat, der von der Aktien-Gesellscha^l 
Siemens & lialske in Berlin ausgeführt und in den Handel gebracht 
wird, erfolgt nun so, dah man den Rahmen in die Höhe klappt, in die 
Versenkung des Brettes die Kassette mit der photographischen Platte 1^] 
den Patienten mit dem Rücken auf die Kassette lagert und nach genauer 
Einstellung des Apparates das aufgesetzte Rohr durch langsame Kurbel-^ 
drehung dem Patienten auf den Leib preßt und dies fortsetzt, so lange sicli 
bei ihm kein gröfieres Unbehagen bemerkbar macht. Dann wird mittels 
der Röntgenröhre die Platte belichtet. 



Mit Vcntärkung«<icliirrn. 



Fig. 275. 



Olinr VerstärkiiiiL;<.schirrii. 



16. Verstärkungsschirme. 

Bei starken Objekten muli man, um nicht allzu große Verzerrungen auf 
die Platte zu bekommen, die Röhre schon in einen größeren Abstand vom 
Objekt bringen; dadurch wird die Expositionszeit natürlich eine viel längere. 
Um dieselbe abzukürzen, bedient man sich eines Verstärkungsschirmes. 
Derselbe besteht aus einem Karton papierblatt, das mit einer Schicht fdmtl 
pulverisierten wolframsauren Calciums bedeckt isL Dieser Stoff hat die] 
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Eigenschaft, unter dem Einflüsse der Röntgenstrahlen in einer photographisch 
sehr wirksamen Farbe, nämhch blau -violett, zu fluoreszieren. Bedeckt man 
daher die photographische Trockenplatte mit solchem Schirm, Schicht an 
Schicht liegend, ohne Zwischenlage, so erzeugen nicht nur die X-Strahlen, 
die den Schirm fast ungehindert durchdringen, ein Bild in der bekannten 
Weise auf der Platte, sondern auch die von dem Fluoreszenzbild des 
Schirmes ausgehenden violetten, autkrordenllich wirksamen Lichtstrahlen, 
wodurch die Wirkung in hohem MaKe verstärkt wird. Barium-Platincyanir- 
schirme sind zur Bilderverstärkimg wenig geeignet, weil die von solchen 
ausgehenden gnmen Lichtstrahlen photographisch ziemlich unwirksam sind. 

Die Verstärkungsschirme setzen bei sonst gleichen Verhältnissen die 
Expositionszeit auf den vierten bis fünften Teil der sonst nötigen herab; 
wenn man statt der Trockenplatten Films anwendet und diese zwischen zwei 
Verstärkungsschirme legt, ist sogar eine Abkürzung bis auf den sechsten 
Teil der Zeit zulässig. Fig. 275 veranschaulicht die Wirkung eines solchen 
Verstärkungsschirmes. 

Die kürzere Expositionszeit bei Anwendung von Verstärkungsschirmen 
wird leider auf Kosten der Schärfe der Bilder erkauft. Es empfiehlt sich 
deshalb, die Verstärkungsschirme nur in den Fällen anzuwenden, in denen 
eine sehr kurze Exptysitionsdauer unbedingt notwendig ist 

17. Röntg;en1ilms. 

Röntgenfilms unterscheiden sich von den gewöhnlichen Trocken- 
platten sehr vorteilhaft dadurch, dali sie auf beiden Seiten mit Emulsion 
versehen sind. Bei der Exposition durchdringen die Röntgenstrahlen nicht 
nur die obere Schicht, sondern auch den Schichtträger (Celluloid) und 
die untere Schicht, und es entstehen somit zwei kongruente Negative, deren 
Schatten sich addieren, also gegenseitig verstärken. Dies hat den Vorteil, 
daß man die Expositionszeit auf etwa den dritten Teil abkürzen kann; 
zwischen Verstärkungsscli innen sogar bis auf den zehnten bis zwölften 
Teil. Vor Überexposition ist zu warnen; man erhält dabei flaue N^ptive, 
mit denen nichts anzufangen ist. 

18. Schaukasten für photographische Platten. 

Zur bequemen Betrachtung der erhaltenen Röntgen-Negative dienen 
die in neuerer Zeit konstruierten Schaukasten, die sich meist sowohl für 
Betrachtungen bei Tageslicht als auch bei elektrischem Licht eignen. Die 
Vorderwand des Kastens besitzt einen viereckigen Ausschnitt, in welchen 
ein Satz Rahmen hineinpaßt, die zur Aufnahme und Befestigung der photo- 
graphischen Platten dienen. Hinter dem Ausschnitt befindet sich eine matt- 
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geschliffene Glasscheibe. Um die Betrachtung der Platten bei Tageslicht 
zu ermöglichen, ist die Rückwand des Schaukastens herausnehmbar ange- 
ordnet. Die zur Beleuchtung dienenden Glühlampen sind so im Innern 
des Schaukastens angeordnet, daß nur das reflektierte Licht die Platte erhellt, 
um eine möglichst homogene Beleuchtung derselben zu erzielen. 







19. Stereoskopische Röntgenbilder 

kann man dadurch herstellen, daß man von einem Objekt zwei verschiedene 
Aufnahmen macht, bei denen die Mitte der Röntgenröhre um etwa 7 cm 
verschoben wurde. Natürlich müssen beide Aufnahmen nacheinander ge- 
macht werden, und darf weder das Objekt verschoben, noch sonst eine 
der Expositionsbedingungen geändert werden. 

Zu solchen Doppelaufnahmen benutzt man vorteilhafterweise eine be- 
sonders dazu eingerichtete Röntgen-Stercoskopkassette. Dieselbe besteht aus 
einem Holzfutteral, in welchem sich eine besondere Kassette, welche die Platte 
enthält, verschieben läßt. Diese Platte wird doppelt so breit genommen, 
als für eine Aufnahme des Objektes nötig wäre, so dalJ also auf diese 
Platte zwei Aufnahmen nebeneinander gemacht werden können. Die beiden 
Seiten der Stereoskopkassette sind mit 3 mm starkem Zinkblech bedeckt, 
welches keine Röntgenstrahlen durchläßt; in der Mitte befindet sich ein mit 
dünnem Aluminiumblech bedeckter 25 cm breiter Ausschnitt. Auf dieses 
Aluminiumblech, welches Röntgenstrahlen fast ungehindert durchläßt, wird 
der abzubildende Gegenstand gelegt, und es können nun durch Verschiebung 
der inneren Kassette mit der Platte nach rechts oder links zwei Aufnahmen 
gemacht werden, ohne daß das Objekt auf der Alumintumplatte seine Lage 
zu ändern hätte, nur die Röhre wird um den Augenabstand verschoben. 

Um diese zwei erhaltenen Bilder in ein körperlich erscheinendes Bild 
zu vereinigen, kann man auf zweierlei Art verfahren. Entweder man ver- 
kleinert sie photographisch auf das gebräuchliche stereoskopische Format fl 
und betrachtet sie dann durch ein Stereoskop, oder man bedient sich eines 
Prismen- oder Linsenstereoskopes nach Dr. Walter, weiches es ermöglicht, 
die stereoskopisch aufgenommenen Originalbilder selbst zu betrachten, 
wodurch wesentlich an Zeit gespart wird, da die Verkleinerung in Weg- 
fall kommt. 

Das Prismenstereoskop (Fig.276) ist ein gewöhnliches großes Stereos- 
kop mit verstellbaren Prismen und Sehlöchem, kann also für jede Augen- 
achse bezw. Plattengröße und für jeden Atigenabstand eingestellt werden. 

Die stereoskopischen Röntgen negative werden in einen Rahmen ein- 
geschoben, der mit Schiebern zwecks Abbiendung des Nebenlichtes ver- 
sehen ist. 
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Die Schieber werden in jedem Falle so eingestellt, daß gerade ein Aus- 
schnitt bleibt, der das zu beobachtende Bild zur Durchsicht frei läßt. 

Ein Vorzug des Prismenstereoskopes vor dem Linsenstereoskop ist 
der, daß bei jenem Apparat das stereoskopische Bild ungefähr in den auf- 
genommenen Dimensionen erscheint, während beim Linsenstereoskop die 
Bilder verkleinert werden. 

Das Linsenstereoskop. Der Apparat besteht aus einer photogra- 
phischen Camera, welche an Stelle der Mattscheibe ein kleines Stereoskop 
trägt. Die stereoskopisch aufgenommenen Röntgennegative werden wie 
beim Prismenstereoskop in einem Rahmen mit Blendenschiebern befestigt, 



Fig. 276. 
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der in einer gewissen Entfernung, die sich nach der Plattengrölie richtet, 
von der Camera aufgestellt wird. 

Das Objektiv der Camera ist sehr lichtstark, der Apparat eignet sich 
dieserhalb auch vorziiglich zu gewöhnlichen photographischen Aufnahmen. 

Mithin kann die Einrichtung auch dazu dienen, von einem paar be- 
sonders wichtiger stereoskopischer Aufnahmen eine oder mehrere verkleinerte 
Kopien herzustellen, wodurch die Untersuchung des Falles mehreren Inter- 
essenten ermöglicht ist 

Die Vorteile des Linsenstereoskopes dürften indessen den welter oben 
erwähnten Nachteil der Bildverkleinerung kaum aufwiegen. 

Die mit diesen Stereoskopen zu erzielenden Resultate sind ausgezeichnete, 
der stereoskopische Effekt ist vollkommen, und eignet sich diese Methode 
daher sehr gut zur Besichtigung innerer Organe, namentlich auch, wenn es 

Ru lim er, Funkeninduktoren. 14 
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sich um zeitliche X'erändeningen derselben handelt Auch zur genauen Loka- 
lisation von Fremdkörpern eignet sich diese Methode; die Ausmessung kann 
nach den auf Seite 1 93 bis 1 96 beschriebenen Prinzipien auf der Photographie 
erfolgen oder mittels des Macken zie- Davidson sehen Lokalisationsapparates. 

20. Apparat zum Lokalisieren von Fremdkörpern 
nach Mackenzie-Davidson. 

Dies Verfahren ist derart daß zunächst eine stereoskopische photo- 
graphische Aufnahme des betreffenden Körperteils gemacht wird, bei der 
als Orientierung ein Fadenkreuz aus Metall dient Vor der Aufnahme wird 
das Kreuz mit Anilinfarbe angestrichen, so daß es sich sowohl auf dem 
betreffenden Körperteil abdruckt, als auch infolge seines Materials auf den 
beiden photographischen Aufnahmen vom Bilde abhd)t 

Der Aufnahmeapparat, ein zeriegbarer Aufnahmetisch, hat dementspre- 
chend an einer geeigneten Stelle einen viereckigen Ausschnitt genügender 
Größe, welcher mit einem Trommelfell abgedeckt ist Unter dem Trommel- 
fell ist ein nach unten aufklappbares Kästchen angebracht, in welches die 
photographischen Platten eingelegt werden. Das oben erwähnte Metallkreuz 
ist über das Trommelfell gespannt, auf welches das zu photographierende 
Objekt zu liegen kommt 

Die Röntgenröhre wird an einem Gestell befestigt, welches über dem 
Trommelfell aufgebaut ist 

Die Entfernung der Antikathode der Röhre von der Platte, sowie die 
seitliche Verschiebung der Röhre kann direkt abgelesen werden. 

Alsdann erfolgt die Lokalisierung durch eine sinnreiche Einrichtung 
durch Fadenkreuze, welche in der Richtung des mittleren Röntgenstrahls 
eingestellt werden. Die Ablesung erfolgt dann direkt durch Maßstab und 
Winkel. 

Der diesen Zwecken dienende Meßtisch, ebenfalls zerlegbar und trans- 
portabel, enthält in einem rechteckigen Ausschnitt der Tischplatte eine 
geschliffene Glasplatte, auf welcher ein Kreuz eingesetzt ist 

Ein galgenartiges Gestell, das an dem Tisch festgeschraubt ist, dient 
zur Befestigung von zwei Seidenfäden, mit denen die Messung aus- 
geführt wird. 

Die Befestigungsstellen selbst können in der Höhe verschoben werden, 
wobei ihr Abstand von der Glasplatte an einer Skala abgelesen werden kann. 

Ferner muß bemerkt werden, daß die Befestigungsstellen der Fäden 
um Augenabstand voneinander entfernt sind und daß sie sich genau 
über dem Mittelpunkt des vorerwähnten Kreuzes symmetrisch zu diesem 
befinden. 
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Die unteren Enden der Fäden sind durch ein Nadelöhr gezogen, 
während die Nadeln ihrerseits wieder in kahnförmigen Bleiklötzen stecken. 

Die Messung erfolgt nun in der Weise, daß die von dem betreffenden 
Objekt hergestellten beiden Platten durchgepaust werden, und zwar be- 
schränkt man sich darauf, nur den Fremdkörper zu zeichnen, nachdem 
man vorher ein Kreuz auf das Pauspapier markiert hat. welches sich beim 
Durchpausen jedesmal mit dem 
Bilde des Metallkreuzes auf den 
Platten genau decken muß. In- 
folge der Aufnahme von zwei 
verschiedenen Fluchtpunkten wird 
die gewonnene Pause zwei Fremd- 
körper aufweisen. 

Jetzt wird die Zeichnung so 
auf die Glasplatte des Meßtisches 

gel^jt, daß sich das auf jener , __^ . ^^ 

befindliche Kreuz mit dem der ^^■^fc^->v'*il 

Glasplatte deckt. 

Die Meßstange, an der sich 
die Befestigungspunkte der vor- 
erwähnten Fäden befinden, wird 
nun so lange verschoben, bis 
die Punkte genau dieselbe geo- 
metrische Lage zur Zeichnung 
haben, wie vordem die Anti- 
kathode der Röhre zu den photo- 
graphischen Platten. Die Blei- 
klötze. an denen die Fäden be- 
festigt sind, werden so auf die 
Pause gestellt, daß die Nadelöhre pj„ 277. 

über der Mitte der beiden Frcmd- 
körpcrprojektionen stehen und die Fäden selbst sich kreuzen. 

Die Fäden stellen also den Verlauf des Röntgenstrahles der Aufnahme 
dar, der durch die Mitte des Fremilkürpers ging. Nach dieser Analogie 
muß die Lage des Fremdkörpers im Körper des Patienten genau der 
Kreuzungsstelle der Seidenfäden entsprechen und ist es nur notwendig, die 
drei Koordinaten vom aufgezeichneten Kreuz durch Maßstab oder andere 
geeignete MeßvorricUtungen, die dem Apparat beigefügt werden, zu messen, 
um hierdurch den Fremdkörper auf das genaueste zu lokalisieren. Das auf dem 
Körper des Patienten abgedruckte Metallkreuz dient dabei zur Orientierung. 

14* 
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Statt zwei Aufnahmen auf zwei Platten zu machen, können jene auch 
auf einer Platte gemacht werden. 

Man kann in diesem Falle die photographische Platte direkt zur Messung 
benutzen, die Herstellung einer Pause vom Fremdkörper fällt fort 

Die Platte wird so auf die Glasscheibe des Meßtisches gelegt, daß sich 
die mehrfach erwähnten Kreuze decken. 

Zur Beleuchtung der Platte bei der Messung dient ein unterhalb der 
Glasscheibe angebrachter verstellbarer Spiegel, dessen Stellung so lange 
veränderl wird, bis die Bildhelligkeit am größten ist Fig. 277 zeigt einen 
von der Firma Reiniger, Gebbert & Schall in Erlangen konstruierten 
Meßtisch. Die mit solchem Apparat erzielten Messungen sind sehr genau, 
weil sie direkt aus Längenmessungen ohne Zuhilfenahme von Formeln 
angeführt werden. 





solche von der Allgemeinen Elektrizitäls-Akticngesellschaft in Berlin 
hergestellt wird. Der Induktor ist mit den Meßinstrumenten gemeinsam auf 
einer Wandtafel angebracht, während die erforderlichen Regulierwiderstande M 
und der Ausschalter in einem Tisch untergebracht sind. Der Wechselstrom- 
Turbinen-Unterbrecher (vergl. Seite 3 12) ist auf einem Wandkonsol, die Rönt- 
genröhre auf einem Bodenstativ befestigt. Besondere Sorgfalt ist auf die Zu- ■ 
führungsleitungen des Hochspannungsstromes vom Induktor zur Röntgenröhre 




verwendet. Die Schalttafel ist mit einer Einrichtung versehen, um Akkumu- 
latoren mittels des Wechselstrom -Turbinen-Unterbrechers laden zu können. 
Einfacher gestalten sich die Einrichtungen bei Anwendung eines 
Flüssigkeits-Unterbrechers, wie solche von Max Kohl in Chemnitz 
geliefert und durch Fig. 280 veranschaulicht werden. Diese Einrichtung, 




2!6 



Elftes Kapitel. 



welche mit einem einfachen Wehnelt-Unterbrecher imd unter Benutzung 
nur einer Primärspulenwicklung ausgestattet ist, stellt sich im Preise auOer- 
ordenilich billig, ebenso wie die von Dr. Max Levy in den Handel ge- 
brachte billige Röntgeneinrichtung', welche mit einem Plättchen- 
Unterbrecher ausgestattet ist (vergl. Fig. 2 1 6) und damit, wie an anderer 
Stelle (vergl. Seite 107) auseinandergesetzt wurde, in weiten Grenzen 
variabel ist und allen Anforderungen genügen dürfte, die an eine Röntgen- 
einrichtung gestellt werden können. 



Fig. 281. 

Das gleiche kann in viel voltkommener, allerdings auch viel kompli- 
zierterer Weise mit einem mehrteiligen Welinelt- Unterbrecher und einer 
Primärspule mit variabler Selbstinduktion erreicht werden (Walter-Schaltung). 

In Fig. 281 ist eine derartige Röntgeneinrichtung von Siemens 
8t Halske in Berlin mit Funkeninduktor für 40 cm Funkenlänge auf 
Konsol, dreiteiligem Wehnelt-Unterbrecher, und der auf Seite 138 bis 
140 bereits beschriebenen Schalttafel abgebildet (Schaltungs-Schema vei^L 
Fig. 205). 

Fig. 282 zeigt eine sehr große Einrichtung dieser Art mit Funken- 
induktor für 1 m Funkenlänge im Röntgen-Laboratorium des Kgl. Instituts 
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Noch vollständiger ist endlich die in Fig. 285 dargestellte komplette 
Röntgeneinrichtung nach Dr. Walter für abwechselnden Betrieb durch 
dreiteiligen Wehnelt- und Quecksilberstrahl -Unterbrecher mit Vorrichtung 
zur Unterdrückung des sekundären Schließungsstromes von Reiniger, 
Oebbert 6t Schall in Erlangen. 

Transportable Röntgeneinrichtungen werden ihrem Zwecke nach in 
der verschiedensten Weise hergestellt. 

Fig. 286/287 stellt eine möglichst kompendiöse Röntgeneinrichtung 
mit Platin-Unterbrecher, Induktor und Röntgenstativ in einem verschließbaren 





Fig. 2S3. 

Etwas größer und vollständiger ist die in einem fahrbaren, viertürigen 
Kasten untergebrachte Dr. Max Levysche Einrichtung, welche aus 
Induktor mit Stativ. Unterbrecher, Röntgenröhrenkästen, Fluoroskop, Ver- 
bindungsschnüren und Kassetten gebildet wird. Die zum Betriebe nötigen 
Akkumulatoren befinden sich in besonderen tragbaren, in Fig. 28Q zu er- 
kennenden Kästen. Ähnlich ausgeführt ist die fahrbare Röntgeneinrichtung 
von Cox in London, die Fig. 290 wiedergibt. 

Eine fahrbare Einrichtung für Militärzwecke, einen sogenannten 
«ambulanten Feld - Röntgenapparat • , hat die Aktien -Gesellschaft 




zwei aneinander gehängten Wagen, nach Art der Artillerie- Protzwagen 
gebaut, untergebracht. Der vordere Wagen dient dem Führer zum Sitz 
und enthält im wesentlichen nur Ersatzteile; im zweiten, dem Anhänge- 





BeobachJunKsraiim aufgestellt werden. Die Maschinenstation kann also im 
Freien bleiben, wndurch Ocräusch und Geruch vom Arbeitszimmer fem- 
jfehallen werden. Ein Mann jj^^nügt für die Bedienimg^ der Maschine; er 
hat nur auf den j^ieichmäiiigen Gang des Motors zu achten. Damit 
letzterer nicht durchgeht, ist der Aiissclialter des Induktors zugleich ■ 
Einschalter eines Belastiingswiderstandes. Der Benzinmotor ist wegen 
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Andi bDen der 
Döl^ Kondensator Dn< 
die komplizienen Sduü*] 
tungcn fort 

Dem Wagen 
einige Glühlampen bd^ 
gegeben, um im Beob-' 
aditungszimmer jeder- 
zeit Licht machen zu 
können; an der Schah- 
lafd sind dazu geeignete 
Stöpseikontakte vorhan- 
den. Beim Einschalten 
des Induktors erlöschen 
die Lampen selbsttätig. 
Photographische Appa- 
rate werden auf beson- 
deren Wunsch beige- 
geben. Eine derartige 
Einrichtung kostet etwa 
8000 Mark. 



Fig. 289. 




Rg. 290. 





I. Balteriebetrieb mit Quecksilbcrstrahl- 
Unterbrccher. 2. AnschluRbetricb mit 
Quecksilberslrahl-Unlerbrccher. 3. Desgl. 
mil LocJi-(PlflttchcT»-(Un1erbrechcT. 4. Desgl. 
mit inchrteiligcin Wclinclt - Unterbrecher. 
5. Mit Strahl- und Loch- flättchcn-jUnfer- 
breeher. 6. Dcsj;!. mit Stmhl- und mehr- 
Iciligcm Vt'elmclt-Unterbrechcr. 



1. Für Wechselstrom und Drehstrom mit Flüssig- 
keits-Utiterbrecher. 2. Desgl. mit synchron l«u- 
fcndem Quecksilberstrahl -Unterbrecher. 3. Mit 
I>ehsfrom - Umformer und Quecksilberstrahl- 
Untcrbrechcr. 4. Mit Wechselstrom - Umformer 
und Qufcksilberstr.ihl-l'nterbrecher. 5. Mil Drrb- 
strom-Umformcr und mehrteiligem Wchnelt-Unter- 
brech.T. 6. Mit Wechselstrom -l'mformer und 
mehrteiligem Vl'ehncU-Unterbrecher. 
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Anwendung der Röntgenstrahlen. 



Die Fähigkeit der Röntgenstrahlen, durch für unser Auge undurch- 
sichtige Körper zu dringen, die zu ihrer Entdeckung geführt und anfänglich 
ungeheueres Aufsehen erregt hat, bildet auch heute noch die fast aus- 
schließliche Anwendung derselben. 

Vor allem hat sich die Chirurgie ihrer bemächtigt, um die Lage von 
Fremdkörpern zu ermittein, Blasen- und Nierensteine festzustellen, oder um 
Knochenbrüche, Knochenkrankheiten und Verrenkungen zu besichtigen. 

Während sich für chirurgische Zwecke vornehmlich die Radiographie 
eignet, ist für die innere Medizin die Radioskopie ein äußerst wertvolles 
Hilfsmittel für die Feststellung des krankhaften Zustandes von inneren 
Organen des menschlichen Körpers, wie Lunge, Herz etc., namentlich wenn 
es sich um Veränderungen der einzelnen Teile handelt, gestattet sie eine 
gute Ergänzung der sonstigen physikalischen Diagnostik. 

In therapeutischer Hinsicht hat sich herausgestellt, daß die häufige und 
übermäßige Anwendung der Röntgenstrahlen bösartige Hautentzündungen 
(Röntgendermatitis) hervorzurufen imstande ist, daß aber ihre mäßige Anwen- 
dung zum mindesten bakterientötend wirkt und somit nützlich werden kann. 

Außer für medizinische Zwecke sind neuerdings die Röntgenstrahlen 
auch für technische Zwecke verwendet worden, zur Untersuchung von echten 
und unechten Edelsteinen und Perlen, von gefälschten Nahrungsmitteln und 
technischen Produkten, von Dichtigkeitsfehlern in verschiedenen Materialien. 

Außerdem benutzen sie mit Vorteil die Zollbehörden, um z. B. die 
in einer großen Holzkiste unter Leinwandballen sorgfältig verborgenen 
Taschenuhren, die aus der benachbarten Schweiz einzuschmuggeln ver- 
sucht werden könnten, zu entdecken. 
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Wechselströme hoher Frequenz 
und Spannung. 



Ein unterbrochener Gleichstrom oder Wechselstrom wird um so stärkere 
Induktionsströme erzeugen, je öfter er sich ändert, und zwar nicht nur, 
weil der Induktionsstrom jedesmal t>et einer Änderung des ursprünglichen 
Stromes auftritt, sondern auch deshalb, weil die einzelnen Änderungen des 
primären Stromes sich schneller vollziehen. Denn von der Schnelligkeit 
der Zu- und Abnahme des induzierenden Stromes ist die Spannung des 
in der sekundären Spule induzierten Stromes abhängig. 

Nicola Tesla war der erste, der Wechselströme von einer Frequenz 
bis zu 30000 in einer Sekunde auf mechanischem Wege erzeugte, indem 
er vielpolige Wechselstrommasch inen konstruierte. 

Bedeutend einfacher lassen sich derartige Ströme erzeugen, indem man 
Leydner Flaschen anwendet {W. Thomson^. 

Führt man der einen Belegung einer solchen Flasche Elektrizität zu, so 
wird in dem anderen Belag die entg^engesetzte Elektrizität gebunden, und 
man kann auf diese Weise in den Belegungen der Flasche große Elektrizi- 
tätsmengen aufspeichern; die Flasche ist geladen. Verbindet man nun die 
beiden Belegungen der Flasche durch einen Draht, so gleichen sich die 
aufgespeicherten Elektrizitätsmengen plötzlich unter einem heftig knallenden 
Funken aus und die Flasche ist nunmehr bis auf einen kleinen Rest ent- 
laden. Dieser Vorgang vollzieht sich indessen, wie Feddersen (1857) 
zuerst experimentell nachgewiesen hat, nicht in einem einfachen Ausgleich 
der beiden ungleichnamigen Elektrizitäten, sondern in Form eines Wechsel- 
stromes von ganz außerordentlich hoher Frequenz; es findet ein Hin- und 
Herschwanken der Elektrizität mit über 200000 Wechseln in einer Sekunde 
statt. In Fig. 294 sind zwei solcher Entladungen schematisch in Form einer 
Kurve dargestellt 
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Utn sich diesen Ausgleich an einem Beispiel klar zu machen, denke 
man sich zwei, durch ein weites kommunizierendes Rohr verbundene GefäHe 
mit Wasser zum Teil gefüllt, doch so, daß in dem einen Gefäß das Wasser 
höher steht als in dem anderen, indem ein Hahn das Kommunikationsrohr 
abschließt. Wird der Hahn plötzlich geöffnet, so wird das Wasser aus 
dem einen Gefäß, in dem 
es höher steht, nach dem 
andern fließen. Jedoch 
stellt sich das Gleich- 
gewicht nicht sofort ein, 
vielmehr schießt das 
Wasser infolge der Träg- 
heit seiner Masse zu- 
nächst über die Gleich- 
gewichtslage hinaus, so daß es nun im zweiten Gefäß höher als im ersten 
steht und es findet nun ein Rückfluß nach dem ersten Gefäße statt. Somit 
wird erst nach öfterem Hin- und Herschwanken die immer kleiner aus- 
fällende Niveaudifferenz schließlich Null werden. Ähnlich kann man sich 
den Vorgang bei der Entladung einer Leydner Flasche vorstellen, und wird 



mf\^ — Wjv^ — 



Fig. 294. 



Fig. 295. 

aus diesem Beispiel zugleich klar, daß die Schwankungen um so schneller 
ausfallen müssen, je kleiner die Flasche ist. Wir werden später sehen, daß 
dies bei der osciilatorischen elektrischen Entladung einer Flasche tatsächlich 
der Fall ist; wir haben es somit mit elektrischen Schwingungen zu tun. 

Das Laden der Leydner Flasche kann mit dem hochgespannten Wechsel- 
strom eines Transformators oder, in Ermangelung eines solchen, mit einem 
Funkeninduktor erfolgen. Eine derartige Anordnung ist in Fig. 295 abgebildet. 

15* 





verbunden und die Entlader- 
kugeln derselben befinden 
sich in regulierbarem Ab- 
stände. Die äußeren Beleg- 
ungen der Flaschen sind 
durch eine Drahtspule mit 
geringer Windungszahl kurz 
geschlossen. Springen zwi- 
schen den Entladerknöpfen 
der Flaschen Funken über, so 
finden in der Drahtspirale ent- 
sprechende Ausgleichs- Wech- 
selströme in Form von elek- 
trischen Schwingungen statt 
Zur besseren Wirkung 
des Apparates ist es vorteil- 
haft, die Entladungfsknöpfe 
der Flaschen aus Zink oder 
Aluminium herzustellen, und 
damit kein dauernder Flam- 
menbogen, sondern möglichst 
schnell abreißende Funken 
entstehen, die Entladungs- 
funken abzublasen. Dies kann 
mit einem gewöhnlichen Luft- 
gebläse oder einem magneti- 
schen Gebläse erfolgen (vergl. 
Fig. 296). D'Arsonval hat 
zu dem gleichen Zweck einen 
rotierenden Futikenlöscher an- 
gegeben, der mit dem Ge- 
bläse das Ausblasen der Fun- 
ken und die Kühlung der 
Zinkkugeln durch einen Luftstrom gemein hat, sich jedoch vorteilhaft durch 
seine geringen Anschaffungskosten, mäßigen Energieverbrauch, größere Halt- 
barkeit, Regulierbarkeit und Betriebssicherheit vom gewöhnlichen Gebläse 
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auszeichnet Der >ExpIoseur rotatif' besteht aus zwei kurzen Metallwellen 
If W-, die durch eine Ebonitmuffe M miteinander zu einer Welle ver- 
bunden sind (Fig. 297). An jeder dieser Wellenhälften ist in einer Richtung 
normal zur Achse ein starker Draht befestigt, der in einer Zinkkugel endigt, 
derart, daß beide Kugeln in einer kleinen Entfernung in achsialer Richtung 
auseinander stehen. Diese Entfernung bildet die Fun- 
kenstrecke und ist innerhalb gewisser Grenzen durch 
eine Schraube S verstellbar. Wird nun die Welle W 
direkt an die Ankerwelle eines kleinen Elektromotors 
angeschraubt oder auf andere Weise in rasche Rotation 
versetzt, so beschreiben die Kugeln Parallelkreise von 
etwa 30 cm Durchmesser durch die Luft, und die 
Wirkung der letzteren auf die Funken ist gleich der- 
jenigen eines energischen Gebläses auf eine ruhende 
Funkenstrecke. Ist der Exploseur rotatif in Tätigkeit, 
so werden die einaelnen Kondensatorentladungen ge- 
trennt und man sieht im Dunkeln eine prächtige 
Perlkette, die bald still steht, sich bald rechts, bald 
links herumdreht, je nach der Winkelgeschwindigkeit 
des Apparates, ähnlich wie bei dem früher beschrie- 
benen Gassiotschen Rotationsapparat (S. 159). 

In Fig. 298 ist schematisch ein mit dem Exploseur 
rotatif ausgestattetes Instrumentarium nach d'Arsonval 
von Gaiffe in Paris dargestellt. 

Ein Labourscher Transformator mit geschlosse- 
nem magnetischen Kreis wird mit einem Wechselstrom 
von 1 10 Volt gespeist und erzeugt an den 
Klemmen der Sekundärspule eine Span- 
nung von 15000 Volt. Mit dieser werden 
zwei Plattenkondensatoren geladen, welche 
durch mehrere aufeinander geschichtete 
2 mm dicke Mikanit- und dünne Weißblech- 
platten hergestellt sind. Die äußeren Belegungen dieser Kondensatoren sind 
mit den Enden einer aus 10 Windungen starken Kupferdrahtes bestehenden 
Hochfrequenzspule, die inneren Belegungen mit den Kugeln der Funkenslrccke 
verbunden. Aus dieser Hochfrequenzspule können durch zwei an ihre Enden 
angeschlossene Drähte Ströme von ganz außerordentlich hoher Frequenz 
entnommen werden. Führt man dieselbe z. B. durch eine kleine Draht- 
rolle, die unter einer Glasglocke sich befindet, so kann man durch einfaches 
Überschieben einer Drahtschlinge (Fig. 299), deren Stromkreis durch eine 




Fig. 298. 




Fig. 299. 
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110 Voltlampe geschlossen ist, letztere zum Leuchten bringen, ein Beweis, 
daß von der Drahtrolle unter der Glocke eine viel stärkere Induktionswirkung 
ausgeht als bei Benutzung eines Stromes von niederer Wechselzahl. 

Führt man den Hochfrequenzstrom den 
•^ Enden eines starken Bügels von Kupferdraht zu 

(Fig. 300), der mit einer Glühlampe überbrückt 
ist, so kann der Strom seinen Weg durch den 
Kupferbögd und durch die Glühlampe nehmen. 
Ein Gleichstrom oder Wechselstrom niederer 
Frequenz würde, wie bekannt, seinen Weg durch 
den großen Querschnitt des Kupferbügels neh- 
men und den Glühlampenweg wegen seines 
hohen Widerstandes meiden. Dem Hochfrequenz- 
strom dagegen bietet die Glühlampe ein leicht 
zu überwindendes Hindernis, wie man an ihrem 

r-.^ . ._ Aufleuchten erkennt 

Flg. 300. Infolge der hohen Sdbstinduktion eines 

Leiters für Hochfrequenzströme dringen letztere 
nur außerordentlich wenig in die Tiefe des Leiters ein, sie verbreiten 
sich vielmehr nur an die Oberfläche desselben. Man bezeichnet diese 
für Hochfrequenzströme charakteristischen Erscheinungen als Impedenz- 
erscheinungen. 

Für den menschlichen Körper sind aus demselben Grunde die Hoch- 
frequenzströme ungefährlich, ja sie verursachen nicht einmal nennenswerte 
Schmerzen, sei es, daß sich diese Ströme nur auf der äußeren Hautschicht, 
wo keine Nervenspitzen mehr liefen, verbreiten, oder daß unsere Nerven 
auf eine derartig hohe Stromwechselzahl nicht mehr reagieren. 

Man hat diese Eigenschaft bald nach dem Bekanntwerden dieser 
Ströme benutzt, um sie in der Elektrotherapie anzuwenden, und zahlreiche 
Autoren haben sie als wirkungsvoll empfohlen. Sie haben nach den Mit- 
teilungen jener Autoren einen günstigen Einfluß auf den Stoffwechsel. Der 
Blutdruck erleidet nach einer anfänglichen Abnahme eine schnelle Steigerung. 
Die Atemzüge werden vermehrt und vertieft, Harnausscheidung und 
Wärmeproduktion gesteigert. Die Anwendung der Hochfrequenzströme 
wird daher besonders bei Krankheiten, die auf Störung des letzteren zurück- 
zuführen sind, angewendet werden können, z. B. bei Diabetes, Gicht chro- 
nischem Rheumatismus, Anämie, Fettsucht etc. Wegen ihrer schmerzstillenden 
Wirkung benutzt man sie auch mit Vorteil bei den verschiedenen Neural- 
gien, Ischias, Migräne. Nach Oudin sind sie ferner für die erkrankte Haut 
und Schleimhaut von großer therapeutischer Bedeutung, und kommen hier 
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Ihre Anwendung in der ärzllichen Praxis ist um so leichter, als die 
Hauptbestandteile der zu ihrer Erzeugung notwendigen Instrumentarien, 
nämlich Funkeninduktor, Unterbrecher, Stromquelle auch zur Erzeugung 
der Röntgenstrahlen dienen, somit a!so entweder schon vorhanden sind oder 
zur mehrfachen Verwendung angeschafft werden können. 

Die Anwendung der Hochfrequenzströme kann in zweierlei Weise erfolgen. 
Entweder man schaltet zwischen die beiden 
Leydner Flaschen eine Spirale von dickem 
Draht ein und führt den Strom von deren 
Enden durch Elektroden zum mensch- 
lichen Körper, oder man führt die Spirale 
so groß aus, dalJ der Patient in der Spirale 
stehend, sitzend oder liegend Platz findet 
(Autokonduktion nach d'Arsonval). In 
diesem Falle befinde! sich der Patient in 
einem elektrischen Felde, es werden in 
seinem Körper hochgespannte Ströme durch 
Induktion hervorgerufen, ohne daß er mit 
irgend einem Punkte der Leitung in Be- 
rührung kommt Fig. 301 zeigt ein der- 
artiges Solenoid, wie es von Max Kohl 
in Chemnitz hergestellt wird. 

Fig. 302 
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Für bestimmte Körperteile, wie z. B. Arme und Füße, können kleinere 
Solenoide verwendet werden (Fig. 302). 

Eine lokale Applikation kann auch in der Weise erfolgen, daß der 
Patient auf ein Bett von isolierendem Material (gummierte Leinwand) gel^ 
wird, unter dem sich eine große Metallplatte (Zinkblech) befindet Das Blech 
wird mit dem einen Ende der Hochfrequenzspule leitend verbunden, während 
der Patient durch Anfassen einer, mit dem andent Ende der Spule ver- 
bundenen Leitungsschnur gleichsam den zweiten Belag eines Kondensators 
bildet, vergl. Fig. 303 (Apostolisches Kondensalorbett). 




Flg. JOJ. 

Tesla hat nun im besonderen in der Richtung weiter gearbeitet, daß 
er die Hochfrequenzströme auf eine hohe S|jaiinung brachte. Derartige 
Ströme werden kurz als Teslaströme bezeichnet. Tesla bediente sich 
dazu eines Transformators, der ähnlich wie ein Funkeninduktor konstruiert 
ist, nur keinen Eisenkern enthält. Dieser mu(i fortbleiben, weil die 
magnetische Trägheit des Eisens bei den schnellen Schwingungen der Ströme 
nur hinderlich wirken würde. Da die Primärspule hierbei nur aus einigen 
Windungen dicken Drahtes besteht, so pflegt bei dem Teslatransformator 
die sekundäre Spule meistens innen, die primäre dagegen aulien zu liegen. 
Bei kleineren Transformatoren reicht Luftisolation völlig aus und sind ins- 
besondere die Teslatransformatoren von Elster und Qeitel, die von vielen 
elektro-physikalischen Werkstätten hergestellt werden, sehr verbreitet. In 
Fig. 304 ist ein solcher Apparat, von Kohl in Chemnitz gebaut, dargestellt. 
Die primäre Spule enthält 4 bis 6 Windungen eines 4 mm dicken Kupfer- 
drahtes der mit Kautschuk isoliert ist; sie befindet sich, von Hartgummi- 
fiißen getragen, über dem Grundbrett in halber Höhe der sekimdären Spule. 
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Diese besteht aus ca. 400 Windungen eines 0,3 bis 0,4 mm starken, mit 
Seide umsponnenen Kupferdrahtes, der auf ein Olasrohr oder einen ^tiJ mit 
Schellack oder Wachs getränkten Holzcylinder aufgewickeft ist. Die Enden 
des Cylinders tragen Hartgummikappen, in denen Kugelschraubenklemmen 
befestigt sind, an welche die Enden des sekundären Drahtes angelötet sind. 
Meistens ist noch eine zweite (auswechselbare) Sekundärspiile mit 
1000 Windungen eines 0,15 mm dicken Kupferdrahtes beigegeben. 

Fig. 305 veranschaulicht ein von Ferdinand 
Ernecke iu Berlin hergestelltes Teslainstrumen- 
tarium, das einen dem vorigen ganz ähnhch 
konstruierten Transformator enthält. Der Strom 
der sekundären Spule eines Fimkeninduktors 
dient zur Ladung der Leydner Flasche, die sich 
über die Funkenstrecke durch die primäre Spule 
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Fig. 304. 
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Fig. 305. 
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des Hochspannungs -Transformators hindurch oscillatorisch entladet, und 
dadurch in der sekundären Spule Teslaströme induziert 

Fig. 306 zeigt eine horizontale Anordnung eines Teslatransformators 
mit Luftisolation von Reiniger, Gebbert & Schall in Erlangen. Zwecks 
Einregulierung sind die Err^erwindungen verschiebbar angeordnet. 

In Fig. 307 ist endlich ein komplettes Instrumentarium derselben Firma 
für Röntgensh:ahlen und Teslaströme, ähnlich wie der in Fig. 212 abgebildete 
Instrumentarienschrank, dargestellt. 

Die rechte Schalttafel ist montiert mit zwei Bleisicherungen, elektro- 
magnetischem Volt- und Amperemeter, Druckknopf zur Prüfung der Akku- 
mulatorenspannung, Ausschalter für den 
Induktor, desgl. für den Unterbrecher- 
motor, Momentstromwender, je einen 
Schieberrheostaten für Induktor und 
Unterbrechermotor und Beleuchtungs- 
lampe. Die linke Schalttafel enthält die 
Hochfrequenzapparate: einen doppel- 
poligen Hebel Umschalter für Umschal- 
tung von Teslatransformator auf gro- 
ßes Solenoid für Autokonduklion oder 
sonstigen angeschlossenen Hochfre- 
qucnzapparat, Teslatransformator mit 
Luftisolation, Funkenstrecke in Gehäuse 
eingeschlossen und zwei AnschluB- 
^ klemmen für großes Solenoid. 

t^iy. >oo. Hinter der Schalttafel stehen zwei 

grolk Leydner Flaschen. 
Der Quecksilberstrahl-Unterbrecher für den Induktor ist hinter der 
Schaltwand plaziert, sofern er nicht mit Vorrichtung zur Unterdrückung 
des Schlieliungsstromes direkt gekuppelt ist. 

Bei hohen Spannungen und starker Beanspruchung sind derartige 
Apparate nicht mehr ausreichend, weil die Luftisolatton zwischen der pri- 
mären und sekundären Spute dann ungenügend ist und Funken den 
Zwischenraum überbrücken. Auch findet ein starker Energieverlust durch 
Ausstrahlung statt. Für diese Fälle ist es deshalb nötig, Primärspule und 
Sekundärspule in ein gutes Isolationsmaterial einzubetten. 

Verfasser hat sich auf diese Weise einen Teslatransformator hergestellt, 
der in Fig. 308 abgebildet ist und sich recht gut bewährt hat. 

Auf einen Hartgummistab von 25 mm Durchmesser und 850 mm 
Länge ist die sekundäre Spule, bestehend aus mehreren Tausend Windungen 





äußerste Röhre ist' 300 mm lang, bei 70 mm äußerem Durchmesser. Auf 
diese sind vier Windungen eines 5 mm dicken, blanken Kupferdrahtes ge- 
wickelt, deren Enden nacJi oben gebogen, 100 mm Abstand haben und in 
Polklemmen endigen. Dieser ganze Apparat ist im Vakuum mit einer 
iMischung von gleichen Teilen Wachs und Kolophonium umgössen. 
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üuiüi einen 
■be- 
tncbOKn 

30 cm Sdibgwqt e gibt 
dieser T i ilMiiw t iiilniiii 
fomator einen Meisdfl- 
dicken Fankenstrom von 
700 mtn Länge. 

Billiger als ein solcher 
stellen sich die Öltrans- 
formatoren. die in den 
meisten Fällen für hoch- 
gespannte TesiasiTöme an- 
gewendet werden. Sie sind 
ihrer Schwere und des Öls wegen für transportable Zwecke sehr unbequem. 
Der Teslalransfnrmator nach Himstedt besteht in der primären Spirale 
aus 10 bis 20 Windungen eines 4 mm dicken Kupferdrahtes, die im Innern 
eine» Hartgummirohres angebracht sind. Auf das Hartgummirohr sind 
200 bis 340 Windungen eines 1 bezw. 0.5 mm starken Kupferdrahtes als 
sekundäre Spirale gewickelt. Die Enden der Drähte sind nach vier Klemmen 
geführt, die durch Harlgummisäulen vom Grundbrett getragen werden. Auf ■ 

diesem Brett befindet sich 
eine Glaswanne, in welcher 
der Transformator frei auf- 
liegt und die mit Öl gefüllt 
wird. Dieses Öl soll vor- 
her längere Zeit gekocht 
sein, damit es völlig luft- 
frei sei. 

Fig. 309 zeigt einen 
solchen Teslatrarisforma- 
tor nach Himstedt, und 
Fig. 3(19. Fig- 310 ein mit einem 

derartigen ÖUransformator 
flUSgcrflitdes Teslainstrumentarium von Max Kohl in Chemnitz. ■ 

Infolge dt-r hohen Spannung zeigen die Teslaströme eine starke Tendenz 
zu Büschclcntlathiiigcn. Jeder blanke Draht sprüht bfaues Licht und Funken _ 
aus, besonders an rituhen Oberflächen treten dieselben auffällig in die Er-f 
scheinung. Wird ein Metallstreilen auf einer Olastafel befestigt, deren 
Rückseite mit Stanniol belegt ist, so bildet sich um den Metallstreif eine 





Fig. 312. 

Ebenso entsteht zwischen zwei parallel gezogenen blanken Drähten, von 
denen jeder mit einem Pol verbunden wurde, ein prachtvolles, leuchtendes 
Band. Eine der Sonnenkorona ähnliche Erscheinung kann man durch einen 
geschlossenen Metallring, in dem konzentrisch ein etwas kleinerer Draht- 
ring angebracht ist, erzielen (Fig. 311 und 312). 




I 



238 



Vierzehntes KapiteL 



Die hochgespannten Hochhrequenzströme lassen sich demnach zur 
Lichterzeugung benutzen und bieten außer dem Vorteil, den jeder hoch- 
gespannte Strom bietet, nämlich große Energiemengen durch einen dünnen 
Draht leiten zu können, noch den, daß man den zur Rückleitung dienenden 
Draht fortlassen kann. Verbindet man z.B. einen Pol des Transformators 
mit einer Kapazität, z. B. dem menschlichen Körper, unter Zwischen- 
schaltung einer Glühlampe, so leuchtet diese ohne weiteres hell auf, ob- 
gleich, wie man sieht, gar kein geschlossener Stromkreis vorhanden ist. Es fl 
wird nämlich der menschliche Körper von dem Pol des Teslatransformators 
aus durch die Leitung und den einen Teil derselben bildenden Glüh- 
lampenfaden viele hunderttausendmal in der Sekunde gdaden und entladen, H 
und diese Ströme bringen den dünnen Faden zum Glühen. Benutzt 
man als Kapazität an Stelle des menschlichen Körpers einen 

Bmetallnen Hohlspiegel, so kann man die Glühlampe in dem 
Brennpunkt desselben anbringen und erhält alsdann einen fl 
elektrischen Scheinwerfer, der an gar keiner geschlossenen 
Lichtleitung liegt. Es genügt fernerhin, in die Glühlampe nur 
einen Draht zu führen, und an diesen einen graden, in der 
Birne endigenden Kohlenfaden anzubringen (vergl. Fig. 313). 
Wird ein Teil der Glasbirne mit einem Stanniolbelag versehen, 
so leuchtet die Lampe, wenn man den einen Pol mit dem 
einen Pol des Teslatransfonnators verbindet, während der andere 
zur Erde abgeleitet wird. 
Fig. 313. Alle luftverdünnten Röhren, wie Geißler- und Crookessche 

Röhren, lassen sich durch die elektrischen Schwingungen zum 
Leuchten bringen. Bilden eine Anzahl Personen, deren jede eine Qeiß- 
lersche Röhre in der Hand hält, eine Kette, so leuchten sämtliche Röhren, 
sobald eine Person einen Pol eines Teslatransformators beriihrt. Selbst 
luftleere Röhren, die gar keine eingeschmolzene Elektrode besitzen, zeigen 
ein milchweißes Licht, wenn sie in der Hand gehalten und mit der andern 
Hand der eine Pol des Teslatransformators berührt wird, während der 
andere zur Erde abgeleitet ist. 

Am frappantesten ist jetfcnfalls das Experiment, daß luftverdünnte 
Röhren ohne Zulcitungseleklroctcn und ohne jede Verbindung mit dem 
Teslatransformator leuchten. Zu diesem Zwecke verbindet man die beiden 
Pole des Teslatransformators mit je einer möglichst großen, isoliert auf- 
gestellten Mctallplatte (Fig. 314), die sich auf 5 bis 10 m Entfernung 
gegenüberstehen. Dadurch wird der ganze dazwischen liegende Raum 
in elektrische Schwingungen versetzt, und alle darin befindlichen luft- 
verdünnten Glasröhren leuchten in einem weißlichen Lichte auf. Personen, 
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Fünfzehntes Kapitel. 

Resonanz-Phänomene. 



ii< 



Neuerdings hat man gelernt, hohe Spannung der Hochfrequenzströme 
auf ganz andere Weise und auf neuen Prinzipien beruhend zu erzeugen. 
Es handeh sich hierbei um die Resonanz von Spulen, die zuerst von 
Oudin angewandt, neuerdings aber von Seibt und Slaby in ihrer Wir- 
Icungsweise durch sehr anschauliche Experimente klargestelU worden ist 
Die Seibtsche Versuchsordnung*) ist in Fig. 316 schematisch 
I ang^eben. Danach werden die Hochfrequenzströme in der 
^ bereits auf S. 227 angegebenen Weise mittels Induktor /, 
Leydner Flasche oder Kondensator C, Funkenstrecke F und 
einer Hochfrequenzspule S erzeugt Letztere ist aber erstens 
anders geschaltet und zweitens ist ihre Windungszahl variabd. 
Dieses wenig gedämpfte System von Kapazität und Selbst- 
Induktion (Thomsonscher Schwingungskreis) dient als Energie- 
quelle für die im Punkte P angehängte Resonanzspule R. Das 
andere Ende der Spule S ist an Erde gel^ 

Wenn man nun bei konstanter Kapazität C die Selbst- 
induktion 5 des Err^erkreises richtig wählt, so gerät die Reso- 
nanzspule H in heftige elektrische Schwingungen, die sich am 
oberen Ende der Resonanzspule in kräftigen Ausstrahlungen 
bemerklich machen. Wie beträchtlich die Potentialunterschiede 
in einer derartig abgestimmten Spule sind, erkennt man an 
den Ausstrahlungen der nach einer Photographie hergestellten Abbildung 
(Fig. 3 1 7). Es sind an diese Spule in gewissen Abständen dünne Kupfer- 
drählc mit Wachs direkt auf die besponnenen Drähte der Spule gekittet; 
während das untere, an den Entladungskreis der Leydner Flasche an- 
geschlossene Ende der Resonanzspule nur spärliche Ausstrahlungen aufweist 




Fi«. 3)6. 



•) Vergl. Elektrotechnische Zeitschrift 1902, S. 345 ff. 




Fig. 318. 

Ru Inner, Funkcninditlrtoren. 




komplette Instrumentarien derselben Firma, Fig. 321 
ein solches mit Fuukenimluktor, Unterbrecher etc. 
in Schrankform zeigt. 

Der Oudinsche Resonator besteht aus einem 
SolenoiJ, dessen zahlreiche Windungen auf ein 
Gestell gewickelt sind. Das eine Ende dieser 
Spule endet in einer Konduktorkugel, das andere 
Ende Ist an den Schließungsstromkreis der beiden 
äuHeren Belegungen der Leydner Flaschen an- 
geschlossen. Die andere Klemme, welche sich auf 
einem Hartgummisäulchen befindet und die von 

16 




Flg. JJn. 

geschlossen wird. Je iiaclidcm nun diese Klemme an verschiedene Punkte 
des Solenoides anschließt, erhält man verschiedene Wirkungen des Resonators. 
Die maximale Wirkung tritt ein, wenn man den Resonator mit dem einen 
Ende des Solenoids verbindet, während dessen anderes Ende zur Erde 




244 



Fünfzehntes Kapitel. 



Um die Strahhings- Erscheinungen zur Behandlung von 
Kranken anzuwenden, verbindet man eine Elektrode mittels biegsamen 
Kabels mit der auf tiem Hartgiimmisäulchen sitzenden 
Klemme des Resonators und läßt dann die Strahlungen 
auf die Hautfläche wirken, indem man die Pinsel oder 
Spitzenelektrode in einiger Entfernung von derselben hält, 
die Kondensatorelektroden dagegen in Berührung mit der 
Haut bringt. 

Die Regulierung erfolgt durch Veränderung der An- 
schlußstelle des Resonators am Solenoki mittels der verstell- 
baren Klemme. 

Diese Behandlung findet Anwendung bei Haut- oder 
Schleinihauterkrankungeu. Die Sitzungen werden zwei- bis 
dreimal wöciienllich in der Dauer von höchstens 10 Minuten 
vorgenommen. 

Wie aus den Untersuchungen von Dr. Seibt her- 
vorgellt, haben die in einer solchen Resonatorspule auf- 
tretenden Spannungen der Elektrizität ihre Ursache in 
der Bildung von stehenden Wellen der an dem er- 
regten Drahtende entstehenden und am freien Ende reflek- 
tierten elektrischen Schwingungen. Um diese stehenden 
Wellen sichtbar zu machen, hat Seibt die Spule in ihrer 
ganzen Länge mit angeklebten feinen Querdrähten ver- 
sehen, ilie durch ihre Ausstrahlungen die Wellenbauche 
erkennen lassen. 

Die Spule ist 2 m lang und auf ihrer ganzen Fläche 
mit 0,3 mm dickem, mit Seide besponnenem Kupferdraht 
bewickelt. Die Querdrähte befinden sich in Abständen 
von 2 cm. 

Durch Verschiebung der Anschlußklemme auf der 
SeJbstinduktionsspule und der dadurch bewirkten Ände- 
rung der Eigenschwingung des Erregersystems werden 
die Schwingungen in der Resonatorspule ebenfalls geändert, 
und damit ändern sich die Längen der sich bildenden 
stehenden Wellen. 

An den oberen Ausstrahlungen kann man erkennen, 
daß diese um so stärker werden, je länger die Wellen 
sind; sie erreicht bei ''^ Wellenlänge ihr Maximum. 
Um also in einer gegebenen Spule möglichst kräftige, durch Resonanz 
erzeugte Schwingungen zu erhalten, wird man die Selbstinduktion in der 



Fig. 322. 
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Spule des Erregerkreises so abzustimmen haben, daß die Resonatorspule in 
\, Wellenlänge schwingt. Um diese Verhältnisse leicht auszuprobieren, 
bedient man sich folgender Vorrichtung. Das Solenoid ist auf einer ge- 
drehten und mit Schraubengangen versehenen Holzwelle aufgewickelt und 
dinxh eine Kurbel drehbar. Das eine Ende ist mit einem Metallring und 
einer Schleiffeder verbunden, während der Kontakt am andern Ende durch 
eine sich achsiai auf einer Messingstange verschiebenden Mutter hergestellt 
wird. Zu beiden Seiten der Resonatorspule (vergl. Fig. 322) wird femer 
in einem Abstände von 1 bis 

2 cm ein dünner Metalldraht "^tt}* 

parallel zur Achse der Spule 
gezogen, dessen eines Ende 
isoliert, dessen anderes Ende 
geerdet ist. An den Wellen - 
bauchen springen von der 
Resonatorspule büschelförmige 
Entladungen in die Parallel- 
drähte über und man kann 
nun durch langsames Drehen 
der Kurbel an dem verstell- 
baren Solenoid es schnell da- 
hin bringen, daß die Schwing- 
ungen in der Resonatorspule 
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'/^ Wellenlänge betragen, d. h. 
die Ausstrahlungen nur an 
dem einen Ende der Reso- 
natorspule stattfinden und so 
ihr Maximum erreichen (Schal- 
tung Fig. 323). 

Diese physikalisch äußerst 
interessanten Versuche sind auch von großer praktischer Bedeutung. So 
bietet eine solche abgestimmte Spule ein willkommenes Hilfsmittel bei 
der abgestimmten Wellenfelegraphie, denn man kann bei un\eränderter 
Elektrizitätsquelle auf der Sendestation Wellen unter höherer Spannung aus- 
senden. Noch größeren Wert hat sie für die Empfangsstation, um dieselbe 
abzustimmen. Denn die Erscheinung erlischt sofort gänzlich, wenn man 
die Spule mit einer ungeeigneten Schwingungszahl erregt. 

In Fig. 324 ist eine derartige Versuchsanordnung dargestellt, die in 
sehr anschaulicher Weise die Abstimmung durch Veränderung der Selbst- 
induktion im Err^er-Schwingungskrtis erläutert. .An Stelle der großen 
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Sei bischen Resonanzspule sind hier zwei kleinere Resonanzspulen ver- 
schiedener Bewickelung an den Thomsonschen Schwingungskreis an- 
geschlossen. Verändert man die Eigenschwingung des Erregerkreises 
durch Veränderung der Selbstinduktion des Oudinschen Resonators, so 
werden die kleinen Resonanzspulen abwechselnd aufleuchten und dunkel 
werden, und zwar so, dali, wenn die eine maximal ausstrahlt, die andere 
dunkel bleibt. 

Die erste Spule ist mit dem Erregerkreis in Resonanz, die zweite 
ist verstimmt Ändert man nun die Selbstinduktion im Erregerkreise, so 
wechseln die beiden Spulen allmählich ihren Schwingungszustand. Die- 
jenige, welche erst dunkel 
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war, leuchtet schließlich auf, 
während die vorher leuch- 
tende dunkel wird. Wenn 
die Resonanzspulen in ihrem 
Maximimi schwingen, so sind 
die Ausstrahlungen aulJeror- 
dentlich lebhaft; große Licht- 
garben schießen aus dem 
oberen Ende hervor, wie 
man aus Fig. 325 deuthch 
erkennen kann. 

Um nun auch die Ab- 
stimmung der Empfänger- 
station bei der Funkentele- 
graphte zu zeigen, ist eine 
zweite, mit einer der beim 
vorhergehenden Versuch be- 
nutzten kleinen Resonanzspulen übereinstimmende Spule erforderlich, die 
an ihrem oberen Ende mit einer kleinen Geißlerschen Röhre versehen 
Ist. Diese Spule stellt man in einiger Entfernung von dem Sender- 
apparate auf. Das untere Ende der Empfängerspule wird, wie es beim 
Empfangsdrahte geschieht, zur Erde abgeleitet. Wird nun der Apparat 
in Gang gesetzt und so eingestellt, daß die primäre Spule, die dem 
Senderdrahte entspricht, im Maximum schwingt, so wird die mit ihr 
übereinstimmende sekundäre, die dem Empfangsdraht entspricht, mit- 
schwingen und die an ihrer Spitze befindliche üeißlersche Röhre zum 
Leuchten bringen. 

Ersetzt man die sekundäre Spule durch eine andere oder verändert 
den Schwingungskreis des primären Systems, so wird in diesem Falle die 



Fig. 324. 
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köhre dunkel bleiben, die Spule ist verstimmt, sie zeigt für die erzeugten 
r'rimärschwin^^ngen keine Resonanz. 

Die bei der drahtlosen Tefegraphie nach den Systemen von Braun 
und Slaby-Arco angeM^endeten Gd>e- und Emp(angsdrähte sind im 
Grunde genommen also nichte weiter als gradegestredcle Resonanzspulen 
von = '', Wellenlänge, die am Kohärer den Wellenbauch erzeugen. 

Die elektrischen Resonanzerscheinungen, deren Wirkungen noch viel- 
fach in nicht gebührender VCeise beachtet werden, sind es auch vornehm- 
lich, die der transatlantischen Wellentelegraph ie zu einem Erfolge verholfen 
haben. Vielleicht sind sie auch berufen, die Funkeninduktoren, mit deren 
g^enwärtiger Gestaltung wir uns in den vorhergehenden Kapiteln be- 
schäftigt haben, zu einer ungeahnten \'ollkommenheit zu bringen. 



A 11 h a n a*. 

Kurzer Überblick über die Grundzüge der 
Röntgentechnik des Arztes. 

Von 

Dr. Carl Bruno Schürmayer-Hannover, 

Spezialarzt der Elektrotherapie und Röntgentechnik. 

Einleitung. 

In den vorstehenden Kapiteln haben wir sowohl den Bau, als auch 
den Betrieb der Röntgenapparate kennen gelernt; es sind die Orundzüge 
der Röntgenstrahlentechnik als solche uns vorgeführt worden. Wir wenden 
uns nun zur Betrachtung derjenigen Maßnahmen, wie sie seitens des .\rztes 
speziell zur Dienstbarmachung des Röntgenagens angewendet werden. 

In einer Reihe vorzüglicher Übersichtswerke sind die diesbezüglichen 
Gesichtspunkte niedergelegt, und es kann das Studium dieser Werke, bezw. 
eines derselben, einem jeden, der sich eingehender mit dem Thema befassen 
will, nur dringend angeraten werden. Wir nennen folgende Werke als 
besonders empfehlenswert.*) 

1. Oocht, Lehrbuch der Röntgenuntersuchungen, Stuttgart, in erster 
Auflage schon 1898 erschienen, dann wieder neu verlegt. 

Auf etwas über 200 Seiten in kürzester kompendiöser Form 
ein vollständig ausreichender Überblick unter Berücksichtigimg 
aller Einzelheiten. 



*) Sämtliche Werke enthalten eine Anzahl von Abbildiuigen ; auch im Texte 
teils von Apparaten, teils von anderen diesbezüglichen Einzelheiten. 
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2. Büttner und Kurt Müller, Technik und Verwertung der Röntgen- 

strahlen. Halle a. S., 1. Auflage 1897, in neuer Auflage erschienen. 
Ebenfalls ein kurzgehaltenes, übersichtliches Werkchen von 
ca. 150 Seiten nebst Tafeln. 

3. Donath, Die Einrichtungen zur Erzeugung der Röntgenstrahlen. 

Berlin, I.Auflage 1899. 

Berücksichtigt, wie der Titel sagt, vor allem die Apparate 
und die Technik als solche. 175 Seiten. 

4. L. Freund, Grundriß der gesamten Radiotherapie. Wien und 

Berlin 1903. 

Behandelt auf etwas über 400 Seiten das Gesamtgebiet der als 
Strahlungen bezeichneten Erscheinungen in ihrer Anwendungs- 
weise zu ärztlichen Behandlungszwecken. Wohl das übersicht- 
lichste Werk für den Spezialisten auf diesen Gebieten, warm zu 
empfehlen der umfassenden Übersicht wegen. Physiologische 
Einzelheiten sind ebenso berücksichtigt, wie auch die technischen 
Einzel- und Unterfragen. 

5. Des sauer und Wiesner, Leitfaden des Röntgenverfahrens. Mit 

69 Abbildungen. Berlin 1903. Medizinischer Teil von Hilde- 
brand, Hoffa, Hoffmann, Holzknecht, Kraft, Metzner, 
Mobilia und Ströbel. 

Ein Werkchen, in welchem sich der ''Fabrikant< mit medi- 
zinischen Autoritäten zur gemeinsamen Arbeit verbindet Der 
medizinische Teil bringt in den einzelnen, je von einem andern 
Autor bearbeiteten Kapiteln teilweise Ausgezeichnetes; der vom 
Fabrikanten verfaßte Teil dagegen erreicht das Niveau dieser 
Leistungen nicht. 

6. Albers-Schönberg, Die Röntgentechnik. Hamburg 1903. 

Das ebenfalls neue Werk des Herausgebers der -Fortschritte 
auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen , das in kürzester Fassung 
auf ca. 250 Seiten nicht nur die allgemein geltenden Regeln der 
Röntgentechnik zusammenstellt, sondern zugleich wertvolle Be- 
reicherungen derselben auf Grund eigener Erfahrung und auf 
Grund der Verwertung selbstkonstruierter, vorzüglicher Hilfsapparate 
(Kompressionsblende etc.) bringt. 

7. Einzelheiten siehe: Albers Schönberg, Fortschritte auf dem 

Gebiete der Röntgenstrahlen. Hamburg. Jährlich 6 Hefte mit 
Abbildungen. Band 1 bis VII erschienen. 
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Die Röntgentechnik des Arztes. 

1. Methoden und deren Bezeichnung. 

Der Arzt bedient sich der Röntgentechnik in zweifacher Weise; als: 
L Röntgendiagnose. Zum Zwecke der Stellung oder Vertiefung der 
Diagnose von krankhaften Zuständen im Körper wählt der Arzt: 

a) Die Röntgendurchleuchtung (- Radioskopie ) unter Anwendung 
des Durchleuchtungsschirmes und seiner Abänderungen (vergl. 
Seite 179 ff.); 

b) die Röntgenphotographie ( Radiographie ) unter Anwendung 
der photographischen Platte (vergl. Seite 196 ff.); 

c) die Röntgographie, im engsten Sinne des Wortes, unter Auf- 
zeichnung des auf dem Durchleuchtungsschirme sich zeigenden 
Schattenbildes mittels Pause auf durchsichtiges Papier. 

IL Röntgentherapie (Radiotherapie). Zu Behandlungszwecken setzt 
der Arzt seinen Patienten, bezw. die erkrankten Teile des Körpers desselben, 
dem Einflüsse der Röntgenstrahlen aus (Röntgenbestrahlung, oder kurz- 
w^ Bestrahlung genannt). 

Unter den vielen vorgeschlagenen Bezeichnungen ziehen wir nach dem 
Vorschlage Oochts vor, immer den Namen des Entdeckers der Strahlen, 
Röntgen, als Grundlage für jeden Ausdruck zu wählen. 

2. Wesen der Röntgenstrahlen. 

Wenn wir mit einem Agens arbeiten, dessen Wirkungen studieren und 
ergründen wollen, so müssen wir erst darüber orientiert sein, um was es 
sich eigentlich handelt. 

»Unter Strahlung pflegt man eine Reihe von physikalischen Vorgängen 
zusammenzufassen, welche sich nach dem gegenwärtigen Stande unserer 
Kenntnis in zwei Gruppen scheiden lassen. 

Zur ersten Gruppe zählen wir die elektromagnetische Strahlung (Strahlung 
der elektrischen Kraft), die Wärmestrahlen, das Licht und die ultraviolette 
Strahlung. Zu der zweiten Gruppe gehören die Kathodenstrahlen, die 
Röntgenstrahlen, die von einer gewissen Johanniskäferart ausgehenden 
Strahlungen, die Becquerelstrahlungen, die Strahlung des Radium und 
Polonium. '< (Freund.) 

Nach heute allgemein geltenden Anschauungen sind alle Strahlungen, 
also auch die Röntgenstrahlen genannten Erscheinungen Be- 
wegungsphänomene des Weltäthers, die in regelmäßig wiederkehren- 
den Schwingungen sich abspielen. 
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Was diesen Weltäther betrifft, so zwingen uns bekanntlich eine Reihe 
von Beobachtungen, die Existenz desselben anzunehmen. Wir verstehen 
unter Äther jenen feinverteilten, unwägbaren, unmeßbaren Stoff, der sogar 
die Zwischenräume zwischen den Atomen, aus denen die Körper zusammen- 
gesetzt sind, ausfällt. 

Über die feine Verteilung dieses Äthers können wir uns einen Begriff 
machen, wenn wir folgende Betrachtung anstellen: Nach physikalischen Ge- 
setzen beträgt die Größe eines Gasmoleküls ungefähr den 200000000. Teil 
eines Millimeters, die Entfernung von Molekül zu Molekül bei gasförmigen 
Körpern etwa den 100000. Teil eines Millimeters; ja bei festen Körpern 
müssen wir diese Entfernung als nur 1- bis 200000000000. Teil eines 
Millimeters beziffern. Wenn also zwischen diesen kleinsten, kaum denk- 
baren Lücken noch ein Etwas, nämlich der Äther , sich befinden kann, 
so müssen seine Teile allerdings eine kaum denkbare feinste Verteilung 
haben. 

Hier in unseren Betrachtungen interessiert uns der Lichtäther und seine 
verschiedenen Schwingungen nur in bezug auf die Röntgenstrahlen. 

Vergegenwärtigen wir uns die bisher bekannten verschieden wirkenden 
Wellenlängen des Äthers, so stehen in der Mitte die von 0,75 bis 0,4 /< 
(ein Mikron gleich 0,001 mm), deren Wirkung auf unser Auge wir als 
Licht und Farben empfinden, nämlich rot bei der größeren, violett bei 
der kleineren Länge. Von größerer Wellenlänge bis zu 18 /< sind die 
unsichtbaren ultravioletten Strahlen, welche mit den sichtbaren Strahlen des 
Farbenspektrums die Wärmewirkung gemein haben. 

Noch größere Wellen, die nach Metern zählen, sind die Hertzschen 
elektrodynamischen mit Induktionswirkungen. Kleinere Wellen als die des 
sichtbaren Spektrums bis 0,1 // haben die durch ihre chemische und fluor^- 
zierende Wirkung bekannten, unsichtbaren, ultravioletten Strahlen. Diese, 
schon im Sonnenspektrum am meisten abgelenkt, sind die brechbarsten 
aller Strahlen und haben mit den Röntgenschen Strahlen außer der Fluo- 
reszenz erregenden und chemischen Wirkung die Eigenschaft gemeinsam, 
daß durch sie oder vielmehr, wie Röntgen nachwies, durch die von ihnen 
bestrahlte Luft elektrisch geladene Körper entladen werden. Die Bedenken, 
welche vorlagen, die Röntgenschen Strahlen am ultravioletten Ende des 
Spektrums einzuordnen, schienen seiner Zeit zerstreut zu sein. Ihr Mangel 
an Brechbarkeit wird darauf bezogen, daß sehr kleine Wellen ungehindert 
zwischen den durch Äther getrennten Molekülen der Körper hindurch- 
schlüpfen können, während die größeren anstoßen. Ihre Polarisierbarkeit 
ist wahrscheinlich gemacht. Interferenz versuche sind gelungen und dadurch 
die Wellenlänge auf 0,014 m bestimmt. 
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Übersicht der Ätherschwingungen. 
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Wahrscheinlich gibt es auch Röntgenstrahlen von verschiedener Wellen- 
länge und verschiedenen Wirkungen. (Büttner und Müller 1897.) 

Nun kommen bei den Ätherschwingungen aber noch in Betracht die 
Schwingungszahlen der einzelnen Ätherschwingungen in der Sekunde, 
wobei das Gesetz Geltung hat, dali zwischen Lichtwellen, Wärmewellen und 
den elektrischen Wellen kein qualitativer, sondern nur ein bloß gradueller 
Unterschied besteht. Die kürzeste elektromagnetische Welle besitzt 4 mm 
Schwingungsbreite bei einer Schwingungszahl von 75000 Millionen pro 
Sekunde. Auf der anderen Seite stehen die längsten Wärmewellen von 6 Hun- 
dertstel Millimeter und einer Schwingungszahl von 5000000 in der Sekunde. 

Alle diese genannten Ätherschwingungen, auch die Röntgenstrahlen , 
haben nach physikalischen Gesetzen das gemeinsame, daß sie transversale 
Wellen darstellen; d. h. wenn wir uns die Richtung, in der die Wellen sich 
fortbewegen, als eine gerade Linie denken, so verläuft diese Wellenbewegung 
so, als ob ein Pendel quer zur Richtung der fortschreitenden Welle hin- 
und herschwingen würde. Der Verlauf dieser transversalen Schwingungen 
vollzieht sich demnach, wenn wir einen groben Vergleich anstellen, in einer 
■ Schlangenlinie , wobei die Breite die seitlichen Abweichungen der Kurve 
von der Geraden ausdrückt, die Schwingungszahl aber die Anzahl der ein- 
zelnen Schlängelungen in der Sekunde bedeutet. 

Eine Anzahl von Physikern hat im Gegensätze hierzu die Röntgen- 
strahlen als longitudinale , d. h. Längsschwingungen des Äthers, bezeichnet. 
Wir gelangen zum Verständnisse der longitudinalen Schwingungen, wenn 
wir uns dieselben durch aufeinander folgende Stöße entstanden denken, 
die alle in der Fortpflanzungsrichtung erfolgen und sich in der Sekunde 
so und so oft wiederholen. 

Am konsequentesten hat Prof. Zehnder, ein Schüler Röntgens, diese 
Theorie der longitudinalen Schwingung ausgebaut. 

Auf Grund verschiedener Erscheinungen nimmt man an, was auch 
Zehnder tut, daß die Röntgenstrahlen nichts weiter seien, als veränderte 
■' Kathodenstrahlen . 
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So spricht sich Walter, auf dessen weitere Theorien wir noch einzugehen 
haben, in bezug' auf diesen Punkt aus wie folgt: Es sind die Röntgenstrahlen 
nichts anderes, als die von der Antikathode (der Röntgenröhren) nach allen ^ 
Seiten hin auseinander geschleuderten Kathodenstrahlenteilchen. die sich H 
jedoch an ersterer in einem sehr wichtigen Punkte verändert haben, dann 
nämlich, daß sie daselbst ihre elektrische Ladung abgegeben haben . 

Über die Entstehung der Kathodenstrahlen und der Röntgenstrahlen 
als solche ist Seite 159 und 160 bereits das Nähere gesagt worden. 

Eines nun scheint charakteristisch für die Kathodenstrahlen, daß ihre 
negative Ladung von ihrer Natur unzertrennlich ist: sie stellen sich dem- 
nach selbst als *bew^e, negative Elektrizität dar. 

Als Träger dieser Ladung können natürlich nicht die gewöhnlichen 
materiellen Teilchen gelten, sondern man muß kleinere Elementarquanta, ^ 
sog. Elektrons •) annehmen, Teile des Äthers,« wie Lenard sich aus- f 
drückt, welche selbständig beweglich sind, welche Masse (Trägheit) besitzen 
und welche zugleich als Träger elektrischer Ladungen auftreten. Als solche 
Massen in Bewegung erscheinen die Kathodenstrahlen •. 

Auch von Anderen wurden die X-Strahlen als Kathodenstrahlen ohne 
Ladung aufgefaßt; es hält Michelson dieselben für Kathodenstrahlen. 
welche im Medium, das sie durchsetzen, gleichsam gesiebt worden sind. 
So soll das leuchtende Agens des Johanniskäfers nach Muraoka sich wie 
natürliches Licht verhalten; geht es aber durch Karton- und Kupferplatten 
und ist hier gleichsam -filtriert worden, dann gewinnt es Eigenschaften, 
welche an die der Röntgenstrahlen erinnern. So sollen aus Kathoden- 
strahlen die X-Strahlen hervorgehen, indem sie (oder vielleicht auch Anoden- 
strahlen) durch Filtration an der Glaswand der Röhre erzeugt werden. 

Wiederum wurde geradezu behauptet, daß, je vollständiger dem die 
Röntgenstrahlen darstellenden Molekularstrom die Ladung entzogen würde, 
desto größer das Durchdringungsvennögen der entstehenden Röntgen- 
strahlen sei. 'Daher erhäh man unter sonst gleichen Umständen das 
beste Resultat, wenn die Antikathode (der Röntgenröhren) zugleich die 
Anode bildet^ auf welche die negativ geladenen Kathodenstrahlen fallen fl 
und somit elektrisch neutral w^erden. Die Nichtabieiikbarkeit durch den 
Magnet würde in der Abwesenheit einer Ladung ihren Grund finden. 
Ebenso erklärt sich ihre Fähigkeit, sowohl positiv als negativ elektrisierte fl 
Körper zu entladen, durch ihre eigene elektrische Neutralität. Die von 
verschiedenen Forschern erhaltenen, voneinander abweichenden Resultate 
würden sich daraus erklären, daß diese nicht reine X-Strahlen, sondern 

*) -Etektron« oder Korpuskel = '/,fl^ clektr. Ionen, jedoch mit derselben 
Ladung versehen. (Thomson.) 
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untermischt mit positiv oder negativ geladenen Strahlen vor sich hatten. 
Stokes dag^^en, der zwar ebenfalls die Kathodenstrahlen für fortgeschleu- 
derte Teilchen hält, die auch im vollkommensten Vakuum, das wir her- 
zustellen vermögen, bestehen, betrachtet die Röntgenstrahlen als transver- 
sale Ätherbew^^ngen ; jedes auftreffende Molekül löse einen Ätherstoß 
aus. Da die Röntgenstrahlen nicht gebrochen werden, so müssen sie sich 
in den Zwischenräumen der Moleküle fortpflanzen. (Kalischer.) 

Neuerdings gewinnt die Anschauungsweise Walters zur Erklärung 
der Natur und des Wesens der Röntgenstrahlen immer mehr an Anklang 
seitens der Forscher. 

Wir erwähnten eben, daß es unumgänglich notwendig ist, zur Erklä- 
rung und zum Verständnisse der hierher gehörigen Erscheinungen die Exi- 
stenz von fortgeschleuderten <- materiellen Teilchen anzunehmen. Sodann 
wurde hervorgehoben, daß die Röntgenstrahlen Kathodenstrahlen ohne 
elektrische Ladung« seien. 

An diesen beiden Punkten greift Walter an, um seine Theorie zu 
entwickeln. Erweist daher ebenfalls darauf hin, daß die in Bewegung versetzten 
Massen nicht gleichbedeutend mit denjenigen kleinsten Teilchen sein könnten, 
die wir in der Chemie Atome nennen. 

Femer dürfe die große Geschwindigkeit der Kathodenstrahlenteilchen und 
jene der Röntgenstrahlen nicht außer Auge gelassen werden, die jene der 
körperlichen Moleküle um mehr als das 100 000 fache übertrifft; schließlich 
mußten wir einsehen lernen, daß die Absorption der X-Strahlen nicht durch 
die Zusammensetzung der Moleküle, vielmehr durch die der Atome bedingt 
ist, dann wurden wir durch die Annahme einer Passage molekularer Teil- 
chen nicht mehr in Staunen geraten. Letztere fliegen auch tatsächlich allem 
Anscheine nach nicht allein durch die Zwischenräume zwischen den Mole- 
külen, nein, sogar mitten durch die Moleküle hindurch. 

Zum Verständnisse des letztern noch einiges. Nach den Versuchen 
von Noväk und Sulv in Prag, ferner nach denen von Voller und Walter 
in Hamburg besteht ein einfaches Verhältnis zwischen der Absorption eines 
Körpers in bezug auf Röntgenstrahlen, wenn man nicht die Dichte {^-= spez. 
Gewicht), vielmehr das Atomgewicht zum Ausgange der Lhitersuchung nimmt. 

Dies können wir am besten durch Versuche mittels der einfachst 
zusammengesetzten Körper, nän^hch der Elemente, beweisen. 

Es betragen diese Zahlen z. B.: 

bei Silber, Dichte (= spez. Gew.) 10,4; Atomg. 108 
„ Wismut, „ (^ „ „ ) 9.8; „ 208. 

Selbst bei Anwendung gleich dicker Schichten absorbiert Wismut schon 
besser als Silber; nimmt man erst äquivalente Schichten (Wismutschicht 2,5 mal 
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t'j dick a]^ die Siibirrschicht dann trin diese Erscheinung erhöhter Ab- 
^>rption noch augenfälliger zu Tage. 

Auch wenn die Atome sich zum .Molekül vereinigen, erleidet oben- 
;(enanme* Gesetz keine Ausnahme, indem die Größe und Art der Zusammen- 
%etzuni( des Moleküls in dieser Beziehung ohne Bedeutung isL 

Kohle. Graphit. Diamant ätiotrope Modifikationen des Kohlenstoffs, 
einzig durch Abweichung je :m molekularen Aufbau voneinander unter- 
j^hieden, absf>rbieren. in äquivalenten Dicken verwendet, gleich. 

Auch für Moleküle, welche sich aus verschiedenen Atomen zusammen- 
setzen, bleibt dieses Gesetz bestehen. 

Pur die Richtigkeit der Theorie Vl'alters sprechen nunmehr noch eine 
ganze Reihe von bef>bachteten Erscheinungen und gerade da, wo andere 
Theorien versagen, läfit uns diese Anschauungsweise eine Erklärung hierfür, 
eben auf Grund einer anderen Beurteilung des Ganzen, finden. 

Vergeblich wurde versucht, eine Beugung, .Ablenkung, oder Polarisa- 
tion an Röntgenstrahlen nachzuweisen. Nach Walter läßt sich diese Mög- 
lichkeit von vornherein ausschließen. Denn die X-Strahlen gehen, so weit 
sie nicht zufällig diffus reflektiert werden, durch die Moleküle der Sub- 
stanzen hindurch; eine Ablenkung, Brechung etc., wie wir sie bei anderen 
Experimenten sehen, kann also nicht eintreten. 

Was die diffuse Reflexion anbetrifft, so entsteht eine solche tatsäch- 
lich und, wie Röntgen selbst nachwies, an den Luftteilchen und nicht 
allein an den kleinsten Teilchen der festen Körper. Aber diese Reflexion 
ist eine diffuse , indem die auftreffenden .X-Strahlen nach allen Seiten 
gleichsam auseinander spritzen. 

Dieselben Erscheinungen sind wiederum bei den Kathodenstrahlen 
nachgewiesen; denn als Lenard durch sein Aluminiumfenster diese in die 
Luft austreten ließ, war er erstaunt über die starke, diffuse Reflexion der 
K.'ithcKlenstrahlen durch die Luft. 

Das Vorhandensein dieser diffusen Reflexion macht sich an unseren 
Rjititgenphotogrammen oft nur zu häufig sichtbar; ich habe es erlebt (ehe 
Abhilfe geschaffen war), daß in einem kleinen Zimmer häufig die photo- 
j/raphische f^latte geschwärzt, aber keine Spur des darauf liegenden Thorax 
zu sehen war. Andererseits kam häufig eine Verzeichnung der einen Brust- 
iiälfte vor, weil die Zimmerwand zu nahe gewesen war. Wiederum ver- 
sagten alle Aufnahmen, als eine Dame, in Röcken bei entblößtem Ober- 
kt'irper sitzend, die Birne etwas über Kniehöhe, photographiert werdoi sollte. 

Sodann ergibt sich, daß die stets auftretende Fluoreszenz der Röntgen- 
röhre nicht einer Eigenschaft der Röntgenstrahlen, solche zu erzeugen, 
zuzuschreiben ist; vielmehr geht diese Erscheinung von den Kathoden- 
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strahlen aus, die von der Antikathode reflektiert werden. Starke zeigte 
nämlich, daß die direkten, wie die reflektierten Strahlen eine negative Ladung 
haben; Merrit hob auch dieses hervor, was seitens Walter schon früher 
geschehen war, und somit wurde bewiesen, daß es sich nur um Kathoden- 
strahlen handeln könnte. Merrit lieferte nunmehr noch einen weiteren 
Beweis, indem er die Ablenkbarkeit der Fluoreszenz durch Magnete bewies. 

Diese stark phosphoreszierenden Stellen der Glaswand einer Röhre 
aber senden nach Walter nicht nur Kathodenstrahlen weg, sondern auch 
Röntgenstrahlen, letztere vorwiegend nach auikn. Denn nicht alle negative 
Elektri2ität, die, von der Kathode der Röhre zugeführt, mit den Katlioden- 
strahlen auf die Antikathode prallt, wird bei der diffusen Zerstreuung der 
positiven Elektrizität schon dort, im Innern der Röhre, neutralisiert. Dieser 
Vorgang hingegen spielt sich zum Teil erst auf der Glaswand gänzlich 
ab. Bei stark entleerten Röhren genügt auch diese Fläche nicht, da Kathoden- 
strahlen nochmals zurück an die Wand, hinter die Antikathode geworfen 
werden und diese zum Phosphoreszieren bringen. Ferner aber erzeugen 
Kathodenstrahlen unter Beeinträchtigung des Schirm- und pholographi- 
schen Bildes, hier nach mehrfacher Beobachtung an der Hinterwand der 
Röntgenröhre noch weitere X-Sirahlen, wie sie schon an der vorderen 
Wand der Röhre entstanden. Alles dies aber spricht dafür, dati es Kathoden- 
entladungen sind, aus denen X-Strahlen hervorgehen, deren Eigenschaften 
im vorigen bereits bewiesen und erwiesen sind. 

Auch andere Eigenschaften der Röntgenstrahlen sprechen für die Rich- 
tigkeit der Theorie Walters. 

Es steht fest, daß die Glaswand einer Rohre nach häufigem Gebrauch 
ermüdet infolge des zu häufigen Bombardements durch Kathodenstrahlen; 
dasselbe gilt auch für die Verstärkung?- und Durchleuchtungsschirnie, die, 
beim Gebrauch, von X-Strahlen häufig getroffen, ebenfalls schlechter werden, 
woraus abermals eine nahe Verwandtschaft der beiderseitigen Strahlcnarten, 
Kathoden- und X-Strahlen folgt. Übrigens hebt nachträglicher Einfluß von 
Licht, sowohl auf den Schirm als auf die photographische Platte, diese 
Ermüdung wieder. 

Bezüglich der photographischen Trockenplatte steht aber nach Villard 
folgendes fest: Langer dauernde Lichteinwirkung von niäfiiger Stärke führt 
den n^ativ latenten Eindruck auf der Platte in einen positiv latenten über, 
so daß nach der Entwicklung ein positives Bild entsteht; andererseits kann 
die Entwicklung in diesem Falle am Tageslicht vollzogen werden. Auch 
auf zu reichlich von X-Strahlen getroffenen Partien tritt diese 'Solarisation ■ 
ein. Letzteres ist nach der 'Bonibardementtheone Walters leicht zu 
erklären und versländlich. Der Anprall der durch die Moleküle rasenden 
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materidlen Teile erschüttert zunächst nicht das ganze Molekül sondern nur 
die das Molekül zusammensetzenden Atome, und lockert deren Zusammen- 
hang im Moldcül. Die Atome können demnach durch weitere Beein- 
flussung dieser oder anderer Art leicht ganz aus der Gruppe herausgerissen 
werden. 

Durch Perrin, Willari und Winkelmann «rurde wahrscheinlidi 
gemacht, daß X-Strahlen auch auf die Moleküle eines Gases einwirken können 
und eine Ionisierung erzeugen. Die Moleküle werden in entg^:engesetzt 
geladene Atome, Ionen <, gespalten, von denen die gleichnamig elektri- 
schen sich abstoßen, die ungleichnamigen sich anziehen. 

Auch hier gilt die oben gegebene Erklärung. Es hat demnach den 
Anschein, als ob durch Walters Theorie eine einheitliche .\uffassung auf 
dem Gebiete der Kathoden- wie Röntgenstrahlen angdnhnt und geschaffen 
würde. (Schürmayer.) 

Nach heute allgemein geltender Ansicht sind also die X-Strahlen<, 
wie Röntgen selbst die neue Strahlungsart nannte, nichts anderes, als 
umgewandelte Kathodenstrahlen. 

Als Eigenschaften der Röntgenstrahlen wären folgende zu nennen: 

1. Sie durchdringen die Glaswand der Röhren und besitzen keine 
elektrische Ladung. 

2. Sie breiten sich geradlinig aus. 

3. Sie rufen außerhalb der Röhre Veränderungen hervor, indem sie 
elektrische Entladungen vollziehen, chemische Verbindungen lösen, 
fluoreszenzfähige Körper zum Leuchten bringen etc, auf die photo- 
graphische Gelatineplatte gleich Licht>\ellen einwirken. 

4. Sie erzeugen beim Aufprallen auf materielle Körper wieder neue 
Strahlen, Sekundärstrahien , S-Strahlen genannt 

5. Die Wirkung der Röntgenstrahlen nimmt, wie die Lichtwirkung, 
im quadratischen Verhältnis der Entfernung ab. 

6. Die Röntgenstrahlen gehen durch alle, sonst als ^undurchsichtig' 
bezeichneten Körper hindurch, werden aber von denselben wieder 
in verschiedenem Grade teilweise dennoch zurückgehalten, was 
man Absorption" nennt. 

Auf dieser Absorptien beruht die Möglichkeit, überhaupt mittels 
Röntgenstrahlen verschiedene Substanzen und Körper voneinander 
zu unterscheiden. 

Denn auf dem Durchleuchtungsschirme sowohl wie auf der 
photographischen Platte zeigt es sich, daß eine Metallkugel die 
X-Strahlen stärker absorbiert , als beispielsweise ein Knochen; 
daß der Knochen an Absorptionskraft wieder das Fleisch überbietet. 
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Auf diesem verschiedenen Absorptionsvermögen beruht die Er- 
scheinung, daß sich eine Metalli<ugel als tiefschwarzer Fleck im 
Knochen und von diesem abhebt, daß der Knochen wieder dunkler 
erscheint, als das Fleisch, dieses dunkler als ein Rockärmel etc. 

7. Nach heutigem Stande unseres Wissens mangelt den Röntgenstrahlen 
die Brechbarkeit, die Reflexion, die Polarisierbarkeit. 

8. Unsicher ist es, ob den Röntgenstrahlen eine direkte Wärme- 
wirkung zukommt. 

Wo eine solche sich zeigt, beispielsweise darin, daß ein Durch- 
leuchtungsschirm sich bei der Durchleuchtung erwärmt, ist diese 
Erscheinung anders zu erklären, wie man sich ausdrückt, als 
Umsetzung der Energie (vergl. Seite 276). 

3. Der Arbeitsraum des Röntgenspezialisten. 

Erste Voraussetzung für eine zweckdienliche, erfolgreiche Arbeit des 
Arztes mittels Röntgenstrahlen ist der Besitz eines ausgezeichneten Instru- 
mentariums. 

Welche Kombinationen von Induktor und Unterbrecher etc. für den 
Einzelfall die besten sind, das hängt von den Umständen und den zu 
Idstenden Aufgaben ab. Eine Übersicht ist im 11. Kapitel Seite 213 ff. 
gegeben. 

Während man für die Zwecke der Diagnose allgemein möglichst große, 
d. h. nicht räumlich große, sondern höchst leistungsfähige Apparate wählt, 
genügen für Bchandlungszwecke auch kleinere Apparate bezw. Induktoren; 
letztere werden von sämtlichen Firmen neben den ersteren heute geführt. 
Es wird mit diesen Begriffen große und kleine Apparate heute ein un- 
gemeiner Mißbrauch getrieben, nicht im Interesse des Käufers von Ein- 
richtungen ! 

Der Grundgedanke bei der Beurteilung einer Röntgeneinrichtung muß 
stets der sein: für Bchandlungszwecke kommen wir vielleicht mit kleineren 
Röntgenröhren aus; für die Zwecke der Diagnose aber brauchen wir heute 
in allen schwierigen Fällen große, d. h. höchst leistungsfähige Röntgen- 
röhren; kleinen Röhren entsprechen im allgemeinen kleine Induktoren, um 
große Röhren betreiben zu können, benötigen wir nur großer Induktoren! 

Was nun den Arbeitsraum an sich betrifft, so muß derselbe möglichst 
groß sein! Dagegen wird allerorts gesündigt, oft allerdings wieder unter 
dem Drucke der äußeren Verhältnisse, weil eben ein anderer Raum nicht 
zu haben ist, und so sieht man oft im Sprechzimmer die schönsten 
Apparate und Nebenapparate auf einen kleinen Raum zusammengedrängt. 
Wer die Wahl hat, wird daher niemals sich einengen: Leiden wir auch 
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heute, dank der Verwendung von Hilfsapparaten, nicht mehr so sehr 
der diffusen Reflexion der Röntgenstrahlen von Seiten der Wände und 
Decken, so wird doch die Arbeit an sich erleichtert, wenn sämtliche Hilfs- 
mittel zum Gebrauche fertig und leicht zugänglich bereit stehen. Betreffend 
die Aufstellung der Apparate, erhellt dieselbe aus den Abbildungen in Ka- 
pitel 8, Seite 149 ff. bezw. 
Kapitel 11, Seite 2 14 ff. 

Nur zu häufig aber 
zwingen die äußeren Um- 
stände, den Induktor an 
der Wand anzubringen 
{vergLFig.279Seite2l4, 
Fig. 281 Seile 216 und 
Fig. 285 Seite 220, auch 
Fig. 326). m 

Sobald man hier- ■ 
bei, oder überhaupt auf 
eine Freibeweglichkeit 
des Induktors verzichtet, 
sollte man denselben stets 
durch einen Glaskasten 
vor Staub schützen, wie 
Fig. 326 ebenfalls zeigt. Dies dann um so mehr, wenn die gewählte 
Höhe ein leichtes Abstauben unmöglich macht. 

Auch die Unterbrecher muH man, je nach ihrem Standorte, mit einem 
Schutzkasten von entsprechender Konstruktion umgeben. Modelle dieser! 
Art sind in Flg. 210 S. 151, Fig. 21! Seite 152 und Fig. 212 Seite 15lf 
abgebildet und deutlich ersichtlich. 

Gutschließende Verdunklungsvorrichtungen des Zimmers nicht zu 
vergessen ! 

4« IViontage der Röntgenapparate. 

Im allgemeinen werden die Röntgeneinrichtungen in montagefertigem 
Zustande seitens des Fabrikanten verschickt; man braucht dann eventuell 
nur den Induktor aufzustellen, bezw. ihn und das Schaltbrett an der Wand 
zu befestigen und die Leitungsdrähte nach Vorschrift zu verbinden (vergl. 
die Abbildungen des Kapitel 11, Seite 213 bis 220 und Fig. 329). ■ 

Nachdem die meisten öffentlichen und privaten Elektrizitätswerke, an V 
deren Leitung wir, wenn immer möglich, anschließen werden, eine Reihe 
von Bestimmungen für allgemeine Montage erlassen haben, kommen wir 
sehr leicht mit diesen Bestimmungen in Konflikt. 
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Man mache also bei Bestellungen den betreffenden Fabrikanten auf die 
am betreffenden Orte geltenden Bestimmungen aufmerksam; es wird daim 
Sache einer solchen Firma sein, mit den nötigen Maliregeln den Käufer 
und damit sich selbst vor Unwissenheit und geistloser Paragraphenwirtschaft 
schützen, event energisch gegenüber einem ungerechtfertigten Ansinnen 
einzutreten. 



L Die Röntgendiagnostik. 



^M Nach dem in den früheren Kapiteln Gebotenen ist die Fülle der Hilfs- 
~ mittel, die der Röntgendiagnostik dienen, eine große; Sache weitgehenderer 

Erfahrung wird es daher sein, diejenigen Nebenapparate auszusuchen, die 

uns dienlich sind, ohne uns zu sehr zu belasten. 
^L Wer ein ausgerüstetes Laboratorium zur Verfügung haben kann, der 
^■%ird mit Erfolg von allen Einzelheiten desselben Gebrauch machen; wer 
^psich aber mit dem Nötigsten begnügen muH, wird eben mit diesem Nötigsten 

auch arbeiten und auskommen müssen. Immer aber bleibt derjenige der 



5. Methode und Hilfsmittel der Röntgendurchleuchtung. 

Wie die Abbildungen u. a. 
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les 1 1 . Kapitels zeigen, ist nach 
'Einspannung einer Röhre und 
richtiger Fixierung derselben im 
Stativ oder Röhren träger (vergl. 
Fig. 327), nach Verbindung ihrer 
Pole mittels Kabel mit den 
Klemmen der sekundären Spirale 
einer richtig montierten Einrich- 
tung das Ganze zur Arbeit 
gebrauchsfähig (vergl. Fig. 221 
Seite 162 und Fig. 329). 

Wir brauchen dann nur den 
zu untersuchenden Gegenstand 
entsprechend vor der Röhre zu p,- 327, 

plazieren, bezw. die Röhre ent- 
sprechend hoch zu stellen, unseren Durchleuchtungsschirm in die Hand zu 
nehmen, den primären Strom zu schlielien, dann kann nach der nötigen 
Orientienmg über die Leistung der Röhre die Arbeit beginnen. 




I 
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Doch die Technik der medizinischen Röntgenantersochung 
vcflangt noch andere Bedingungen. Diee sind: 

]. Zunächst infissen wir eine für unsere Zwecke geeignete Röhre 
amgCMcht, bezw. deren Charakter festgekeilt und kontrolliert haben. 

hficht eine jede Röhre sendet Strahlen derselben Art aus, nicht jede 
Röntgenröhre gibt dieselbe Menge von brauchbaren Strahlen. Erste Vor- 
bedingung ist, wie Seite 165 betont wurde, die Röhre in denjenigen 
Leistungszustand zu versetzen, der für den Einzeifali der zweckdienlichste 
ist. Dies erreichen wir durch Ausprobieren einer Reihe von Röhren oder 
mittels der künstlichen Abstimmung- einer -r^uliertMren Röhre . Die 
Matinahmen hierzu sind dieselben, wie die bei der Seite 166 erwähnten 
R^enerierung gebräuchlichen; sie werden je nach der Konstruktion der 
Röhre (vergl. Kapitel 10, Seite 165 bis 172) auf verschiedene Weise vollzogen. 
Während man bei Photographien für die einzelnen Organe bezw. Körper- 
teile nach allgemein gültigen Regeln 
mittels Nebenapparaten den zweck- 
dienlichen Härtegrad einer Röhre 
erst bestimmen muß, ist man bei der 
Röntgendurchleuchtung in der ange- 
nehmen Lage, auf einfachere Art sich 
orientieren zu können. H 

Bisher war es allgemein Regel, 
zum Zwecke der Kontrolle des rela- 
tiven Härtegrades einer Röntgenröhre auf dem Durchleuchtungsschirme erst 
die eigene Hand zu durchleuchten, und aus dem Kontraste im allgemeinen, 
dem Verhalten des Fleisches zum Knochen, dem Grade der Sichtbarkeit 
der kleinen Mittelhandknochen etc. sich ein Urteil über die Röhre zu ver- 
schaffen (vergl. Kapitel 10, Seite 198). 

So einfach dieses Verfahren ist, so bringt es für den Röntgenpraktiker, 
wie erwähnt, mit der Zeit doch die große Gefahr, daß sich auf der stets 
wieder getroffenen Haut der Hand jene chronische Entzündung entwickelt, 
die Röntgendermatitis' genannt wird. 

Man hat daher unter Ausgang vom Handschatlen zur Prüfung der 
Leuchtkraft der f^ihren einen Apparat Chiroskop konstruiert; derselbe 
enthält auf einem Diirchleuchtungsschirme, in einem Kasten hinter dem- 
selben angebracht, ein präpariertes Handskelett (vergl. Ftg. 328). 

Ein Stiel mit Handgriff, welch letzterer wieder durch eine Bleikappe 
gegen direktes Röntgcnlicht geschützt ist, dient zum Halten des Appa- 
rates. Eine entsprechend untergelegte und geformte Zinnfolie markiert diej 
Weichteile. 



Fig. 328. 
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Härteskalen anzuwenden wird der Geübte wohl nicht in die Lage 
kommen, einmal, weil diese Prüfungsart mittels Chiroskop wohl genügen 
wird, und dann, weil man im allgemeinen am zu untersuchenden Ob- 
jekte mit Leichtigkeit sich direkt überzeugen kann, ob der Härt^^d der 
Röhre stimmt 

Manche Röntgenspezialisten ziehen es vor, durch den Rockärmel hin- 
durch das Armgelenk zur Probe zu durchleuchten und hieraus Schlüsse zu 
ziehen; es wird dann angenommen, daß der Ärmel und das Hemd einen 
genügenden Schutz gegenüber den X-Strahlen gewähren, so daß keine 
Entzündung eintritt. 

Was nun den für Einzelzwecke richtigen Härtegrad und die Durch- 
dring^ungskraft der Röntgenröhren betrifft, so hält man sich bei Durch- 
leuchtungen nur an ungefähre Regeln. 

AAan wird eine Hand im allgemeinen mit einer weichen Röhre durch- 
leuchten, eine Frauenhand mit einer weicheren, als eine derbe Arbeiterfaust, 
eine Kinderhand mit einer noch weicheren Röhre. Armgelenk, Mittelhand- 
knochen, Vorderarm, Unterschenkel veriangen schon einen etwas geringeren 
Grad der Weichheit, Oberschenkel, Brust, Schultergelenk einen gewissen 
Härt^[rad etc. Immer aber kommt es darauf an, ob man einen fetten oder 
eiinen schlanken Patienten vor sich hat, ein Kind oder einen Erwachsenen. 

2. Es darf nicht übersehen werden, ob die Unterbrechungszahl, 
die Stromstärke etc. richtig gewählt ist. Das Bild hat dann mehr Kraft, 
wenn die Unterbrechungen sich rasch folgen; daher beispielsweise die 
Überlegenheit der Flüssigkeits-Unterbrecher. 

Bei Apparaten mit abstimmbarer Selbstinduktion (vergl. Fig. 195 Seite 141 
und Fig. 284 Seite 219) ist es nötig, die für die Leistung der betreffen- 
den Röhre zweckdienliche Schaltung der Wickelungen der Primärspirale 
zu wählen. 

Man steckt hierzu bei den Kohl sehen Apparaten dieser Konstruktion 
den entsprechenden Stöpsel in die Löcher am Kopfe der Primärspule 
(ver^l. Fig. 136 u. 137 Seite 100 und Fig. 329), bei den Voltohmapparaten 
schiebt man die entsprechende Zunge ein (vergl. Fig. 135 Seite 100), bei den 
Tischen nach Albers-Schönberg bezw. Walter stellt man die betreffende 
Umschaltung ein (vergl. Fig. 195 Seite 141). In allen Fällen zeigen ent- 
sprechende Bezeichnungen: sehr weiche Röhre , weiche Röhre , mittel- 
weiche Röhre< , harte Röhre das Nähere an. Jetzt erst arbeitet der Induktor 
im vorliegenden Falle unter den günstigsten Bedingungen; daher wird die 
Röhre am besten angesprochen. 

Allerdings ist bei den Apparaten mit veränderiicher Selbstinduktion 
nach Wehnelt nunmehr zugleich die richtige Länge des Unterbrecherstiftes 
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auszuprobieren (vergl. Seite 98 ff.); falls der Unterbrecher dereti mehrere 
besitzt, geschieht dies einfach durch Einschaltung der Leitung mittels des 
betreffenden Schalters, wie solches aus der Fig. 193 Seite 139 ersieht* 
lieh ist Vergl. die angeschriebenen Bezeichnungen: 2 mm, 3 mm. 4 mm 
( Sttftlänge ). 

Je länger der Unterbrecherstift genommen wird, um so mehr steigt 
die Stromstärke, während die Spannung und Zahl der Unterbrechungen 
abnimmt, natürlich unter denselben äußeren Bedingungen. Der kürzeste 
Stift, 2 mm, dagegen liefert die höchste Spannung bei höchster Unter- 
brechungszahl, aber kleinster Stromstärke. Die Stromstärke an sich kann 
nun noch variiert werden, indem man den Hebel in Fig. 193 Seite 139 
entsprechend stellt, bezw. probeweise hin- und hergleiten läßt 

Bei Apparaten mit Motor-Unterbrecher stellt man am Motorrheostat 
(vergl. Fig. 209 Seite 150) zunächst die erfahrungsgemäß richtige Unter- ■ 
brechungszahl ein, dann den Primärstrom mittels des zweiten Rheostates 
(Fig. 20Q Mitte) und variiert so lange, bis man das beste Bild erhält. 

Die meisten Röhren flackern bis zu einer Unterbrechungszahl von 
ca. 1500 pro Minute; in der Abbildung Fig. 209 ist seitlich neben dem 
mittleren Rheostate, d. h. an der linken Seite des Unterbrechers angebracht, 
ein kleines Instrument sichtbar, mittels dessen man sich über die Anzahl 
der Unterbrechungen orientieren kann, da der Zeiger dieses Tachometers 
jederzeit die Unterbrechungszahl angibt (vgl. auch Fig. 102 Seite 79). 

Was die primäre Stromstärke anlangt, so b^innt man mit derjenigen 
niedrigsten, bei der die Röhre noch ein gutes Bild liefert; das Galvano- 
meter ( Amperemeter ) zeigt mittels Nadel diese Stromstärke an (vergl. die 
Abbildungen in Kapitel 7, Seite 130, 134 bis 141). 

Bei diesem Arbeiten im dunkeln Räume ist es nötig, von -Hell zu 
Dunkel übergehen zu können; man bewerkstelligt dieses am einfachsten 
dadurch, daß man eine elektrische Lampe über dem Schaltbrett anbringt, 
die man aus- und einschaltet (vergl. Fig. 194 Seite 140). 

Albers -Schönberg hat eine Einrichtung ersonnen, durch welche an 
Stelle des Dunkel eine Dämpfung des Lichtes tritt, die mittels grüner 
Glasglocke so auf den Tisch lokalisiert bleibt, da(5 man zwar jeden einzelnen 
Kontakt unterscheiden kann, aber sonst im Räume völliges Dunkel hat 
(vergl. Fig. 195 Seite 141). 

Bei Feder-Unterbrechern kann durch Justierung der Einzelschrauben 
ebenfalls eine beste Leistung für jede Röntgenröhre herausgefunden werden 
(vergl. Seite 69). 

3. Der zu untersuchende Patient ist in die richtige Lage zu bringen, 
das diffuse Licht der Röhre durch Wahl einer passenden Blende abzublenden. 
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Was die Stellung bezw. Lage des zu Untersuchenden betrifft, so hängt 
I dieselbe davon ab, welches Objekt man durclileiichten will. 

Brust, Schulter etc. wird man sehr wohl im Stehen des Patienten 
untersuchen können; anders schon ist es, wenn man Hand, Arm, Scnenket, 
Bein oder Fuß durchleuchtet. Dann wird man bei entsprechender Röhren- 
stellung mit Vorteil den Patienten auf einem Tische (vergl. Fig. 272 Seite 203 
und Fig. 329) so lagern, daß das betreffende Glied ruhig liegt oder 
entsprechend bewegt und gedreht werden kann. Messungen vor dem 
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Fig. 329. 
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Hoffmannschen Stative oder Zeichnen mit einem der Seite ISy bis 191 
und Seite 194 beschriebenen Orthodiagraphen verlangt wiederum Stehen, 
während horizontale Apparate eine liegende Position voraussetzen, Wiedenim 
ist man beim Gebrauch ein und desselben Apparates in der Lage, sowohl 
im Liegen als im Stehen untersuchen zu können (vergl. Fig. 255 u. 256 
Seite 189, sowie Fig. 258 u. 259 Seite 191 u. 192). 

Will man ein gutes Durchleuchtungsbild bekommen, so ist es hier, 
gerade so wie bei der Photographie, unumgänglich notwendig, zwischen 
Röhre und Patient eine entsprechende Blende einzuschalten, d. h. eine Blei- 
folie mit möglichst kleiner Öffnung, welch letztere eben noch genügend 
Strahlen durchläßt, um das Gesamtfeld überblicken zu können. 
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Im allgemeinen durclileuchlet man zunächst übersiclillich mittels grö- 
ßerer Blende, dann betrachtet man die bemerkenswerten Stellen für sich 
mittels kleinster BlendeiuHfnung. 

Die Anwendung von Blenden macht den Besitz eines Röhrenträgens 
zur Vorbedingung, der zugleich auch die Blenden aufnimmt. 

Um dies zu erreichen, aber zugleich sich und den Patienten vor über- 
flüssigem Röntgenlichte zu schützen, gibt man diesen Röhrenträgern neuer- 
dings eine Gestellfnrm (Tafel 1). An dieses Gestell läßt sich sehr leicht 
eine Vorrichtung für Orthodiagraphie, gleich den früher beschriebenen, 
anbringen, womit also ein Universalstativ nach meinen Angaben vor- 
liegt. Was die Blenden selbst betrifft, so ergibt sich des Nähere aus ein- 
fachen Überlegimgen ; entweder wir haben in der schützenden Bleifolie 
eine grötiere Öffnung und hängen mittels kleiner Häkchen Ausschnitte ein, 
gleich den Ringen im Feuerherde, oder wir konstruieren uns nach dem 
Muster der Mikrnskopblenden eine drehbare Scheibe mit verschiedenen 
Löchern bezw. Ausschnitten von wechselnder Größe, die der Reiiie nach 
in den Aussclmitt treten, oder wiederum wählen wir eine Irisblende , wie 
sie an Mikroskopen ebenfalls gangbar ist 

Alles dies sind keine neuen Gesichtspunkte, vielmehr handelt es sich 
einfach um Übertragung von Bekanntem auf unser Gebiet. Die vielen 
vermeintlichen Entdeckungen reduzieren sich daher für den Kundigen 
auf ein sehr bescheidenes Maß. 

Neu dagegen und sehr ingeniös sind die Modelle von Albers-Schön- 
berg, der mittels vier Scheiben, die sich je zu zwei gegenüberstehen, wobei 
das eine Paar vertikal, das andere horizontal läuft, jede Form der viereckigen 
Blende, sei es Hochspalt oder Querspall, sei es Quadrat oder Rechteck, 
mittels Zug an zwei Griffen herstellt. 

Auf die Bedeutung der übrigen Blenden haben wir unter Röntgen- 
photographie einzugehen. 

Die dort zu nennenden Rohrblenden habe ich für die Durchleuchtung 
ebenfalls dienstbar gemacht, indem ein auswechselbarer Rahmen in den 
Gleitrahmen meines Universalstativs eingesetzt wird. Aus der Ebene der 
eingelassenen Bleifolie entspringt, entsprechend gestützt, ein Bleirohr, dessen 
der Röntgenröhre zugewendete Öffnung mittels einer Schieberblende variiert 
werden kann. 

Der Patient preßt sich fest gegen das andere Ende, während die Unter- 
suchung in der Verlängerung der Rohrachse auf der andern Seite des 
Körpers bezw. des Organs vorgenommeir wird. 

Man ist erstaunt, was bei einer solchen Durchleuchtung an kleinen 
Einzelheiten und Strukturverhältnissen gesehen werden kann. 
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'Schirmblende<' nennt sich eine andere Form eines Durchleuchtungs- 
gestelles, das sich darin vom Universalgestelle mit verschiebbarem, die Röhre 
tragendem Gleitrahmen unterscheidet, daß man eine ganze Wand vor sich 
hat, welche in verschiedener Höhe verschiedene Löcher mit Blenden trägt. 

Diese ebenfalls von Albers-Schönberg angegebene Vorrichtung dient 
in hervorragender Weise zugleich als Schutzvorrichtung, wie ebenso den 
Durchleuchtungen, mitunter auch photographischen Zwecken. 

Ganz Vorzügliches leistet für Durchleuchtungszwecke die Albers- 
Schönbergsche > Bleikistenblende . Auf einem stabilen, soliden Gestelle 
befindet sich, in der Höhe verschiebbar und um die Höhenachse drehbar, 
ein viereckiger Bleikasten. In dessen Innern wird die Röhre entsprechend 
angebracht, daß sie der, die Blenden tragenden Wand genähert ist. Die 
Stellung der Röhre kann von außen variiert werden; die Zuleitungen gehen 
durch zweckmäßige Isolationen in das Innere. Seitlich befindet sich ein 
kleines Fenster aus Bleiglas, das wohl die Beobachtung der Röhre, nicht 
aber den Durchtritt von Röntgenstrahlen erlaubt. Vor der Blendenöffnung, 
die als Schieberblende konstruiert und variierbar ist, befindet sich ein schwarzer, 
dünner Stoff, so daß überhaupt kein Licht als solches, d. h. keine Fluo- 
reszenz sich bemerkbar macht. 

Im dunkeln Zimmer ist auch bei arbeitender Röhre alles völlig dunkel, 
nur an der Stelle der Blende des Kastens macht sich auf dem vorgehalte- 
nen Durchleuchtungsschirme das Röntgenagens bemerkbar. 

Auf diese Weise untersucht man, ohne durch Fluoreszenz gestört zu 
sein, wodurch die Durchleuchtungsbilder an Kontrast gewinnen; die Blenden- 
einrichtung gestattet die Abstufung der Ausdehnung des Strahlungskegels; 
schließlich ist Arzt und Patient gegenüber dem Röntgenagens möglichst 
geschützt Ableitung der Wände nach dem Erdboden (Erdung-) verhin- 
dert Ansammlung von statischer Ladung und Überspringen von Funken 
auf den Patienten. Andererseits genügt die Wegschiebung einer kleinen 
Klappe, um durch ein Bleiglasfenster hindurch, wiederum geschützt vor 
X-Strahlenwirkung, die Kontrolle der Röhren vornehmen zu können. 

Es leuchtet nach dem Gesagten ein, daß wir in dieser Vorrichtung 
denjenigen Apparat besitzen, der allen Forderungen Rechnung trägt, aber 
selbst wieder das möglichst Beste leistet. 

Über meine '>aufrechtstehende Bleikiste siehe unter Röntgenphotographie. 

4. Nachdem wir auf diese Weise uns und den Patienten geschützt 
haben, kommen noch weitere Schutzmaßregeln in unserem eigenen 
Interesse in Anwendung. 

Schon ehe wir die Durchleuchtung begannen, überkleideten wir unsere 
Hände mit Wildlederhandschuhen. Eine weitere Schutzmaßregel ist ein- 
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für allemal an unserem Durchleuchtungsschirme angebracht, bezw. mit dem- 
selben verbunden. 

Da durch stark bleihaltiges Glas die X-Strahlcn nicht durchdringen 
können, aber das auf dem Schirme sichtbare Schattenbild so ziemlich un- 
verändert dieses Glas durchdringt, so haben wir den Durchleuchtungsschiim 
auf der uns zugekehrten, fluoreszierenden Seite mit einem Bleiglase bedeckt. 

So können die Röntgenstrahlen als solche nicht in unser Auge, 
vor allem nicht ins Gehirn eindringen. Diese Maßregel ist deswegen 
sehr am Platze, weil man bei fortgesetztem täglichen Arbeiten am und mit 
dem Apparate leicht zu Kopfneuralgien- neigt, oder eine ganz auffällige 
Müdigkeit und Schlafsucht an sich beobachten kann. Natürlich sind die 
verschiedenen Menschen in ganz verschiedenem Grade hierfür sowohl, als 
gegenüber den übrigen Wirkungen der X-Strahlen empfänglich. 

Falls wir den Bleiglasschutz auf dem Fluoreszenzschirme nicht wäh- 
len, oder auch neben einem solchen, tun wir gut, unsere Augen mit einer 
großen Muschelbrille von Bleiglas zu schützen (Tafel I rechts vorne). 

So entgehen wir einmal durch den Schutz der Hände, andererseits 
durch den Schutz der Centralorgane den unangenehmen Einwirkungen der 
Röntgenstrahlen, die sich sonst mit absoluter Sicherheit bei uns einstellen. 



I 



6. Die Durchleuchtungstechnik im Einzelfalle 

ergibt sich eigentlich von selbst. Wir bemühen uns zunächst in derjenigen 
Stellung die Objekte oder deren Organe zu durchleuchten, die uns das 
Sehenswerte am besten erkennen und definieren läßt. 

Dabei lassen wir den Patienten sich drehen und wenden, um durch 
die Betrachtung von aHen Seiten uns besser zu orientieren. 

Handelt es sich um einen Fremdkörper, so erhalten wir mittels Durch- 
leuchtung in zwei zueinander senkrechten Linien häufig Anhaltspunkte 
genug, um den Ort derselben angeben zu können. 

Eventuell bedienen wir uns der Seite 182 ff. erwähnten stereoskopi- 
schen Apparate, um das Körperliche des Bildes besser hen'ortreten zu machen. 

Zur Messung der wahren OröBenverhältnisse dient u. a. das Hoff- 
m an n sehe Stativ, worüber Seite 180 das Nähere gesagt ist. 

Der Instrumente zur Aufzeichnung der Organe w GröfSen Verhältnissen, 
welche der Wirklichkeit nahe kommen, ist Seite 189 ff. gedacht worden. 

Wo wir diese wahren Größen Verhältnisse uns aufzeichnen, oder 
überhaupt irgend einen Befund unter Umgehung der Photographie fixieren 
wollen, legen wir auf den betreffenden Durchlcuchtungsschinn ein durch- 
sichtiges Pauspapier, auf weichem der Zeichenstift dann das Gewünschte 
aufträgt (Röntgographic"). 
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Im äbrigen sei auf die Darl^^ng in Kapitel 10, vor allem Seite 
185 ff. verwiesen. 

Von manchen ist vorgeschlagen worden, den Durchleuchtungsschirm 
mit Celtuloid zu belegen und auf diese Fläche die Zeichnungen zu machen; 
ich kann dieses Verfahren als höchst minderwertig nicht empfehlen; auch 
hat das Celluloid den großen Nachteil, bald wellige Krümmungen, vornehm- 
lich bei größeren Schirmen von 24 bis 30 und mehr, zu bekommen. 

Dann glänzt dieser Belag sehr unangenehm, so daß das sonst ruhige 
Schirmbild etwas Unstetes bekommt; schließlich verliert man mit der Blei- 
glasdecke auch den so nötigen Schutz. 

Was die Stellung der Röntgenröhre zum Schirme anlangt, so muß 
der Leitstrahl" des Röntgenstrahlenbündels möglichst senkrecht auf den 
Schirm fallen. Als - Leitstrahl' habe ich nach den in der neuem Geometrie« 
geltenden Gesetzen denjenigen Strahl bezeichnet, der als Mittellinie der 
kegelförmigen Emanation anzusehen ist (vergl. Fig. 265 Seite 197). 

Es ist — mathematisch gesprochen — auch derjenige Strahl, mittels 
welches wir in der Orthodiagraphie zeichnen; in Wirklichkeit haben wir 
es allerdings nicht mit einem einzigen Strahle, sondern mit einem centralen 
Bündel zu tun. 

Nach Natur der Sache wird der Leitstrahl bei der alltäglichen Durch- 
leuchtung nur einen Punkt des Schirmes treffen, während alle seitlich davon 
gelegenen Teile des Bildes von mehr oder minder divergierenden Strahlen 
erzeugt werden; daher bei größeren Bildern die Vorzeichnungen, welche 
bei kleineren nicht oder wenig ausgesprochen sind. 

Das Untersuchungsobjekt muß in der direkten Verbindungslinie des 
Leitstrahles möglichst dem Schirme genähert liegen, soll ein schönes Bild 
entstehen. 

Unter gewissen Umständen aber müssen wir auf diese Art der Durch- 
leuchtung verzichten, um einen sonst durch einen zweiten Schatten ver- 
deckten Gegenstand sichtbar zu machen. 

Was nun die einzelnen Körperregionen und Organe der Erwachsenen 
betrifft, so seien einige Winke gegeben, wobei als oberster Grundsatz gilt, 
daß wir das Nächstliegende am deutlichsten sehen. 

Der Kopf. Zunächst haben wir bei der Durchleuchtung einen großen, 
mehr oder minder eiförmigen Schatten vor uns, entsprechend dem knöchernen 
Schädel; nur ganz ausnahmsweise können wir einige mehr oder minder 
dunkle Partien unterscheiden, aber nichts Genaues sehen. 

Mit den im allgemeinen nicht ratsamen härteren Röhren wird hin und 
wieder die Gegend des Türkensattels sichtbar; von hier ab aber erscheint 
mittels weicherer Röhre - das Bild gut differenziert. Es kommen zum Ausdrucke 
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die Stimbeinhöhle, die Augenhöhle, das NasenbeiiL die Kiefer, die Ober- 
kieferhöhle, die Zahnalveolen und die Zähne, der harte Gaumen etc. Vom 
Törkensattd nach oben können wir bbweilen geueihe Züge unterscheiden: 
sie entsprechen den Juga cerebralia . in weiche sich die von den Hirn- 
häuten umgebenen Oehimoberflächenwindungen einlegen. 

An der unteren Fläche des großen Dunkdraumes eischdnt auch der 
flügdförmige Fortsatz : nach hinten kann man bisweflen den äußeren 
Oehörgang an dichteren Schatten umerschdden. 

Sehr gut heben sich die Halswirbel ab: zunächst der Atlas, dessen 
Halbringe ziemlich klar erscheinen, die folgenden Wirbd, dienso deutiich, 
Ia.<ssen auch ihre Fortsätze gut erkennen. Nach vorne sidit man, fast isoliert 
li^end, dnen hufeisenförmigen Schatten, das Zungenbdn. Mitunter sind 
auch die Knorpel der Luftröhre, vor allem der Sdiildknorpd zu sehen. 

Nur selten kann man bd Verwendung dnes größeren Schirmes das 
ganze Bild auf einmal überblicken; dann kommen aber schon dadurch 
Verzeichnungen zustande, daß nicht sämtliche Teile des Kopfes dem Durch- 
leuchtungsschirme zugleich fest anliegen. Weiter aber machen sidi Projek- 
tionsfehlcr als solche geltend. 

Was den ersten Mißstand betrifft, so ist hierbei einer Gnmdr^^el der 
Durchleuchtungskunst zu gedenken: 

Stets muß der Durchleuchtungsschirm fest an den zu unter- 
suchenden Körper angedrückt werden, soll ein gutes Bild zu- 
stande kommen. 

Die nicht fest anliegenden Gegenstände werfen einen vergrößerten flauen 
Schatten; dasselbe gilt wiederum, wie wir hier sahen, von allen an sich 
ferner, d. h. tiefer als in der Durchleuchtungsebene liegenden R^onen. 

Wir müssen also schon bei Durchleuchtungen des Kopfes den Schirm 
<lcr Reihe nach an Stelle für Stelle anlegen. 

Noch mehr wird dies bei den gebräuchlichen Schirmgrößen von 24 X 30 
bis 30 ^'' 40 nötig, wenn wir den Brustkorb durchleuchten. 

Während am Kopfe die Durchleuchtung von vorne nach hinten und um- 
gekehrt nicht viel ergibt, so wird es bei der Brustdurchleuchtung geradezu 
zur Kegel, mindestens von den vier in Betracht kommenden Seiten her zu 
durchleuchten, nämlich vorn-hinten; hinten-vorn; links-rechts; rechts-links. 

Dabei wird zur Vermeidung falscher, vor allem zu schiefer Projek- 
tion, die Verschiebung der Röhre in der Höhe nötig, während der stehende 
I'aticnt bald nach der einen, bald nach der anderen Seite sich vor der 
Blendenöffninig hin- und herbewegt. 

W«ihrend man bei den Röhrenträgern gangbarer Konstruktion hierbei 
gezwungen ist, jedesmal die Stellung der Röhre am Träger zu ändern, 
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gleitet dieselbe in meinem üniversalgestelle mit dem Gleitrahmen leicht 
auf- und abwärts (Tafel 1). 

Zunädist durchleuchten wir von der Brustseite aus, indem wir den 
Schirm mitten aufs Brustbein legen. 

Derart überblicken wir zunächst die Brustbeinschatten, sodann die 
Bewegung der Rippen bei der Atmung, die Hebung und Senkung des 
Zwerchfelles, die verschiedene Höhe und Wölbung seiner beiden Hälften, 
entsprechend dem Volumen des Magens und der Leber bezw. deren Ober- 
flächenraum. 

Dann sehen wir die Pulsation des Herzens, den Verlauf der großen 
Gefäße nach oben, speziell denjenigen der Aorta bis zu ihrem Bogen, der 
zumeist nicht sichtbar ist Vom Rücken her durchleuchtet, liegen zunächst 
die sehr schief nach außen und unten verlaufenden Rippen vor; sie be- 
wegen sich bei der Atmung. Der entfernte Herzschatten erscheint unregel- 
mäßig und sehr groß. 

Die quere Durchleuchtung ergibt überraschende Bilder von der Lage 
des Herzens, dem Verhalten der verschiedenen Zwerchfellsegmente, dem 
Verlaufe der Wirbelsäule etc. 

Am knöchernen Gerüste des Thorax erregt unser Interesse sodann die 
Schultergegend, die Schlüsselbeine u. s. w. 

Der Oberarm erscheint unter dem Vorsprunge des Akromions in 
einer ganz seichten Grube; wir lassen ihn hin- und herbewegen und drehen. 

Ein ganz interessantes Bild liefert sodann die Gelenkverbindung des 
Ober- und Unterarmes. 

Indem wir die beiden Unterarmknochen befrachten, lassen wir die Hand 
abwechselnd nach oben bzw. unten wenden; es fälU uns das Übereinander- 
I^en der beiden Knochen Elle und Speiche auf, während die Gelenk- 
bewegungen bei Beugung und Streckung unter diesen Umständen als höchst 
eigenartig erscheinen. 

Nicht minder von Interesse sind die komplizierten Verhältnisse am 
Handgelenke, durch Mitbewegung der Mittelliandknochen, ihre Verschiebungen 
g^eneinander und in bezug auf die Gelenkenden des Unterarmes. 

Die Hand selbst mit ihren Knochen, den Fingern etc. liefert ein In- 
struktives Bild der betreffenden anatomischen Einzelheiten. 

Gehen wir am Körper von der Brust aus abwärts, so kommen wir 
zunächst in ein Bereich, in welchem wir mit weichen Röhren gar nichts, 
mit härteren nur wenig sehen, es ist dies der Unterleib. 

Dasselbe gilt im allgemeinen vom Becken der Erwachsenen und 
muskulösen Personen; allerdings sehen wir bei Leibdurchleuchtungen sich 
die Darmbeine beiderseits deutlich abheben, können auch bisweilen die 
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Pfannengegend in groben Umrissen verfolgen — immer aber stehen die 
Gefahren, wetcfien wir unsere hierbei hochangestrengten Röhren aussetzen, 
in keinem Vergleiche zu den Resultaten. Die Sichtbarmachung dieser 
Zonen gehört unbestritten ins Bereich der Photographie. 

Der Oberschenkel dagegen erscheint bei nicht zu reichlicher Mus- 
kulatur besser, das Kniegelenk ist in seinen Emzelheiten recht gut zu 
durchleuchten; dasselbe gilt von dem Unterschenkel. Das Fußgelenk 
kann ebenfalls recht gut von allen Seiten her und nach allen Einzelheiten 
hin betrachtet werden. 

Ebenso die Mittelfußknochen und Zehen; hiermit kommen wir 
wieder in ein Bereich, dessen Sichtbarmachung eine dankbare Aufgabe schon 
im Anfangsstadium der Röntgentechnik war. 

Wir sind hier nur summarisch den normalen Verhälmissen gefolgt; 
es versteht sich von selbst, daß der Arzt die ihm als solche von Präparaten 
und auf Grund seines anatomischen wie patholc^isch-anatomischen Wissens 
längst wohlbekannten normalen wie krankhaften Erscheinungen zu finden 
und zu erkennen weiß- 
in Betracht kommen zunächst am Knochensysteme die Briiche und 
Verrenkungen; in der Brusthöhle an den Weichteilen die Größen Verände- 
rungen und Verlagerungen des Herzens, die Erkrankungen seiner gfroßen 
Gefäße, die Erweiterungen derselben, die angeborenen Verlagerungen etc. 

An und in der Lunge erkennen wir die abnormen Atmungsbewegiingen 
bezw. die beschränkten Bewegungen des Zwerchfelles und der Lungen, 
den Stillstand eines Teiles etc., die Ansammlungen von Wasser am 
Rippenfell u. dgl. m. In den Lungen können wir Verdichtungen und 
tuberkulöse Stellen, sowie erkrankte Drüsen mitunter schon im Schirm- 
licht sehen. 

In den Organen und in den Körperhöhlen entdecken wir eingelagerte 
und eingedrungene Fremdkörper , von den Zahnplomben an bis zu den 
verschluckten Gebissen, den eingedrungenen Nadeln und Kugeln. 

All dies ist, wie gesagt, an sich für den Arzt nichts Neues; 
wenn er die Technik der Durchleuchtung als solche beherrscht, 
dann wird er gegebenen Falles nach einiger Übung stets das 
vorliegende Krankhafte- ebenso aulfinden können, als ob er ein 
Präparat vor sich hätte. Zeigt uns die Röntgendurchleuchtung schon in 
vielen Fällen mit einer in früherer Zeit nie geahnten Deutlichkeit die Ver- 
hältnisse und Sachlagen im Innern des Körpers, so wird diese Deutlichkeit 
zur crstaunliclisten Exaktheit, wenn wir die Leistungen der Röntgen- 
pliotographie uns zu diesen Zwecken dienstbar machen. 
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7. Rönticenphotographie (Radiographle). 

Wie schon Seite 1Q6 hervorgehoben wurde, so kommt die Radiographie, 
ch unserer Bezeichnung Röntgenphotographie zu nennen, in Anwendung: 

1. Wenn es sich um starke Körperfeile handelt, wo die Durchleuchtung 
keinen genügenden Aufschluß gibt; 

2. wo es sich darum handelt, ein Bild auf objektive Weise dauernd 
zu fixieren; hieran schlielit sich 

3. die Lokalisation von Fremdkörpern durch Röntgen photogram ine, 
deren Sitz auf andere Weise ntcht festzustellen ist. 

Die diesbezüghchen Bilder werden alsdann in der Seite 210 ff. be- 
schriebenen Weise, welche eine Abänderung des Davidsohnschen Ver- 
fahrens meinerseits darstellt, direkt oder abgepaust weiteren Messiuigen 
terworfen, aus denen mit ungemeiner Sicherheit sich der Sitz des Fremd- 
rpers bestimmen läßt (vergl. Fig. 332 Seite 279). 

Das Charakteristische der Röntgenphotographie. die Hilfsmittel und 
einzelnen technischen Maßnahmen sind schon Seile lQ6ff. beschrieben; hier 
sei zusammenfassend nochmals folgendes betont. 

Indem wir zu Röntgenphotogrammen uns der bereits beschriebenen 
Apparate und Nebenapparate bedienen, haben wir nachstehende allgemeinen 
Regeln zu beobachten: 

1. Die Röntgenröhre muß den, dem Objekte angemessenen Härte- 
bezw. Weichheitsgrad besitzen; sie muß in der Seite 1 97 Fig. 265 
abgebildeten Weise zweckdienlich eingestellt sein; 
es müssen Vorkehrungen getroffen sein, damit die Verschleierungen 
der photograph Ischen Platte durch die sich bildenden S-Strahlen-, 
sowohl") von selten der Umgebung, als auch von selten des zu 
Untersuchenden auf ein Minimuni reduziert werden; 

3. geeignete Blenden müssen den photographisch wirkenden Strahlen- 
kegel von X-Strahlen auf das möglichste Minimum reduzieren, 
damit keine Verschleierungen und keine Verzeichnungen eintreten; 

4. wir bedürfen einer photographischen f^latte von hoher Empfind- 
lichkeit bei Erhöhung der Dicke der sensiblen Schichten; sie muß 
g»*gen Licht und Druck geschützt untergelegt werden; 

5. die Röhre muß in richtiger Entfernung von der Platte fixiert sein, 
während das Objekt sich in der zur Herstellung einer beweisenden 
Aufnahme günstigsten ruhigen Stellung bzw. Lagesich befinden muß; 

6. es muß die richtige Expositionszeit im großen und ganzen ein- 
gehalten werden. 



Über »S-Stralilen siehe Seite 276. 
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8. Besprechung dieser Punkte im einzelnen. 

Ad. I. Härtegrad der Röhre. Die {ägiiche Beobachtung ergibt, 
daß wir beispielsweise mit einer gewissen Röhre, die neu und sehr wirksam 
ist, sehr wohl eine gute Hand photographieren können, daß aber dieselbe 
Röhre trotz genauester Einhaltung der Einzeh'orschriften absolut keine 
Beckenphotographie liefert. Im Gegenteile werfen die Weichteile dicke 
Schatten, aus denen an den Seiten höchstens die Darmbeine hervorragen. 

Wiederholen wir die Aufnahme bei längerer Expositionszeit, so schwärzt 
sich die Platte, ohne daß wir nur das Becken als solches, oder gar die 
Gelenkpfanne auf dem Bilde hätten. Andererseits — so wollen wir an- 
nehmen — haben wir eine Röhre gekauft, die uns als • mittelweich« be-fl 
zeichnet wurde. Wir machen eine Beckenaufnahme, und sie gelingt vor- 
züglich in relativ kurzer Zeit. Photographieren wir nun mit dieser selben 
Röhre eine feinknochtge Kinderhand, so fällt uns an dem Bilde auf, daß 
die Knochen zwar klar zu sehen sind, daß wir aber wenig oder keine 
Knochenstruktur erkennen können; beim Positivverfahren liefert die Platte 
ein etwas flaues Bild; die Knochen werden grau, und exponieren wir 
beim Kopieren länger, dann gehen die Knochen sofort in ein Schwarz über, 
das gar keine Struktur mehr hat, während sowohl die Weichteile als auch, 
der Grund sich ebenfalls sehr schwärzen. 

In beiden Fällen hatte die Röhre für das zweitgewählte 
Objekt nicht den zu verlangenden Weichheitsgrad' bezw., 
»Härtegrad . 

Aus allgemeinen und aus diesen Gründen feilt man die Röhren, 
je nach ihrem Charakter, in verschiedene Klassen ein; die genaued 
Kenntnis der diesbezüglichen Eigenschaften der Röntgenröhren 
ist für die Röntgenphotographie von unumgänglicher Not- 
wendigkeit. ■ 

Ich habe mich der Einteilung von Albers-Schönberg angeschlossen, 
die vier Grade des Röhrenzustandes annimmt; da dieser Zustand im all- 
gemeinen direkt in Proportion zum Grade der Evakuierung zu stehen 
pflegt, so spricht man hier direkt von > verschiedenen Graden des Röhren- 
vakuums . Wir haben die Grade; 

Sehr weich. Die Fluoreszenz hat einen bläulichen Charakter, hinte 
der Antikathode bildet sich häufig ein blauer Lichtstreifen, Handknocher 
werden tiefschwarz, die Handwurzel nicht differenziert, 

Im Skiatoskop werden nur die ersten Zahlen etwa bis 3, auf alle Fälle 
nur die 4 der ersten Reihe sichtbar; die Watterskala zeigt W. 5 — 4. H 

Weich. Fluoreszenz frei von blauem Lichte, kein Anodenlicht ; die 
fluoreszierende Halbkugel zeigt eine gut gesättigte Fluoreszenz. ^ 
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Elle und Speiche der Hand am Gelenke gut unterscheidbar, die Hand- 
wurzelknochen jedoch nicht so deutlich, ohne scharfe oder helle Zwischen- 
felder; die Mittelhandknochen und die Fingerknochen tiefschwarz, gut von 
den etwas helleren Weichteilen unterscheidbar und scharf abgesetzt. 

Im Skiatoskop werden die Zahlen bis gegen 6, d. h. jene der ersten 
und die Hälfte der zweiten Reihe sichtbar; Walter-Skala Nr. 6. 

Mittelweich. Ruhige, gleichmäßige, oft nicht so ganz tief gesättigte 
Fluoreszenz. Mitunter erscheinen an den Polen, oder ausgehend von den 
völlig ausgeschalteten, umgelegten Regulierungsdrähten (vergl. Fig. 229 bis 
231 Seite 165 ff.) büschelförmige Entladungen nach der Luft, oder häufiger 
nach näherliegenden Gegenständen, auch den Kabeln etc. 

Knochen der Arme schwärzlich, meist die Markhöhle zeigend; die 
Handwurzelknochen sehr deutlich voneinander unterschieden, die Zwischen- 
räume als helle Streifen; Mittelhand- und Handknochen hellgrau-schwarz, 
aber gut abgehoben, lassen die Markhöhle erkennen. 

Skioptikon 1 bis 12, d.h. die Zahlen der ersten drei Reihen; W. 7. 

Diese Röhre hat unter günstigen Bedingungen der Abstufung von 
Stromstärke etc. das weiteste Arbeltsfeld; unter Berücksichtigung der starken 
Durchschlagskraft, d. h. kurzen Bemessung der Expositionszeit, kann man 
auch von Händen noch gute Bilder bekommen, während Oberarm, Bein, 
Oberschenkel, Schulter unter normalen Expositionszeiten sehr gut werden. 

Für Becken nicht zu starker Personen eignen sich diese Röhren sehr 
gut Die sich stets bei Röhren selbst entwickelnden Stufen einer etwas 
höheren Evakuation, die noch im Rahmen des Mittelweich - liegt, aber 
einen Anflug nach »Hart hat, ohne das Büschellicht der harten Röhren zu 
geben, dienen mir mit Vorliebe zu Aufnahmen von Becken starker Personen. 

Hart Die Röhren sind schwer anzusprechen; anfangs gehen die 
Entladungen teilweise um die Röhre herum; auch nach erfolgter Ansprache 
zeigen sich lebhafte Büschelcntladungen an deti beiden Polösen, den In- 
duktorklemmen etc.; es bildet sich viel Ozon; die Fluoreszenz der Röhre 
ist keine gleichmäßige, sie geht in Zonen und Flecken, auch auf die hinter 
der Anode gelegene Partie über, oder aber die ganze Kugel fluoresziert. 
Knochen und Handbilder grau, Fleisch fast ganz verschwunden; infolge 
der ungemeinen hohen Geschwindigkeit der ausgesendeten Strahlen zer- 
spritzeu' dieselben auf dem Objekte und an den umstehenden Gegenständen, 
und geben so der Entstehung von Sekundärstrahlen , S< -Strahlen*) ge- 
nannt, Veranlassung. Infolgedessen verschleiern die Platten leicht, die 
Konturen der Knochen als Linien verschwinden etc. Immerhin kann man 
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mit solchen Röhren event. auch, und zwar in kürzester Zeit, Aufnahmen 
machen, die aber im allgemeinen koiilrastlos und daher wertlos sind. 
Skioptikon 1 bis lö, d. h. das ganze Feld hell, sämtliche Zahlen sichtbar; W. 8, 

Wie angedeutet, kommen bei Röntgenröhren in bezug auf Härtegrade 
eine Reiiie von Übergängen vor, sei es an nicht regulierbaren Röhren, 
sei es dadurch, daß die Abstimnumg nicht auf die Zahl gelingt; diese 
Übergänge repräsentieren liäiifig einen ganz wertvollen Zufallserfolg, da 
beim Photographteren die hiermit hergestellten Photogramme Ideale werden 
können. 

Auf alle Fälle muß man sich vergegenwärtigen, daß es sich 
bei diesen sämtlichen Angaben bezw. Forderungen um Näherungs- 
werte handelt, die schon deswegen jeder Konstanz im Sinne von 
Zahlen entbehren, weil wohl kaum jemals sich zwei zu photo- 
graphierende Objekte zahlengemäß identisch verhalten dürften. 

Ad. 2 und 3. Schutz gegen Sekundärsirahlen, Anwendung von 
blenden. Die verschiedenen der gebräuchlichen Apparate vereinigen beide 
Punkte, wie wir schon an den Abbildungen Seite 204, Fig. 273 sahen. 

Über diese S-Strahlen folgendes: 

Die Oberfläche eines von X-Strahlen getroffenen Körpers entsendet 
Sekundär-Strahlen, S-Strahlen , eine Umwandlung der ersteren unter Er- 
haltung ihrer Eigenschaften. 

Die S-Strahten werden in höherem Maße absorbiert, haben also ge- 
ringeres Penetrationsvermögen. 

Die Fläche, durch welche Röntgenstrahlen austreten, entsendet S'- 
Strahlen, die wieder von S-Strahten verschieden, jedoch ebenfalls weniger 
intensiv sind, als die X-Strahlen. Die Energie der Sekundärstrahlen ist zwar 
eine sehr geringe, indessen kann ihre photographische Wirkung der von 
X-Strahlen gleichkommen, ja sie übertreffen, weil X-Strahlen die empfind- 
liche Schicht photographischer Platten besser durchdringen, S-Strahlen aber 
darin in höherem Maße absorbiert werden. Der Leuchtschirm allerdings 
verhält sich anders als die photographische Platte, da er einen größten 
Teil der einfallenden Energie in Fluoreszenz und Wärme umsetzt; die durch 
Röntgenstrahleti auf dem Leuchtschirm hcrvorgemfcnc Fluoreszenz wird 
daher durch die gleichzeitig auffallenden (von denselben Röntgenstrahlen 
erzeugten) Sekundärstrahlen nur unwesentlich verstärkt, während unter den- 
selben Bedingungen die photographische Wirkung der X-Strahlen durch 
diejenige der S'-Strahlen beträchtlich gesteigert werden kann. Übrigens 
kann die Wirkung der S '-Strahlen eine ganz verschiedene sein. 

Was die Abhaltung der Sekundärstrahlen betrifft, so ist sie von welt- 
gehender Bedeutung. Wir nennen folgende Apparate: 




Die Wallersche Bleikiste (vergl. Seite 204, Fig. 273) schützt uns 
vor den S-Strahlen, hat jedoch einen Nachteil, der darin besteht, daß man 
über die Richtung des wirksamen Röntgenstrahlenkegels nur schätzungsweise 
etwas weiß; auch ist es sehr umständlich, den Patienten in den Torbogen 
hineinzubringen. 




Fig. 330. 

Um nun einer jeden Photographie eine orientierende und das Nähere 
ergebende Durchleuchtung ganz unter denjenigen Verhältnissen voraufgehen 
lassen zu können, wie sie sich bei der folgenden Photographie gestalten, 
um weiterhin die Verteilung des Lichtes auf der Platte, die Wirkung der 
Blende etc im voraus genau bestimmen zu können, habe ich derWalter- 
schen Kiste eine andere Anordnung gegeben. 





gcsieflt «cnlcD. vergl. 
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Verschiebung von dnern 
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Über den Gebrauch 
f engendes: 

Der Patient steht 
oder sitzt in entsprechen- 
der Höhe im Kasten, im 
letzten Falle auf dem ver- 
stellbaren Brett der Ab- 
bildung; auf der Rück- 
seite des Kastens befindet 
sich ein zu öffnender 
Türrahmen, in wekhen 
die aus Fig. 330 u. 331 
ersichtliche Füllung nach 
vollendeter Durchleuch- 
tung eingelegt werden 
kann; erträgtauch kleine 
Klemmen, in welchen 
dann die von oben herab 
den Kasten eingelas- 
sene Kassette beim Photographieren ihren Halt bekommt. Die beiden 
Schieber unten und über dem Kasten werden dem Patienten möglichst 
genähert; photographiert man nur den oberen Teil des Körpers, etwa 
Schultern oder Kopf, dann wird mittels der zweiten Einlage (Fig. 331 unten 
recht») der obere Turbogen beim Photographieren ganz geschlossen. 
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gibt die dem Originale meiner Arbeit entnommene Abbildung Fig. 333 
Aufschluß. Man sieht daraus, daß man bei diesen Projektionen immer den 
körperlich sofort zu erkennenden Sitz des Fremdkörpers erhält, gleichviel, 
ob man zur Projektion das Negativ oder das Positiv wählt. 

Fine zweite Abänderung habe ich an der Walterschen Kiste ange- 
bracht, die sehr naheliegend urjd einfach ist; es wurde nämlich der Tor- 
bogen von der Grundplatte abnehmbar konstruiert (Fig. 334 und Tafel I). 

Man kann so vor 
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Aufnahmen zunächst mit- 
tels — nicht mit Blei- 
glas bedeckten — Durch- 
leuchtungsschirmes sich 
orientieren. 

Man legt den Schirm, 
die Schicht nach oben, 
in den Kasten, schätzt 
die Ausdehnimg des er- 
hellten Feldes, verkleinert 
dann die Blende oder 
ändert die Röntgenstel- 
lung, bis man ein nur so 
großes Feld und dieses 
symmetrisch erhellt vor 
sich hat, wie es für die 
betreffende Aufnahme 
nötig ist. Dann zeichnet 
man mittels Stift oder 
Kreide diese Lage des 
Schirmes an, nimmt den 
Bogen weg und lagert 
den Patienten so, daß 
die zu photographierende 
Körperregion genau über der markierten Stelle liegt. Nun wird die Platte 
entsprechend untergelegt, daß sie auf die Marke fällt, der Torbogen mit 
der schon früher eingestellten und fixierten Röhre aufgesetzt, und nach 
Herstellung der Kabelvcrbindung die Photographie aufgenommen. 

Neuerdings habe ich hierbei das Prinzip der Kompressionsblende in- 
sofern dienstbar gemacht, als an Stelle der Pyramide ein bleiausgeschla- 
gener Turm verwendet wird, der direkt auf den Körper des Patienten 
aufgedrückt, innerhalb der Bleikiste einen noch mehr begrenzten f^aum 
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einengt; indem in einem größeren Turm solche von kleinerer Lichtweite 
eingeführt werden, i<ann man ganz eng umschriebene Punkte derart recht 
gut ^abblenden und photograph leren. 

Der Turm ist wie die Pyramide seitlich verschiebbar und durch Klemmen 
iixiexhar, so daß der Druck, dem der betreffende Körperteil unterliegt, er- 
halten bleibt. Dieser Apparat ist sehr einfach, billig, und doch von weit- 
gehender Leistungsfähigkeit Es sei noch erwähnt, dall selbstredend auf 
dem »Turme- die Röntgenröhre ebenso fixiert wird, wie auf der Pyramide 
des abnehmbaren Modelles (siehe Tafel I). 

Im allgemeinen wird man den Bleikasten mit Pyramide dann anwenden, 
wenn man ganze Übersichtsbilder wünscht, beispielsweise mittels Platten 
von 24 bis 30 und 30 bis 40 cm und mehr. Aber schon für 24 bis 30 cm 
kann bei dickeren Leuten der Bleittirm aufgesetzt werden, Handelt es sich 
um Schulter, Arm» Kniegelenk, Hüftgelenk, Kopf etc., dann kommt der Turm 
im Kasten zur Anwendung, unter welchem 
selbst eine Handphotograph ie weit kon- 
trastreicher wird. 

Ich sehe den Vorteil einer Ver- 
wendung des Turmes innerhalb der 
abnehmbaren Bleikiste darin, daß 
einmal jede Nebenstrahlung von an- 
deren Gegenständen auch von unten Fig. 334. 
und seitwärts auf ein Minimum re- 
duziert ist, und ferner darin, daß die Bildung von Sekundär- 
strahlen im Fleische des Objektes, d. h. im Umkreise der zu photo- 
graphierenden Stelle ebenfalls möglichst beschränkt wird. 

Nach diesen prinzipiellen Anschauungen und den sich auf ihre Über- 
setzung in die Praxis seit Jahren gewonnenen Resultaten muß ich alle 
sogenannten Lochblenden in aufgelegten, die Röhre tragenden Folien, 
als einen in der Röntgenphotographie völlig ungenügenden minderwertigen 
^ Abblendungsmodus bezeichnen. 

Ich muß vielmehr im Gegensätze zu vielen Beschreibungen 
und schönen Abbildungen ganz eingehend hervorheben, daß 
nach dem heutigen Stande der Wissenschaft für wirklich diag- 
nostische Zwecke einzig die verschiedenen Formen der Röhren- 
blende« in der Photographie das Höchste leisten. 

Ausgehend von diesem Standpunkte, räume ich fernerhin für lokale, 
differenlielle Aufnahmen einer kleineren Körpergegend, insoweit Platten von 
18x24 cm genügen, der Albers-Schönbergschen Kompressionsblende 
vor allen anderen den Vorzug ein. Die Photographie von Nierensteinen 
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und Konkrementen in der Blase ist ohne dieses Hi^femmd mrt kleiner Blende 
«ehr schwierig;, während nun umschriebene Stellen der Wirbelsäule, des 
Beckens, der Höfte, der Arme und Beine. Hände wie FiJBe mittds Kom- 
preMionsbiende (geradezu ideal photographieren kann. Der Wert anderer 
Blenden, z. B. zu Durchleuchtungszuecken. besteht dagegen uneingeschränkt 
im Sinne unserer Ausftjhrungen Seite 265 u. 266 fort 

Ad. 4. F'hotographische Röntgenplatte Zunächst darf nicht 
veri^es^n werden, daß nur die Gelatine^trockenlpiatte sich zu Rön^enzwecken 
eignet. Die Kollrxlium- und anderen Planen sind unbrauchbar oder minder- 
wertig. Es hängt die Brauchbarkeit der Geiatineemuision wohl damit 
zusammen, daß die Orundsubstanz, die Gelatine, in Fluoreszenz gerät 

Es darf aber nicht übersehen werden, daß bei einfachem 
ftuii der Platte und schwierigeren Objekten das Bild sehr matt 
ausfällt, ja sogar mifiglOcken kann. 

Man gebraucht daher fast allgemein doppelt begossene Platten , die all- 
gemein den Namen Röntgen platten tragen ; für ganz schwierige Objdrte vier- 
fach beg^ÄScnc Platten ; obenan stehen die diesbezüglichen Schleußnerplatten. 

Pilms haben wegen der schweren Entwicklung ohne Streifen ihre 
Nachteile; zweiseitig begossene Levyplatten sind heute ebenfalls nur wenig 
im Gebrauche; sie liefern auch gar zu oft auf beiden Seiten nicht gleich- 
wertige Bilder. 

Sodann muß man berücksichtigen, daß der Plattenvorrat stets 
weit entfernt vom Röntgenzimmer, und zwar an völlig trockenem 
()r\c aufzubewahren ist, weil die Platten sonst verderben. 

Um das lästige Einlegen der Platten im Dunkelzimmer zu umgehen, 
liat man die Platten in Einzelpackung bei geringer Preissteigerung in 
den Mandel gebracht, was eine große Erleichterung bedeutet. 

Will man hier einen Verstärkungsschirm (vergl. Seite 206) gebrauchen, 
dann inuß man allerdings wieder in die Dunkelkammer zurück. 

Ad 5 und ft. Entfernung der Röhre, Stellung des Objektes, 
I xpositioiiszeit. Über die allgemein üblichen Entfernungen gibt die 
lalu-llf Seite 198 ebenso Auskunft, wie über die Expositionszeit Hierüber 
iiotli einiges mehr. 

(in eilt macht in seinem Lehrbuch folgenden Vorschlag: 
Das r^latinblecli steht senkrecht über der Mitte einer Platte von be- 
stinnnter Länge, imd zwar in einer Entfernung, die gleich dieser Länge 
oder bis 10 cm größer ist- 

Dies setzt voraus, daß wir uns nach Walters Vorschlag mit der 
PLittengröße dem Objekte anpassen, worüber aber allgemeine Anhaltspunkte 
schwer zu geben sind. 
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Deshalb seien nachstehende Entfernungen als meistgewählt angegeben: 
Finger 15 cm, Ellenbogen 25 bis 30 cm, 

Knie 35 bis 40 cm, Brust, Becken 60 cm. 

Beträgt die Plattengröße 8:12, so nehmen wir den Abstand beispiels- 
weise zwischen 1 2 und 12-}- 1 : 22 cm. 

Ich habe mir unter Verwendung meiner Kasten angewöhnt, kleinere 
Objekte alle bei 40 cm, größere bei 60 cm aufzunehmen. 

Auch die Expositionszeit leitet Gocht von der Plattengröße ab, 
natürlich ganz allgemein gehalten: 

Die Expositionszeit soll zwischen dem zehnten Teil der Plaltenlänge 
und seinem Duplum schwanken ; sie kann aber bis zehnfach größer wer- 
den, ohne daß die Aufnahme mißlingt. 

Also für 40 : 50 liegt sie zwischen fünf und zehn Minuten, 
für 24 : 30 liegt sie zwischen drei und sechs Minuten. 

Für seinen Induktor muß man sich eine ungefähre Tabelle selbst zu- 
sammenstellen, wobei man auf die einzelnen Röhren bezw. ihren Härte- 
grad Rücksicht zu nehmen hat. 

Indessen braucht man sich nicht zu ängstlich an die Zahlen zu halten, 
da eine Abweichung in gewissen Grenzen (Gochts zehnfache Schwankung 
scheint mir zu weitgehend) nichts schadet und bei der Bildentwicklung 
wieder ausgeglichen werden kann. 

Von kleinen Aufnahmen metallener Fremdkörper, ferner von Nieren- 
und anderen Steinen abgesehen, tut man gut, lieber etwas länger zu 
exponieren. 

9. Die Hervorrufuns; des latenten Röntgenbildes 
(Bildentwiclclung). 

Mit der eigentlichen Röntgenaufnahme ist der Akt der Röntgenpholo- 
graphie nur halb geschehen; es schließt sich nunmehr derjenige der Bild- 
entwicklung an; sie geht in einer Dunkelkammer vor sich, welche mög- 
lichst große, ausschaltbare, farbige Lampen enthalten soll. 

Diese Hervorrufung des latenten Bildes hat von anderen Gesichts- 
punkten aus zu geschehen, als es sonst in der Photographie und vor allem 
in der Amateurphotograph ie der Fall ist. 

Mittels der dort gebräuchlichen Entwickler, d. h. diese in den üb- 
lichen Stärken verwendet, wird man keine schönen Röntgenplatten bei 
schwierigeren Aufnahmen bekommen. 

Ein orientierender Vergleich lehrt rasch, daß die Deckung unter 
jenen Umständen keine genügende wird. 
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Welchen Entwickler man auch nehmen mag, stete ist der Alkalizusatz 
viel stärker zu wählen. 

Eine Reihe von Entwicklern und Entwicklermischungen sind neuer- 
dings angepriesen. 

Viel gelobt wird Rodinal und auf Prospekten verschiedener Platten- 
firmen als das Beste empfohlen, und zwar für gewöhnliche Entwicklung 
('/4 Stunde lang) Rodinal 1:40 mit wenig Bromkalilösung. Wenn nicht 
ausreichend, tropfenweiser Zusatz von 

30 Rodinal. 
10 Bromkali, 
30 Wasser. 

Sodann der Brillantentwickler mit viel Bromzusatz. 

Olyzinentwickler wird ebenfalls gerühmt. Derselbe hat allerdings in 
der Photographie einen sehr guten Namen und leistet in seinen verschie- 
denen Zusammensetzungen bezw. Verdiinnungen ganz Ausgezeichnetes. 
Am besten geht man von der Stammlösung aus, die v. Hübl empfah 

40 Aq. dest., 

25 Natriumsulfit, wann gelöst, dazu 

10 Glyzin, dazu allmählich 

50 Pottasche. 
In der gewöhnlichen Photographie verdünnt man 3:100 
je 100 Mischung 5 bis 10 ccm 10 "„ Bromkalilösung für 
nahmen. Dieses Verhältnis dürfte auch für Röntgenbilder dienlich sein, 
vielleicht auch 1 : 25 rasch wirkender Olyzinentwickler . 

In folgender Form hat sich das Glyzin bei der Standentwicklung von 
Röntgenplatten gut bewährt, und werden mit demselben glasklare und kon- 
trastreiche Bilder erzielt; ich arbeite seit Jahren so. Eine Stromlösung* von: 
I 1 destilliertes Wasser, 

250 g scliwefliges Natron 

250 g kohlensaures Kali, 
50 g Glyzin 
wird vorrätig gehalten; dieselbe kann lange Zeit in der Dunkelkammer 
aufbewahrt werden, ohne unwirksam zu werden. Der entsprechenden 
Menge Vorratslösung werden zum Gebrauch die zehnfache Menge destil- ■ 
hertes oder abgekochtes Wasser zugesetzt und auf jeden Liter der Ver- 
dünnung je I ccm Bromkalilösung (I : 10) zugefügt. Man füllt die Gefäße 
in der Weise, daß man in ein großes Standgefäß 450 ccm Vorratslösung I 
und dazu destilliertes Wasser ad 4 500, in ein kleineres 200 ccm Vorrats- 
lösung und destilliertes Wasser 2000 gießt. 
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Als Gefäß dient ein entsprechend hohes, schmales Standentwicklungs- 
gefäß'« mit gut schließendem lichtdichten Deckel. 

Hirsch mann hat eine Zusammenstellung in den Handel gebracht, 
die in einem hölzernen Gestelle zwei verschieden große metallene Gefäße 
für Platten 24: 30 bezw. 40:50 für Standentwickking trägt; ein Holzdeckel 
schließt lichtdicht; ich verwende eine Einlage für Platten 30 >' 40. 

Man kann mittels der beigegebenen einfach konstruierten Plattenhalter 
je zwei Platten auf einmal in jedes Gefäß bringen, was die Arbeit erleichtert 
und abkürzt. 

Indessen haben diese Halter ihre Schattenseiten, indem von der obersten 
Klemme her nicht selten Streifen über die ganze Platte ziehen; ich habe 
mir daher einen Rahmen aus Messingdraht konstruiert, der mittels zwei 
aufgebogener Nasen von unten her, und mittels zwei solcher von beiden 
Seiten die Platte umfaßt, während oben auf der PlattenHnie kein Halter 
ist Zieht man nun oben an dem in sich zuriicklaufenden, einen Rahmen 
bildenden Drahte, dann greifen bei der Nachgiebigkeit des Drahtes die Nasen 
noch fester an das Glas an, so daß die Platte ganz sicher gehalten wird. Durch 
abwechselndes Umbiegen der Nasen nach vorne bezw. hinten, je an der 
unteren Kante der Platte bezw. den beiden Seitenkanten, kommt ein Gestell 
zustande, das zwei Platten, Glas gegen Glas, Schichten außen zugleich trägt; 
man muß dann nur beim Herausnehmen die eine Platte stützen, daß sie nicht 
umfällt, während man mit der andern Hand die zweite Platte heraushebt' 

Die Standentwicklung vollzieht sich, indem man etwa eine Viertelstunde 
nach dem Eintauchen der Platten in die frisch gemischte Lösung wieder 
nachsieht; dann kann man ein Urteil fällen, wie lange diese Standentwicklung 
dauern wird {'/.^ Stunde oder l'/« bis 2 Stunden). Da die Entwicklung 
zumeist sehr langsam verläuft (''/^ bis 1 Stunde), können Expositionsfehler aus- 
giebig verbessert werden; andererseits verliert man keine Zeit mit dem 
Schwenken der Entwicklungsschale u. dgl. mehr. 

Einzige, aber unumgängliche Vorbedingung für gutes Gelingen ist: 

a) Eine Temperatur des Entwicklers im Gefäße von ca. 20 Grad 
Celsius, denn schon bei ca. 18 Grad werden die Platten braun 
und gehen nicht vorwärts; dann eine ebenso hohe Temperatur in 
der Dunkelkammer. 

b) Jedesmalige Abfüllung der gebrauchten Mischung in eine große, 
gut zu verschließende Flasche; denn trotz gegenteiliger Angabe 
verdirbt der im Gefäße freistehende Entwickler, 

c) In dieser Flasche wird der Inhalt vor dem erneuten Gebrauche 
wieder gut vermischt, event. auch erwärmt; bis gegen 23 Grad 
Celsius kann die Erwärmung gehen, ohne daß die Platten leiden. 
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d) Nach ca. zwölfmaligerii Gebrauche für große Platten 24 bis 30 o( 

mehr ist die StaridentwickUingsmischimg erschöpft; man erkei 

dies sofort bei der ersten Kontrolle des Bildes, wenn man an 

Stelle einer klaren Zeichnung In Schwarz auf mehr oder minder 

gelbem Grunde, eine schmutzige Verfärbung nach Rötlich-Braun 

sieht. Dann ist der Entwickler zu schwach; die Platten werden 

abgespült, eine neue Mischung kommt in das Gefäß, die Platten 

werden eingesetzt und alles geht seinen Gang. Für schwierige 

Objekte, wie Becken, wende ich eine Mischung nicht über drei- bis 

viermal an, während sie anderen Zwecken noch lange dienen kann. 

Es sei bemerkt, daß in Olyzin manche Platten 

bräunlich werden und sich dann erst im Fixierbade 

schwarz färben. 

Nach geschehener Entwicklung werden die Platten, 
welche meist auch von der Glasseite her das Bild 
durchscheinen lassen, während mindestens einer halben 
bis ganzen Stunde in fließendem Wasser ausgewässert 
und abgebraust; dann kommen sie in eine LösungH 
von ein Teil Fixirsalz auf acht Teile Wasser, als Fixir- 
bad; auf jeden Liter setzt man eine Lösung von 5 g 
Weinsteinsäure in 50 Wasser zu. Hier verbleiben sie, 
bis auf der Glasseite keine Braun- oder Gelbfärbung 
mehr sichtbar oder das Bild glasklar ist, d. h. bis das 
überschüssige Bromsilber alles gelöst ist. Man sieht 
nun nach, wann die Platte am deutlichsten ist, und J 
nimmt sie je nach ihrer Dichte früher oder später 
heraus. Alle Platten gehen bei langem Liegen im 
'^' ' Fixierbade zurück , sie werden dünner, matter. Nach 

genügender Ausfixierung kommen die Platten wieder ins fließende Wasser und 
bleiben dort mehrere Stunden; dann werden sie zum Trocknen aufgestellt. 

Die fertige Platte wird besichtigt, indem man sie schief über einen 
weißen Bogen Papier oder eine weiße Entwicklungsschale hält, während 
das Licht von obenher auf die weiße Zone und von hier erst von untenher 
auf die Platte fällt. So sieht man viel mehr, als wenn man die f^latie, 
falls sie 'weich ist, direkt gegen das Helle hält. Andrerseits sind zi« 
diesem Zweck auch die Seite 207 erwähnten Schaukästen dienlich. 

Harte- Platten, wie man sie leicht mittels Brillantentwicklers erhält,— 
müssen häufig direkt gegen das Licht gehalten werden. f 

Die weiteren Maßnahmen der Plattenbehandlung sind die- 
selben, wie in der Amateurphotographie und werden als bekannt 
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vorausgesetzt; nämlich die Abschwächung, die Verstärkung und 
das Positivverfahren. 

Bezüglich des letzteren sei bemerkt, daß man häufig gut tut, beim 
Kopieren oben auf die Glasseite der Platte einen weißen Bogen Papier zu 
spannen, nicht aber direkt auf die Platte zu legen. 

Dann werden die Bilder viel schärfer, allerdings unter verlangsamter 
Kopie; bei dickem Papier kann man direkt in der vollen Sonne eine gute 
Kopie derart erhalten. 

Man kopiert im allgemeinen sehr dunkel; im weiteren Verfahren muß 
man erst gut auswässern und dann im Tonfixierbade mittels Schaukeins der 
Schale den oft braunen Grund völlig beseitigen und in Weiß überführen. 

Was in der übrigen Photographie ein schwerer Fehler ist, das gewinnt 
hier den Charakter einer nötigen Manipulation, weil wir hier den Grund 
als solchen nicht brauchen, d. h. weil sich das Bild vom weißen Grunde 
viel besser abhebt. Vergessen darf nicht werden, daß die Platte, von der 
Glasseite betrachtet, mit dem Durchleuchtungsbilde' auf dem Schirme 
zusammenfällt, was auch vom Positiv gilt. Die Aufbewahrung der Platten 
erfolgt in besonderen Fächern oder Kästen, wovon Fig. 335 einen Begriff gibt. 



II. Röntgentherapie. 

10. Physiologisches. 

Auf Grund einer größeren Anzahl von Beobachtungen, nicht minder 
auf Grund der seitens der Röntgenstrahlen angerichteten Schädigungen kam 
man zur Überzeugung, daß diese X-Strahlen einen ganz bestimmten Einfluß 
auf die von ihnen getroffenen Gewebe ausüben würden. 

Die an niederen Lebewesen konstatierten Veränderungen der vitalen 
Energie^ wurden sodann an höher organisierten Tieren, schließlich an 
kleinen Säugern nachgeprüft. 

Hier, wie beim Menschen selbst, gab sodann die genauere mikroskopische 
Untersuchung bei Verwendung der in Frage kommenden Färbetechnik 
Aufschluß darüber, in welcher Weise beispielsweise eine gesunde Haut bei 
Einwirkung der X-Strahlen sich verändere, inwieweit eine erkrankte, z. B. 
lupöses Gewebe. 

Bald war man sich darüber einig, daß wir im Röntgenagens 
einen wichtigen therapeutischen Faktor, vor allem zur Behand- 
lung gewisser Hauterkrankungen habe. 

Wie stets, sproßten eine Reihe von Theorien aus der Erde, die das 
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scheinbar Mystische der Röntgenstrahlenwirkung zu deuten und erkUreiT 
bestrebt waren. 

Auch heute hört man noch in bezug hierauf seitens gewisser > Fach- 
männer Ideen vertreten, die allem entgegen stehen, was die Grundlehren 
der Physiologie längst besagen. 

Wenn wir zum ersten Male ein Agens vor uns haben, dessen Eigen- 
tümlichkeit darin besteht, nicht auf der Oberfläche der Körper Halt zu 
machen, sondern mehr oder minder tief in dieselben einzudringen, so können 
wir uns nicht wundem, daß dieses Agens auch in der Tiefe der Haut 
seine Wirkungen entfaltet. 

Je nach dem Härtegrad der slrahlenliefemden Röntgenröhre konzentriert 
sich diese Wirkung mehr auf die oberste, mehr in die zweite, dritte Schicht 
der Haut, oder aber noch tiefer. 

Somit kann von etwas Spezifischem schon deswegen 
nicht geredet werden, weil ganz nach Verwendung von Röhren 
auch dieses angeblich Spezifische sich und seine Wirkung 
ändert 

Die Einwirkungen des Röntgenagens fallen unter den großen Kreis 
der Reize bezw. der Reizwirkungen , die von auBenher unseren Körper 
treffen. Wie der mechanische Reiz sich vom thermischen, dieser wieder 
vom elektrischen, dieser wieder vom chemischen sich unterscheidet, so 
haben die Röntgenstrahlenwirkungen unterscheidende Merkmale gegenüber 
allen anderen Reizqualitäten. 

Für sämtliche Reize aber, auch die von >Sh"ahlungen« ausgehenden 
(vergl. Seife 251), gilt das von Hermann aufgestellte Gesetz: 

Die Einwirkung der Außenwelt beruht auf der in den tierischen 
Organen sehr verbreiteten Eigenschaft der Reizbarkeit; sie besteht darin, 
Einwirkungen gewisser Art, die man . Reize ^ nennt, mit vorübergehender 
Veränderung zu beantworten, welche Erregung heißt.- 

Des weiteren ist das pliysiologische Gesetz zu beachten: 
Die Arbeit der Erregung ist keineswegs äquivalent der Arbeit selbst, 
d. h. der Stärke des Reizes. Der Reiz von außen wirkt nur auslösend auf 
ein Quantum von Spannkräften; daher Irängt der Gesamlerfolg von ver- 
schiedenen Umständen ab. 

So kann ein und derselbe kleine Funke ein verschieden großes Quantum 
von Sprengstoffen zur Explosion bringen; von dem Cliarakter dieser Stoffe 
hängt der Umfang der Explosion mit allen Neben- und Nachwirkungen ab, 
nicht aber von der Größe des entzündenden Funkensl 

Somit wird auch die Wirkung der Röntgenstrahlen auf der 
Haut sich ganz verschieden gestalten, Je nach dem Zustande 
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oder wissenschaftlich gesagt, dem »Reizzustande«, in welchem 
sich die Haut befindet 

Eine gesunde Haut wird anders reagieren, als eine schon erkrankte, 
oder eine durch Bestrahlung schon zuvor gereizte. Damit stimmt auch die 
tägliche Erfohrung, daß beispielsweise ein lupöses Gewebe viel intensiver 
bestrahlt werden kann, ohne die Gefahr einer »Verbrennung", »Röntgen- 
dermatitis« genannt, als eine sonst gesunde Haut, in deren Tiefe beispiels- 
weise nur die Haarwurzeln, zwecks Beseitigung eines überschüssigen Haar- 
wuchses zum Absterben gebracht werden sollen. 

Aber auch die einzelnen Körperteile ein und desselben Individuums 
zeigen eine verschiedene Empfindlichkeit (»Reaktionsfähigkeit«) gegenüber 
den X-Strahlen. 

Während diese Tatsache allgemein anerkannt wird, wollen Andere, in 
direkter Verkennung der erwähnten Grundregeln der Physiologie, das Gesetz 
der Gleichmäßigkeit, das nirgends in der lebenden Natur existiert, einführen. 
Von dieser Seite wird auch die individuelle Schwankung verschiedener 
Menschen in bezug auf »Empfänglichkeit« gegenüber den Röntgenstrahlen 
schlechtw^ geleugnet 

Für uns existiert das Gesetz der Individualität sowohl in 
bezug auf die verschiedenen Individuen, als auch in bezug auf 
deren Organe und Körperregionen. 

11. Dosierung:. 

Indem wir von diesen Gesichtspunkten ausgehen, sind wir bei Ver- 
wendung der X-Strahlen bemüht, die Einwirkung des Reizes in denjenigen 
Grenzen zu halten, welche wohl den gewollten Erfolg bringen, jedoch eine 
weitere Einwirkung möglichst einschränken. , 

Auf Grund vieler Einzelbeobachtungen haben sich heute gewisse Regeln 
ergdien, nach denen die 'Röntgenbestrahlung« vollzogen wird. 

Während einige Röntgenspezialisten mit einem an Starrheit grenzenden 
Dogmatismus nur ihre Methode und sie allein als die richtige bezeichnen 
und einzig angewendet wissen wollen, während diese Autoren schnell bei 
der Hand sind, alles andere als falsch zu bezeichnen, so huldigen wir 
dem Grundsatze: »eines schickt sich nicht für alle . Ferner gehen 
wir von der Überzeugung aus, daß ohne genaue Individualisierung, 
d.h. Anpassung des gewählten Reizes an die Eigentümlichkeit 
(»Reizbarkeit") des Patienten ein wahres ärztliches Handeln aus- 
geschlossen sei. 

Die Kenntnis einer Anzahl von Methoden, mit denen gearbeitet werden 
kann, ist daher Vorbedingung für eine regelrechte Verwendung der X-Strahlen 

Ruhmer, Funkenindulrtoren. 19 
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zum Zwecke der Behandlung. Je nach Art des Falles wird man die 
einzelnen Methoden anwenden. 

Was nun die sogenannte Dosierung der X-Strahlen betrifft, so haben 
wir allerdings in dem Seite 203 erwähnten und in Fig. 270 abgebildeten 
Radiometer von Holzknecht einen physikalischen« Maßstab; wir erfahren 
dadurch, eine wie grolie Energiemenge von der Röhre ausgeht; damit 
wissen wir noch nicht, wie sich jedes Einzelindividuum im Einzelfalle verhält. 

Die 'Idiosynkrasie- gegenüber den Nahrungsmitteln, gegenüber den 
Arzneimitteln wie Salizyl, Jod, Chinin und gewissen andern Salzen, tun am 
klarsten dar, daß selbst bei den rein chemischen Reizwirkungen bei ver- 
schiedenen Organismen starke Schwankungen vorkommen; die »Jodoform- 
dermatitis lehrt uns, daß wir in den Zahlen noch keine Garantie besitzen, 
überhaupt nicht zu schaden. 

Sodann zeigt uns die Physiologie, daß einseitige physika- 
lische Maßstäbe noch nichts besagen in bezug auf physiologische J 
Wirkungen. ' 

Trockene Luft von 100 Grad wirkt physiologisch ganz anders als 
feuchte von derselben Temperatur; in beiden Fällen aber würde das 
Thermometer denselben Grad anzeigen. Sodann hat es sich in der ganzen 
Elektrotherapie, vor allem auf dem Gebiete der Franklinisation gezeigt, daß 
der physikalische Standpunkt uns bei Erklärungen physiologischer Wirkungen 
völlig im Stiche lälit. Denn die physiologische Wirkung ist nicht dieselbe, 
wenn ein schwacher Reiz lange, ein starker kurze Zeit einwirkt! Individuali- 
sieren ist und bleibt Hauptprinzip! 




12. Einzelne Bestrahlung'smethoden. 

Was nun die einzelnen Bestrahlungsmethoden betrifft, so unter- 
scheiden sie sich durch den Charakter der zur Verwendung kommenden 
Röhren von verschiedenem Härtegrade, durch die verschiedene Dauer der 
Einzcleinwirkung, durch die Menge der Einzelsitzungen im Rahmen einer 
Behandlung, durch die relative Raschheit der Aufeinanderfolge der Einzel- 
sitzungen, durch die Art des Schutzes der Patienten, während über die 
Stromstärke und die Entfernung der Röhren vom Objekte eine größere 
Übereinstimmung — bei Erhaltung von ausgesprochenen Gegensätzen — 
existiert. 

Einige Methoden der Röntgenbestrahlung: 

Methode nach Kienböck, Wien. 1901. 
Kraftiges Insfrumentarium, Induktor von 30 bis 40 cm Funkenlänge, 
Anschluß an eine Centrale, 6 bis 8 Ampere (!!), mäßiger Röhrenabstand, 
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iiTtensives 'kritisches Licht, Entfernung 15 bis 20 cm vom Objekt; Ex- 
positionszeit 5 bis 20 Minuten, bei 20 bis 30 Unterbrechungen pro Sekunde, 
d. h. 1200 bis 1500 pro Minute. Weiche Röhren vorzuziehen, doch g^ilt 
das Gesetz: Geeignet ist jeder Röhrenzustand, der bei einer Entfernung 
von 60 cm vom Fokus der Röhre den Thorax eines Erwachsenen von 
Mittelgröße gut durchleuchtet, und wo ein Bild auf einer SchieuBnerplatte 
in 30 Sekunden Expositionszeit entsteht. 

5 Minuten heißt eine -geringe Wirkung bei der Bestrahlung, 20 
Minuten eine normale Expositionszeit . (f) 

Zum Schutze eine 0,5 mm dicke Bleifoüe mit Ausschnitt, und mittels 
Flanell gepolstert 

! Unter diesen Umständen gibt man: 
a) Täglich eine Sitzung von geringer Wirksamkeit, d. h. von 5 Minnten 
Dauer, bis die Reaktion erscheint, was nach ca. zwei Wochen eintritt. 
Die Anfänge der Reaktion können dann auf die gewünschte 
»Normalreaktion gesteigert werden, Mühsamesund zeitraubendes 
Verfahren, 
b) Entweder zweimal wöchentlich mittelkräftige Sitzungen, oder eine 
Serie von mehreren mittelstarken Sitzungen. Reaktion nach ca, 
14 Tagen. 
Die empfehlenswerteste Methode, 
c) Normale Expositionszeit, also 20 Minuten Dauer in einer einzigen 
Sitzung; Abwarten der Reaktion. Nach K. nur bei großer Übung 
zu verwenden, nach meinen Erfahrungen meistens wirkungslos 
bezw. ohne die genügende Wirkung, bald erschreckend in seiner 
Wirkung. Die hohen Primärspannungen werden stets zu Bedenken 
gegenüber einem solchen Vorgehen berechtigen, dies noch mehr 
bei Gebrauch weicher» Röhren. 
Methode nach Schiff, Wien 1901. 
Geringe primäre Stromstärke, also höchstens 2 Ampere bei 12 Volt 
Spannung. Entfernung der Röhre vom Objekte 20 bis 25 cm. Nur harte 
Röhren, die ^eine geringe chemische Wirkung auf der lichtempfindlichen 
Platte ausüben^. Letzteres zur Vermeidung von reaktiven Entzündungen, 

»Tägliche Sitzungen, nicht über 10 Minuten Dauer. Schutzmasken, die 
von einer 0,5 mm dicken Bleifolie überzogen sind. Die Stirnhaare müssen 
von dieser Maske mindestens 8 mm überragt werden, 

Haarausfall nach 10 bis 40 Sitzungen. Nachlese nach einiger Zeit in 
'wöchentlichen Sitzungen, völliger Haarschwund nach einem Jahre. 

IQ* 
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.Methode nach Freund, Wien. (Modifizierte Schiffsche 
Methode von 189S.) 

Induktor von ca. 30 cm Sdilagweite, .\nsdiluß an Centnie oder Akku- 
mulator von 6 Zdlen. Stromstärke zwischen 1^ . und 3 Ampere: 16 Unter- 
brechungen pro Sekunde, gfeidi ca. 1000 pro Minute. 

Harte, hoche%-akuierte Röhren, doch mit noch deutlich erkennbarer 
grüner Fluoreszenz der Kugd. Abstand anfangs 15, suocessive auf 5 cm 
verkleinert Sitzungsdauer anfangs 5, später 10 Minuten. 

Bestrahlung so lange, bis der Erfolg eintritt: kommt die Reaktion 
früher, dann wird sofort ausgesetzt Zuweilen auch Abwechslung mit 
weichen Röhren. 

Bleischutz, der beispielsM^eise die obere Gesicfatshälfte deckt, während 
von der Nase ab alles frei ist (gegen Haarwuchs). 

Methode nach Hahn-Albers-Schönberg, Hamburg. 1900. 

Zu berücksichtigen: Röhrenqualität, Röhrenabstand, Stromspannung des 
primären Stromes, Zahl der Unterbrechungen, Dauer der Sitzungen, Schutz- 
vorkehrungen. 

Induktor von 30 oder 40 cm Funkenlänge, Stromstärke von 3 bis 4 
Ampere und 30 Volt; Entfernung 5 bis 25 cm; Unterbrechungszahl bei 
Motorunterbrechem 35 bis 50 Touren in der Sekunde, gleich 1800 bis 
3000 pro Minute. 

Anfangs Sitzungsdauer 10 Minuten, wenn keine Nebenerscheinungen, 
bis 20 zu steigern. Röhren r^;ulierbar, groß, von Müller; hart in einer, 
weich in der andern Serie von Fällen. 

Dauer der Kur: bei Ekzem 12 bis 30 Sitzungen, bei Lupus inkl. der 
Pausen wegen Reaktion, Monate. 

Zum Schutze eine Stanniolmaske; d. h. eine gewöhnliche Kartonmaske 
bekommt oben eine Verlängerung und wird mit Stanniol beklebt; die zu 
behandelnden Partien werden ausgeschnitten, Röhrenstand wie bei Photo- 
graphie bei bequemer Position des Patienten. 

Methode Schürmayer, Hannover. 1900/01. 

Anschluß an Centrale, Induktor von 40 cm Schlagweite bei 25 cm 
Funkeniän^^c und höchstens 15 bis 20 Volt und 2 Ampere angestrengt, 
mit 1500 bis 2000 Unterbrechungen pro Minute; bequeme Lagerung des 
Patienten bczw. bequemer Sitz mit Kopfstütze (vergl. Tafel I). 

Für Kopf und Gesicht Stanniolmasken nach Hahn-Albers-Schön- 
berg; sonst nur Unterlegen einer nach dem Boden abgeleiteten Bleiplatte 
unter das zu bestrahlende Glied; am Rumpfe Auflegen einer abgeleiteten 
ßleifolie mit Ausschnitt. 
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Auf Grund experimenteller Studien wird vorausgesetzt, daß das »Rönt- 
g^strahlen- genannte Agens sich aus Einzelkomponenten zusammensetzt. 

I Diese sind: 
1. Die direkte Wirkung der X-Strah]en selbst. 
2. Eine direkte Übertragung des elektrischen Fluidums von der 
■ Röhre her. 

I 3. Jene elektrischen Ladungen, welche auf einem jeden körperlichen 
I Gegenstande — also auch auf den Wasserdampf- und Staubpartikeln 

H der Luft — insbesondere auf der Körperoberfläche des zu bestrahlen- 

B den Objektes sich bilden. Diese wiederum sind aber erzeugt durch 

■ die dort entstehenden S-Strahten . 

4. Influenzerscheinungen, hervorgerufen von den statischen Ladungen 
H der Röntgenröhre, mittels der für Elektrizität eigentümlichen Fern- 

H Wirkung, Influenz genannt. Da aber mit der Wirkung von elek- 

H trischen Erscheinungen unzertrennlich die Entstehung von Ozoit 

■ verbunden ist. so kommt in Frage eine 

5. Ozonwirkung an der Stelle, wo die elektrischen Schwingungen 
auftreten. 
Es werden neben den genannten Maßregeln daher zunächst die statische 
und die übrigen elektrischen Erscheinungen eliminiert, indem die Röntgen- 
^ft strahlen durch das Diaphragma einer Bleifolte treten, welche mit dem Erd- 
^i boden leitend verbunden ist. Diese -Erdung- entspricht auch sonst den 
Regeln der allgemeinen Elektrotechnik, indem jeder Übertritt von Funken 
von selten der Röhre auf den Patienten ausgeschlossen ist. Daher wird 
diese »Erdung auch an den Durchleuchtungsstellcn angebracht; von ihr 
L^ wird auch bei Photographieen Gebrauch gemacht. 

^M Auch die Masken sind -geerdet' (vergl. die Abbildung auf Tafel I). 

^M Zur weiteren Regulierung der Röhren dient eine neue Ventilröhre , 

^^ von Schilling-Gehlberg hergestellt; es handelt sich um eine in einer 

I Glaskugel eingeschlossene Funkenstrecke mit veränderlicher Luftstrecke; die 
Glaswand ist mehrfach perforiert, zur Vermeidung der Erwärmung (vergl, 
Tafel 1). 
Diese Ventil röhre wird vor der Anodenklemme am Induktor, oder bei 
Hochstand desselben vor der Anodenöse der Röhre angebracht. 
Sie dient auch zur Beseitigung von Überlastungen kleinerer Röhren 
bei Nichtausreichen der Einschaltung sämtlicher Widerstände im primären 
I Stromkreise. 

H Diese Ventilohre wird bisweilen mit Vorteil auch bei Durchleuchtungen 

^ gebraucht (vergl. Tafel I im Hintergrunde links). 





Um Zeit zu ersparen, rsl das Durchleuchtungsgestell so konstruiert, 
daß mittels zweier, hintereinander geschalteter Röhren zwei Patienten zu- 
gleich bestrahlt werden 
können. 

Grundprinzipien wie 
bei Schiff, Freund, 
Hahn; Röhren weich 
bis mittelweich bei Be- 
handlungvon Hautkrank- 
heiten; harte Röhren bei 
Beeinflussung der tiefe- 
ren Sdiichten (Haarent- 
femung, Behandlung in- 
nerer Organe, Behand- 
lung von Gelenken etc.). 
Fig. 336. Wenn der Patient 

gc^n die Röhre sieht, 
Verwendung einer Bleibrille oder einer Bleigiasbrilte zum Schutze der Augen. 
Über sämtliche Einzelheiten siehe Tafel I. 

Das gesiebte Röntgenagens zeichnet sich durch mildere Wirkung 
aus; daher wird eine intensivere, tagliche bis zweitägliche Behandlung bei 

einer Sitzungsdauer von 
13 bis 15 Minuten und 
ei nem Röh renabstand von 
durchschnittlich 15 cm 
von der Antikathode aus 
gerechnet, möglich. 

Bezüglich der in der 
Therapie verwendeten 
Röntgenröhren sei noch 
folgendes erwähnt: All- 
^^cmein werden heute 
U ö h ren m it r^u 1 i erba- 
rem Vakuum gebraucht; 
Fig. 337, '^^^'i bleibt dieses Va- 

kuum nur selten kon- 
stant, ja es hat häufig nach 5 Minuten Bestrahlung einen ganz abweichenden 
Charakter im Vergleiche zum Beginne der Sitzung. 

Die verschiedenen Abstimmungsvorrichtungen, die bereits erwähnt und 
Seite 165 Fig. 229 ff. abgebildet sind, haben sämtlich den gemeinsamen 
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Nachteil, daß man die Röhre berühren muß, um eine Abstimmung zu er- 
möglichen. Nur zu oft setzt eine solche Regulicnmg daher die vorüber- 
gehende Unterbrechung der Sitzung voraus. 

Ich habe mich daher mit großem Vorteile der in Fig. 336 bis 338 
abgebildeten Röntgenröhren von Schilling-Gehlberg i. Th. bedient. 

Ohne irgend eine Erschütterung der einmal eingestellten Röhre kann 
man je nach Wunsch mittels des an isoliertem Stiele sich befindenden 
Bügels die Regulierung vornehmen ; auch für Durchleuchtungs- und 
photographische Zwecke eignet sich dieser Typus von Röhren, neben- 
bei bemerkt, vorzüglich. Fig. 337 zeigt eine Form für höhere Bean- 
spruchung, Fig. 338 dieselbe mit Wasserkühlung. 

Verwendung findet 
die Röntgentherapie bei : 
Krankheiten der Haare 
an behaarten Stellen: Fa- 
vus, Sykosis, Trichophy- 
tosis, Alopecia areata. 

An sonst nicht odor 
wenig behaarten Stellen: 
Hypertrichosis. 

Gegen Ulzerationen : 
Lupus (vergl. Abbildun- 
gen auf Tafel IV), Epi- 
theliome, Mykosis, Haut- 
sarkom gegen chronische 
I Ulzerationen. 
Gegen Dermatosen 
eryth., Akne. 
Innere Krankheiten: tiefe Karzinome Oelenkhydrops, Exudate, Knochen- 
tut>erkulose; unsicher: Lungentuberkulose. 
Nervenaffektionen : Neuralgien, Rheumatismus, vage Schmerzen. 
■ 13. Reaktionen und Rönts:enverl>rennungen. 

Es war oben von »Reaktionen« die Rede; sie treten nach verschiedenen 
Zeiten auf, nämlich 2 Tagen, 6 Wochen, ja Monaten. Von ihnen sind zu 
trennen die Vorreaktionen , d. Ii. plötzlich, oft nach wenigen Sitzungen 
sich zeigenden heftigen Rötungen der Haut. 

Letztere verschwinden nach Aussetzung der Behandlung von selbst 
nach wenigen Tagen; sie werden allerdings, wenn nur im Anfluge vor- 
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chronisches Ekzem, Psoriasis, Prurigo, Lupus 




banden, zur Winterszeit, wohl infolge des Einflusses der Kälte, sehr intensiv, 
so daß Patient und Umgebung sich sehr erschrecken. (Freund, Köhler.) 

Wenn in diesem Stadium von unkundiger Hand Reizungen vorgenommen 
werden, können auch diese Vorreaktionen zu heftigen Entzündungen 
führen. Überläßt man sie sich selbst, wobei Patient kühlt, vielleicht unter 
Aufsfreichung von etwas Brolanolin , dann sind sie, wie gesagt, nach 
wenigen Tagen völlig verschwunden und kehren auch bei einer weiteren 
Bestrahlung nicht sofort wieder. 

Anders die wirklichen Reaktionen; sie stellen in den leichteren Stadien 
eine mehr oder minder intensive Rötung der Haut auch unter Schwellung 
dar, Unter Schonung der Haut bei leichten Salben verbänden (ja nicht nach 
den »Regeln der Kunst wie Brandwunden behandeln!), höchstens mittels 
leicht wanner Kompressen von Bleiwasser und Arnika zeitweise während 
einer halben bis ganzen Stunde bedeckt, verschwinden sie mehr oder 
minder bald. 

In dem in der Tafel IV ersichtlichen Falle trat nach einwöchent- 
licher Bestrahlung bei taglichen Sitzungen fast jeden Freitag eine ungemein 
starke Reaktion ein, die dann unter dieser Behandlung jeweils bis zum 
Montag Abend wieder verschwunden war, so daß weiter bestrahlt werden 
konnte. 

War, wie in früherer Zeit es geschah, die Einwirkung der X-Strahlen, 

weil nicht kontrollierbar, stärker, so stellte sich starke Schwellung ein, ja 
in deren Gefolge Blasenbildung und Absterben der Haut. Nach Abstoßung 
der Haut unter dem Salben verbände trat häufig ein gelber, weicher Belag 
an Stelle der Hautstelten im Bereiche der Verbrennung. 

Dem Verkennen dieses Belages und der spezialistischen Sucht des 
Desinfizierens oder Operierens verdanken in einigen dieser unglücklichen 
Fälle die Patienten ihre Narben dieser vermeintlichen ärztlichen Kunst. 

Beschränkt man sich dagegen darauf, miltels nichtreizender Salben- 
verbände — ja kein Ichthyol! — mit Lanolin als Grundlage, etwas Bor- 
säure, Dyachilonsalbe und ganz geringe Mengen Dermatol bei starkem 
Nässen, ferner unter Abwechslung mit den genannten warmen Kompressen 
(gegen neue Entzündungen auch stubenwarm), die umliegende Haut, wie 
den Oeschwürsgrund zur Produktion neuen Gewebes anzuregen, so voll- 
zieht sich folgendes: Die Haut im Umkreise des Belags wird lebhaft ge- 
rötet, sie schiebt kleine, weiße Ausläufer vorwärts; diese heben den gelben 
Belag vom Grunde ab, verkleinern so konzentrisch vorrückend die gelbe 
Fläche und führen eine völlige Naturheilung' herbei. Die neugebildete 
Haut ist dann lebhaft gerötet, neigt zum Wiederaufbrechen, zu Rissen etc. 



I 




Die Röntgentechnik des Arztes. 297 

Je weniger man auch hier unternimmt, um so besser wird die Heilung; 
allmählich verschwindet das Rote mehr, es bleiben nur noch kleine röt- 
liche Stellen übrig (Bezirke mit Gefäßerweiterungen), die mit der Zeit mehr 
und mehr zurücktreten. 

Greift man dag^en unzweckmäßig ein, wie geschehen, mittels des 
scharfen Löffels, oder mittels -Zugpflasters!« dann geht die ganze unter 
dem Belag sitzende Hautschicht bis in die Tiefe verloren; die Narben 
kommen tiefer zu liegen als das übrige Hautniveau, sie sitzen auf dem 
Grunde fest, bleiben rotglänzend und häßlich! 

Die Heilungsdauer kann mitunter 6 bis 12 Monate und mehr 
betragen! 

In anderen Fällen kommt es nur zur trockenen Hautveränderung; 
die Haut wird eigentümlich spröde, weißlich glänzend, oder hat bläulichen 
Schimmer; im Umkreise dieser Zonen legt sich das Hautpigment in dichten 
Reihen nieder, so daß diese glatten Stellen von einem Kranze von Laub- 
flecken« umgeben sind; auch nach Abheilung schwererer Verbrennungen 
li^ »Pigmentwanderung' vor. 

Wir können alle diese Erscheinungen nur kurz streifen. 

Nicht selten bilden sich auf den Händen der Röntgenpraktiker bald 
mehr trockene, bald entzündlich rote Hautveränderungen, die sehr hart- 
nackig sind. 

Den Schutz gegenüber den Röntgenverbrennungen ( Röntgenulcera< ) 
suchen wir heute zunächst durch eine zweckdienliche Technik, sodann 
ganz besonders durch Anwendung von Schutzmaßregeln, die sich auf die 
Patienten wie auf unsere Person beziehen und oben erwähnt sind, zu 
erzielen. 

Immerhin können wir mit absoluter Sicherheit nicht ausschließen, 
daß trotzdem einmal ein Schaden eintritt So umfangreich und häufig, 
wie dies die Sensationssucht interessierter Kreise hingestellt hat, ist die 
Gefahr der Röntgenverbrennung nicht; sie ist, wie neuerdings nach- 
gewiesen wurde, noch geringer, als die Gefahr des Chloroformtodes in 
der Narkose. 

Immerhin wird man sich weder selbst noch den Patienten wegen 
Kleinigkeiten oder einzelner Härchen diesen Eventualitäten aussetzen. Bei 
wirklichen Erkrankungen der Haut dagegen wiegt der in Aussicht stehende 
Erfolg die Gefahren einer Verbrennung mehr als auf! 

Auf alle Fälle wird man angesichts der heutigen Gesetzgebung, die es 
möglich macht, daß der Zeugen entbehrende, gewissenhafte Arzt das Opfer 
von Erpressungsversuchen wird, oder der Böswilligkeit anheimfällt (vor 
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atlcin «eitens jener grofien Gruppe b]isaerisdicr Weiber . die nacii Mo- 
naten kalten Blutes das Gcgcmeil besdiwören %'on dem wahren Sacii- 
verfiah) — nidit unterlassen, bei einer guten GescOsdnft ädi dnrcfa eine 
HaftpfliditverMchening gegen alle Eventualitäten seines Berufes und vor 
allem da Röntgentechnik zu schützen. 

Kommt ein Unfall vcr, so hat auch der gewissenhafteste, schuldlose 
Arzt durch üble Nachrede und die Schädigui^ seines Renommes genug zu 
leiden, oder er wird zu Unrecht verurteilt und hat einen jahrelang dauern- 
den Kampf gegenüber von Vorurteilen und Sachverständigengutachten 
zu fähren — von Outachten, die, trotz des bestehenden gerichtlichen For- 
malismus, von Leuten ausgestellt wurden, die keine blasse Ahnung von 
Röntgentechnik und Röntgen Verbrennung hatten! 



Erklärungen zu den Tafeln.*) 

Tafel 1 dem Titelblatt gegenüber : Röntgenbestrahlung im ärztlichen 
Sprechzimmer. In der Mitte Bestrahlungsgestell« mit seitlich je einer 
Röhre und je einem Patienten. Je eine -geerdete- Bleifolie als >Fahne^ 
angebracht, schützt sowohl gegenüber zu intensivem Röntgenlidite, da 
die Strahlen nur durch deren Diaphragma dringen; sodann siebt < diese 
Folie das Köntgenagens. Wegen der Fahnenwirkung braudien die beiden 
Masken nicht über die Haare zu gehen, was für Damen unbequem und 
nach Sachlage überflüssig wäre. Links die Klemme der -Erdung der Maske 
wie der ßleifolie sichtbar; zur Demonstration trägt diese Patientin eine 
Bleibrille, die rechts sitzende zeigt die zweckmäßigste Stützung des Kopfes. 

Das pfjsitivc Kabel geht zunächst an die birnenförmige ^Ventilröhre«, 
die etwas schief gestellt ist; von hier an den positiven, unten sidi be- 
findenden Pol der rechten Röntgenröhre. Von deren negativer Öse läuft 
ein Vcrbindungskabel zum positiven Pole der zweiten, linken Röhre; vom 
negativen aus das negative Kabel zum Induktor. 

Links im Mintcrgrunde das Universalgestell von der röhrentragenden 
Seite betrachtet; an dessen unterem Ende der Bodenteil mit einer Kokos- 
niiHmattc belegt. Die rechte Patientin stellt ihre Füße hier auL Sie sitzt 
auf einem Stuhle mit allseitig verstellbarer Kopfstütze. Links neben dieser 
• Patientin rechts Unterbrecher und Widerstände mit Amperemeter; rechts 
davon die verschiedenen Stromzuführungs-Stöpsel. 

An der Wand im Hintergründe ganz rechts das ^Skiatoskops darunter, 
gröMtcnteils verdeckt, die Albers-Schönbergsche Kompressionsblende 
neuester Konstruktion mit Blenden und Röhre. Darüber Werkzeugschrank, 
unter ihm Durchleuchtungsschirm ohne Bleiglas, während ein solcher mit 
Bleiglas auf der fluoreszierenden Schicht auf dem Unterbrecherkasten auf- 

*) Sämtliche Tafeln nach Originalphotogrammen des Verfassers hergestellt 
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gestellt ist. Neben dem Werkzeugschrank eine Kollektion von »Stanniol- 
masken«, jede für einen Patienten bestimmt, mit verschiedenen Ausschnitten. 

Ganz rechts vom auf kleinem Tische die zerlegbare ßleikiste mit 
Pyramide und viereckigen Blenden, obenauf eine Bleiglasbrille; in dem 
Torbogen eine aufgeklappte photographische Kassette mit einliegendem 
Verstärkungsschirme. Eine ebensolche Kassette mit aufgezeichneter Platten- 
größe befindet sich an der Wand im Hintergrunde, unterhalb der Strom- 
zuführungsstöpsel, eine weitere unter der Kompressionsblende. Der Ver- 
stärkungsschirm sieht bei ersterer als schmale weiße Zone etwas heraus. 
Tafel 2: Hand mit Ring und Schußverletzung. Die Kugel ist vorne im 
Zeigefinger von unten her eingedrungen, hat hier einen kleinen Bleisplitter 
sitzen lassen, ist alsdann, unter Sprengung der Knochenhöhle, weiter nach 
dem Fingergelenke vorgedrungen und hier endgültig zur Ruhe gekommen. 
Tafel 3: Kind mit eitriger »congenitaler ^ Gehirnentzündung. An der 
Basis des Gehirns der fünf Tage alten lebenden Frucht die *Knochen- 
keme< sichtbar, um dieselben das Exudat. Kind nach einer Woche ge- 
storben, die Sektion ergab die Richtigkeit der Diagnose. 
Tafel 4: Lupusbehandlung innerhalb fünf Monaten. Die zwanzigjährige 
Patientin litt im zehnten Jahre an Lupus der Nasenspitze; infolge unan- 
gebrachter Operation — Abschneidung der Nasenspitze — verbreitete sich 
der Lupus auf das ganze Gesicht und über das Kinn hinab auf den Hals. 

Abbildung 1. Bei Beginn der Kur alles von Borken oder frischen 
Lupusknötchen übersät; die linke Hälfte der Oberlippe eingezogen; die ent- 
sprechende Seite der Unteriippe in eine harte Schwiele verwandelt. (Januar.) 

Abbildung 2. Die rechte Seite der Patientin nach einmonatiicher 
Bestrahlung der rechten Seite; Borken verschwunden, beginnende Ab- 
heilung der lupösen Stellen. (Februar.) 

Abbildung 3. Dieselbe Seite nach viermonatilcher Behandlung; 
lupöse Stellen fast völlig verschwunden, strahliges Narbengewebe, Zunge 
frei von Knötchen. (Mai.) 

Abbildung 4. Nach 5 Monaten und im ganzen 120 Bestrahlungen 
Lupusknötchen verschwunden, oder ganz vereinzelt und klein; keine Borken, 
Narben geglättet; Gesichtsausdruck völlig verändert und verschönert. (Juni.) 

NB. Im Dezember berichtet Patientin, daß nunmehr das ganze Gesicht 
völlig geheilt und gleichmäßig gefärbt sei. 
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Kapillarröhrchen bei Vakuumröhren zum 


mittels Gleichstrom 119. 120. ■ 


Luftzutritt 168. 


mittels Thermosäule 122—124. ■ 


Kassetten, photographische 196. 197. 


— — mittels Wechselstrom 120—122. ■ 


Kathode bei Röntgenröhren 159. 161. 


— ' von Leydner fHaschen mittels Funken- H 


Kathodenstrahlen 159—161.251—254. 


Induktoren 226. 227. M 


— , Ablenkbarkeit 160. ] 


Länge des Eisenkerns 43. 46. ^M 


^^^^ — , diffuse Reflexion 256. 


Lampenwiderstand 20. 120. ^^^H 


^^^H — , Geschwindigkeit 160. 255. 


Ledanche-Elemente 18. 19. ^^^M 


^^^H — , mechanische Wirkung 160. 


Leistung 49. ^^^H 
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Leistungsfähigkeit der sekundären Spule 
65. 

— von Funkeninduktoren 7. 
Leitstrahl bei Röntgenröhren 197. 269. 
Leitungsquerschnitt 47. 
Leuditsdiirme 179. 257. 259. 

Leydner Flasche 158. 226. 227. 233. 236. 

237. 
Ucht der Zukunft 239. 
Lichtspektrum 253. 
Linsenstereoskop 209. 
Lochblenden 285. 
Loch-Unterbrecher 104. 

— für Röntgenzwecke 174. 221. 

— für Wechselstrom 113. 
Lötfett 26. 

Lötung der sekundären Spulenenden 36. 

— des sekundären Drahtes 26. 
Lötwasser 26. 

Lokalisation 192. 210. 277. 283. 
Longitudinalwellen 253. 

Luftgebläse zum Abblasen der Funken- 
entladung 228. 

Luftverdünnung bei Röntgenröhren 166. 
262. 263. 274. 

Lupust>ehandlung 299. 

M. 

Magnetische Abblasung der Entladungs- 
funken 157. 228. 

— Funkenlöschung 44. 

— Induktion 41. 64. 

Magnetischer Stromkreis, geschlossener 53. 

— Widerstand 41. 

Magnetisches Gebläse zum Abblasen der 

Entladungsfunken 228. 
Magnetisierbarkeit des Eisens 41. 
Magnetisierende Kraft 41. 
Magnetisierungskurven 42. 
Magnetisierungsstrom 64. 
Magnetisierungsstromstärke 65. 
Magnetismus, remanenter 42. 
Magnetkern, geschlossener 53. 61. 
— , stabförmiger 61. 
Magnetomotorische Kraft 41. 
Magnetquerschnitt 41. 
Mechanisches Analogon der oscillieren- 

den Entladung 227. 
Mechanische Unterbrecher 66—93. 109 

bis 113. 

— Vorrichtung zur Unterdrückung der 
Schließungsinduktionsfunken 176. 

— Wechselstrom-Unterbrecher 109—113. 

— Wirkung der Kathodenstrahlen 160. 
Meßstative 185—196. 
Mikanitröhre 39. 

Mikrometer 45. 63. 174. 
Militär-Röntgen-Instrumentarium 219. 
MilUamp^remeter 202. 
Mindestspannung 48. 

Ruhmer, Funkeninduktoren. 



Montage der Röntgenapparate 260. 
Motor-Quecksilber- Unterbrecher 77—83. 
mit Doppelkontakt 80—82. 

N. 
Natriumchlorid 203. 
Natriumsulfit 203. 284. 
Nebenapparate VII, 130—142. 
Nebenschluß -Widerstand 20. 125. 
Nebenstrahlung 281. 
Nierensteine 205. 281. 283. 
Nodonscher Gleichrichter 114. 
Normalreaktion 287. 

Normalzustand der sekundären Spule 65. 
Nutzeffekt der Funkeninduktoren 7. 49. 53. 

— der Wechselstrom -Unterbrecher 109. 
Nutzstrom der Funkeninduktoren 27. 

O. 

Öffnungsinduktionstrom 4. 27. 

— , primärer, Benutzung desselben bei 
Induktionsapparaten 12 — 14. 

Ökonomie der Unterbrecher 108. 

Öltransformatoren für Teslaströme 236, 

Ohmsches Gesetz 6. 

Okklusion der Luftblasen an den Elektro- 
denteilen und Röhrenwandungen bei 
Röntgenröhren 166. 

Orthodiagraphen 192. 

Orthographische Zeichenstative 190. 

Oscillierende Entladung von Leydner 
Raschen 226. 

Osmose 169. 

Osmotische Vakuumregulierung bei Rönt- 
genröhren 169. 

Oudinscher Resonator 241. 246. 

Ozonisierung der Luft 157. 175. 275. 293. 

P. 

Pachytrop 123. 

Palladiumregulierung des Vakuums bei 

Röntgenröhren 169. 
Paraffinöl 56. 

Parallelprojektion, rechtwinklige 188. 
Parallelschaltung einer Funkenstrecke zur 

Röntgenröhre 161. 
Patiententische 203. 204. 
Pendel-Unterbrecher 16. 
Periode 63. 65. 109. 
Permeabilität 41. 
Phasen des Wechselstromes 109. 
Phasenwinkel 49. 
Photographie des Entladungsfunkens 158. 

— einerschwingenden Resonanzspule 241. 
Photographische Entwickler 284. 

— Entwicklung 283—287. 

— Films 207. 

— Kassetten 196. 197. 

— Platten 207. 

, Aufbewahrung 282. 286. 287. 

— — , Einzelpackung 282. 

20 
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Photographische Röntgenplatten 282. 

— Schaukasten 207. 208. 286. 

— Solarisation 257. 

— Wirkung der Röntgenstrahlen 160. 
Photographisches Positivverfahren 287. 
Physiologische Induklionsapparatc 11, Q 

bis 21. 

— Wirkungen 4. 
Plättchen-Unterbrecher 60. 105 216. 

— — für Wechselstrom 113. 

— — mit Oleichrichler kombiniert 113. 
Platin 16g. 

Anode, aktive, des Wehnelt- Unter- 
brechers 94. 

— -Antikathode bei Röntgenröhren 161, 
162 

— -Hammer-Unterbrecher 3. 14. 29. 33. 66. 

— -Präzisions-Unterbrecher 71 

— -Rapid-Unterbrecher 71. 

— -Unterbrecher für Otetchstrom 66—72. 

für Wechselstrom lOQ— 111. 

mit regulierbarer Geschwindigkeit 

70. 

Pole der sekundären Spule bei Funken- 
induktoren 27. 45. 

Polfinder 119. 

Polonium 251. 

Polreagenzpapier 119. 

PolsäuTen 49. 

Polsucher 119. 

Porzellanröhren 39. 

Positivverfahren, photographisches 287. 

Pottasche 284. 

Präzisions-Platin-Unterbrecher 7 1 . 

Preise vollständiger Röntgeninstnimen- 
tarien 224. 

Primärdraht 46. 

Primäreleniente 17 — 20. 

Primäröffnungsstrom 14. 

Primärspule von Funkeninduktoren 3. 6. 
39. 40. 58" 

— mit variabler Selbstinduktion 54. 56, 
57. 98. 

Primärstrom 2. 3. 48. 56. 60. 
Primärstromstärke 58—60. 264. 
Primänvicklung aus mehreren getrennten 

Ufjen 12. 40. 58. 
Prinzip der Funkeninduktoren 5. 

— der Induktionsapparate 5. 

— der Transformatoren 5. 
Prismenstereoskop 208. 
Prfifungsergebnisse eines Funkeninduk- 
tors 101. 

Pultform bei Instrumentarien 151. 
Punktograph 192. 

0. 

Qualität der Funken 7. 
Quecksilber 91. 

— -Doppelwippen 76. 77. 



Quecksilbergefäße, Einstellen der 80. 81. 
— , Entleeren der 81. 
— , Füllen der 80. 
Quecksilber-Motor-Unterbrecher 77—83. 

— -Reinigung 91, 115. 

— -Strahlunterbrecher 60. 86—91. 

— — für Rnnlgenzwecke 173. 

mit mechanischer Vorrichtung zur 

Uulerdrückung der Schlieflungsinduk- 
tionsfunken 176. 

— — mit Synchronmolor für Wechsel- 
strom 112. 

— -Sulphatelement 19. 

— -Unterbrecher V, 16. 72—93. 
einfache 22. 73—76. 

— verschlammtes 91. 

— -Wippen 7b. 77. 
Querschnitt, Draht- 47. 

- Magnet- 41. 

R. 

Radiographie 196-212. 251. 273 

s. a. Röntgenphotographie. 

Radiometer 202. 203. 290. 

Radioskopie 179—196. 251—272; s. a. 
Röntgendurchleuchtung. 

Radium 251. 

Rapid-Unterbrecher 71. 

Reaktionen 295— 29S. 

Regeneriervorrichtung für harte Röntgen- 
röhren 166. 167. 

Regulierfähigkeit der Funkeninduktoren 
und Ron tgenappa rate 100. 101. 173. 174. 

Regulier- Röhre nach Wehnelt 171. 

— -Tisch 141. 

Regulierung der StromschluBdauer 73. 88. 
90. 

— des primären Stromes 12. 13. 

— des sekundären Stromes bei Induk- 
tionsapparaten 12 — 14. 

— des Vakuums bei Drossel röhren 175. 

bei Röntgenröhren 166—169. 173. 

Regulierwiderstand 119. 131—133. 

— mit Selbstinduktion 133. 
Reinigung der Platinkontakte 21. 

— des Quecksilbers 115. 
Reizwirkungen 288. 
Reludanz 41. 

Remanenter Magnetismus 42. 
Resonanz-Phänomene XV, 240 — 248. 

— von Spulen 240. 241. 246. 
Resonator nach Oudin 241. 246. 
Rheostat 17. 
Rodinal 284. 
Röhrenblende 281. 
Röhrenhaltcr 177. 178. 261. 
Röntgenaufnahme 166. 196 — 212. 251. 

273—283, 
Röntgendermatitts 179. 225. 262. 289. 
Röntgendiagnostik 251. 261—291. 
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Röntgendurchleuchtung 179—196. 261 bis 

272. 
Röntgeneinrichtungen XI. 213—223. 
Röntgenfilms 207. 282. 
Rön^eninstnimenlarien 213—223. 263. 
— , Preise von 224. 
Röntgenlichtmenge 203. 
Rön^enphotographie 196—212. 251. 273 

bis 283. 
Röntgenplatten 282. 
Röntgenradiometer 202. 203. 290. 
Röntgenröhren X, 161 — 175. 

Abstimmung von 262. 

Altem der 173. 

Aluminiumelektroden für 161. 

Anode der 161. 

Antikathode bei 161. 162. 

Automatische Vakuumregulierung bei 
167. 173. 

Charakter der 262. 

Chemische Vakuumregulierting 167. 

Doppelantikathoden für stereoskopische 
Bilder I8L 182. 

Doppelkugel- 166. 168. 

Einfluß der LuHverdiinnung bei 166. 

Einschaltung der 162. 

Einstellung der 197. 273. 

Elektrostatische Regulierung bei 168. 

Entfernung 188. K8. 273. 282. 

Ermüdung 257. 

Größen 173. 259. 

Gundelach-Dessauerschc — 171. 

Härtegrad von 169. 262. 263. 274—276. 

Härten 169. 

Hohlkathode 159. 161. 

KapiJlarröhrchenregulierung bei 168. 

Kathode 159. 161. 

Kontrast- 163. 

Kühlvorrichtung bei 163—165. 169. 

Leitstrahl bei 197. 269. 

Luitverdünnune bei 166. 

Okklusion der Luftblasen an den Elek- 
trodenteilen und Röhrenwandungen 
bei 166. 

Osmotische Reguliening des Vakuums 
bei 169. 

Palladiumregulierung 169. 

Parallelschaltung einer Funkenstrecke 
161. 

Regeneriervorrichtung bei 166. 

Regulierröhre nach Wehnelt 171. 172. 

Regifliervorrichtungen 166—173. 

Schilling (Gehlberg) 294. 295. 

Schtießungsinduktionsfunken bei 157. 
174. 176. 

Selbsttätige Vakuumregulierung 167. 
173. 

Universatröhre von Müller 165. 167. 
170. 

Vakuum bei 165. 



Röntgenröhren; 

Vakuumregulierung bei 166 — 170. 173. 

Verstärkte Antikathode bei 163. 

Wasserkühlung 163—165. 169. 

Weltrekord-Duplex-Röhre 172. 

Zerstäubung der Antikathode bei 161. 

162. 166. 
Röntgenstereoskop 180—185. 
Röntgenstrahlen: 

Absorption "258. 

Anwendung 225. 261-298. 

Bestimmung der Intensität 202. 

Bombardementstheoric 257. 

Chemische Wirksamkeit 160. 

Diffuse Reflexion 256. 260. 

Eigenschaften 258. 259. 

Ionisierung durch 258. 

Photograpnische Wirksamkeit 160. 

Technik X, 161—212. 251—298. 

Verbrennungen 294—298. 

Wesen der 251—259. 
Röntgentherapie 251. 287—298. 
Röntgographie 251. 268. 
Rolattonsapparat, Qassiotscher 159. 223, 
Rotierende Funkenlöscher 228. 
Rotierender Spiegel 157. 
Rotierende Umformer 124. 
Rotierende Unterbrecher 77-91. 
Ruhe des Fluoreszenzbildes 173. 
Ruhmersche Wicklung der sekundären 

Spule 37. 
Ruhmkorffsche Funkeninduktoren 30. 
— Stromwender 28. 



Sättigung des Eisenkerns 40. 
SchaTtkiirbel zur Stromregulierung 14. 
Schalttafeln für Batteriebetrieb 134. 135. 

— für Flüssigkeits-Unterbrecher 136 bis 
139. 

— für mehrteiligen Wehnelt-Unterbrecher 
138. 140. 

— für Starkstrombetrieb 134. 

— für Walterschaltung 138. 139. 

— für Wechselstrom 135. 

— Universal- 134. 135. 

— zum Laden von Akkumulatoren 120. 
Schalttafelschrank 135. 136. 
Sthalttische 139—142. 

Schaltung bei Akkumulatorenbetrieb 143 
bis 145. 

— bei Starkstronibetrieb 146 — 149, 

— der Röntgenröhren 161. 162. 261. 

— des Kohlschen Wechselstrom-Unter- 
brechers 148. 

— des Villard-Chabaudschen Unter- 
brechers 149. 

— , Orät/sche 114. 

— , Walter- 99. 147. 148. 

20' 




^ 



SdiaUnogssdicina eiacs groB«n Funlcm- 
indaktors 34. 

— eines Induktioiuapparates 13. 

— eines kleinen Funkeninduktors Z3. 

— einer Röntgeneinrichtung mit zwei- 
tdligem Wehnelt-Untertwecher zum An- 
MrhluB an ein Wechseistromnetz 17S. 

Schattenmessung ISO. 189. 266. 

Schaukasten für photographische Platten 
207. 206. 286. 

Schlagweite 54. 

Schlagweitenverminderung 29. 40. 

SchlieHungsinduktionsfunken bei Röntgen- 
röhren 157. 174. 176. 

Schließungsinduktionsstrom 4. 27. 

Schliff zum Luftzulaß bei Röntgenröhren 
168. 

Schlitteninduktionsapparate II. 

— mit Pendel-Unterbrecher 16. i 
Schiebewiderstand 131. 
Schirmblenden 267. 
Schmelzsicherung 56. 

Seh miedeeisen.Tabelle der Magnetisierung 
41. 

Schrankform der Instrumentarien 151 bis 
154. 260. 

Schutzgriff gegen Röntgenverbrcnnung 
202. 

Schutzmantel, gläserner, zur Verhütung 
vagabundierender Strahlen 165. 

Schutzmaßregeln bei Röntgendurchleuch- 
tungen 267. 268. 

Schutzvorrichtungen gegen Sekundär- 
strahlen 276—282. 

Schwingungen, longitudinale 253. 

— , transversale 253. 

Schwingungskreis, Thomsonscher 240. 246. 

Sektion 38. 46. 

Sektionsweiser Aufbau der Sekundär- 
spule 34. 

Sekundärdrah» bei Funkeninduktoren 46. 

Sekundärspule 34. 46. 

— , verschiebbare, bei Induktionsapparaten 
12. 17. 

~, zerstörte, Fehlerbestimmung 46. 

Sekundärstrahlen 258. 276—282. 

Sekundärstrom 2. 3. 49. 

Selbstinduktion 3. 

— , veränderliche, der Primärspule 54. 56 
bis 58. 

Selbstinduktionsströme 3. 

Selbsttätige Regulierung des Vakuums 
bei Röntgenröhren 167. 173. 

Selenzelle, auf Röntgenstrahlen reagierende 
202. 

Simon-Unterbrecher 104. 

Skiameter 1Q8, 199. 274. 

Solarisation photographischer Platten 257, 

Spamer-Elemeiit 18. 

Induktionsapparat 15. 



Sp a nn u ng an Koade nsato f 64. 

— der IndaktioDSströmc 4—7. 
Spanmingsmesser 118. 130. 
Spannungsmessungen 63. 
Spektroskopiscfae Untersttchungcn mitte 

Funkencntladungen 159. 
Speziatinduktoren für Flibsigtoeits-Ünter- 
brecherbetrieb 54. 56. 57. 97. 

— für Wechselstrombetrieb 54. 
Spitze und Platte 45. 144. 
Spottiswoodescher Funkeninduktor 57. 
Spulen, abgestimmte 245. 

S-Strahlen 258. 273. 274. 276. 277. 293. 
Staffelförmige Wicklung der Sekundlr- 

spule 51. 
Standardskala desChromoradiometers2(K). 
Standentwicklung 2S4. 
Standentwicklungsgefäß 285. 
Stanniolmasken 292. 
Starkstrombetrieb 93. 
Stative 177. 261. 264. 265. 
Stehende Wellen in Drahtspulen 244. 
Stereoskopische Kassetten 206. 

— Röntgenapparate 180—185. 

— Röntgenbilder 180-185. 208—212. 
Stift-Unterbrecher 93—96. 
Stimmgabel-Unterbrecher 73. 74. 111. 112. 
Stöhrersche Funkeninduktoren 32. 
Stöpsel für die primäre Spule 99. 
Stöpsel kontakt 14. 

Störungen an großen Funkeninduktoren 
46. 

— an Induktionsapparaten 20. 21. 

— an kleinen Funkeninduktoren 29. 
Strahlung 251. 
Strahl-Unterbrecher 86—91. 
Strecken der Drähte für den Eisenkern 

210. 
Stroboskop 181. 184. 185. 
Stromanstteg 92. 
Stromöffnung 2. 
Stromquellen für den Betrieb von großen 

Funkeninduktoren VI, 116—129. 

— — von Induktionsapparaten 17—20. 

— — von kleinen Funkeninduktoren 29. 
Shromregulator 14. 84. 

Stromschluß 2. 

Stromschlußdauer 40. 73. 85. 92. 
Stromspannung 49. 
Stromstärke 6. 49. 
Stromstärkemesser 130. 
Stromstärkeregulator 131. 132. 
Strom-Unterbrecher s. Unterbrecher. 
Stromwender 27. 28. 45. 46. 
Synchronmotor 112. 182. 



Tabelle der Dimensionen von Funken- 
induktoren der Allgemeinen Elektrizitäts- 
gesellschaft 48. 
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Tabelle der Dimensionen von Funken- 
induktoren der Fabrik elektrischer Appa- 
rate Dr. Max Lew 55. 

— -^ von kleinen runkentnduktoren 25. 

— der Expositionszeit 198. 

— der Funkenlänge bei offenem und ge- 
schlossenem Magnetkern 62. 

— der Magnetisierung für ausgeglühtes 
Schmiedeeisen 41. 

Tachometer 79. 150. 264. 

Tascheninduktionsapparate 14. 19. 

Tauchbatterieen 116. 117. 

Tauchelemente 17. 18. 

Teilspulen 33. 

Telegraphie ohne fortlaufende Leitung 248. 

Teslainstrumentarien 233. 234. 

Teslaströme 232. 234. 

Teslatransformatoren 232—236. 

Therapeutische Wirkung von Funkenent- 
ladungen 158. 

von Röntgenstrahlen 225. 251. 287 

bis 298. 

Thermoelement 19. 20. 

Thermosäulen 19. 20. 122—124. 

Thomsonscher Schwingungskreis 240.246. 

Tischaufsatz 205. 

Tischform von Instrumentarien 149. 150. 
215. 218. 219. 

Tragbare Instrumentarien 152—156. 

Transformationscoefficient 6. 49. 

Transformation von Wechselstrom 49. 

Transformatoren 2. 5. 

— , Funken- 53. 61 

— , Tesla- 232-236. 

Transportable Induktionsapparate 15. 

— Instrumentarien 152— 156. 

— Röntgeninstrumentarien 217. 218. 
Trichterbildung bei rotierenden Queck- 
silber-Unterbrechern 84. 

Trockenelemente 14. 19. 
Trommel-Unterbrecher 84. 85. 
Turbinen-Unterbrecher 86—88. 

— für Wechselstrom 112. 

— mit Stroboskop 185. 

U. 

Übersetzungsverhältnis 6. 
Ultrarote Strahlen 253. 
Ultraviolette Strahlen 253. 
Umformer nach Grisson 125. 
Umgießen der sekundären Spule im Va- 
kuum 38. 

— des Kondensators im Vakuum 44. 
Ummagnetisierung des Eisenkerns 63. 
Universal-Kassette 197. 

— -Röntgenröhre (Müller) 165. 167. 170. 

— -Stativ nach Schürmayer 266. 271. 
Unterbrecher 2. 3. 

Codd- 104. 
E)eprez- 67—69. 



\ Unterbrecher: 

Doppelquecksilber- 80—82. 

Doppelwippen- 76. 77. 

Einfache Quecksilber- 22. 73—75. 

Elektrolytische s. FHüssigkeits-U. 

nüssigkeits- 93-108. 113. 114. 

Funken der 29. 

Oleichstrom- 66—108. 
, Oleitkontakt- 83—86. 

Orimsehischer — 74. 75. 

Hammer- 3. 66. 

Kleben der 69. 71. 

Kontakttrommel- 84. 85. 

Loch- 104—108. 113. 

Motor-Quecksilber- 77—83. 

Ökonomie 108. 
, Pendel- 16. 
I Plättchen- 104—108. 
I Platin- 66-72. 109-111. 

Platin-Rapid- 71. 

Quecksilber- 72—91. 

Quecksilberwippen- 76. 77. 

Rapid motor- 80. 

Rotierende 86-91. 124. 127. 
I Schaltung zum Funkeninduktor 146—149. 
' Stift- 93-102. 

Stimmgabel- 73. 74. 111. 112. 

Strahl- 86-91. 173. 

Trommel- 84. 85. 

Turbinen- 86—88. 112. 

Vakuum-Vibrator 72. 

Vril- 69. 

Wechselstrom- 109-114. 
I Wehnelt- 93-102. 113. 
I Unterbrechungs- Extrastrom, Anwendung 
I bei Induktionsapparaten 12. 
I Unterbrechungszahlen 16. 40. 48. 76. 80. 
! 86. 93. 

j Unterbrochener Gleichstrom 3. 27. 
I Unterdrückung derSchiießungsinduktions- 
I funken 174. 176. 181. 217. 
i Unterscheidung echter und unechter Edel- 
steine und Perlen mittels Röntgen- 
strahlen 225. 
Untersuchungen an Funkeninduktoren 61. 
I — , spektroskopische, mittels Funkenent- 
I ladungen 159. 
: Unterteilung des Eisenkerns 5. 

i 

Vagabundierende Strahlen 165. 

Vakuum bei Röntgenröhren 165. 

Vakuumregulierung bei Röntgenröhren 
166—170. 173. 

Vakuumröhren 159. 238. 239; s.a.Crookes- 
sche Röhren, GeiBIersche R. und Rönt- 
genröhren. 

Vakuumvibrator 72. 

Variable Selbstinduktion der Primärspule 
54. 57. 58. 
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293; 



Drassehöhrea. 



174. HSl 182. 



113. 



111. 



Vcrindenuig der StnmadiiMamtr 8S. — 
92. 91. - ÄrW« 

— der U uitf l we d u fati !& 8&. 

V er bofc a e Haanofeder 21. 

V c ifat cM ien der PlilaADairide 21. 23. 
69. 71. 

Verderben der ^it u t uffMf i uxittu Platiea 
282. 

Verfaahnb der Wta&m^a^iem 64. 

VerfnHai^ vaeaboodieraiderStnUea 166l 

Verlust au Encrne 7. 

Verltir am g der cxpositKMiszcJt 207. 

Verachiebiiiig der Sekmidiiipae 12. 17. 

VerKUamnieii des QuedcMlberi 91. 

Vencfaleicrung der pbotographtsdicn 
Platten 273 275. 

VcRtirIcen 287. 

VcrstirkuTiifsschinne 206. 257 282. 

Vi«lpolige VOchselstrotnmaschinen 226. 

Voltmeter 118 J30. 

Vorgänj/e im Induktionsapparat 4 

Vorratsspule 26 33. 

VofTcaktioncn 295. 

Vorrichtung zur Unterdrückung der sekun- 
dären Schließungsindukttonsfnnken 174. 
176. 181 217. 

Vorschaltwiderstand 20. 94. 119. ' 

Vril- Unterbrecher 22 Ö9. ' 



171- 

93. 94. 97. 9BL 
174. 



MS. 



113. 174- 175. 
derak- 




W. 

Wachsiftoltermasse 26 27. 
Wärmeableitung von der Antikathode bei 

Röntgenröhren 163. 
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